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認証基準で引用するⅡ S 一覧 

1. Ⅱ SZ4701:1997  医用 X 線装置通則 
( 参考資料工一 3 一 1) 

2  ,  Ⅱ S  Z  4702:1999  医用 X  線 高 電圧装置通則 

3. Ⅱ 524703:1995  医用 X 線機械装置通則 

4  .  nS  Z  4704:2005  医用 X  線 管 装置 

( 参考資料 1 一 3 一 2) 

( 参考資料工一 3 一 3) 

( 参考資料 1 一 3 一 4) 

5  .  Ⅱ SZ4751-2-44:2004  医用 X  線 C  T  装置一安全 

( 参考資料 1 一 3 一 5) 

6, Ⅱ ST0601-1:1999  医用電気機器 一 第 1 部     安全に関する 一般的要求事項 

( 参考資料 1 一 3 一 6) 

7. Ⅱ ST0993-1:2005  医療機器の生物学的評価 一 第 1 部     評価及び試験 

( 参考資料 1 一 3 一 7) 

8  .  Ⅱ ST3102:2005  医療用縫合釘 

( 参考資料 1 一 3 一 8) 
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