
参考資料1－1  

除染・滅菌用洗浄器認証基準   

（他6基準）について   



除染・滅菌用洗浄器認証基 準（案）  

（1）現行制度における取扱い  

承認審査基準又は申請資料に添付すべき資料に関する通知等は示されていない。  

（2）基準の概要  

日本工業規格JIST7322「医療用高圧蒸気滅菌器」を参考にし、JISTXXXX「医  
療用洗浄滅菌器」を作成中であり、このJISを技術規格として認証基準を件成するもの  
である。  
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多目的グラスポリアルケノエートセメント認証基準（案）  ■歯科用  

・歯科用暫間修復向けグラスポリアルケノエート系  

レジンセメント認証基準（案）  

・歯科用色調遮蔽材料認証基準（案）  

・歯科技工用接着材料認証基準（案）  

（1）現行制度における取扱い  

承認審査基準又は申請資料に添付すべき資料に関する通知等は示されていない。  

（2）、基準の概要  
平成17年3月25日に作成済みである、歯科材料（歯科レジン用接着材料、歯科レジ   

ン用接着材料など）の認証基準と同様に、日本工業規格JISTO993－1「医療機器の   

生物学的評価一策1部：評価及び試験」及びJIST6001「歯科用医療機器の生体適   

合性の前臨床評価一歯科材料の試験方法」を技術規格として認証基準を作成するも   

のである。  

また、基本要件チェックリストにおいて、「歯科材料の製造販売承認及び認証申請に   
必要な物理的・化学的及び生物学的試験の基本的考え方について」（薬食機発   
第0428001号平成17年4月28日）に示す要件についても適合することを求めている。  
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単回使用眼科用ナイフ認証基準（案）  

（1）現行制度における取扱い  

平成17年3月25日厚生労働省告示第112号により、当該機器の認証基準は作成済。  

（2）基準の概要  

日本工業規格JIST2107「単回使用手術用メス」について、単回使用眼科用ナイフ  
を対象範囲として追加するために、JISを改正中である。平成17年3月25日作成済の  
当該医療機器の認証基準のうち技術規格について、当該JISを引用するための改正  

を行うものである。  

なお、今回のJIS改正については、平成17年3月25日作成時点の認証基準の内容が  
そのまま反映されており、技術的な内容については変更されていない。  
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単回使用人工心肺用熱交換器認証基準（案）  

（1）現行制度における取扱い  

承認審査基準又は申請資料に添付すべき資料に関する通知等は示されていない。  

（2）基準の概要   

人工心肺に関する国際的要求事項である、ISO7199：Cardiovascularimplants  
andartificialorgans－Blood－gaSeXChangers（0ⅩygenatOrS）に基づき、日本工業  
規格JIST1704（案）「人工心肺用熱交換器」を作成中であり、このJISを技術規格と  
して認証基準を作成するものである。  
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1．除染・滅菌用洗浄器基準適用品目の一般的名称及びその定義  

2．歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント基準適用品目の一般的名称及びその定義  

及  

3・歯科用暫間修復向けグラスポリアルケノエート系レジンセメント基準適用品目の一般的名称及びそ中京隷  

4．歯科用色調遮蔽材料基準適用品目の一般的名称及びその定義  

いるレジン系材料をいう。（歯面コーティン  歯科用接  
着充填材  

歯科用色調遮蔽材料  材、歯冠用硬質レジン  その他の歯科材料  70919000   

等、他に定める名称に含まれるものを除く。）  

5．歯科技工用接着材料基準適用品目の一般的名称及びその定義  

6．単回使用眼科用ナイフ基準適用品目の一般的名称及びその定義  

7．単回使用人工心肺用熱交換審基準適用品目の一般的名称及びその定義   



認証基準作成状況  

作成済み認証基準（平成1＄年4月26日現在）  

372基準  

779機器  

認 証 基 準 数  

指定管理医療機器数  

作成中認証基準（平成1＄年4月2‘日現在）  

27基準  

44機器  

認 証 基 準 数  

指定管理医療機器数  
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