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移動型アナログ式汎用Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第1号に規定する移動型アナログ式汎用Ⅹ線診  

断装置、第3号に規定するポータブルアナログ式汎用Ⅹ線診断装置、第5号に規  

定するポータブルデジタル式汎用Ⅹ線診断装置、第7号に規定する据置型アナロ  

グ式汎用Ⅹ線診断装置、第9号に規定する据置型デジタル式汎用Ⅹ線診断装置、  

第11号に規定する移動型デジタル式汎用Ⅹ線診断装置について次のように基準を  

定め、平成（）○年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

移動型アナログ式汎用Ⅹ線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601－1－3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z475卜2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、人体を  

透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用して人  

体画像情報を診療のために提供すること。  

－1－   



移動型アナログ式汎用一体型Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

■生労働省告示第298号）即表第2第2号に規定する移動型アナログ式汎用一体型  

Ⅹ線診断装置、第4号に規定するポータブルアナログ式汎用一体型Ⅹ線診断装置、  

第6号に規定するポータブルデジタル式汎用一体型Ⅹ線診断装置、第8号に規定  

する据置型アナログ式汎用一体型Ⅹ線診断装置、第10号に規定する据置型デジタ  

ル式汎用一体型Ⅹ線診断装置、第12号に規定する移動型デジタル式汎用一体型Ⅹ  

線診断装置について次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

移動型アナログ式汎用一体型Ⅹ線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60卜1－3、Z  

4703、Z475卜2－7、Z475卜2l－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、人体を  

透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用して人  

体画像情報を診療のために提供すること。  

－2－   



乳房撮影組合せ型Ⅹ線診断装置基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第13号に規定する乳房撮影組合せ型Ⅹ線診断琴  

置について次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

乳房撮影組合せ型Ⅹ線診断装置基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60卜1－3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z4751－2－28、Z475卜2－45に適合し、使用目的、効能又は効  

果は、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれか  

を利用し、】＿台のⅩ線高電圧装置を切換えて使用することで、乳房画像又は人体  

画像の診療情報を提供すること。  

ー3－   



据置型アナログ式汎用Ⅹ線透視診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第14号に規定する据置型アナログ式汎用Ⅹ線透  

視診断装置、第16号に規定する移動型アナログ式汎用Ⅹ線透視診断装置、第18号  

に規定するポータブルアナログ式汎用Ⅹ線透視診断装置、第20号に規定する移動  

型デジタル式汎用Ⅹ線透視診断装置、第22号に規定するポータブルデジタル式汎  

用Ⅹ線透視診断装置、第24号に規定する据置型デジタル式汎用Ⅹ線透視診断装置  

について次のよう■に基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

据置型アナログ式汎用Ⅹ線透視診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601－1－3、Z  

4703、Z475卜2－7、Z4751－2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、透視撮  

影を目的とト人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はその  

いずれかを利用して人体画像情報を診療のために提供すること。  

－4－  

一遍   



据置型アナログ式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第15号に規定する据置型アナログ式汎用一体型  

Ⅹ線透視診断装置、第17号に規定する移動型アナログ式汎用一体型Ⅹ線透視診断  

装置、第19号に規定するポータブルアナログ式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置、第  

21号に規定する移動型デジタル式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置、第23号に規定す  

るポータブルデジタル式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置、第25号に規定する据置型  

デジタル式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置について次のように基準を定め、平成0  

0年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

据置型アナログ式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60トト3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z4751－2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、透視撮  

影を目的とし、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はその  

いずれかを利用して人体画像情報を診療のために提供すること。  

ー5－   



移動型デジタル式循環翠用Ⅹ線透視診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第28号に規定する移動型デジタル式循環器用Ⅹ  

線透視診断装置、第29号に規定する移動型アナログ式循環器用Ⅹ線透視診断装置、  

第30号に規定する据置型アナログ式循環器用Ⅹ線透視診断装置、第31号に規定す  

る据置型デジタル式循環器用Ⅹ線透視診断装置について次のように基準を定め、  

平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

移動型デジタル式循環器用Ⅹ線透視診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601一卜3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z475卜2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、循環器  

透視撮影を主な目的とし、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作  

用又はそのいずれかを利用して人体画像情報を診療のために提供すること。  

－6－   



据置型アナログ式乳房用Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第32号に規定する据置型アナログ式乳房用Ⅹ線  

診断装置、第33号に規定するポータブルアナログ式乳房用Ⅹ線診断装置、第34号  

に規定する移動型アナログ式乳房用Ⅹ線診断装置、第35号に規定する据置型デジ  

タル式乳房用Ⅹ線診断装置、第36号に規定する移動型デジタル式乳房用Ⅹ線診断  

装置、第37号に規定するポータブルデジタル式乳房用Ⅹ線診断装置について次の  

ように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

据置型アナログ式乳房用X線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格Z4751－2－45に  

適合し、使用目的、効能文は効果は、乳房を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用  

及び電離作用又はそのいずれかを利用して乳房画像情報を診療のために提供する  

こと。  

一丁－   



移動型デジタル式泌尿器・婦人科用Ⅹ線透視診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第1．45号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機袈、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第38号に規定する移動型デジタル式泌尿器・婦  

人科用Ⅹ線透視診断装置、第39号に規定する移動型アナログ式泌尿器・婦人科用  

Ⅹ線透視診断装置、第40号に規定する据置型デジタル式泌尿器・婦人科用Ⅹ線透  

視診断装置、第41号に規定する据置型アナログ式泌尿器・婦人科用Ⅹ線透視診断  

装置ついて次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

移動型デジタル式泌尿器・婦人科用Ⅹ線透視診断装置等基準   

工業標準化法◆（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601－1－3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z475卜2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、泌尿器  

及び婦人科用又はそのいずれかの透視撮影を主な目的とし、人体を透過したⅩ線  

の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用して人体画像情報を  

診療のために提供すること。  

－8－   



腹部集団検診用Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第43号に規定する腹部集団検診用Ⅹ線診断装置、  

第45号に規定する胸部集団検診用Ⅹ線診断装置、第47号に規定する胸・腹部集団  

検診用Ⅹ線診断装置について次のように基準を定め、平成00年○月○日から適  

用する。   

ただじ、本基準に適あ合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び  

原理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なる  

ときは、本告示は適用しない。  

腹部集団検診用Ⅹ線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601－1－3、Z4  

703、Z4751－－2－7、Z4751－2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、集団検診  

を目的に、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいず  

れかを利用して人体画像情報を診療のために提供すること。  

－9－   



腹部集団検診用一体型Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第44号に規定する腹部集団検診用一体型Ⅹ線診  

断装置、第46号に規定する胸部集団検診用一体型Ⅹ線診断装置、第48号に規定す  

る胸・腹部集団検診用一体型Ⅹ線診断装置について次のように基準を定め、平成  

00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

腹部集団検診用一体型X線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60卜1－3、Z  

4703、Z475卜2－7、Z475卜2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、集団検  

診を目的とし、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はその  

いずれか、を利用して人体画像情報を診療のために提供すること。  

ー10－   



歯科集団検診用パノラマⅩ線撮影装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第49号に規定する歯科集団検診用パノラマⅩ線  

撮影装置、第59号に規定するアナログ式歯科用パノラマⅩ線診断装置、第60号に  

規定するデジタル式歯科用パノラマⅩ線診断装置、第61号に規定するアナログ式  

歯科用パノラマ・断層撮影Ⅹ線診断装置、第62号に規定するデジタル式歯科用パ  

ノラマ・断層撮影Ⅹ線診断装置について次のように基準を定め、平成00年○月  

○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

歯科集団検診用パノラマⅩ線撮影装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60卜1－3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z4751－2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、人体の  

頭部を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用  

vして、歯科診療のための頭部又は歯牙及び顎部又はそのいずれかの画像情報を提  

供すること。  

－11－   



アナログ式口外汎用歯科Ⅹ線診断装置等基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第57号に規定するアナログ式口外汎用歯科 

診断装置、第58号に規定するデジタル式口外汎用歯科Ⅹ線診断装置について次の  

ように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

アナログ式口外汎用歯科Ⅹ線診断装置等基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60トト3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z4751－2－28、Z4751－2－45に適合し、使用目的、効能又－は効  

果は、人体の頭部を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのい  

ずれかを利用して、歯科診療のための歯牙及び顎蔀又はそのいずれかの画像情報  

を提供すること。  

ー12－   



頭蓋計測用Ⅹ線診断装置基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第63号に規定する頭蓋計測用Ⅹ線診断装置にっ  

いて次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

頭蓋計測用Ⅹ線診断装置基準   

工業標準化法（昭和2‾4年法律第185号）に基づく日本工業規格T O601一卜3、Z  

4703、Z475卜2－7、Z475卜2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、人体の  

頭部を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用  

して、歯科診療のための頭部の画像情報を提供すること。  

－13－ 



頭蓋計測用一体型Ⅹ線診断装置基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第64号に規定する頭蓋計測用一体型Ⅹ線診断装  

置にづいて次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。 

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

頭蓋計測用一体型Ⅹ線診断装置基準  

ー工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60トト3、Z  

4703、Z4751－2－7、Z4751－2－28に適合し、使用目的、効能又は効果は、人体の  

頭部を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれかを利用  

して、歯科診療のための頭部の画像情報を提供すること。  

－14－  

闊   



Ⅹ線管装置基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第139号に規定するⅩ線管装置について次のよう  

に基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

Ⅹ線管装置基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格Z4751－2－28に適  

合し、使用目的、効能又は効果は、電気入力を診療の手段となるⅩ線出力へと変  

換し、一部冷却用の熱交換器も含む電気機器であること。  

－15－   



Ⅹ線CT組合せ型循環器Ⅹ線診断装置基準（案）   

薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項の規定に基づき、厚生労働  

大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年厚  

生労働省告示第298号）別表第2第54号に規定するⅩ線CT組合せ型循環器Ⅹ線  

診断装置について次のように基準を定め、平成00年○月○日から適用する。   

ただし、本基準に適合するものであっても、当該医療機器の形状、構造及び原  

理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が既存の医療機器と明らかに異なると  

きは、本告示は適用しない。  

Ⅹ線CT組合せ型循環器Ⅹ線診断装置基準   

工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格T O60卜1－3、Z  

4703、Z475卜2－7、Z4751－2－28、Z4751－2－44に適合し、使用目的、効能又は効  

果は、Ⅹ線CT診断装置（患者に関する多方向からのⅩ線透過信号をコンピュー  

タ処理し、再構成画像を診療のために提供する装置）及び循環器用Ⅹ線透視診断  

装置（循環器透視撮影を主な目的とし、人体を透過したⅩ線の蛍光作用、写真作  

用及び電離作用又はそのいずれかを利用して人体画像情報を診療のために提供す  

る装置）を具備し、Ⅹ線CT診断と循環器用Ⅹ線透視診断を同時に使用すること  

が不可能なシステムであり、両方の撮影による画像を複合的に処理することで新  

たな診断情報を提供しないこと。  

－16－   



た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療枚器の性能及び機能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第3粂 医療機器は、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療職  示す。   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4粂 製造販売業者等が設定した医療機  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

器の製品の寿命の範囲内において当該医療  示す。  基準に関する省令（平成16年   

機器が製造販売業者等の指示に従って、通常  厚生労働省令第169号）  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  
け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リス   

切に保守された場合に、医療機器の特性及び  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健  いることを示す。   の適用   

康及び安全を脅かす有害な影響を与える程  
度に劣化等による森影響を受けるものであ  

ってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第5粂 医殊機器は、製造販売業者等の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管盈及び品質管理の   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管  示す。  基準に関する省令（平成16年   

され、かつ意図された使用方法で使用された  厚生労働省令第169号）  

場合において、その特性及び性能が低下しな  
いよう設計、製造及び包装されていなければ  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リス   

ならない。  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（医療機器の有ヲ財生）   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スク分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   の適用  

ない。  
便益性を検証するために、認  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ4751－2－7：診断用X線  

ることを示す。   高電圧装置一安全  
50∴0乙1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  
50．102．2a）X線条件の限定範  

囲全体にわたる空気カーマ  

の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安  

定性●l  

50．103．1管乳王の正確度  

50．103．2管電流の正確貯Z  

50．103．3負荷時間の正確度噸  

50．103．4管亀流時間横の正確  

度帽  
●l：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●2：核当する機能がある場合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の1  

基本要件適合性チェックリスト（移動型アナログ式汎用Ⅹ線診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文書の確認   適合の方法  

医療機器及び体外診断用医薬  

品の製造管理及び品質管理の  

要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

（設計）  

第1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ  

れることが目的とされているものを除く。  示す。   基i斯こ関する省令（平成16年   

以下同じ。）は、当該医蘇陽器の意図された  厚生労働省令第169号）   

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  
じ、技術知敢及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ         JIST14971：医療機器－リス   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

て適正に使用された場合において、患者の  いることを示す。   の適用   

臨床状態及び安全を規なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や健康に影響を及ぼす鴇合に  

限る。）の安全や随康を害すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範囲内にあり、高  

水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   核当搬器に適用されるべき  JISTO60卜1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJ工S、そ  第1部：安全に関する一般的要   

造販売業者又は製造業者（以下「製造版  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

売業者等」という。）は、最新の技術に立  示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医療機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ばならない。危険性の低減が要求される  
場合、製造販売業者等は各危害について  JISTO60トト3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範囲内に  第1部第3節：副通則一診断用   

あると判断されるように危険性を管喧し  ‡線装置における放射線防護   

なければならない。この場合において、  に関する一般的要求事項にお   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  いてチェックリストの第7粂   

を当該各号の順序に従い、危険性の管理  以降で引用している項目  

に適用しなければならなVヽ  

ー既知又は予見し得る危害を級別し、  れた規格に従ってリ                                            JIST14971：医療機器一リス   

意図された使用方法及び予測し得る誤  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

使用に起因する危険性を評価するこ  いることを示す。   の適用  

と。  
二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  
四第二号に基づく危険性の除去を行っ  



4医療機器がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当該物質が単独で用いられる  

塘合に医薬品に該当し、かつ、当該医療  

機器の性能を補助する目的で人体に作用  

を及ぼす場合、当核物質の安全性、品質  

及び有効性は、当紘医療機器の使用目的  
に照らし、適正に検証されなければなら  

ない。   

5 医療機器は、当該医療機器から溶出又  不適用  一般的に機器から溶出する  

は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はなレヽ   

に実行可能な限り、適切に低減するよう  

設計及び製造されていなければならな  

い。  

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、  適用   認知された規格・基準に該当  JISTO60卜1：医用電気機＃   

当該医療機器自体及びその目的とする使  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「股的要   

用衆境に照らして、偶発的にある種の物  示す。  求事項   

質がその医療機器へ侵入する危険性又は  仏4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  56．11d）液体の浸入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制御器を用いている場合、該   

設計及び製造されていなければならな  当）  

い。  
認知された規格に従ってリ                            ●JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当該医凍機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚   
エ程は、患者、使用者及び第三者（医療  染に関するリスクがある機   

機器の使用にあたって第三者に対する感  器ではない。   

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  

性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は軽減するよう、次の各号を考慮  
して設計されていなければならない。  

ー取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ、使用中の医療機器から  

の微生物漏出又は曝露を、合理的に実  

行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、息者、使用者及び第三  

者による医棚又は検体への微生物  

汚染を防止すること。  

2 医療職終に生物由来の物質が組み込ま  不通用  生物由来の物質を組み込む  

れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。  

び物質を選択し、妥当性が確終されてい  

る不活性イヒ、保全、試験及び制御手順に  
より、感染に関する危浜性を、合理的か  

つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

50．103．2－50，103．3 項及び  

5乱103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。   

JISZ4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発角荷定格  

第二章 設計及び製造要求事項  

（医療機器の化学的特性等）   

第7粂医療機器は、前章の要件を満たす  
ほか、使用材料の選定について、必要に  

応じ、次の各号に掲げる事項について注  

意が払われた上で、設計及び製造されて  

いなければならない。  

一毒性及び可燃性  不適用  

が盛り込まれているため、発  

火する可能性は殆どない。ま  

二使用材料と生体組織、細胞、体液及び   不適用  

検体との間の適合性  し、意図して生体組級、細胞  

及び体液と離する部分は、  
一般的にこの機器にはない。  

三硬度、摩耗及び疲労度等  適用   JISTO601－1：医用電気機器         路知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する「股的要  

示す。   求事項  
43．1強度及び剛性   

2 医療機器は、その使用目的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物質が発生  
該医療機器の輸送、保管及び使用に携わ  する機器ではない。   

る者及び息者に対して汚染物質及び残留  

物質（以下「汚染物質等」という。）が及  

ぽす危険性を最小限に抑えるように殻  

計、製造及び包装されていなければなら  

ず、また、汚染物質等に接触する生体組  

織、接触時間及び汝触頻度について注意  
が払われていなければならない。  

3 医療機器は、通常の使用手順の中で当  適用（肝類  認知された規格・基準の該当  ・JISTO60I－1：医用電気機器   

該医療機器と同時に使用される各種材  及び肌類  する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  機器の場  示す。   求事項   

う設計及び製造されていなければなら  合）  6章 可燃性麻酔剤の点火の   

す、また、医療機器の用途が医薬品の投  危険に対する保護  

与である場合、当核医療機薦は、当該医  

薬品の承認内容及び関連する基準に照ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿って当核医療機器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  

ならない。  



8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 非滅菌医療機韓の包装は、当該医療機  不適用  

器の品質を落とさないよう所定の清浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。  

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  

■小限に抑え得るようなものでなければな  ／  

非ヒト由来の組織、細胞及び  

物質を組み込む機器ではな  

い。  

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の   

組織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  

組織等」という。）は、当該非ヒト由来組   

織等の使用目的に応じて獣医学的に管理   

及び監視された動物から採取されなけれ   

ばならない。製造販売業者等は、非ヒト   

由来組織等を採取した動物の原産地に関   

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の   

処理、保存、轍及び取扱いにおいて最   

高の安全性を確保し、かつ、ウイルスそ  
‖   

らない。この場合の包装は、滅菌方法を  

考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の状  

菌の両方の状態で販売される場合、両者  態で販売される機器ではな   

は、包装及びラベルによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環境に対する配慮）   

適用（組み  要求項目を包含する認知さ  JISTO601－1－1：医用電気搬器  

又は装置と組み合わせて使用される場合、  う場合）  示す。   求事項 第1節：副通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療機器又は体外診断薬が持  

つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない。組み合わされる場合、使用上の  

制限事項は、直接表示するか添付文書に明  

示しておかなければならない．  医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  
第9粂 医療機器については、次の各号に   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す。   の適用  

なければならない  

適用               一物理的特性に関連した傷害の危険性  認知された規格・基準の該当  J工STO601」：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  

21機械的強度  

22動く部分  

23表面、角及び縁  

24正常な使用時における安  

定性  

25飛散物  

28懸垂機構  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部分  
56．11c）意図しない作動  

JISZ4703：医用X線機械装置  

通則   

の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確課されている方法を用いて、当該医  

撰機器の製造工程においてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

4 医凍機音訓こ組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  質を組み込む機器ではない。   

等」という。）は、適切な入手先から入手  

されたものでなければならない。製造版  

売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質  

の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、  

試験及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウイルスその他の感染性  

病原体対策のため、妥当性が確認されて  

いる方法を用いて、当吉亥医療機器の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図り、安全性を確保しなければならな  

い。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特別な微生物学的状態にあ  

示した医廉機辞は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では   

業者等により指示された条件で輸送及び  ない。   

保管する時に当該医掠機器の特別な微生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

追及び包装されていなければならない。  

6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  

使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

該医療機儲の包装は適切な手順に従っ  

て、包装の破損又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  

販売業者によって指示された輸送及び保  

管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、  

再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  不適用  滅菌ヌは特別な微生物学的  

ことを表示した医療機器は、妥当十生が確  状態にあることを表示した   

落されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。  

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  



達する部分  
57電源部：部品及び配濃  

59構造及び西己置  

JISZ4751－2－28：診断用X線  

蔽装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な  適用   終知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

されていなければならない。  示す。   求事項  
6．8．2j）触保護   

（測定又は診断機能に対する配船 

第10粂 測定機能を有する医療機器は、  不適用  画像を提供する診断用医療  

その不正確性が息者に重大な悪影響を及  機器である。   

ぼす可能性がある場合、当該医療機器の  

使用日的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  
されていなければならない。正確性の限  

界は、製造販売業者等によって示されな  

ければならない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  適用   認知された規格・基準の該当  JISZ475卜2－7：診断用X線   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高電圧装置一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．102．1自動露出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

ければならない。疲計にあたっては、感  の再現性   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102．2a）X線条件の限定範   

び既知の干渉要因の管理並びに検出限界  囲全体にわたる空気カーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  
50．102．2b）自動露出制御の安  

鮒l  
弧103．1管電圧の正確度  

50．103．2管屯流の正確度●2  

50．1鳳3負荷時間の正確度噌  

50．103．4管電流時間積の正確  

度噌  
●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●2：該当する機能がある塩合、  

50．103．2－50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。  

JIZZ47鋸：医用X線管装置  

6．性能  

（l）焦点寸法  

JISZ4703：医用X線桝装   

6構造  

JISZ4751－2－㌶：診断用Ⅰ線  

源装置及びX線管装置「安全  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

二 合理的に予測可能な外界からの影響又  適用  終知された規格・基準の接当       JISTO60卜1：医用電気機器   

は県境条件に関連する危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  

10，2．2電源（電源電圧の変  

勒）  

49髄の遮断  

JISTO60l－1－2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求鞘一帯2節：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び稚  

36．202イミュニチイ  

適用（腑類            三′通常の状態で使用中に接触する可能性          認知された規格・基準の該当           JISTO601－1：医用電気機器   

のある原材料、物質及びガスとの同時使  及びA陀類  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

用に関連する危険性  機器の場  求事項  

合）  6章可燃性麻酔剤の点火の  

危険に対する保建  

四物質が偶然医療機器に侵入する危険性  終知された規格・基準の該当     JISTO68卜1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  

56．11d）液体の侵入  

五検休を絆する危険性  不適用   

六 研究又は治療のために通常使用される  不適用  

他の医療機器又は体外診断用医薬品と相  ではない。  

五千捗する危険性  

適用   JIST14971：医療機器－リス  

料が劣化する場合又は測定者しくは制御  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

の機構の精度が低下する場合などに発生  いることを示一九   の適用   

する危険性  

2 医療機鮨は、通常の使用及び単一の故  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用屯気機器   

障状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

を最小限度に抑えるよう設計及び製造さ  示す。   求事項   

れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘周物偏に接触して使用される医  42 過度の温度   

療胤掛こついては、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設書十及び製造しなければならない。  52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般で関   

I
N
O
－
 
 
 



直通則  

5，性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  

（3）安定性   

3 診断用医療機器の性能が校正器又は標  不適用  性能が較正器又は標準物質   

の使用に依存している機器   準物質の使用に依存している場合、これ  
らの較正銘又は標準物質に割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医療  

装置の目盛りは、当該医療機器の使用日  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された値については、可能  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

な限り標準†とされた∬般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の奉示  

（パラメータの数値表示）   

（放射線こ対する防御）   

第11粂 医療機器は、その使用目的に沿  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項目に適合することを租  1部：安全に関する「般的要求   

の放射線の照射を妨げることなく、患者、  事項においてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11条第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用している項目。   

及び包装されていなければならない。  
JISTO601－1－3：医用電気機器  

第1部第3飾：副通則一診断用X  

線装置における放射楓妨矧こ  
関する「般的要求事項にお  
いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項凱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全において、チェ  
ックリストの第11粂第5項  
から第7項で引用している項  

目。   

正常な使用時において障害  

発生の惧れのある放射線を  

発生する装置ではない。  

2 医療機器の放射線出力について、医療   

上その有用性が放射線の照射に伴う危険  

性を上回ると判断される特定の医療目的   
のために、障害発生の恐れ又は潜在的な   

危害が生じる水準の可視又は不可視の放   

射線が照射されるよう設計されている場   
合においては、線量が使用者によって制   

御できるように設計されていなければな   

らない。当弦医療機器は、関連する可変   

′くラメ一夕の許容される公差内で再現性  

が保証されるよう設計及び製造されてい  

なければならない。  

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   

るものである掛合においては、必要に応  発生する装置ではない。   

じ照射を確認できる視覚的表示又は聴覚  ただし、   

的警或を具備していなければならない。  JISZ4751－2－7：29．1．102作  

軌状態の表示に従いX線照  

射の確絡できる機能を備え  
ている。   

4 医療格幸掛も意図しない二次放射線又  適用   認知された規格・基準の弦当  JISTO601－1：医用電気機器   

は散乱終による患者、使用者及び第三者  （CRTを有  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的賓   

への被曝を可能な限り軽減するよう設計  する機器の  示す。  求事項   

及び製造されていなければならない．  揚合）  29．2（mが核当）  

箆知された規格・基準の該当       適用（X線    J工STO601－1－3：医用電気機器  

を照射する  する項目に適合することを  第1部第3節：副通則一診断用X  

場合）   示す。   旅装置における放側に  

関する一般的要求事項  

29．204漏れ放射線  

29．207一次防護遮へい体  

29．208迷放射線に対する防  

護   

5 放射線を照射する医療機器の取扱鋭明  適用   認知された規格・基準の該当  JIST肪01－1：医用電気機器   

香には、照射する放射線の性質、患者及  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一顧勺要   

び使用者に対する防護手段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに据付中の固有の危険性の排除  6．8．3．（a）技術補説善一般  

方法について、詳細な情報が記載されて  

いなければならない。  JISTO601－卜3：医用電気柵  

第1部第3節：副通則一診断用X  

線装置における放射線防掛こ  

関する一般的要求事項  
6．乱201項番への参照  

（表202附属文書に対する  

要求事項を述べた項番）  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  
6．8．2取扱説明書  



8 電能放射線を照射する治療用医療機器  不適用  屯旺放射線を照射する治療  

は、照射すべき線t、ビ⊥ムの種類及び  用医療機韓ではない。   

エネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ  
ームのエネルギー分布を確実にモニタリ  

ングし、かつ制御できるよう投計及び製  

遺されていなければならない。  

（能軌型医療機器に対する配慮）   

第12粂 電子プログラムシステムを内蔵  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

した医療娩完封も ソフトウェアを含めて、  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「股的宰   

その使用日的に照らし、これらのシステ  示す。  求事項   

ムの再現性、借頼性及び性能が確保され  49電源の遮断   

るよう設計されていなければならない。  52，1（異常作動及び故障状   

また、システムに⊥っでも故障が発生し  態）  

た場合、実行可能な限り、当該故障から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  J工SZ4703：医用X線機枕装   

きるよう、適切な手段が請じられていな  置通則   

ければならない。  6．3動く部分  

駆知された規格に従ってリ                                    JIST14971：医療職器－リス  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機爺へ  

いることを示す。   の適用   

2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、  不適用  屯源状態が患者の安全に直  

患者の安全に直披影響を及ぼす掛合、電  接影響を及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が講じられて  

いなければならない。  

3 外部電源医療機崩で、停屯が患者の安  不適用  奄源状蘭が患者の安全に直  
全に直接影響を及I㈹含、停屯による  接影響を及ぼさない，   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  

4 患者のl温床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床バラメータをモニタす  

ニタに表示する医療舶は、患者が死亡  る機器ではない。   

又は重篤な健康樟事につながる状態に陥  

った場合、それを使用者に知らせる適切  
な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  

5 医療機器は、通常の使用鼎附こおいて、  適用   誰知された規格・基準の該当  J工STO60トト2：医用電気機器   

当該医療職器又は他の製品の作動を規な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

う恐れのある電磁的干渉の発生リスクを  紙   求事項一策2衝こ‘副通則一電i滋   

合理的、かつ適切に低減するよう設計及  両立性一要求事項及び輔   

び製造されていなければならない。  36．201エミッション   

6 医療機器は、意図された方法で操作で  適用   認知された規格■基準の該当  JISTO601一卜2：医用電気機群   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項巨＝こ適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す。   求事項一策2節：副通則一電磁   

達されていなければならない。  両立性一要求事項及び試験  
36．202イミュニチイ  

8）一般情報   

6 電離放射線を照射する医療執器は、必  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601一卜3：医用電気機器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1叡第3節瀾l通貝lト診断用X   

射する放射線の線量、幾何学的及びエネ  示す。   絹業麿における放肘線防矧こ   

ルギ一分布（又は泉質）を変更及び制御  関する一般的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ヒ●－ム範囲の制限及   

ならない。  び表示  

29．203X線照射野と受像面と  

の関係  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装領一安全  
50．103．1管領圧の正確度  

50．103．2管屯流の正確度●l  

50．10a，3負荷時間の正確度●l  

50．103．4管電流時間積の正確  

度●I  

■l：該当する設定又は表示の機  

能がある場合、50．103．2～  

50．103．3項及び50．103．4項の  

いずれか又は両者を適用する。  

50．101電気及び放射線出力の  

表示   

7 砲艦放射線を照射する診断用医療機器  藩閥   認知された規格・基準の該当  JIST体01－1－3：医用屯気概器   

は、患者及び使用者の電離放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部第3節：副通則丁診断用X   

を最小限に抑え、所定の診断目的を達成  示す」   線装置における放射線防護に   

するため、適切な画像又は出力信号の質  関する一般的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201組質   

ればならない。  29．205焦点皮膚閉経離  

29．206X線ビームの減弱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装層一安全  

29．1．102作軌状態の表示  

29．1．103Ⅰ繰出力の制限  

29．1．1鋸過度の‡繰出カに  

対する保蕗手段  

医療用エックス線装置基準（告  

示第75号平成13年3月22日、  

告示第126号平成14年3月27  

日、告示第127号平成14年3  

月27日）  

2医療用エックス線装置  

4撮影用エックス線装置   

－
N
N
－
 
 
 



2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  

の一つである湯合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する振動に起因する危険性を実行可能  

な限り最も低い水準に低減するよう設計  
及び製造されていなければならない。  

3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す   
の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける雑音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する雑音に起因する危険性を、可能な  

限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  
造されていなければならない。  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  終知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気挽鯨   
気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  設置形機器  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

ネル≠－源に接続する端末及び接続部  でない場  示す。   求事項   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56．3a）接続器の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  
ていなければならない。   

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用  認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   

は、通常の使用において、潜在的に危険  42．過度の温度  

な温度に達することのないようにしなけ  

ればならない。  JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

堤過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医療機器は、患者及び使用者の安  に供給する機器ではない。   

全を保証するため、供給畳の設定及び維  

持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならなレ㌔  

2 医療機崩には、危険が及ぷ恐れのある  不適用  エネルギー又は物質を患者  
不適正なエネルギー又は物質の供給を防  に供給する機器ではない。   

止又は警告する手段が具備され、エネル  

ギー源又は物質の供給源からの危険畳の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可能  
な限り防止する適切な手段が洋じられて  
いなければならない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機  不適用  エネルギー又は物質を患者  
能が明確に記されていなければならな  に供給する機器ではない。  

い。操作に必要な指示を医療機器に表示  

する場合、或いは操作又は調整用のパラ  

メータを視覚的に示す場合、これらの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす  

場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

JISTO60卜1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

7 電温入力  

13一般  

14分類に関する要求事項  

15囁圧及び／又はエネルギー   

の制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保護接地、機能接地及び等   

電位化  

19連続漏れ電流及び患者測定   

屯流  

20耐屯圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57旬源部  

58保護接地  

59構造及び配置   

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  

15電圧及W又はエネルギー   

の制限  

19連続漏れ電流及び患者測定  

電流  

20耐電圧  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

7 医療機器が製造販売業者等により指示   

されたとおりに正常に据付けられ及び保  

守されており、通常使用及び単一故障状   

態において、偶発的な電撃リスクを可能   

な限り防止できるよう設計及び製造され   

ていなければならない。  

（機械的危険性に対する配慮）  

JISTO601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び縁  

24 正常な使用時における安   

定性  

25 飛散物  

28 懸垂機構   

JISZ4703：医用X線機械装  

置通則  

6．構造  

7．安全  

終知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

対‾。  

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定   

性及び可動部分に関連する機械的危険性   

から、患者及び使用者を防護するよう設   

計及び製造されていなければならない。  



易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医凍機＃等に対する配慮）   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療機器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療職器等」  い。   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び環境の変化の影響に配慮  
し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器  不適用  自己       ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い。   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解釈  

における誤使用の危険性を可能な肥り低  

滅するように設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

3 自己検査医療職器等には、合理的に可  不適用  自己検査医療機器等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意図したよ  い。   

うに機能することを、使用に当たって使  

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

（製造業者・製造販売業者が提供する情報）   

適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1都：安全に関する－・般的要   

度を考慮し、製造業者・製造販売業著名、  示す。   求事項   

安全な使用法及び医療機器又は体外診  6標識、表示及び文書 及びそ   

断案の意図した性能を確認するために  の他の項のラベル、附属文   

必要な情報が提供されなければならな  書に関する要求事項  

い。この情報は、容易に理解できるもの  

でなければならない。  使用者には、使用者の訓練及び知識の程  JISTO60卜1－1こ医用屯気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項第1節：利通則医用  
電気システムの安全要求事項  

6横線、表示及び文書及びそ  

の他の項のラーVレ、附属文  

書に関する要求事項  

JIST肪0トト2：医用電気機韓  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一策2節：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び試験  

6標識、表示及び文書及びそ  

の他の項のラベル、附属文  

書に関する要求事項  

JISTO601－1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X   

線装置における放裾線防護に  

関する一般的要求事項  

6標弧、表示及び文書  

JISZ4751二2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  

6標級、表示及び文盲  

JISZ4703：医用X線排賊装  

直通則  

10．肋明春  

JISZ475卜2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

6棟敗、表示及び文書  

医療機器の添付文書の記載要  

領について（薬食発第031∞03  

号平成17年3月10日）  

認知された規格に従ってリ                 JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメント？医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（性能評価）   

第16粂 医療1幾誰の性能評価を行うため  適用   認知された基準に従ってデ  医療機器の製造販売箆証申請   

に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律弟百四十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2   

されなければならない卜  

2臨床試験は、医療機器の梅床試験の実  

施の基準に関する省令（平成十七年厚生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   

尋   

－
N
与
－
 
 



た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療機器の性能及び機能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   
第3粂 医療機器は、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療機  示す．   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発浄できるよう設計、製造  惇生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4粂 製造販売業者等が設定した医療機  れた基王勘こ適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

器の製品の寿命の範囲内において当該医療  示す。  基準に関する省令（平成16年   

機器が製造販売業者等の指示に従って、通常  厚生労働省令第169号）  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  
け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

切に保守された場合に、医療機器の特性及び  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健  いることを示す。   適用   

康及び安全を脅かす有害な影響を与える程  
度に劣化等による悪影響を受けるものであ  

ってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第5粂 医療聯は、’    の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管  示す。  基準に関する省令（平成16年   

され、かつ意図された使用方法で使用された  厚生労働省令第169号）  

場合において、その時性及び性能が低下しな  
いよう設計、製造及び包装されていなければ  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療職路－リスク   

ならない。  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療槻器への  

いることを柵   適用   

（医療機器の有効性）   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スタ分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す．   の適用  

ない。  
便益性を検証するために、認  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ4751－2－7：診断用X線  

ることを示す。   高駈装置一安全  
50．10乙1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  
50，10乙28）X線条件の限定範  

囲全体にわたる空気カーマ  

の直線性  
50．102．2b）自動露出制御の安  

定性●1  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度咤  

50．103．3負荷時間の正確度昭  

50．103．4管屯流時間碩の正確  

厨2  

●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●Z：該当する機能がある場合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の2  

基本要件適合性チェックリスト（移動型アナログ式汎用一体型Ⅹ線診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文盲の確琵   適合の方法  

医療機器及び体外診断用医薬  

品の製造管理及び品質管理の  

要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

（設計）  

第1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ  

れることが目的とされているものを除く。  l示す亡  基準に関する省令（平成16年   

以下同じ。）は、当該医療機器の意図された  厚生労働省令第169号）   

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  
じ、技術知汲及び経験を有し、並びに教育  琵知された規格に従ってリ               JIST14971こ医療機器－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

て適正に使用された嬉合において、患者の  いることを示す。   適用   

臨床状態及び安全を損なわないよう、使用  

者及び第三者（医療磯路の使用にあたって  

第三者の安全や健康に影響を及ぼす場合に  

限る。）の安全や陸康を音すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  
用性に比して許容できる範囲内にあり、高  

水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO60卜1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJIS、そ  第1部：安全に関する一般的賓   

遣販売業音叉は製造業者（以下「製造販  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

発業者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医療機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ぱならなし：。危険性の低減が要求される  

場合、製造販売業者等は各危害について  J工STO601－1－3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範陵内に  第1部第3節：副通貝lト診断用   

あると判断されるように危険性を管理し  X線装置における放射線防護   

なければならない。この場合において、  に関する一般的要求事項にお   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  いてチェックリストの弟7粂   

を当核各号の順序に従い、危険性の管理  以降で引用している項目   

に適用しなければならない。  
一既知又は予見し得る危害を織則し、  認知された規格に従ってリ                                                JIST14971：医療機器－リス   

意図された使用方法及び予測し得る誤  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

使用に起因する危険性を評価するこ  いることを示す。   の適用  

と。  
二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  
三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  
四第二号に基づく危険性の除去を行っ  



4医療機器がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当該物質が単独で用いられる  

場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療  

僻の性能を補助する目的で人体に作用  

を及ぼす場合、当該物質の安全性、品質  

及び有効性は、当該医療機器の使用日的  

に照らし、適正に検苫正されなければなら  

ない。   

5 医療機器は、当該医療機器から溶出又  不適用  一般的に機器から溶出する  

は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はない。   

に実行可能な限り、適切に低減するよう  

投計及び製造されていなければならな  

い。  

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO00ト1：医用奄気機器   

当抜医療機器自体及びその目的とする使  する項引こ適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

用環境に照らして、偶発的にある種の物  示す。  求事項   

質がその医辣機器へ侵入する危験性又は  軋4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  56，11d）液体の浸入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制槻を用いている場合、該   

設計及び製造されていなければならな  当） 

）ヽ  

認知された規格に従ってリ  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当該医療機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

工程は、患者、使用者及び第三者（医療  染に関するリスクがある機   

機器の使用にあたって第三者に対する感  器ではない。  

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  

性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は軽減するよう、次の各号を考慮  

して設計されていなければならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ、使用中の医療機器から  

の微生物漏出又は曝露を、合理的に実  

行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、患者、使用者及び第三  

者による医療職器又は検体への微生物  

汚染を防止すること。  

50．103．2～50．103．3 項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。   

JIS Z4102：医用X線管  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発負荷定格  

第二章 設計及び製造要求事項  
（医療機器の化学的特性等）   

第7粂医療機器は、前章の要件を満たす  
ほか、使用材料の選定について、必要に  
応じ、次の各号に掲げる事項について注  

意が払われた上で、設計及び製造されて  

いなければならない。  
一毒性及び可燃性  不適用  

が盛り込まれているため、発  

火する可能性は殆どない。ま  

二使用材料と生体組織、細胞、体液及び不適用  

検体との間の適合性  し、意図して生体組級、細胞  

及び体液と離する部分は、  
一般的にこの機器にはない。  

三硬度、摩耗及び疲労度等   JIST体01－1：医用電気機器     適用 し     認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  第1部：女全に関する「般的要  

示九  求事項  
43．1強度及び剛性   

2 医療機器は、その使用目的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物質が発生  

声亥医療機器の輸送、保管及び使用に携わ  する機器ではない。   

る者及び患者に対して汚染物質及び残留  

物質（以下「汚染物質等」という。）が及  

ぼす危険性を最小限に抑えるように殻  

計、製造及び包装されていなければなら  

ず、また、汚染物質専に接触する生体組  

織、接触時間及び接触頻度について注意  
が払われていなければならない。  

3 医療機器は、通常の使用手順の中で当  適用（肝類  認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気臓器   

核医療機器と同時に使用される各種材  及び肌類  する項引こ適合することを  第1部：安全に関する「般的要   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  機器の場  示す。   求事項   

う設計及び製造されていなければなら  合）  6章 可燃性麻酔剤の点火の   

ず、また、医療機器の用途が医薬品の投  危険に対する保護  

与である場合、当苫亥医簾機器は、当該医  

薬品の承隠内容及び関連する基準に照ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿って当抜医療機器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  

ならない。  

尋  



再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  ＿望王E  滅菌又は特別な微生物学的   

ことを表示した医掠機器は、妥当性が確  状態にあることを表示した   

認されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。   

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  

滅菌されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  
は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 非滅菌医療機崩の包装は、当該医療機  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

器の品質を落とさないよう所定の清浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。   

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  

小限に抑え得るようなものでなければな  

らない。この場合の包装は、滅菌方法を  
考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の状  

菌の両方の状態で販売される場合、両者  憶で販売される機器ではな   

は、包装及びラベルによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環動こ対する配慮）   

適用（組み  要求項目を包含する終知さ  JISTO60卜1－1：医用電気勝誇  

又は装置と組み合わせて使用される粉合、  う齢）  示す。   求事項 第1節：副通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療槻辞又は体外診断薬が持  

つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない。組み合わされる場合、使用上の  

制限事項Iま、直接表示するか耐寸文書に明  

示しておかなければならない。  医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的賓  
第9粂 医療機器については、次の各号に   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す。   の適用  

なければならない  

適用               一物理的特性に関連した傷害の危険性  認知された規格・基準の該当  JISTO801－1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的宰  

示す。   求事項   

2 医療機音別こ生物由来の物質が組み込ま  不適用  生物由来の物質を組み込む  

れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。   

び物質を選択し、妥当性が確認されてい  

る不活性化、保全、粗及び制御手順に  
より、感染に関する危険性を、合理的か  

つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

3 医療腹掛こ組み込まれた非ヒト由来の  不適用  非ヒト由来の絶縁、細胞及び  

組織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  物質を組み込む機器ではな   

組織等」という。）は、当該非ヒト由来組  い。   

織等の使用目的に応じて獣医学的に管理  

及び監視された動物から採取されなけれ  

ぱならない。製造販売業者等は、非ヒト  

由来組織等を採取した動物の原産地に関  

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の  
処理、保存、試験及び取扱いにおいて最  

高の安全性を確保し、かつ、ウイ／レスそ  

の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確認されている方法を用いて、当該医  
療機器の製造工程においてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

．4 医療機器に組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

級、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  賃を組み込む機器ではない。   

等」という。）は、適切な入手先から入手  

・されたものでなければならない。製造版  

売薬者等は、ドナー又はヒト由来の物質  
の選択、ヒト由来組織等の処‡塑、保存、  
根及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウイルスその他の感染性  

病原体対策のため、妥当性が確認されて  

いる方法を用いて、当該医療機港の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図り、安全性を確保しなければならな  

い。  
5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特別な微生物学的状態にあ  

示した医療職器は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では   

業者等により指示された条件で輸送及び  ない。   

保管する時に当該医凍機器の特別な微生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

造及び包装されていなければならない。  

6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  
使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

該医療機器の包装は適切な手順に従っ  
て、包装の破損又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  

販売装着によって指示された輸送及び保  

菅条件の下で無菌状懐が維持され、かつ、  

－
N
】
－
 
 
 



七 保守又は較正が不可能な場合、使用  適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器一リス   

材料が劣化する場合又は測定若しくは  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

制御の機構の精度が低下する場合など  いることを識   の適用   

に発生する危険性  

2 医療機器は、通常の使用及び単一の故  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

障状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要   

を最小限虔に抑えるよう設計及び製造さ  示す。   求事項   

れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘困物質に接触して使用される医  42 過度の温度   

療機器については、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設計及び製造しなければならない。  52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般で関  

達する部分  

57頓部：部品及び配置  

59構造及び配置  

JISZ4751－2－祖：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な  適用   認知された規格・基準の該当  JIST㈱1－1：医用電傭   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項目に適合することを  第1都：安全に関する⊥一般的要   

されていなければならない．  示九   求事項  
6．8．2j）環境保護   

（測定又は診断機能に対する配慮）   

第10粂 測定機能を有する医療機器は、  不適用  画像を提供する診断用医療  

その不正砲性が患者に重大な悪影響を及  機器である。   

ぽす可能性がある場合、当該医療機器の  
使用目的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  
されていなければならない。正確性の限  

界は、製造販売業者等によって示されな  

ければならない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  通用   認知された規格・基準の弦当  JISZ4751－2－7：診断用X巌   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高屯圧装硬一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．102．1自動率出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

ければならない。設計にあたっては、感  の再雛   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102．28）X線条件の限定範   

び既知の干渉要因の管理並びに検出限界  囲全体にわたる空気カーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  
50．102・2b）．自動露出制御の安  

定性－l  

50．103，1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度噌  

印．103．3負荷時間の正確度昭  

50．103．4管電流時間横の正確  

度噌  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び縁  

24 正常な使用時における安   

定性  

25 飛散物  

28 懸垂機構  

45 圧力容器及び圧力を受け   

る部分  

56、11c）意図しない作動   

JISZ4703：医用X線執戒装置  

通則  

6 構造   

JIS Z4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

45圧力容器及び圧力を受ける  

部品  

JISTO601－1：医用電気機韓  

第1都：安全に関する「般的要  

求事項  

10．2．2 電源（電源電圧の変  

動）  

49 電源の遮断  

JIST拡01－1－2：医用電気職器  

第1部：安全に関する「般的要  

求事項一第2節：削通則一電磁  

両立性一要求事項及び試験  

36．202 イミ工ティ  

JISTO601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

6章 可燃性麻酔剤の点火の  

危険に対する保護  

JISTO即1－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

56．11d〉液体の侵入  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

適用  二 合理的に予測可能な外界からの影響   

又は環境条件に関連する危険性  

適用（疋類  

及び肌類  

機器の場  

合）  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

三 通常の状態で使用中に接触する可能   

性のある原材料、物質及びガスとの同   

時使用に関連する危険性  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

適用  四 物質が偶然医療機器に便入する危険   

性  

検体を扱う機器ではない。  

研究又は治療を行なう機器  

ではない。  

五 検体を誤認する危険性  

六 研究又は治療のために通常使用され   

る他の医療機器又は体外診断用医薬品   

と相互干渉する危険性  



から第7項で引用しでいる項  

目。   

2 医療機器の放射線出力について、医療  不適用  正常な使用時において障害  

上その有用性が放射線の照射に伴う危険  発生の惧れのある放射線を   

性を上回ると判断される特定の医療目的  発生する装置ではない。  

のために、障害哉生の恐れ又は潜在的な  

危害が生じる水準の可視又は不可視の放  

●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

－2：核当する機能がある場合、  

50．103．2～50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。  

JIS Z4102：医用X線管  

6．性能  

l  l   

】  ／  】   

射線が照射されるよう設計されている場  

合においては、．線量が使用者によって制  

御できるように設計されていなければな  

らない。当該医療機器は 

パラメータの許容される公差内で再現性  

が保証されるよう設計及び製造されてい  

なければならない．   

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   

るものである場合においては、必要に応  発生する装置ではない。   

じ照射を確放できる視覚的表示又は聴覚  ただし、   

的警報を具備していなければならない。  JISZ47118．4．9（1）作動状  

態の表示  

に従いX線照射の確認でき  

る機能を備えている。   

4 医療機器は、意図しない二次放射線又  適用   認知された規格・基準の該当  J王STO601－1：医用電気機韓   

は散乱康による患者、使用者及び第三者  （CRTを有  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

への被曝を可能な限り軽減するよう設計  する機器の  示す。  求事項   

及び製造されていなければならない。  場合）  29．2（CRTが芸亥当）  

認知された規格・基準の該当       適用（X線    JISTO601一卜3：医用電気臓器  

を照射する  する項目に適合することを  界1部第3節：副通則一診断用X  

場合）   示す。   線装置における放射線防護に  

関する一般的要求事項  

29．204漏れ放射線  

29．207一次防護遮へい体  

29．208迷放射線に対す引妨  

髄   

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

書には、照射する放射線甲性質、患者及  する項月に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

び使用者に対する防護手段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに据付中の固有の危険性の排除  6，8．3．（a）技術解説審一般  

方法について、詳細な情報が記載されて  

いなければならない。  JISTO60卜1－3：医用電気機誰  

第1部第3節：副温良lj一診断用X  

線装置における放射線防言割こ  

関する一般的要求事項  

6．8．201項番への参照  

（表202附属文書に対する  

（1）焦点寸法  

JISZ4703：医用X線機械装  

置通則  

5．性能  

（1）衝撃  

（2）琴容差  

（3）安定性   

3 診断用医療機器の性能が較正蕃又は標  不適用  性能が較正益又は標準物質  

準物質の使用に依存している湯合、これ  の使用に依存している格器   

らの較正器又は標準物矧こ割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医療  

装置の目盛りは、当該医療機器の使用目  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された値については、可能  適用   路知された規格・基準の苫亥当  JISTO601－1：医用露気機器   

な限り標準化された一般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の表示  

（パラメータの数値表示）   

（放射線に対する防御）   

第11粂 医療概器は、その使用目的に沿  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項目に適合することを示す。  1部：安全に関する一般的要求   

の放射擦の照射を妨げることなく、患者、  事矧こおいてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11粂第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用している項目。  

及び包装されていなければならない。  

JISTO60トト3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

線装置における放射線肪讃に  

関する一般的要求事項にお  
いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項目。  

J工SZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全において、チェ  

ツタリストの第11粂第5項  



4撮影用エックス線装置   

8 電離放射線を照射する治療用医療機器  不適用  屯離放射線を照射する治療  

は、照射すべき線量、ビームの種類及び  用医撰機器ではない。   
エネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ  

ームのエネルギー分布を確実にモニタリ  

ングし、かつ制御できるよう設計及び製  

速されていなければならない。  

（      に対する配慮） 

第12粂 電子プログラムシステヰを内蔵  用   認知された規格・基準の該当  JIST礪0ト1：医用電気機器   

した医療機器は、ソフトウェアを含めて、  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「般的要   

その使用目的に照らし、これらのシステ  示す。  求事項   

ムの再現性、信頼性及び性能が確保され  49旬源の遮断   

るよう設計されていなければならない。  52．1（異常作動及び故障状   

また、システムに一つでも故障が発生し  態）  

た場合、実行可能な限り、当該故障から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  JISZ4703：医用‡線浪城装   

きるよう、適切な手段が辞じられていな  直通則   

ければならない。  6．3動く部分  

認知された規格に従ってリ                                    JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  
いることを示す。   の適用 

2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、  不適用  電源状態が患者の安全に直  

患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電  接影響せ及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が講じられて  

いなければならない。 

3 外部電源医療機器で、停屯が患者の安  不適用  電源状態が患者の安全に直  

全に直接影響を及ぼす場合、停屯による  接彫響を及ぼさない。   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床′くラメ一夕をモニタす  

ニタに表示する医療機執も患者が死亡  る機器ではない。   

又は玉東な健康障害につながる状態に陥  

った場合、それを使用者に知らせる適切  
な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  

5 医療機器は、通常の使用環姐こおいて、  適用   認知された規格・基準の該当  JIST肪01－1－2：医用棚   

当該医療槻韓又は他の製品の作動を挽な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

う恐れのある髄的干渉の発生リスクを  示す。   求事項一第2節：削通則⊥屯磁   

合理的、かつ適切に低減するよう股計及  両立性一要求事項及び柑   

び製造されていなければならない。  36．201エミッション  

要求事項を述べた項番）  

JISZ475卜2－7：診断用X廟高  

屯圧装置一安全  
6．8．2取扱説明事  

a）一般情報   

6 屯離放射線を照射する医療機器は、必  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO餌1－1－3：医用屯気織器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1部第3節：副通則一診断用X   

射する放射線の線量、幾何学的及びエネ  示す。   線装償における放射線防接に   

ルギ一分布（又は線質）を変更及び制御  関する「般的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ヒ◆－ム範囲の制限及   

ならない。  び表示  

29．203X線照射野と受像面と  

の関係  

JISZ4751－2－7：診断用Ⅹ縁高  

吼王装置一安全  
50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度■1  

50．103．3負荷時間の正確貯1  

50．103．4管屯糊の正確  
慶一1  

●l：該当する設定又は表示の槻  

能がある場合、50．103．2－  

50．103．3項及び50，103，4項の  
いずれか又は両者を適用する。  

50．101電気及び放射線国力の  

表示   

7 電離放射線を照射する診断用医療機器  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1－3：医用屯気機器   

は、点者及び使用者の電離放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部第3節：副通則一診断用X   

を最小限に抑え、所定の診断目的を達成  示す。   線装置における放射線肪領に   

するため、適切な画像又は出力信号の質  関する一般的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201線質   

ればならない。  29．205焦点皮膚間距離  

29．206X線ビームの減弱  

JISZ475卜2－7：診断用X線商  
電圧装置一安全  
29．1．102作動状態の表示  

29．1．103Ⅰ繰出力の制限  

29．1．104過度のX線出力に  

対する保護手段  

医療用エックス線装置基準（告  

示弟75号平成13年3月22日、  

告示第126号平成14年3月27  

日、告示第127号平成14年3  

月27日）  

2医療用エックス線装置   

ー
∽
○
－
 
 
 



6．構造  

7．安全   

2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  

の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する振動に起因する危険性を英行可能  

な限り最も低い水準に低減するよう設計  

及び製造されていなければならない。  
3 医療娩器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す  

の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける雑音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する雑音に起因する危険性を、可能な  

限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  

造されていなければならなVヽ  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  認知された規格・基準の該当  JIST肪01－1：医用屯気機器   

気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  設置形機器  する項目に適合することを  第1都：安全に関する「般的要   

ネルギー源に接続する端末及び接続部  でない場  示す。   求事項   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56．3a）騨の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  
ていなければならない。   

5 医療機鮨のうち容易に触れることので  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60l－1：医用電気繊維   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   

は、通常の使用において、潜在的に危険  吸．過度の温度  

な温度に達することのないようにしなけ  

ればならない。  JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装億及びX線管装置一安全  

42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に卸する配慮〕   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医療機器は、患者及び使用者の安  に供給する機器ではない。   

全を保証するため、供給量の設定及び維  

持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならない。  

2 医療機器には、危険が及ぷ恐れのある  不適用  エネルギー又は物質を患者  
不適正なエネルギー又は物質の供給を防  に供給する機器ではない。  

止又は警告する手段が具備され、エネ／レ  

ギー源又は物質の供給源からの危険量の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可能  

な限り防止する適切な手段が講じられて  
いなければならない。  

6 医療機器は、意図された方法で操作で  適用   認知された規格届準の該当  JISTO60卜1－2：医用屯気機器   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す。   求事項一策2節：副通則一電阪   

速されていなければならない。  両立性一要求事項及び撒  
36．202イミュニテイ   

7 医療機器が製造販売鼻音等により指示  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO001－1：医用電気機器   

されたとおりに正常に据付けられ及び保  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

守されており、通常使用及び単一故障状  示す。   求事項   

頓において、偶発的な電撃リスクを可能  17 磯風入力   

13一般  

14分類に関する要求事項  

15屯圧及び／又はエネルギー   

の制限  

16外装及び保娃カバー  

17分離  

18保搬地、機能接地及び等   

電位化  

19連続漏れ屯流及び患者測定   

屯流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57電源部  

58保護接地  

59構造及び配置   

JISZ475卜2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  

15電圧及W又はエネルギー  

の制限  

19連続漏れ駁及び患者測定  

電流  

20耐電圧  

な限り防止できるよう設計及び製造され  

ていなければならない。  

（機械的危険性に対する配献  

JISTO60卜1：医用電気臓器  

第1部：安全に関する「般的要  

求事項  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び縁  

24 正常な使用時における安   

定性  

25 飛散物  

28 懸垂機構   

JIS Z4703：医用Ⅹ練機披装  

置通則  

誰知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示う㌔  

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定   

性及び可動部分に関連する機械的危険性   

から、患者及び使用者を防譲するよう投   
書十及び製造されていなければならない。  



3 医療機器には、制御器及び表示器の機  不適用  エネルギー又は物質を患者  

能が明確に記されていなければならな  に供給する機器ではない。   

い。換作に必要な指示を医療機器に表示  

する場合、或いは操作又は調整用のパラ  
メータを視覚的に示す場合、これらの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす  
場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医療機器等に対する配鹿）   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療職器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」  い。   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び環境の変化の影響に配慮  
し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器  不適用  自己検査医棚等ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い這   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解釈  

における誤使用の危険性を可能な限り低  

滅するように設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可  不適用  自己検査医療機器等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意図したよ  い。   

うに機能することを、使用に当たって使  

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

（製造業者・製造販売業者が提供する情恥   

適用   認知された規格・基準の該当  JIST体01－1＝医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

度を考慮し、製造業者・製造販売業者名、  示す。   求事項   

安全な使用法及び医療機器又は体外診  6標識、表示及び文事 及びそ   

新薬の意図した性能を確認するために  の他の項のラベル、附属文事に   

必要な情報が提供されなければならな  関する要求事項  

い。この情報は、容易に理解できるもの  

でなければならない。  使用者には、使用者の訓練及び知識の程  JISTO601－1－1：医用電気機韓  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項第1節：副通則医用  
電気システムの安全要求事項  

6標識、表示及び文書及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JIST鴎0トト2：医用電気搬酵  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一第2飾：削通則一旬磁   

両立性一要求事項及び試験  

6標識、表示及び文書及びそ  

の他の項のラ／勺レ、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO60卜1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

熊襲置における放射線防護に  

関する一般的要求事項  

6棟織、表示及び文書  

JISZ475卜2－7‥診断用X線高  

電圧装置一安全  

6棲敗、表示及び文事  

JISZ4703：医用X繚械械装  

直通則  

10．取扱説明書  

刀SZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一軍全  

6横紙、表示及び文書  

医療機器の添付文書の記載要  
領についてく薬食発帯0310003  

号平成17年3月10日）  

認知された規格に従ってリ                       JIST14971■：医靭器－リス  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（性能評価）   

第16粂 医療職器の性能評価を行うため  適用   謬知された基準に従ってデ  医療職器の製造販売認証申請   

に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律兼官四十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2   

されなければならない。  

2臨床試験は、医療機應の臨床試顆の実  

施の基準に関する省令（平成十七年厚生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   

－
∽
N
－
 
 
 



報装置を含む。）により、実行可能な限  管理が計画・実施  

り低減すること。  されていること   

四第二号に基づく危険性の除去を行った  を示す。   

後に残存する危険性を示すこと，  

（医療機器の性能及び機能）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   

第3粂 医凍機器は、製造販売業者等の意図  する終知された  道管理及び品質管理の基準に関する   

する性能を発揮できなければならす、医療  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令第169   

機器としての機能を発揮できるよう設計、  ことを示す。  母）   

製造及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   

厚生労働大臣が基準を定めて措定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の3  

基本要件適合性チェックリスト（乳房撮影組合せ型Ⅹ線診断装置基準）  

第一章 一般的要求事項  

当該機器への  

適用・不適用  
適合の方法  特定文書の確認  

要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製  

弟1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ  ■する認知された  ◆道管埋及び品質管理の基準に関する   

れることが目的とされているものを除く。  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令第169   

以下同じ。）は、当該医療機器の意図され  ことを示す。  

た使用条件及び用途に従い、また、必要に  

応じ、技術知織及び経験を有し、並びに教  認知された規格   

育及び訓練を受けた意図された使用者によ  に従ってリスク  メントの医凍機器への適用   

って適正に使用された場合において、患者  管理が計画・実施   

・の臨床状態及び安全を損なわないよう、使  されていること   

用者及び第三者（医療機器の使用にあたっ  を示す。   

て第三者の安全や健康に影響を及ぼす場合  

に限る。）の安全や畦康を害すことがない  

よう、並びに使用の際に発生する危険性の  

程度が、その使用によって患者の得られる  

有用性に比して許容できる範盟内にあり、  

高水準の健康及び安全の確保が可能なよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

（リスクマネジメント）   適用   き亥当機暑引こ適用  J工STα氾1－1：医用電気臓器第1部：   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製造  されるべき最新  安全に関する一般的要求事項におい   

販売業者又は製造業者（以下「製造販売業  技術に立脚した  てチェックリストの第7粂以降で引   

者等」という。）は、最新の技術に立脚して  JIS，その他の安  用している項目  

医療機器の安全性を確保しなければならな  全規格に適合す   

い。危倹性の低減が要求される場合、製造  次の文書の適用は乳房撮影だけであ          ることを示す。  

販売巣者等は各危害についての残存する危  る。   

険性が許容される範園内にあると判断され  JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及   

るように危険性を管理しなければならな  び乳房撮影定位装置一安全において   

い。この場合において、製造販売業者等は  チェックリストの弟7粂以降で引用   

次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に  している項目  

従い、危険性の管理に適用しなければなら  

ない。  次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

一既知又は予見し得る危害を級別し、意  JISTO60トト3：医用電気機器第1部   

図された使用方法及び予測し得る誤使用  第3節：副通則一診断用X線装置にお   

に起因する危険性を評価すること。  ける放射線防護に関する一般的要求   

二 前号により評価された危険性を本質的  事項においてチェックリストの第7粂   

な安全設計及び製造を通じて、合理的に  以降で引用している項目  

実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危倹性の除去を行った後  認知された規格                                                                JIST14971：医療機器－リスクマネ   

に残存する危験性を適切な防繕手段（替  に従ってリスク  ジメントの医翻韓への適用  

第4粂 製造販売業者等が設定した医療機崩  する認知された  道管理及び品質管理の基準に関する   

の製品の寿命の範題内において当き亥医療機  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令第169   

器が製造販売業者等の指示に従って、通常  ことを示す。  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  

け、かつ、製造販売業者等の指示に従って  認知された規格   

適切に保守された場合に、医療機器の特性  に従ってリスク  メントの医療臓器への適用   

及び性能は、患者又は使用者若しくは第三  管理が計画・実施   

者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与  されていること   

える程度に劣イヒ等による悪影響を受けるも  を示す。   

のであってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   

第5粂 医撰機器は、製造販売業者等の指示  する終知された  造管理及び品質管理の基準に関する   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令弟169   

され、かつ意図された使用方法で使用され  ことを示す。  

た場合において、その細扱び性能が低下  

しないよう設計、製造及び包装されていな  認知された規格   

ければならない。  に従ってリスク  

管理が計画・実施  

されていること  

を示す。   

（医療機器の有効性）   適用   認知された規格  JIST14971：医療機器－リスクマネジ   

第6粂 医療機器め意図された有効性は、起  に従ってリスク  メントの医棚への適用  

こりうる不具合を上回るものでなければな  分析が実施され   

らない。  ていることを示  

す。  

性能項目の文書：  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－45：軍L房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  

す。  弧102．1自動露出制御を起動しない  

ときのX繰出力の再現性  

50．102．2a）相隣る設定値におけるX  

繰出力の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の不変性■l  

50．103．1a）管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度噌  

50．103．3撮影時間の正確度峨  

50．103．4管屯流時間横の正確度峨  



第二章 設計及び製造要求事項  

（医療機器の化学的特性等）   

第7粂医療機器は」前章の要件を満たすほ  

か，使用材料の選定について，必要に応じ，  

次の各号に掲げる事項について注意が払わ  

れた上で．設計及び製造されていなければ  

ならない。  

一考性及び可燃性  不適用  発火や火災に対  

する防止策が盛  
り込まれている  

ため，発火する可  

能性は殆どない。  

二使用材料と生体組織細胞，体液及び   不適用  毒性／生体適合   

検体との間の適合性  性に閲し，意図し  

て生体組織．細胞  

及び体液と接触  

する部分Iも一般  

的に羊の機器に  

はない。  

三硬度仁摩耗及び疲労度等  適用  JISTO601－1：医用電気梯器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

43．1強鹿及び剛性  

ことを示す。   

2医療機器は、その使用目的に応じ、当該医  不適用   汚染物質や残留  

廉機器の輸送、保管及び使用に携わる者及  物質が発生する   

び患者に対して汚染物賃及び残留物質（以  機器ではない。   

下「汚染物賃等」という。）が及ぼす危険  

性を最小限に抑えるように設計、製造及び  

包装されていなければならず、また、汚染  

物質等忙凝軸する生体組織、接触時間及び  
接触頗齢こついて注意が払われていなけれ  

ぱならない。  

3医療機磨は、通常の佐用手順の中で当該医  適用（AP類及び  認知された規格・  JIST．060卜1：医用電気機器   

療機器と同時に使用される各種材料、物質  肌類機器の場  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

又はガスと安全に併用できるよう設計及び  合）   項目に適合する  6草可燃性麻酔剤の点火の危険に対   

製造されていなければならず、また、医療  ことを示す。  する保護   

機器の用途が医薬品の投与である場合、当  

該医療臓器は、当該医薬品の承酪内容及び  
関連する基準に照らして適切な投与が可能  

セあり、その用途に沿って当該医療機器の  

性能が維持されるよう、設計及び製造され  
ていなければならない。  

4 医療機器がある物質を必須な要素として  不適用   医薬品や薬剤は  

含有し、当該物質が単独で用いられる場合  含有しない。  

に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の  

性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす  
場合、当該物質の安全性、品質及び有効性  

●l：アナログ式で機能がある場合に適  

用する。  

昭：該当する機能がある場合．弧103．2  

～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れか又は両者を適用する  

次の文書の適用は乳房撮膨だけであ  

る。  

21□刊（Cod80fFeder81  

Re糾1ations）PA椚∵卸0：  

購蝕門Ⅳ㈱．12（e）  

（2）（iii）およぴ900」12（e）（6）  

コントラスト分解能   

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2－7：診断用Ⅹ線材軋王装  

置一安全  
50，102．1自動露出制御のない間欠モ  

ードでの放射線出力の再現性  

50．102．2a）X線粂件の限定範囲全体  

にわたる空気力ーマの直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安定性●1  

50．103．1管咄王の正確度  

50．103．2 管電流の正確度紹  

50．103．3 負荷時間の正確鮮  

50．103．4 管電流時間積の正絶好2   

●1：アナログ式で機能がある場合に適用  

する。  
噌：該当する機能がある場合、50．103．2  

～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れ  

か又は両者を適用する。   

次の文事の適用は一般撮影だけであ  

る。  

J工S Z4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発負荷定格  



験及び取扱いにおいて最高の安全性を確保  

し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体  

対策のため、妥当性が確認されている方法  

を用いて、当該医療機器の製造工程におい  

てそれらの除去又は不活性化を図ることに  

より安全性を確保しなければならない。  

4医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、  不適用   ヒト由来の組織，  

細胞及び物質（以下「ヒト由来組織等」と  細胞及び物質を   

いう。）は、適切な入手先から入手された  組み込む機器で   

ものでなければならない。製造販売業者等  はない。   

は、当該医療機器の使用目的に照らし、適  

正に検証されなければならない。  

5 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏  不適用   一般的に機器か  

出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行  ら溶出する又は   

可能な限り、適切に低減するよう設計及び  漏出する物質は   

製造されていなければならない。  ない。   

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、当  適用  路知された規  J工STO601－1：医用電気機器   

吉亥医療機器自体及びその目的とする使用環  格・基空桝こ咳当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

境に照らして、偶発的にある種の物質がそ  る項目に適合す  44．4漏れ   

の医療機器へ侵入する危険性又はその医療  ！ ることを示す〇  ‖                    」の医療機器へ侵入する危険性又はその医療  l  

機器から浸出することにより発生する危険  を用いている掛合，該当）  

性を、適切に低減できるよう設計及び製造  
されていなければならない。  認知された規格  

に従ってリスク  

管理が計画・実施  

されていること  

を示す。  

（微生物汚染等の防止）   

第8粂医療機器及び当該医療機器の製造工  不適用   一般的に感染及  

程は，患者，使用者及び第三者（医療機崩  び微生物汚染に   

の使用にあたって第三者に対する感染の危  関するリスクが   

険性がある場合に限る。）に対する感染の危  ある機器ではな   

険性がある掛合，これらの危険性を．合理  い。   

的に実行可能な限り．適切に除去又は軽減  

するよう，次の各号を考慮して設計されて  

いなければならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ，使用中の医療機器からの微  

生物漏出又は曝蒔む合理的に実行可能  

な限り，適切に軽減すること。  

三必要に応じ，患者，使用者及び第三者に  

よる医療機器又は検体への微生物汚染を  

防止すること。  

2 医療機層別こ生物由来の物質が組み込まれ  不適用   生物由来の物質  

ている場合、適切な入手先、ドナー及び物  を組み込む機器   

質を選択し、妥当性が確認されている不活  ではない。   

性化、保全、試晩及び制御手順により、感  

染に関する危険性を、合理的かつ適切な方  

法で低減しなければならない。  

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の組  不適用   非ヒト由来の組  

級、細胞及び物質（以下「非ヒト由来組織  軌細胞及び物質   
等」という。）は、当該非ヒト由来組織等  を組み込む機器   

の使用日的に応じて獣医学的に管理及び監  ではない。   

祝された動物から挟取されなければならな  

い。製造販売業着等は、非ヒト由来組織等  

を採取した動物の原産地に関する情報を保  

持し、非ヒト由来組段等の処理、保存、試  

は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒ  

ト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱  

いにおいて最高の安全性を確保し、かっ、  

ウィルスその他の感染性病原体対策のた  

め、妥当性が確路されている方法を用いて、  

当該医療機新の製造工程においてそれらの  

除去又は不活性化を図り、安全性を確保し  

なければならない。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表示  不適用   特別な微生物学  

した医療機器は、販売時及び製造販売業者  的状態にあるこ   

等により指示された条件で輸送及び保管す  とを表示した機   

る時に当該医療機器の特別な微生物学的状  器ではない。   

態を維持できるように設計、製造及び包装  

されていなければならない。  

6滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用  不適用   滅菌状態で出荷  

が不可能である包装がなされるよう設計及  される機器では   

び製造されなければならない。当該医療機  ない。   

器の包装は適切な手順に従って、包装の破  

挽又は開封がなされない限り、販売された  

時点で無菌であり、製造販売業者によって  

指示された輸送及び保管条件の下で無菌状  

態が維持され、かつ、再使用が不可能であ  

るようにされてなければならない。  

7滅菌又は特別な微生物学的状態にあるこ  不適用   滅菌又は特別な  

とを表示した医療機熟ま、妥当性が確認さ  微生物学的状態   

れている適切な方法により滅菌又は特別な  にあることを表   

微生物学的状態にするための処理が行われ  示した機暑詩では   

た上で製造され、必要に応じて滅菌されて  ない。   

いなければならない。  

8滅菌を施さなければならない医療機器は、  不適用   滅菌を施さなけ  

適切に管理された状態で製造されなければ  ればならない機   

ならない。  器ではない。   

9非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の  不適用   一般的に感染及  

品質を落とさないよう所定の清浄度を維持  び微生物汚染に   

するものでなければならない。使用前に滅  関するリスクが   

菌を施さなければならない医療機器の包装  ある機器セはな   

は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得  い。  

るようなものでなければならない。この場  

合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なも  

∴
器
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る。  

JISZ4751－2－28：診断用X線源装置  

及びX線管装置一安全  

45圧力容撮及び圧力を受ける部分  

二 合理的に予測可能な外界からの影響又  適用  JISTO60ト1：医用電気機器   

は頻発条件に関連する危険性  終知された規格・  

基準の抜当する  

項目に適合する  

ことを示す。  

JISTO601一卜2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

一策2飾：別通則一髄両立性一軍求  

事項及び拭験  

36．202イミュニチイ  

適用（仲類及び  JISTO60卜1：医用電気機器   

認知された規格・  

用に関連する危険性  合）  基準の該当する  

項目に適合する  

ことを示す。  

四物質が偶然医棚に侵入する危険性  J工STO601－1：医用電気機器  

認知された規格・  

基準の該当する  

項目に適合する  

ことを祇  

五検体を誤謬する危険性  不適用  

検体を扱う機器  

ではない。  

六．研究又は治療のために通常使用される  

他の医療機器又は体外診断用医薬品と相  研究又は治療を   

五千渉する牌生  行なう機器では  

ない。  

適用  JIST14971：医療臓器－リスクマネ  

料が劣イヒする掛合又は測定者しくは制御  認知された規格      ジメントの医療機器への適用   

の機構の精度が低下する場合などに発生  に従ってリスク   

する危険性  管理が計画・実施  

されていること  

を租   

2医療機器は、通常の使用及び単一の故障状  適用   酪知された規  JISTO601－1：医用電気機器   

態において、火災又は爆発の危険性を最／ト  格・基準の醸当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

限度に抑えるよう設計及び製造されていな  る項目に適合す  25飛散物   

ければならない。可燃性物質又は爆発誘因  ることを示す。  42過度の温度   

物矧こ接触して使用される医療機器につい  43火事の防止   

ては、細心の注意を払って甜十及び製造し  52異常作動及び故障状態   

なければならない。  56部品及び組立一般で関連する部  

分  

57電源部：部品及び配置  

59構造及び配置   

のでなければならない。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の  不適用   滅菌及び非滅菌  

両方の状態で販売される場合、両者は、包  の両方の状態で   

装及びラベルによってそれぞれが区別でき  販売される機器   

るようにしなければならない。  ではない。   

（製造又は使用環境に対する配慮）   

適用（組み合わ  要求項目を包含  刀STO801－1－1：医用電気機器第1  

は装置と組み合わせて使用される場合、接続  基準に適合する  1節：副通則医用電気システムの安   

系を含めたすべての組み合わせは、安全であ  ことを示う㌔  全要求事項   

り、各医療機器又は体外診断薬が持つ性能が  

損なわれないようにしなければならない。範  

み合わされる場合、使用上の制限事項は、直接  
表示するか添付文書に明示しておかなければ  医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬又         せを行う場合）  する欝知された  部：安全に関する一般的要求事項第              らない。  
第9粂 医療機器については、次の各号に掲   認知された規格  JIST14971：医療僻－リスクマネ   

げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は  に従ってリスク  ジメントの医療機器への適用  

低減されるように設計及び製造されなけれ  管理が計画・実施   

ぱならない。  されていること  

を示す。  

適用  JISTO601－1：医用塩気機器第1  

部：安全に関する一般的要求事項  

23表面、角及び縁  

25飛散物  

28懸垂機構  

45圧力容器及びl王力を受ける部分  

56．11c）意図しない作動  

JISZ4703：医用X線機械装置通則  

6構造  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  

21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性  

次の文事の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISTO00卜1：医用電気機器第1  

部：安全に関する一般的要求事項  

21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

ー
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次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2－28：診断用X線源装置  

及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理  適用   認知された規  J工STO601－1：医用電気機器   

を容易にできるように設計及び製造されて  格・基準の該当す  第1部：安全に関する「般的要求事項   

いなければならない。  る項目に適合す  

ることを示す。   

（測定又は診断機能に対する配軋   

第10粂 測定機能を有する医療機器は、そ  不適用   画像を捷供する  

の不正確性が患者に重大な悪影響を及ぼす  診断用医療機器   

可能性がある場合、当該医療機器の使用目  である。   

的に照らし、十分な正確性、精度及び安定  

性を有するよう、設計及び製造されていな  

ければならない。正確性ゐ限界は、製造販  

売業者等によって示されなければならな  

い。  

2診断用医療機器は、その使用日的に応じ、  適用   認知された規格・  JISZ4703：医用槻装置通則   

適切な科学的及び技術的方法に基づいて、  基準の族当する  5．性能   

十分な正確性、精度及び安定性を得られる  項目に適合する  （1）衝撃   

ように設計及び製造されていなければなら  ことを示す。  （2）許容差   

ない。設計にあたっては、感度、特異性、  （3）安定性  

正確性、反復性、再現性及び既知の干渉要  

因の管理並びに検出限界に適切な注意を払  次の文書の適用は乳房撮影だけであ   

わなければならない，  る。  

JISZ475卜2－45：乳房用X線装置及  

び乳房凋影定位装置一安全  

50．102．1自動露出制御を起動しない  

ときのX繰出力の再現性  

50．102．2a）相隣る設定値におけるX  

繰出力の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の不変性●1  

50．103．1a）管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度瑠  

50．103．3撮影時間の正確度〃  

50．103．4管電流時間積の正確度昭  

●1：アナログ式で機能がある場合に適  

用する。  

噌：該当する機能がある場合，50．103．2  

～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れか又は両者を適用する。  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  
J工SZ4751－2－7：診断用X線高電圧装  

置一安全   

弧102．1自動露出制御のない間欠モ  

ードでの放射線出力の再現性  
弧102．2a）X線条件の限定範囲全体  

にわたる空気カーマの直線牲  
50．102．2b）自動露出制御の安定性●1  

50．103．1管電圧の正確度  

弧103．2 管屯流の正確度柁  

50．103．3 負荷時間の正確度噌  

50．103．4 管電流時間積の正確鮮   

■l：アナログ式で機能がある場合に適用  

する。  
噌：該当する機能がある場合、50．103．2  
～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れか又は両者を適用する。  

次の文事の適用は一般撮影だけであ  

る。  
JISZ4704：医用X線管装置  

6．性能  

く1）焦点寸法   

3 診断用医療機器の性能が較正患又は標準  不適用   性能が較正器又  

物質の使用に依存している場合、これらの  は標準物質の使   

較正常又は標準物矧こ割り当てられている  用に依存してい   

値の遡及性は、品質管理システムを通して  る機器ではない。   

保証されなければならない。  

4測定装置、モニタリング装置又は表示装置  不適用   画像を提供する  

の目盛りは、当該医療職器の使用目的に応  診断用医療機器   

じ、人間工学的な観点から設計されなけれ  である。   

ぱならない。  

5数値で表現された値については、可能な限  適用   瓢知された規  JISTO60l－1：医用電気機器   

り標空尉ヒされた一般的な単位を使用し、医  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

療機器の使用者に理解されるものでなけれ   る項目に適合す   6．3g）制御器及び計器の表示（パラ   

ぱならない。   ることを示す。   メータの数値表示）   

（放射線に対する防御）   

第11粂一医療機器は、その使用訃的笹沿っ  適用   路知された規  J工STO60ト1：医用電気機器第1部：   

て、治療及び診断のために適正な水準の放  格・基準の芹亥当項  安全に関する一般的要求事項におい   

射線の照射を妨げることなく、患者、使用  日に適合するこ  てチェックリスト第11粂第4項及   

者及び第三者への放射線被曝が合理的、か  とを示す。   び第5項で引用している項凱  

つ適切に低汝するよう設計、製造及び包装  

されていなければならない。  JISTO601－卜3：医用電気機韓第1部  

第3節：副通貝lト診断用X線装置にお  

ける放射線防領に関する一般的要求  
事項においてチェックリストの第  

11条第4項から第7項で引用して  

いる項臥  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  
JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全において  



29．208迷X線に対する防錘  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

J工STO601－1－3：医用電気機器第1部  

第3節：副通則一診断用X線装置にお  

ける放射線防護に関する一般的要求  

事項  

29．207一次防護遮へい体  

29．208迷放射線に対する防護   

5放射線を照射する医療機器の取扱説明書  適用   駆知された規格・  JISTO60ト1：医用電気機器   

には、照射する放射線の性質、患者及び旋  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

用者に対する防護手段、紙用の防止法並  項目に適合する  6．8・3．（a）技術解説軍一般  

ぴに鮒中の固有の危険性の排除方法につ  ことを示す。   

いて、詳細な情報が記載されていなければ  J工STO601－1－3：医用電気機＃第1部  

ならない。  第3節：副通則一診断用X換装匿にお  

ける放射線防亘附こ関する一般的要求  

事項  

6．8．201項番への参照  

（表202附属文書に対する要求事項  

を述べた項番）  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  

6．8．2取扱税明書  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－7：診断用X線高電圧装  

定一安全  

6．8．2取扱説明書  

a）一般情報   

6屯離放射線を照射する医療機器は、必要に  適用   艶知された規格・  JISTO60トト3：医用電気機器第1部   

応じ、その使用目的に照らして、照射する  基準の該当する，  第3節：利通貝lト診断用X換装置にお   

放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分  項目に適合する  ける放射線防護に関する一般的要求   

布（又は線質）を変更及び制御できるよう、  ことを示れ  事項   

設計及び製造されなければならない。  29．202横ヒ●－ム範囲の制限及び表示  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISTO60トト3ニ医用電気機器弟1部  

第3節：利通貝炬診断用X線装置にお  

ける放射線防苫掛こ関する一般的要求  

事項  

29，203X線照射野と受像面との関  

係  

チェックリストの第11粂第4項か  

ら第7項で引用している項目 

次の文事の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－7：診断用X線高電圧装  

置一安全において、チェックリストの  

弟11粂第5嘆から第7項で引用し  

ている項目。   

2 医療機器の放射線出力について、医療上そ  不適用   正常な使用時に  

の有用性が放射線の照射に伴う危険性を上  おいて障害発生   

回ると判断される特定の医療目的のため  の惧れのある放   

に、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生  射線を発生する   

じる水準の可視又は不可視の放射線が照射  装置ではない。   

されるよう設計されている場合において  

は、線量が使用者によって制御できるよう  

に設計されていなければならない。当該医  

痍機器は、関連する可変パラメータの許容  

される公差内で再現性が保証されるよう設  

計及び製造されていなければならない。  

3 医療機器が、潜在的に確害発生の恐れのあ  不適用   正常な使用時に  

る可視又は不可視の放射線を照射するもの  おいて障害発生   

である掛合においてIも必要に応じ艶射を  の惧れのある放   

確経できる視覚的表示又は聴覚的警報を具  射線を発生する   

備していなければならない。  装置ではない。  

ただし，JISZ  

4751－2－7及びJIS  

Z4751－2－45の  

29．1．102作動  

状態の表示に従  

いX線照射の確認  

できる機能を備  

えている。   

4 医療機器は、意図しない二次放射線又は散  適用   認知された規格・  JIST休0卜1：医用電気機器   

乱線による患者、使用者及び第三者への被   （C灯を有する  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

曝を可能な限り軽減するよう設計及び製造  機器の場合）  

されていなければならない。  ことを示す。  

適用α線を照   

射する場合）  基準の該当する  

項目に適合する  

ことを示す。   

29．204漏れ放肘線  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2－45：乳房用X線装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  

29．207一次防護逓へい体   

－
∽
0
0
－
 
 
 



JIS Z4751－2－7：診断用X線高駈装  

置一安全  

29．1．102 作動状態の表示  

29．1．103 X繰出力の制限  

29．1．104 過度のX繰出力に対する  

保綴字段  

医妹用エックス線装置基準（告示第75  

号平成13年3月22臥告示第126号  

平成14年3月27日，告示第127号平  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  

29．203．4X線照射野と受像面の合致  

50．101電気及びX繰出力の表示  

50．103．1a）管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度●1  

50．103．3撮影時間の正確度●1  

50．103．4管屯流時間積の正確度●1  
成14年3月27日）  

2医療用エックス線装置  

4撮影用エックス線装置   

8電離放射線を照射する治療用医療晩掛ま、  不適用   屯離放射線を照  

照射すべき線量、ビームの種類及びエネル  射する治療用医   
ギー並びに必要に応じ、放射線ビームのエ  療機器ではない、   

ネルギ一分布を確実にモニタリングし、か  

つ制御できるよぅ設計及び製造されていな  

ければならない。  

（能軌型医療職終に対する配慮）   

第12粂 電子プログラムシステムを内蔵し  適用   終知された規  JISTO601－1：医用電気機器   

た医療機器は、ソフトウェアを含めて、そ  格・基準の苫亥当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

の使用目的に照らし、これらのシステムの  る項目に適合す  49電源の遮断   

再現性、信頼性及び性能が確保されるよう  ることを示す。  

設計されていなければならない。また、シ  

ステムに一一つでも故障が発生した場合、実  JISZ4703：医用X線機械装置通則－   

行可能な限り、当該故陳から派生する危険  6．3動く部分  

性を適切に除去又は軽減できるよう、適切  
な手段が講じられていなければならない。  認知された規格  

に従ってリスク  

管理が計画・実施  
されていること  

を示す。   

2内部砺医療機器の電圧等の変動が、患者  不通用   電源状態が患者  
の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給  の安全に直接影   

状況を判別する手段が講じられていなけれ  響を及ぼさない。   

ぱならない。  

3外部電源医療機器で、停電が患者の安全に  不適用   電源状態が息者  

直接影響を及ぼす場合、停屯による屯力供  の安全に直接影   

給不能を知らせる警報システムが内蔵され  響を及ぼさない。   

ていなければならない。  

4患者の臨床パラメータの一つ以上をモニ  不適用   臨床パラメータ  

タに表示する医療機器は、患者が死亡又は  をモニタする機   

重篤な健康障害につながる状態に陥った媛  器ではない。   

合、それを使用者に知らせる適切な警報シ  
ステムが具備されていなければならない。  

5医療機器は、通常の使用衆境において、当  適用   認知された規 JISTO6Qトト2：医用電気機器   

該医療機器又は他の製品の作動を損なう恐  格・基準の吉亥当す 第1部：安全に関する一般的要求事項   

れのある電磁的干渉の発生リスクを合理  る項E‖こ適合す 一第2飾：刺通則一電磁両立性一要求  

●l：核当する機能がある場合．50．103．2  

－50．103．3項及び50．103．4項のいす  

れか又は両者を適用する。  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－7：診断用X線高電圧装  

置一安全  
50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管屯流の正確度■1  

50．103．3負荷時間の正確厨1  

50．103．4管電流時間積の正確度●l  

●1：該当する設定又は表示の舶がある  
場合、50．103．2～50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両者を適  

用する。  

50．101電気及び放射線出力の表示   

7 屯舵放射線を照射する診断用医療機器は、  適用   終知された規格・  JISTO601－1－3：医用電気税韓第1部   

患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小  基準の該当する  第3節：副通貝」ト診断用X線装置にお   

限に抑え、所定の診断目的を達成するため、  項目に適合する  ける放射線防護に関する一般的要求   

適切な画像又は出力信号の質を高めるよう  ことを示す。  事項   

設計及び製造されていなければならない。  29．201線質  

29．205焦一息皮膚間距離  

29．206X線ビームの減弱  

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ475l－2－45：乳房用X換装匿及  

び乳房撮影定位装置一安全  

29．1．102作動状態の表示  

29．1．103X繰出力の制限  

29．1．104過度のX線出力に対する安  

全機能  

29，201．5X線装置の練ろ過  

29．201．9半価層試験  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  



的、かつ適切に低減するよう設計及び製造  ることを示す。  事項及び粕   

されていなければならない。  36．201エミッション   

6医療機器は、意図された方法で操作できる  適用   認知された規  JISTO60トト2：医用電気機器   

ために、電磁的妨害に対する十分な内在的  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

耐性を維持するように投首十及び製造されて  る項目に適合す  一第2節：副通則一電磁両立性一要求   

いなければならない。  ることを示す。  事項及び試験  

36．202イミュニテイ   

7 医療機器が製造販売策者等により指示さ  適用   酪知された規  JISTO601rl：医用電気機器   

れたとおりに正常に据付けられ及び保守さ  格・基準の該当す  第1部：安全に関する「股的要求事項   

れており、通常使用及び単一故障状態にお  る項目に適合す  7電源入力  

いて、偶発的な屯撃リスクを可能な限り防  ることを示す1  13一般   

止できるよう設計及び製造されていかナれ  14分類に関する要求事項   

ぱならない。  151敬重及び／又はエネルギーの制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保護接地，輝能旋地及び等屯位化  

19連続漏れ屯流及び患者測定電流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立「股  

57寧源部  

58保護接地  

59林道及び配置  

次の文事の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ4751－2－15：乳房用X線装置及  

び乳房椙影定位装置一安全  

15電圧及W又はエネルギーの制限  

19連続漏れ筍流及び患者測定電流  

20耐屯圧  

次の文事の通用は「股撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2－7：診断用X線高電圧  

装僅一安全・  

15電圧及て〃又はエネルギーの制限  

19連締れ電流及び患者測定電流  

20耐屯圧   

（機械的危険性に対する配慮）   

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定性  適用   認知された規  JISTO60卜1：医用電気機器   

及び可動部分に関連する機械的危険性か  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

ら、患者及び使用者を防護するよう設計及  る項目に適合す  23表面，角及び縁   

び製造されていなければならない。  ることを示す。  25飛散物  

28脚  

JISZ4703：医用側線装置通則  

6．構造  

7．安全   

次の文書の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2⊥45：乳房用X線装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  

21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性  

次の文盲の適用は一般放影だけであ  

る。  

JISTO601－1：医用電気扱器弟1  

部：安全に関する一般的要求事項  

21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性   

2医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一  不適用   リスクになる振  

つである場合を除き、特に発生源における  勤を発生する機   

振動抑制のための技術進歩や既存の技術に  器ではない。   

照らして、医療機器自体から発生する振動  

に起因する危険性を実行可能な限り最も低  

い水準に低減するよう設計及び製造されて  

いなければならなレヽ  

3医療職ヨ尉も雑音発生が仕様上の性能の一  不適用   リスクになる雑  

つである揚合を除き、特に発生源における  音を発生する機   

雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に  器ではない。   

照らして、医療機器自体から発生する雑音  

に起因する危険性を、可能な限り最も低水  

準に抑えるよう設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

4使用者が換作しなければならない電気、ガ  適用（永久設置  終知された規格・  JISTO餌1－1：医用電気臓器   

ス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー  形機器でない  基準の該当する  第1－部：安全に関する一般的要求事項   

源に接続する端末及び接続部は、可能性の  場合）   項目に適合する  56．3a）接続器の構造   

あるすべての危険性が最／ト限に抑えられる  ことを示す。   

よう、設計及び製造されていなければなら  

ない。  

5医療機器のうち容易に触れること甲でき  適用   終知された規格・  JISTO601－1：医用電気職器   

る部分（意図的に加熱又は一定温度を維持  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

する部分を除く。）及びその周辺部は、通  項目に適合する  42．過度の温度  

常の使用において、潜在的に危険な温度に  ことを示す。   

達することのないようにしなければならな  次の文書の適用は一般撮影だけであ  

い。  る。  

J工SZ475卜2－28：診断用X泉源装置  

及びX線管装置一安全  

42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供給  不適用   エネルギー又は  

する医療機器は、患者及び使用者の安全を  物質を患者に供   

保証するため、供給量の設定及び維持がで  給する機器では  
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きるよう設計及び製造されていなければな  ない。  

らない。  

2 医療機葛割こは、危険が及ぶ恐れのある不適  不適用   エネルギー又は  

正なエネルギー又は物質の供給を防止又は  物質を患者に供   

瞥告する手段が具備され、エネルギー源又  給する機器では   

は物質の供給源からの危険量のエネルギー  ない。   

や物質の偶発的な放出を可能な限り防止す  

る適切な手段が講じられていなければなら  

ない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が  不適用   エネルギー又は   ／   

項のラベル，附属文盲に関する要求事  

項  

JIS T O60卜l－2：医用電気機器  

弟1部：安全に関する一般的要求事項  

一第2節：副通則一電磁両立性一要求  

事項及び試験  

6標軌表示及び文書及びその他の  

項のラベル，附属文書に関する要求事  

項  

JfSTO601－1－3：医用電気機船第l部  

第3節：副通則一診断用X線装置にお  

ける放射線肪諸に関する一般的要求  

事項  

6標識、表示及び文書  

次の文事の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JIS Z4703：医用X線機披装置通則  

10．取扱税明脊  

次の文雷の適用は乳房撮影だけであ  

る。  

JIS Z475卜2－45：乳房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  

6．8附属文書  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

JISZ475卜2－7：診断用X線高屯圧装  

置十安全  

6標識、表示及び文春  

次の文書の適用は一般撮影だけであ  

る。  

J工S Z4751－2－28：診断用X線蔽装置  

及びX線管装置一安全  

6標識、表示及び文書   

医療機器の添付文事の記載要領につ  

いて（薬食発第0310003号平成17年  

3月10 日）   

J工ST14971：医療機器－リスクマネ  

ジメントの医療機＃への適用   

明確に記されていなければならない。操作  物質を患者に供  

に必要な指示を医療機暑引こ表示する場合、  給する機器では   

或いは操作又は調整用のパラメータを視覚  ない。   

的に示す場合、これらの情報は、使用者（医  

療機器の使用にあたって息者の安全及び健  

康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含  

む。）にとって、容易に理解できるもので  

なければならない。  

（自己検査医療機器等に対する配慮）   

第15灸 自己検査医撰機器又は自己投薬医  不適用   自己検査医療機  

按機器（以下「自己横査医療機器等」とい  器等ではない。   

う。）は、それぞれの使用者が利用可能な  

技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の  

技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途  

に沿って適正に操作できるように設計及び  

製造されていなければならない。  

2自己検査医療機器等は、当該医療機器の取  不適用   自己検査医療機  

扱い中、検体の取扱い中（検体を取り扱う  器等ではない。   

場合に限る。）及び検査結果の解釈におけ  

る誤使用の危険性を可能な限り低減するよ  

うに設計及び製造されていなければならな  

い。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可能な  不適用   自己検査医療機  

場合、製造販売業者等が意図したように機  器等ではない。   

能することを、使用に当たって使用者が検  

証できる手順を含めておかなければならな  

い。  

（製造業者・製造販売業者が提供する情報）   

認知された規  

格・基準の該当す   

考慮し、製造業者・製造販売業者名、安全な  る項目に適合す  6標識．表示及び文書及びその他の   

使用法及び医療機器又は体外診断薬の意図し  ることを示す。  項のラベル，附属文書に関する要求事   

た性能を確認するために必要な情報が提供さ  項  

れなければならない。この情報は、容易に理  

解できるものでなければならない。  使用者には、使用者の訓練及び知識の程度を  適用  JISTO60トト1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

第1節：副通則医用電気システムの  

安全要求事項  
6楳軌表示及び文事及びその他の   

認知された規格  

に従ってリスク  

哲理が計画・実施  

されていること  

を示す。  



第16粂 医療機器の性能評価を行うために  適用   認知された基準  医療機器の製造販売認証申亨割こつい   

収集されるすべてのデータは、薬事法（昭  に従ってデータ  て（菜食発第0331032号平成17年3   

和三十五年法律第百四十五号）その他関係  が収集されたこ  月31日）弟2の1別耗2   

法令の定めるところに従って収集されなけ  とを示す。   
ればならない。  

2騒床試験は、医療機器の臨床試験の実施の  不適用   基準適合晶であ  

基準に関する省令（平成十七年度生労働省  る。   
令第三十六号）に従って実行されなければ  

ならない。  

－
与
N
－
 
 
 



た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療僻の性能及び機能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第3粂 医療機器は、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療職  示す。   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する路知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4条 製造販売業者等が設定した医療機  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

器の製品の寿命の範囲内において当該医療  示す。  基準に関する省令（平成16年   

機器が製造販売業者等の指示に従って、通常  厚生労働省令第169号）  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  
け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適  認知された規格に従ってリ           JIST14g71：医療機鴇－リスク   

切に保守された掛合に、医療機韓の特性及び  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健  いることを示す。   適用   

康及び安全を脅かす有害な影響を与える程  

度に劣化等による悪影響を受けるものであ  

ってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する認知さ  医棚及び体外診断用医薬   

第5粂 医療機器は、製造販売業者等の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

及び情掛こ従った条件の下で輸送及び保管  示す。 基準に関する省令（平成16年   

され、かつ意図された使用方法で使用された  厚生労働省令第169号）  

場合において、その特性及び性能が低下しな  
いよう設計、製造及び包装されていなければ  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

ならない。  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への  

いることを示す。   適用   

（医療機器の有効性）   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

弟6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スク分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   の適用   

ない。  
便益性を検証するために、終  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ475卜2－7：診断用X線  

ることを示す。   高電圧装置一安全  
50．102．1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  

50．102．2a）X線条件の限定範  

囲全体にわたる空気カーマ  

の直線性  
50．102．2b）自動環出制御の安  

定性●l  

50．103、1管電圧の正確度  

50，103．2管電流の正確度噌  

50，103．3負荷時間の正確度〃  

弧103．4管屯流時間横の正確  

度噸  
●l：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●ヱ：核当する機能がある場合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の4  

基本要件適合性チェックリスト（据置型アナログ式汎用Ⅹ線透視診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文事の確認   適合の方法  

医療職器及び体外診断用医薬  

品の製遭管理及び品質管理の  

要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

（設計）  

第1粂 医凍機器（専ら動物のために使用さ  

れることが目的とされているものを除く。   i  示す。  基準に関する省令（平成16年   

以下同じ。）は、当苫亥医抹機器の意図された  厚生労働省令第169号）  

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  
じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   
て適正に使用された場合において、患者の  いることを示す。   適用   

臨床状態及び安全を涜なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や膝附こ影響を及ぼす場合に  

限る。）の安全や随康を害すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範囲内にあり、高  
水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO601－1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJIS、そ  第1部：安全に関する一般的要   

進販売業者又は製造業者（以下「製造販  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

売業者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医療機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ぱならない。危険性の低減が要求される  

湯合、製造販売業者等は各危害について  JISTO60トト3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範湖内に  第1部弟3節：削通只lト診断用   

あると判断されるように危険性を管理し  X線装置に掛ナる放射線防矧こ   

なければならない。この場合において、  関する一般的要求事項におい   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  てチェックリストの第7粂以   

を当該各号の順序に従い、危険性の管理  降で引用している項目  

に適用しなければならない。  

一班知又は予見し得る危害を級別し、  
意図された使用方法及び予測し得る誤  認知された規格に従ってリ                                             JIST14971：医療機器－リス   

使用に起因する危険性を評価す呑こ  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療職儲へ   

と。  いることを示す。   の通用  

二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む）により、実行可能  

な限り低減すること。  

四第二号に基づく危険性の除去を行っ  



第二章＋設計及び製造要求事項  50．103．2～50．103．3項及び   

50．103．4項のいずれか又は   

両者を適用する。  

JIS Z4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発負荷定格   

（医療機辞の化学的特性専）   

第7粂医療機器は、前章の要件を満たす  
ほか、使用材料の選定について、必要に  

応じ、次の各号に掲げる事項について注  
意が払われた上で、設計及び製過されて  

いなければならない。  

一考性及び可燃性  不適用  
が盛り込まれているため、発  

火する可能性は殆どない。ま  

二使用材料と生体組織、細胞、体液及び   不適用  

検体との間の適合性  し、意図して生体組織、細胞  
及び体液と接触する部分は、  
一般的にこの機器にはない。  

三硬度、摩耗及び疲労度等  適用   JISTO601－1：医用電気機器         認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  
亜．1強度及び剛性   

2 医凍機器は、その使用目的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物質が発生  

該医療機器の輸送、保管及び使用に携わ  する機器ではない。   

る者及び患者に対して汚染物質及び残留  

物質（以下「汚染物質等Jという。）が及  

ぽす危険性を最小限に抑えるように設  

計、製造及び包装されていなければなら  

す、また、汚染物官等に接触する生体組  
織、接触時間及び接触頻度について注意  

が払われていなければならない。  

3 医療機器は、通常の使用手順の中で当  適用（肝類  認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

該医療横暴と同時に使用される各種材  及びA閃類  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  機器の場  示す。   求事項   

う設計及び製造されていなければなら  合）  6革 可燃性麻酔剤の点火の   

ず、また、医凍機器の用途が医薬品の投  危険に対する保拝   

与である塘合、当該医療機器は、当該医  

薬品の承羅内容及び関連する基準に照ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿って当該医療機器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  

ならない。  

4医療機器がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当該物嘆が単独で用いられる  

場合に医薬品に該当し、かつ、当核医療  

舶の性能を補助する目的で人体に作用  

を及ぼす場合、当該物賃の安全性、品質  

及び有効性は、当該医療機器の使用目的  
に照らし、適正に検証されなlナればなら  

ない。   

5 医療機器は、当該医療機器から溶出又  不適用  一般的に機器から溶出する  
は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はない。  



に実行可能な限り、適切に低減するよう  

設計及び製造されていなければならな  

い。  

6 医療機矧乱 合理的に実行可能な限り、  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

当吉亥医療機器自体及びその目的とする使  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

用環境に照らして、偶発的にある種の物  示す。   求事項   

質がその医療機器へ侵入する危険性又は  44．4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  56．11d）液体の浸入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制御器を用いている場合、該   

設計及び製造されていなければならな  当）   

の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確終されている方法を用い七、当該医  

療機器の製造工程においてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

4 医療機器に組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  質を組み込む機器ではない。   

等」という。）は、適切な入手先から入手  

されたものでなければならない。製造版  

売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質  

い。  

認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当該医療機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

工程は、患者、使用者及び第三者（医療  染に関するリスクがある機   

機器の使用にあたって第三者に対する感  器ではない。   

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  

性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は隠滅するよう、次の各号を考慮  

して設計されていなければならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ、他用中の医療機器から  

の微生物漏出又は曝蕗を、合理的に実  

行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、患者、使用者及び第三  

者による医療機器又は検体への微生物  

汚染を防止すること。  

2 医療機器に生物由来の物質が組み込ま  不適用  生物由来の物質を組み込む  

れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。   

び物質を選択し、妥当性が確認されてい  

る不活性化、保全、試験及び制御手順に  

より、感染に関する危険性を、合理的か  

つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の  不適用  非ヒト由来の組織、細胞及び  

組織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  物質を組み込む機器ではな   

組織等」という。）は、当該非ヒト由来紐  い。   

織等の使用目的に応じて獣医学的に管理  

及び監視された動物から採取されなけれ  

ぱならない。製造販売業者等は、非ヒ 

由来組織等を採取した動物の原産地に関  

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の  

処理、保存、試験及び取扱いにおいて最  

高の安全性を確保し、か′つ、ウイルスそ  

の選択、ヒト由来粗放等の処理、保存、  

轍及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウイルスその他の感染性  

病原体対苅のため、妥当性が確認されて  

いる方法を用いて、当該医療機器の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図り」安全性を確保しなければならな  

い。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特別な微隼物学的状態にあ  

示した医療機器は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では   

業者等により指示された条件で輸送及び  ない。   

保管する時に当妓医療機器の特別な徴生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

造及び包装されていなければならない。  

6 滅菌状態で出荷される医療職器は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  

使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

核医療機器の包装は適切な手順に従っ  

て、包装の破損又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  

販売業者によって指示された輸送及び保  

管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、  

再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  不適用  滅菌又は特別な微生物学的  

ことを表示した医療機器は、妥当性が確  状態にあることを表示した   

隠されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。   

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  

滅菌されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療職  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

器の品質を落とさないよう所定の清浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。  

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  

小限に抑え得るようなものでなければな  
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動）  

49電源の遮断  

JISTO60トト2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一一般的琴  

求事項一弾2節：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び縛  
36．202イミュニチイ  

三 通常の状態で使用中に接触する可能  適用（腑類  認知された規格・基準の核当         刀STO601－1：医用屯気機器   

性のある原材料、物質及びガスとの同  及び郁類  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

時使用に関連する危険性 機器の場  求事項  

合）  6章可燃性麻酔剤の点火の  

危険に対する保護  

四物質が偶然医療機器に侵入する危険    用  認知された規格・基準の該当     JISTO601－1：医用電気機器   

性 する項目に適合することを  弟1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  
56．11d）液体の後入  

五検体を誤認する危険性  不適用   

六 研究又は治療のために通常使用され  不適用  

る他の医療機器又は体外診断用医薬品  ではない。  

と相互干渉する危険性  

適用   J工ST14971：医療陽綽－リズ  

材料が射ヒする場合又は測定者しくは  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

制御の機構の精度が低下する槍合など  いることを示す。   の適用   

に発生する危険性  

2 医療槻崩は、通常の使用及び単一の故  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機韓   

障状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

を最小限度に抑えるよう設計及び製造さ  示す。   求事項   

れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘因物質に接触して使用される医  42 過度の温度   

療機j掛こついては、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設計及び製造しなければならない。  52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般で閑  

適する部分  
57電源部：部品及び配置  

59構造及び配置  

J工SZ475卜2－28：診断用Ⅹ線  

源装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な  適用   路知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

されていなければならない。  示‾れ   求事項  
6．8．2j）詩境保護   

らない。この場合の包装は、滅菌方法を  

考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の吠  
菌の両方の状態で販売される場合、両者  態で販売される機器ではな   

は、包装及びラ′ヤレによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

腰造又は使用衆！如こ対する配慮）   

適用（組み  要求項目を包含する認知さ  JISTO601－1－1：医用電気機器  

又は装置と組み合わせて使用される掛合、  う場合）  示す。   求事項 第1節：副通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療機器又は体外診断薬が持  
つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない。組み合わされる塘合、使用上の  

制限事項は、直接表示するか添付文書に明  

示しておかなければならない。  医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  
第9粂 医療職器については、次の各号に   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機癌トリス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す。   の適用  

なければならない  

適用  罷知された規格・基準の醸当  JIST胱0卜l：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する「般的要  

示す。  求事項 

21機械的強度  

22動く部分  

23表面、角及び縁  

24正常な使用時における安  

定性  

25飛散物  

28懸垂機構  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

56．11c）意図しない作動  

JISZ4703：医用X線機械装置  

通則  

6構造  

JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

亜圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

適用  認知された規格・基準の該当   

又I頒境条件に脹慶する危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。 求事項  

10．2．2屯頗（屯源咤圧の変  
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医床  

装置の目盛りは、当該医療機器の使用目  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された値については、可能  適用   終知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気肢許   

な限り標準化された一般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の表示  

（パラメータの数値表示）   

（放射楓こ対する防御）   

第11粂 医療機器は、その使用目的に沿  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気撒韓第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項目に適合することを示す。  1部：安全に関する一般的要求   

の放射線の照射を妨げることなく、患者、  事項においてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11粂第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用されている項目。   

及び包装されていなければならない。  
J工ST休0トト3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

線装置における放射線防浮に  
関する一般的要求事項にお  
いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項凱  

J工SZ475卜2－7：診断用X線高  

閻王装置一安全において、チェ  

ックリストの第11条第5項  

から第7項で引用している項  

日。   

2 医療機器の放射線出力について、医療  不適用  正常な使用時において陣審  
上その有用性が放射線の照射に伴う危険  発生の惧れのある放射線を   

性を上回ると判断される特定の医療目的  発生する装置ではない。   

のために、障害発生の恐れ又は潜在的な  

危害が生じる水準の可視又は不可視の放  

射線が照射されるよう設計されている場  
合においては、線量が使用者によって制  

御できるように設計されていなければな  

らない。当該医療機器は、関連する可変  

パラメータの許容される公差内で再現性  

が保証されるよう設計及び製造されてい  

なければならない。  

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   

るものである場合においては、必要に応  発生する装置ではない。   

じ照射を確諷できる視覚的表示又は聴覚  ただし、   

的警報を具備していなければならない。  JISZ4751－2一丁29．1．102作  

勒状態の表示に従いX線照  

射の確認できる機能を備え  

ている。   

（測定又は診断機能に升する配慮）   

第10条 測定機能を有する医療機静ま、  不適用  画像を提供する診断用医療  

その不正確性が患者に重大な悪影響を及  機器である。   

ぽす可能性があも場合、当該医療機器の  
使用目的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  

されていなければならない。正確性の限  

界は、製造販売業者等によって示されな  

ければならない。  

2 診断用医療醜器は、その使用目的に応  適用   認知された規格・基準の該当  J工SZ475卜2－7：診断用X線   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高電圧装置一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．10乙1自動露出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

ければならない。設計にあたっては、感  の再現性   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102．2a）x線条件の限定範   

び既知の干渉要因の管理並びに検出限界  囲全体にわたる空気力ーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安  

定性●l  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度咤  

50．103．3負荷時間の正確度咤  

50．103．4管電流時間耕の正確  

度咤  

●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●2：該当する機能がある場合、  

50．103．2－50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。  

JIZZ4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法  

JISZ4703：医用X線機械装  

直通則  

5．性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  

（3）安定性   

3 診断用医療機器の性能が較正器又は標  不適用  性能が較正器又は標準物質  

準物質の使用に依存している場合、これ  の使用に依存している機器   

らの較正器又は標準物質に割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  
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50．101電気及び放射線出力の  

表示   

7 電離放射線を照射する診断用医療機器  通用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－ト3：医用電気機器   

は、患者及び使用者の髄放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部第3節個J通貝1ト診断用X   

を最小限に抑え、所定の診断目的を達成  示す。   線装置における放射線防諜に   

するため、適切な画像又は出力信号の質  関する「般的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201線質   

ればならない。  29．205焦点皮膚開削  

29．206X線ビームの滅弱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  
電圧装置一安全  
29．1．102作動状態の表示  

29．1．103X繰出力の制限  

29．1．104過度のX廃出力に  

対する保護手段  

医療用エックス線装置基準  

（告示第75号平成13年3月  

22日、告示第126号平成14年  

3月27日、告示第127号平成  

14年3月27日）  

2医床用エックス線装置  

早透視用エックス線装置  

4徽影用エックス線装置   

8 電離放射線を楓射する治療用医療職器  不適用  屯離放射線を照射する治療  
は、照射すべき農t、ビームの種類及び  用医療機器ではない。   
エネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ  

ームのエネルギー分布を確実にモニタリ  

ングし、かつ制御できるよう設計及び製  

遺されていなければならない。  

（能動型医療機器に対する配船   

第12粂 電子プログラムシステムを内蔵  適用   認知された規格・基準の該当  J工ST休01－1：医用電気機器   

した医療職器は、ソフトウェアを含めて、  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

その使用日的に照らし、これらのシステ  示す。  求事項   

ムの再現性、信頼性及び性能が確保され  49電源の遮断   

るよう設計されていなければならない。  52．1（異常作動及び故障状   

また、システムに一つでも故障が発生し  態）  

た場合、実行可能な限り、当該故障から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  JISZ4703：医用X藤城依装   

きるよう、適切な手段が講じられていな  置通則   

ければならない。  6．3動く部分  

認知された規格に従ってリ                                    JIST14971：医療機器－リス  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

4 医療機暑引ま、意図しない二次放射線又  通用 忙RT  罷知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気馳器   

は散乱線による患者、使用者及び第三者  を有する機  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

への被曝を可能な限り軽減するよう設計  器の場合）  求事項   

及び製造されていなければならない。  29．2（mが該当）  

適用（X線   

を照射する  する項目に適合することを  第1部第3節：副通貝tト診断用X  

場合）   示す。   線装置における放射線防護に  

関する一般的要求事項  
29．204漏れ放射線  

29．207一次防護遮へい体  

29．208迷放射線に対する防  

護   

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明  適用   総知された規格・基準の該当  JIST肪01－1：医用電気機帯   

書には、照射する放射線の性質、患者及  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

び使用者に対する防護手段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに据付中の固有の危険性の排除  6．8．3．（a）技術解説書一般  

方法について、詳細な情報が記載されて  

いなければならない。  JISTO601－1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

線装置における放射線防掛こ  

関する「般的要求事項  
6．8．201項番への参照  

（表202附属文事に対する  

要求事項を述べた項番）  

JISZ475卜2－7：診断用X森高  

電圧装置一安全  
6．8．2取扱鋭明春  

8）一般情報   

6 電離放射線を照射する医療機器は、必  適用   認知された規格・基準の該当  J工STO601－卜3：医用屯気機器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1部弟3節：副通貝世診断用X   

射する放射線の線量、幾何学的及びエネ  示す。   線装置における放射楓拓艶に   

ルギ一分布（又は泉質）を変更及び制御  関する一般的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ビーム範囲の制限及   

ならない。  び表示  

29．203Ⅹ線照射野と受像面と  

の関係  

JISZ475卜2－7：診断用X線席  
軋王装置一安全  
50．103．1管屯圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度●1  

50．103．3負荷時間の正確度●l  

50．103．4管電流時間積の正確  

度■1  

呵：抜当する設定又は表示の機  
能がある場合、50，103．2－  

50．103．3項及び弧103．4項の  

いずれか又は両者を適用する。   
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19連続漏れ電流及び患者側定  

電流  

20耐電圧   

（機械的危険性に対する凪針   

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定  l適用   認知された規格・基準の該当  JISTO801－1：医用電気機器   

性及び可動部分に関連する機械的危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「般的要   

から、患者及び使用者を防諜するよう設  示す。   求事項   

計及び製造されていなければならない。  21機械的強度  

22動く部分  

23表面、角及び緑  

24正常な使用時における安  

定性  

25飛散物  

28鞭爵重機構  

JISZ4703：医用X線機披装  
直通則  
6．構造  

7．安全 

2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  

の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療槻器自体から発  
生する振動に起因する危険性を実行可能  

な限り最も低い水準に低減するよう設計  

及び製造されていなければならない。  

3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す  
の一つである張合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける雑音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医痺機器自体から発  

生する雑音に起因する危険性を、可能な  

限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  

造されていなければならない。  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  終知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  設置形機器  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

ネルギー源に接続する端末及び接続部  でない場  示す。   求事項   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56．3a）接続器の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  
ていなければならない。   

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気脚   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   

は、通常の使用において、潜在的に危険  42．過度の温度   

な温度に達することのないようにしなけ  

2 内部電娠医療機器の電圧等の変動が、  不適用  電源状態が患者の安全に直  

患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電  旗影響を及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が講じられて  

いなければならない。  

3 外部電澱医療機器で、停屯が患者の安  不適用  電源状態が患者の安全に直  

全に直接影響を及ぼす場合、停電による  披影響を及ぼさない。   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床パラメータをモニタす   

ニタに表示する医療職器は、患者が死亡  る機器ではない。   

又は重篤な健康障害につながる状億に陥  

った場合、それを使用者に知らせる適切  

な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  

5 医療職器は、通常の使用済動こおいて、  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60トト2：医用電気機器   

当該医療機器又は他の製品の作動を損な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「股的要   

う恐れのある屯磁的干渉の発生リスクを  示す。   求事項一茶2節：副通則一電磁   

合理的、かつ適切に低減するよう設計及  両立性一要求事項及び試験   

び製造されていなければならない。  36．201エミッション   

6 医療機器は、意図された方法で操作で  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1－2：医用電気機器   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す．   求事項一第2節：削通則一電磁   

造されていなければならない。  両立性一要求事項及び柑  

36．202イミュニチイ   

7 医凍機器が製造販売業者等により指示  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気税♯   

されたとおりに正常に鮒けられ及び保  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

守されており、通常使用及び単一故障状  示す。   求事項   

態において、偶発的な電撃リスクを可能  7 電汲入力   

な限り防止できるよう設計及び製造され  13一般   

ていなければならない。  14分類に関する要求事項  

15電圧及び／又はエネルギー  

の制限  

16外装及び保誰カバー  

17分離  

18保護接地、機能接地及び等  

屯位化  

19連続漏れ屯流及び患者測定  

電流  

20耐屯圧  

52異常作軌及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57屯渡部  

58保護接地  

59構造及び配置  

JISZ4751－2イ：診断用X線高  

電圧装眉一安全  

15電圧及W又はエネルギー  

の制限   
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ればならない。  JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及び‡線管装置一安全 
42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供  不適用   エネルギー又は物質を患者  

給する医療機器は、息者及び使用者の安  に供給する機器ではない。   
全を保証するため、供給量の設定及び維  

持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならない。  

2 医療機器には、危険が及ぷ恐れのある  不適用  エネルギー又は物質を患者  

不適正なエネルギー又は物質の供給を防  に供給する機器ではない。   

止又は警告する手段が具備され、エネル  
ギー源又は物質の供給源からの危険土の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可鹿  

な限り防止する適切な手段が講じられて  

いなければならない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機  不適用  エネルギー又は物質を患者  
能が明確に記されていなければならな  に供給する機器ではない。   

い。操作に必要な指示を医療機器に表示  

する場合、或いは操作又は調整用のパラ  

メータを視覚的に示す場合、これちの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす  

場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医療機器等に対する覿献   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療機器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」  い。   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び触の変化の影響に配慮  
し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医療臓器等は、当該医療機器  不適用  自己検査医凍機特等ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い。   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解釈  

における誤使用の危険性を可能な限り低  
滅するように設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

3 自己検査医療職器等には、合理的に可  不通用  自己検査医療機器等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意屈したよ  い。   
うに機能するこ 

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

倶造業者・製造販売業者が提供する情報）  

JIS TO601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する「般的要  

求事項  

6標識、表示及び文書 及びそ  

の他の項のラベル、附属文事に  

関する要求事項   

JISTO60卜1－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項 第1節：副通則 医用  

電気システムの安全要求事項  

8標識、表示及び文香 及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項   

JISTO60卜1－2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一第2節：副通則一電磁  

両立性一葉求事項及び試験  

6標執、表示及び文書 及びそ  

の他の項のラベル、附属文事に  

関する要求事項   

J工STO60卜1－3：医用電気機器  

第1部第3節涌11通則一診断用X  

旅装直における放射線防掛こ  

関する「般的要求事項  

6標識、表示及び文昏   

JISZ475卜2－7：診断用X線高   

祖王装置一安全  
6標微、表示及び文書   

JIS Z4703：医用X線磯披装  

置通則  

氾 取扱鋭明事   

JISZ4751－2－28：診断用X線   

源装便及びX線管装置一安全  

6棟級、表示及び文事  

医寮機器の添付文書の記載要  
領について（菜食発弟0310003  

号平成17年3月10日）  

JIS T14971：医療機器－リス  

クマネジメントの医療放器へ  

の適用   

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

認知された規格に従ってリ  

スク管理が計画・実施されて  

いることを示－れ  



（性能評価）   

第16粂 医療機器の性能評価を行うため  適用   認知された基準に従ってデ  医療機器の製造販売課言正申請   

に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律第百四十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2   

されなければならない。  

2臨床試験は、医療機器の臨床試験の実  

施の基ヱ桝こ関する省令（平成十七年厚生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   

－
∽
一
－
 
 
 



＼
 
 
 

ー
∽
N
－
 
 



た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療触の性能及び機能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療職暴及び体外診断用医薬   

第3粂 医煉機器は、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療機  示す。   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する終知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4粂 製造版売業者等が設定した医療機  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

器の製品の寿命の範囲内において当該医療  示す。  基準に関する省令（平成16年   

僻が製造販売業者等の指示に従って、通常  厚生労働省令第169号）  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  
け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適  認知された規格に従ってリ           JIST1497い医療機器－リスク   

切に保守された場合に、医療機器の特性及び  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医庶機器への   

性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健  いることを示す。   適用   

康及び安全を脅かす有害な影響を与える程  

度に劣化等による悪影響を受けるものであ  

ってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する認．知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第5粂医療機器は、鮎宜喝売薬者等の指示  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

及び情熱こ従った条件の下で輸送及び保管  示す。  基準に関する省令（平成16年   

され、かつ意図された使用方法で使用された  厚生労働省令弟169号）  

場合において、その特性及び性能が低下しな  

いよう設計、製造及び包装されていなければ  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

ならない。  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への  

いることを示す。   適用   

（医療機器の有効性）   適用   経知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スク分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   の適用  

ない。  

便益性を検証するために、終  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ475卜2－7：診断用X線  

ることを示す9   高電圧装置一安全  

50．102－1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  

50．102．2a〉X線条件の限定範  

囲全体にわたる空気カーマ  

の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安  

定性－l  

50．103．1管1軋王の正相度  

50．103．2管電流の正確度咤  

50．103．3負荷時間の正確度昭  

50．103．4管電流時間積の正確  

度噌  

●l：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●2：該当する機能がある場合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の5  

基本要件適合性チェックリスト（据置型アナログ式汎用一体型Ⅹ線透視診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

基本要件   
当吉掛・の  

新市師   
適合の方法   特定文書の確隠   

（設計）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

れることが目的とされているものを除く。  示す。  基準に関する省令（平成16年   

以下同じ。）は、当該医療機器の意図された  厚生労働省令第169号）  

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  

じ、技術知汲及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

て適正に使用された執合において、患者の  いることを示す。   適用   

臨床状態及び安全を損なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や燵厳に影響を及ぼす場合に  

限る。）の安全や輝康を害すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範囲内にあり、高  

水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO601－1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJ工S、そ  第1部：安全に関する一般的要   

造販売業者又は製造業者（以下「製造販  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

売業者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医凍機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ばならない。危険性の低減が要求される  

場合、製造販売業者等は各危害について  JISTO601－1－3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範囲内に  第l部第3節：副通貝】ト診断用   

あると判断されるように危険性を管理し  X線装置における放射線防護に   

なければならない。この親合において、  関する一般的要求事項におい   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  てチェックリストの第7粂以   

を当貢亥各号の順序に従い、危険性の管理  降で引用している項目  

に適用しなければならない。  

一班知又は予見し得る危害を識別し、  

意図された使用方法及び予測し得る誤  認知された規格に従ってリ                                             JIST14971：医療機器－リス   

使用に起因する危険性を評価するこ  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機老旨へ   

と。  いることを示す二   の適用  

二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  

四第二号に基づく危険性の除去を行っ  



与である場合、当該医療扱弓掛も当該医  

薬品の承誅内容及び関連する基準に照ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿って当該医療機器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  

ならない。  

4医療機器がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当該物質が単独で用いられる  

場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療  

機器の性能を補助する目的で人体に作用  

を及ぼす張合、当弦物質の安全性、品質  

及び有効性は、当該医療線器の使用目的  

に照らし、適正に検証されなければなら  

ない。   

5 医療機器は、当肢医療機器から溶出又  不適用  一般的に機器から溶出する  

は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はない。   

に実行可能な限り、適切に低減するよう  

設計及び製造されていなければならな  

い。  

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、  適用   認知された規格・基準の醸当  JISTO601－1：医用屯気機器   

当鋲医療職器自体及びその目的とする使  する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要   

用環境に照らして、偶発的にある種の物  示す。  求事項   

質がその医療機器へ侵入する危険性又は  44．4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  弧11d）液体の漫入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制御♯を用いている場合）  

設計及び製造されていなければならな  

い。  認知された規格に従ってリ                       JIST1497l：医療機器－リ・ス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当該医療機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

工程は、患者、使用者及び第三者（医療  卓削こ関するリスクがある機   

機器の使用にあたって第三者に対する感  韓ではない。  

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  

性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は軽減するよう、次の各号を考慮  

して設計されていなければならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ、使用中の医療職器から  

の微生物漏出又は曝露を、合理的に実  

行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、患者、使用者及び第三  

者による医療機器又は検体への微生物  

汚染を防止すること。 

50．103．2～5乱103．8項及び   

50．103．4項のいずれか又は   

両者を通用する。   

JIS Z4102：医用‡線管  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発負荷定格  

第二章 設計及び製造要求事項  

（医療機器の化学的特性等）   

第7条医療機器は、前章の要件を満たす  
ほか、使用材料のi簑定について、必要に  

応じ、次の各号に掲げる事項について注  

意が払われた上で、設計及び製造されて  
いなければならない。  

一苛性及び可燃性  不適用  

が盛り込まれているため、発  

火する可離は殆どない。ま  

二使用材料と生体組織、細胞、体液及び   不適用  

検体との間の適合性  し、意図して生体組搬、細胞  

及び体液と接触する部分は、  
一般的にこの機器にはない。  

三硬度、摩耗及び疲労度等  適用   JISTO60卜1：医用電気脚         認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  
43．1強度及び剛性   

2 医療機器は、その鹿用目的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物質が発生  

核医療機器の輸送、保管及び使用に携わ  する機器ではない。   

る者及び患者に対して汚染物質及び孜留  

物質（以下「汚染物質等」という。）が及  

ぽす危険性を最小限に抑えるように設  

計、製造及び包装されていなければなら  

ず、また、汚染物質等に接触する生体組  

織、接触時間及び接触頻度について注意  
が払われていなければならない。  

3 医掠機器は、通常の使用手順の中で当  適用（肝類  組知された規格・基準の該当  JIST鴎01－1：医用電気機器   

該医療機器と同時に使用される各種材  及びAf℃類  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  機器の場  示す。   求事項   

う設計及び製造されていなければなら  合）  6章 可燃性麻酔剤の点火の   

ず、また、医療職器の用途が医薬品の投  危険に対する保護   

1  



再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  相用  滅菌又は特別な微生物学的   

ことを表示した医療機器は、妥当性が確  状態にあることを表示した   

認されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。   

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  

滅菌されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

器の品質を落とさないよう所定の浦浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。   

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  

小限に抑え得るようなものでなければな  

らない。この場合の包装は、滅菌方法を  
考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の状  
菌の両方の状態で販売される場合、両者  態で販売される機器ではな   

は、包装及びラベルによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環境に対する配慮）   

適用（組み  要求項月を包含する認知さ  J工STO601－1－1：医用電気機器  

又は装置と組み合わせて使用される場合、  う場合）  示す。   求事項 第1節：副通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療機器又は体外診断薬が持  

つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない。組み合わされる掛合、使用上の  

制限事項は、直線表示するか添付文事に明  
示しておかなければならない。  医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  
第9粂 医療職器については、次の各号に   認知された規格に従ってリ  JtST14971：医療髄－リス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す。   の適用  

なければならない  

適用               一物理的特性に関連した傷寄の危険性  認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。   求事項   

2 医療機器に生物由来の物質が組み込ま  不適用  生物由来の物質を組み込む  

れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。   

び物質を選択し、妥当性が確認されてい  

る不活性化、保全、稚及び制御手順に  

より、感染に関する危険性を、合理的か  

つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の  不適用  非ヒト由来の組綴、細胞及び  

組織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  物質を組み込む機器ではな   

組織等」という。）は、当吉亥非ヒト由来組  い。   

織等の使用日的に応じて獣医学的に管理  

及び監視された動物から採取されなけれ  

ぱならない。製造販売業者等は、非ヒト  

由来組織等を採取した動物の原産地に関  

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の  

処理、保存、試験及び取扱いにおいて最  

高の安全性を確保し、かつ、ウイルスそ  

の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確認されている方法を用いて、当該医  

療機器の製造工程においてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

4 医療職器に組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  質を組み込む機器ではない。   

等」という。）は、適切な入手先から入手  

されたものでなければならない。製造販  

売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質  

の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、  

根及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウィルスその他の感染性  

病原体対策のため、妥当性が確認されて  

いる方法を用いて、当該医療機器の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図り、安全性を確保しなければならな  

い。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特別な微生物学的状態にあ  

示した医療機器は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では   

巣者等により指示された条件で輸送及び  ない。   

保管する時に当該医療機器の特別な微生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

追及び包装されていなければならない。  

6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  

使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

該医療機器の包装は適切な手順に従っ  

て、包装の破換又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  

販売業者によって指示された輸送及び保  

管条件の下で無菌状態が維持され、か〆⊃、  

－
∽
∽
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七 保守又は校正が不可能な場合、使用  適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器一リス   

材料が劣化する場合又は測定者しくは  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

制御の機構の精度が低下する場合など  いることを示す。   の適用   

に発生する危険性  

2 医療機器は、通常の使用及び単一の故  適用   絡知された規格・基準の該当  JISTO60l－1：医用電気槻   

障状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

を最小限度に抑えるよう設計及び製造さ  示弟   求事項   

れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘周臓偏に蝕して使用される医  42 過度の温度   

療機器については、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設計及び製造しなければならない。  52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般で由  

過する部分  

57電源部：部品及び配置  

59構追及び配置 

JISZ4乃1－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な  適用   謬知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的賓   

されていなければならない。  示す。   求事項  

6．8．2j）環境保謹   

（測定又は診断機熊に対する配慮）   

弟10粂 測定機能を有する医療機器は、  不適用  画像を提供する診断用医療  

その不正確性が患者に重大な悪影響を及  機器である。   

ぽす可能性がある場合、当該医療機器の  

使用日的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  

されていなければならない。正確性の限  

界は、製造販売業者等によって示されな  

ければならない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  適用   認知された規格・基準の該当  JISZ475卜2イ：診断用X線   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高電圧装置一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．102．1自動露出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

けれげならない。設計にあたっては、感  の再現性   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102．2a）X線条件の限定範   

び既知の干渉要鱒の管理並びに検出限界  溺全体にわたる空気カーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安  

定性●」  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度噌  

50．103．3負荷時間の正確度紹  

50．103．4管電流時間積の正確  

度噌  

●l：アナログ式で機能がある場  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び線  

24 正常な使用時における安  

定性  

25 飛散物 28 懸垂機構  

45 圧力容器及び圧力を受け  

る部分 56．11c）意図しない作動  
JISZ4703：医用X線機披装置  

通則  

6 構造  

JISZ4751－2－28：診断用‡線  

源装置及びX線管装置一安全  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部品   

JIS T O601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

10．2．2 電源（電源電圧の変  

動）  

49 頓の遮断   

JISTO6011卜2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一第2節：副通則一旬磁  

両立性一要求事項及び試験  

36．202 イミュニチイ  

JIS T O60卜1：医用電気機器  

第1都：安全に関する「般的要  

求事項  

6章 可燃性麻酔剤の点火の  

危険に対する保護  

JIS T O601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一一般的要  

求事項 56，11d）液体の後入  

吾已知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

二 合理的に予測可能な外界からの影響   

又は環境条件に関連する危険性  

適用  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

三 通常の状億で使用中に接触する可能   

性のある原材料、．物質及びガスとの同   

時使用に関連する危険性  

適用（肝類  

及びÅ代；類  

機器の場  

合）  

適用  認知された規格・基準の該当  

する項引こ適合することを  

示す。  

四 物質が偶然医療機器に侵入する危険   

性  

検体を扱う機器ではない。  

研究又は治療を行なう機器  

ではない。  

五 検体を誤認する危険性  

六 研究又は治療のために通常使用され   

る他の医療機器又は体外診断用医薬品   

と相互干渉する危険性  



から第7項で引用している項  

目。   

2 医療機器の放射線出力について、医療  不適用  正常な使用時において障害  

上その有用性が放射線の照射に伴う危険  発生の惧れのある放射線を   

性を上回ると判断される特定の医療目的  発生する装置ではない。   

のために、陣容発生の恐れ又は潜在的な  

危害が生じる水準の可視又は不可視の放  

合に適用する。  

●2：該当する機能がある場合、  

50．103．2－50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。   

JIS Z4102：医用X線管  

6．性能  

（1）焦点寸法  

JISZ4703：医用X線機械蓑  

置通則  

5，性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  

（3）安定性   

3 診断用医療機器の性能が較正器又は標  不適用  性能が較正器又は標準物質  

準物質の使用に依存している場合、これ  の使用に依存している機器   

らの較正器又は標準物質に割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医療  

装置の目盛りは、当該医療機器の使用日  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された値については、可能  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

な限り標準化された一般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の表示  

（パラメータの数値表示）   

（放射線に対する防御）   

第11粂 医掠機器は、その使用日的に沿  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気臓器第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項目に適合することを示ナ。  1部：安全に関する一般的要求   

の放射線の照射を妨げることなく、患者、  事項においてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11粂第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用している項目。  

及び包装されていなければならない。  

JISTO601一卜3：医用電気機器  

第1部第3節：副通貝】ト診断用X  

線装置における放射線防掛こ  

関する一般的要求事項にお  

いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項目。  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

屯庄装置一安全において、チェ  

ックリストの第11条第5項  

射線が照射されるよう設計されている場  

合においては、線量が使用者によって制  

御できるように設計されていなければな  

らない。当該医療機器は、関連する可変  

パラメータの許容される公差内で再現性  

が保夏正されるよう設計及び製造されてい  

なければならない。  

3 医療根幹が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   

るものである場合においては、必要に応  発生する装置ではない。   

じ風射を確酪できる視覚的表示又は聴覚  ただし、   

的学報を具備していなければならない。  JISZ4751－2－7：29．1．102  

作動状態の表示に従いX線  

照射の確認できる機能を備  

えている。   

4 医療機器は、意図しない二次放射線又  適用（CRT  認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

は散乱線による患者、使用者及び第三者  を有する機  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

への被曝を可能な限り軽減するよう設計  器の場合）  求事項   

及び製造されていなければならない。  29．2（CRTが該当）  

適用（X線   

を照射する  する項目に適合することを  弟1部第3節：副通則一診断用X  

場合）   示1㌔   組装置における放射線防護に  

関する一般的要求事項  

29．204漏れ放射線  

29．207一次防護遮へい体  

29．208迷放射線に対する防  

護   

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明  適用   終知された規格・基準の肢当  JISTO601－1：医用電気機器   

書には、照射する放射線の性質、患者及  する項目に適合することを  節1部：安全に関する一般的要   

び使用者に対する防護手段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに据付中の固有の危険性の排除  6．8．3．（a）技術解説書一般  

方法について、詳細な情報が記載されて  

いなければならない。  JISTO60卜1－3：医用電気臓器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

線装軋こおける放射線防護に  

関する一般的要求事項  

6．8．201項番への参照  

（表202附属文事に対する  



用医療機器ではない。   

した医療機器は、ソフトウェアを含めて、  

その使用目的に照らし、これらのシステ  

ムの再現性、信頼性及び性能が確保され  
るよう設計されていなければならない。  52．1（異常作動及び故障状   

また、システムに一つでも故障が発生し  態）  

た槍合、実行可能な限り、当該故障から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  JISZ－4703：医用X線機械装   

きるよう、適切な手段が群じられていな  直通則   

ければならない。  6．3動く部分  

認知された規格に従ってリ   

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

2 内部電源医療機器の屯圧等の変動が、  不適用  屯源状態が患者の安全に直  

患者の安全に直接影響を及I㈹合、電  接影響を及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が講じられて  
いなければならない。  

3 外部屯源医療機器で、停電が患者の安  不適用  屯源状庸が患者の安全に直  

全に直接影響を及ぼす掛合、停電による  接影響を及ぼさない。   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床パラメータをモニタす  

ニタに表示する医療機器は、患者が死亡  る機器ではない。   

又は重窯な健康障害につながる状態に陥  

った嬉合、それを使用者に知らせる適切  
な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  

5 医療機器は、通常の使用窮境ドおいて、  適用   認知された規格・基準の該当  J工STO601－1－2：医用電気機器   

当族医療機器又は他の製品の作動を損な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

う恐れのある電磁的干渉の発生リスクを  示■れ   求事項一策2節：削通則一兎磁   

合理的、かつ適切に低減するよう設計及  両立性一重求事項及び試験   

び製造されていなければなら叫ヽ  36．201エミッション  

要求事項を述べた項番）  

JISZ475卜2－7：診断用X扱高  

電圧装置一安全  

6．乱2取扱説明沓  

a）一般情報   

6 電離放射線を照射する医療機器は、必  適用   認知された規格・基準の咳当  JISTO60トト3：医用電気機器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1部第3節：副通貝lト診断用X   

射する放射線の線量、幾何学的及びエネ  示す。   線装置における放射線防音に   

ルギ一分布（又は榛質）を変更及び制御  関する一般的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ビーム範囲の糾限及   

ならない。  び表示  

29．203X線照射野と受像面と  

の関係  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装眉十安全  
50．103，1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度■1  

50．103．3負荷時間の正確度●1  

甜．103．4管電流時間積の正確  

度蠣l  

●l：該当する設定又は表示の機  

能がある掛合、50・103・2～  

50．103．3項及び50．103．4項の  

いずれか又は両者を適用する。  

弧101電気及び放射線出力の  

表示   

7 屯舵放射線を照射する診断用医蘇臓器  適用   ㌍知された規格・基準の枝当  JIST（袷0卜1－3：医用電気機器   

は、患者及び使用者の電離放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部第3節：副通則一診断用X   

を最小限に抑え、所定の診断目的を達成  珊   線装置における放射線防護に   

するため、適切な画像又は出力信号の質  関する「股的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201線質   

ればならない。  29．205焦点皮膚間距離  

29．206X線ビームの滅弱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

屯庄装置一安全  
29．1．102作軌状態の表示  

29．1．103X線出力の制限  

29．1．104過度のX線出力に  

対する保護手段  

医療用エックス線装置基準  

（告示第75号平成13年3月  

22日、告示第126号平成14年  

3月27日、告示第127号平成  

14年3月27日）  

2医療用エックス線装置   

⊥
麗
T
 
 
 



7．安全   

2 医療機器は、振軌発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  
の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する振動に起因する危険性を実行可能  
な限り最も低い水準に低減するよう設計  

及び製造されていなければならない。  

3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す   
の＿つである齢を除き、特に発矧こ  る機器ではない。   

おける雑音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  
生する雑音に起因する危険性を、可能な  
限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  
通されていなければならない。  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  誰知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  設置形機器  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

ネルギー源に接続する端末及び接続部  でない場  示す。   求事項   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56．3a）接続許の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  
ていなければならない。   

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO80卜1：医用電気牌   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   

は、通常の使用において、潜在的に危険  42．過度の温度  

な温度に達することのないようにしなけ  

ればならない。  JISZ475卜2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医殊機器は、患者及び使用者の安  に供給する機器ではない。   

全を保証するため、供給量の設定及び維  
持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならない。  

2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある  不適用  ェネルギ」又は物質を患者  
に供給する機器ではない。   不適正なエネルギー又は物質の供給を防  

止又は警告する手段が具備され、エネル  

ギー源又は物質の供給源からの危険量の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可能  

な限り防止する適切な手段が講じられて  

いなければならない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機  不適用  エネルギー又は物質を患者  
能が明確に記されていなければならな  に供給する機器ではない。  

い。操作に必要な指示を医療肺に表示  

する坂合、或いは操作又は調整用のパラ  
メータを視覚的に示す貌合、これらの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

6 医療機器は、意図された方法で操作で  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1－2：医用電気機器   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する－一姫的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す。   求事項一茶2節：副通則一電磁   

造されていなければならない。  両立性一要求事項及び試験  
36．202イミュニテイ   

7 医療機器が製造販売業者等により指示  適用  認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

されたとおりに正常に据付けられ及び保  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

守されており、通常使用及び単一故障状  示す。  求事項   

頓において、偶発的な電撃リスクを可能  7 敬入力   

な限り防止できるよう設計及び製造され  13一般   

ていなければならない。  ヒ  】  14分類に関する要求事項   

15屯圧及び／又はエネルギー   

の制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保搬地、機能接地及び等   

電位化  

19連続漏れ電流及び息者測定   

電流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57屯源部  

58保護接地  

59構造及び配置  

J工SZ4751－2ノ7：診断用X線高  

電圧装置⊥安全  

15屯庄及W又はエネルギー  

の制限  

19連続漏れ電流及び患者測定  

電流  

20耐電圧  

（機械的危険性に対する配慮）  

JISTO601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び緑  

24 正常な使用時における安  

定性  

25 飛散物  

28 懸垂機構   

JIS Z4703こ 医用X線機械装  

置通則  

6．構通  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定   

性及び可動部分に関連する機械的危険性   

から、患者及び使用者を防護するよう設  

及び鮎されていなければならない。  
＼  



第1部第3節：副通則一診断用X  

線装置における放射線防鰍こ  

関する「般的要求事項  

6棟級、表示及び文事  

JISZ475卜2－7：診断用X線高  

耶装置一安全  
6標瓢、表示及び文事  

JISZ4703：医用X線桝装  

置通則  

10．取扱鋭明書  

J工SZ4751－2一畏：診断用X線  

源装置及び‡線管装置一安全  
6標識、表示及び文事  

認知された規格に従ってリ               医療機器の添付文事の記載要  

スタ管理が計画・実施されて  噺こついて（菜食発第0310003  

いることを示す。   号平成17年3月10日）  

J工ST14971：医療機器－リス  

クマネジメントの医療機器へ  

の適用   

（性能戸部鵬   

第16粂 医療機器の性能評価を行うため  適用▼ 認知された基準に従ってデ  医療臓器の製造販売認証申請   
に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律第百甲十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2 

されなければならない。  

2臨韓敵は、医療機器の臨床試験の実  

施の基準に関する省令（平成十七年厚生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   

て患者の安全及び健康等に影響奄及ぼす  
場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医療機器等に対する配慮）   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療機器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」  いの   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び衆境の変化の影響に配慮  

し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医凍機器等は、当該医療機器  不適用  自己検査医療機器等ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い。   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解釈  
における誤使用の危険性を可能な限り低  

滅するように設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可  不適用  自己検査医療機器等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意図したよ  い。   

うに機能することを、使用に当たって使  

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

戯造業者・製造販売業者が提供する情報）   

適用   終知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

度を考慮し、製造業者・製造販売業音名、  示す。   求事項   

安全な使用法及び医療機器又は体外診  6横級、表示及び文書 及びそ   

断案の意図した性能を確認するために  の他の項のラベル、附属文書に   

必要な情報が提供されなければならな  関する要求事項  
い。この情報は、容易に理解できるもの  

でなければならない。  使用者には、使悶着の訓練及び知織の程  JISTO60卜1－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する「瞼的要  

求事項第1飾：副通則医用  

航システムの安全要求事項  

6標識、表示及び文書及びそ  
の他の項のラペ／レ、附属文書に  

関する要求事項  

J工STO601－1－21：医用屯気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一第2飾：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び試験  

6標鼠表示及び文事及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO601－1－3：医用電気機器   

－
の
○
－
 
 
 



た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療機浮の性能及び臓肥）   適用   要求項月を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

弟3粂 医療職静ま、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療機  示す。   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号） ノ   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する路知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4粂 製造版売薬者等が設定した医療機  れた基準に適合することを  晶の製退官理及び品質管理の   

器の製品の寿命の範囲内において当核医療  示す。   基準に関する省令（平成16年   

機器が製造眠売業者等の指示に従って、通常  厚生労働省令第169号）   

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の6  

基本要件適合性チェックリスト（移動型デジタル式循環器用Ⅹ線透視診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文書の確認   適合の方法  

要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

示す。  

医凍機器及び体外診断用医薬  

・品の製造管理及び品質管理の  

基準に関する省令（平成16年  

（設計）  

第1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ   

れることが目的とされているものを除く。  

以下同じ。）は、当吉亥医掠機器の意図された  厚生労働省令第169号）  

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  

じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ   JIST14971：医療機器－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

て適正に使用された場合において、患者の  いることを示す。   適用   

臨床状態及び安全を規なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や睡康に影響を及ぼす場合に  

限る。）の安全や随康を害すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範囲内にあり、高  

水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO601－1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJ工S、そ  第1部：安全に関する一般的要   

造販売業者又は製造業者（以下「製造版  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

充実者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医療機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ばならない。危険性の低減が要求される  

場合、製造販売業者等は各危害について  J工STO601－1－3：医用電気機   

の残存する危険性が許容される範囲内に  器第1都第3節：副通貝1ト診   

あると判断されるように危険性を管理し  断用X線装置における放射線   

なければならない。この場合において、  防護に関する一般的要求事   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  項においてチェックリスト   

を当弦各号の順序に従い、危険性の管理  の第7粂以降で引用している   

に適用しなければならない。  項目  

一既知又は予見し得る危害を識別し、  

意図された使用方法及び予測し得る誤  

使用に起因する危険性を評価するこ  終知された規格に従ってリ                                                   JIST14971：医療機器－リス   

と。  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

二前号により評価された危険性を本質  いることを示す。   の適用  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  

四第二号に基づく危険性の除去を行っ  

の使用条件下において発生しうる負荷を受  

け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適  認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機韓－リスク   

切に保守された場合に、医療機器の特性及び  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健  いることを示す。   適用   

康及び安全を脅かす有害な影響を与える程  

度に劣化等による悪影響を受けるものであ  

ってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する路知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第5粂 医療機器は、製造販売業者等の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管埋の   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管  示す。  基準に関する省令（平成16年   

され、かつ意図された使用方法で使用された  厚生労働省令第169号）  

場合において、その特性及び性能が低下しな  

いよう設計、製造及び包装されていなければ  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機誰－リスク   

ならない。  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への  

いることを示す。   適用   

（医療機器の有効性）   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スク分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   の適用  

ない。  

便益性を検証するために、終  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ4751－2－7：診断用X線  

ることを示す。   高電圧装億一安全  

50．102，1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  

50．102．2a）x線条件の限定範  

囲全体にわたる空気力ーマ  

の直線性  

50．102．2b）自動再出制御の安  

定性呵  

50，103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度  

50．103．3負荷時間の正確度噌  

50．103．4菅電流時間棟の正確  

度噌  

●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

◆2：該当する機能がある場合、  



第二革 設計及び製造要求事項  

（医療睡券の†ヒ学的特性等）   

第7粂医精微静は、前章の要件を満たす  
ほか、使用材料の選定について、必要に  

応じ、次の各号に掲げる事項について注  

意が払われた上で、設計及び製造されて  
いなければならなレヽ  

一考1曳及び可燃性  不適用   発火や火災に対する防止策  
が盛り込まれているため、発  

火する可能性は殆どなレ㌔ま  

ニ使用材料と生体粗搬、細胞、体液及び                 不通用  た、毒性／生体適合性に関   

検体との間の適合性  し、意図して生体経線、細胞  

及び体液と接触する部分ほ、  
一般的にこの触にはない。  

三硬度、摩耗及び按労度等  適用  終知された規格・基準の該当JIST㈱1－1：医用電気機誇  
する項目に適合することを 第1部：安全に関する一一般的要  

示す。  求事項  
43．1強度及び剛性   

2 医療毒艶詠ま、その使用日的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物貨が発生   

該医療触の輸送、保管及び使用に携わ  する機鴇ではない。 

る者及び患者に対して汚染物質及び残留  
物質（以下「汚染物賃率jという。）が及  

ぼす危険性を最小限に抑えるように設  

計、製造及び包装されていなければなら  

ず、また、汚染物質等に接触する生体紐  
絆、接触時間及び接触頻度について注意  

が払われていなければならない。  

3 医療躯は、通常の旋用事順の中で当 適用（腑類   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機♯   

該医療機粛と同時に使用される各種材  及び郁類  する項目に適合することを  第1和：安全に関する一般的要   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  機器の楊  示す。   求覇：項   

ラ設計及び製造されていなければなら  合）  6章 可燃性麻酔剤の点火の   

ず、また、医療機器の用途が医薬品の投  危険に対する保痩   

与である塘合、当該医療舶は、当該医  
斉晶の承静内容及び関連する基準に周ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿づて当該医療機器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  
ならない．  

4医棚がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当醸紡質が単独で用いられる  

場合に医薬品に該当し、かつ、当妓医療  

機器の性能を補助する目的で人体に作用  
を及ぼす場合、当産物質の安全性、品質  

及び有効性は、当該医療機器の使用目的  
に照らし、適正に挽証されなければなら  

ない。   

5 医療機番は、当弦医療機番から帝出又  不適用  一般的に機器から溶出する  

は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はない。  



に実行可能な限り、適切に低減するよう  

設計及び製造されていなければならな  

い。  

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、  適用   認知された規格・基準の紘当  JISTO601－1：医用電気機器   

当該医療機崩自体及びその目的とする使  する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要   

用環境に照らして、偶発的にある種の物  示す。   求事項   

質がその医療機器へ侵入する危険性又は  44．4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  56．11d）液体の浸入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制御器を用いている場合、該   

設計及び製造されていなければならな  当）   

の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確認されている方法を用いて、当該医  

療機器の製造工程においてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

4 医療機器に組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

級、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  質を組み込む機器ではない。   

等Jという。）は、適切な入手先から入手  

されたものでなければならない。製造販  

売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質  

の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、  

絶及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウイルスその他の感染性  

病原体対策のため、妥当性が確許されて  

いる方法を用いて、当該医療機器の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図りr、安全性を確保しなければならな  

い。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特別な微生物学的状態にあ  

示した医療機器は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では   

業者等により指示された条件で輸送及び  ない。   

保管する時に当該医療臓器の特別な徴生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

追及び包装されていなければならない。  

6 滅菌状億で出荷される医療僻は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  

使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

核医療機器の包装は適切な手順に従っ  

て、包装の破損又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  

販売業者によって指示された輸送及び保  

管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、  

再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  不適用  滅菌又は特別な微生物学的  

ことを表示した医療磯節は、妥当性が確  状態にあることを表示した   

終されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。   

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  

滅菌されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 

器の品質を落とさないよう所定の清浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。  

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  

小限に抑え得るようなものでなければな  

い。  

認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医凍機器へ  

いることを示す。   の通用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当旨亥医療機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚  

工程は、患者、使用者及び第三者（医療  染に関するリスクがある機   

機器の使用にあたって第三者に対する感  器ではない。   

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  

性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は軽減するよう、次の各号を考慮  

して設計されていなけれげならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ、使用中の医殊機器から  

の微生物漏出又は曝露を、合理的に実  

行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、患者、使用者及び第三  

者による医療機器又は検体への微生物  

汚染を防止すること。  

2 医療機器に生物由来の物質が組み込ま  不適用  生物由来の物質を組み込む  

れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。   

び物質をi選択し、妥当性が確施されてい  

る不活性化、保全、試験及び制御手順正  

より、感染に関する危険性を、合理的か  

つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の  不適用  非ヒト由来の組織、細胞及び  

組織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  物質を組み込む機器ではな   

組織等」という。）は、当該非ヒト由来組  い。   

織等の使用目的に応じて獣医学的に管理  

及び監視された動物から採取されなけれ  

ぱなちない。製造販売業者等は、非ヒト  

由来組織等を採取した動物の原産地に関  

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の  

処理、保存、試験及び取扱いにおいて最  

高の安全性を確保し、かつ、ウイルスそ  

－
の
∽
－
 
 
 



勤）  

49頓の遮断  

JISTO60トト2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一斉2節：副通則一屯磁  

両立性二軍求事項及び紳  

36・20写イミ£テイ  

三 通常の状態で使用中に接触する可能  適用（AP類  認知された規格▼基準の該当         JISTO60卜1：医用屯気機串   

性のある原材料、物質及びガスとの同  及びAR；類  する項目に適合することを  第1部；安全に関する一般的要   

時使用に関連する危険性  機器の場  求事項  

合）  6章可燃性麻酔剤の点火の  

危険に対する保護  

四物質が偶然医療職器に侵入する危険    適用  認知された規格・基準の該当     JISTO601－1：医用電気機器   

性 する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  

56．11d）液体の直入  

五検体を和する危険性  不適用   

六′研究又は治療のために通常使用され  不適用  

る他の医療機眉又は体外診断用医薬品  ではない。  

と相互干渉する危険性  

適用   JIST14971：医療機器－リス  

材料が劣化する場合又は測定若しくは  スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

制御の機構の精度が低下する場合など  いることを示すこ   の適用   

に発生する危険性  

2 医療機器ほ、通常の使用及び単一の故  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜l：医用電気機器   

陣状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する－一一般的要   

を最小限度に抑えるよう設計及び製造さ  示す。   求事項   

れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘因物質に接触して使用される医  42 過度の温度   

療職器については、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設計及び製造しなければならない。  52異常作動及び故障状備  

56部品及び組立一般で関  

適する部分  

57電源部：部品及び配置  

59構造及び配置  

JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な  適用   認知された規格・基準の兢当  JISTO00卜い医用電気機器   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項引こ適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

されていなければならなVヽ  示す。   求事項   

らない。上の場合の包装は、滅菌方法を  

考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の状  

菌の両方の状態で販売される場合、両者  態で販売される機器ではな   

は、包装及びラベルによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環掛こ対する配慮）   

適用（組み  要求項目を包含する隠知さ  JISTO60卜1－1：医用電気機器  

又は装置と組み合わせて使用される場合、  う場合）  示す。   求事項 第1節：副通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療機器又は体外診断薬が持  
つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない．組み合わされる塘合、使用上の  

制限事項は、直接表示するか添付文書に明  

示しておかなければならない∴  医療機器が、他の医療機静又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  
第9粂 医療機器については、次の各号に   謎知された規格に従ってリ  JIST1497l：医療機器－リス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療械器へ   

又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す㌧   の適用  
なければならない  

適用  認知された規格・基準の眩当  JISTO60卜1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1郭：安全に関する「般的要  

示す。  求事項  

21機椒棚度  
22動く部分  

23表面、角及び縁  

24正常な使用時における安  

定性  

25飛散物  

28懸垂機構  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部分  
56．11c）意図しない作動  

JISZ4703：医用X線機披装置  

通則  

6構造  

JISZ475l－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

4岳圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

ノ  

適用  認知された規格・基準の該当                    刀STO601－1：医用電気機器   

又は森泉条件に関連する危険性  する項目に適合することを  第1都：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  

10．2．2電源（電源電圧の変   

－
の
中
一
 
 
 



3 診断用医療機器の性能が較正器又は標  不適用  性能が扱正米又は標準物質  

準物質の使用に依存している場合、これ  の使用に依存している機器   

らの校正器又は標準物質に割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医療  

装置の目盛りは、当眩医療機器の使用日  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された値については、可能  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO80卜1：医用電気楯   

な限り標ヱ糾ヒされた一般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の表示  

（パラメータの数値表示）   

（放射線に対する防御）   

第11粂 医療機器は、その使用目的に沿  通用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機韓第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項日に適合することを示す。  1郎：安全に関する一般的要求   

の放射線の照射を妨げることなく、患者、  事項においてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11粂第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用している項乱  

及び包装されていなければならない。  

JISTO60トト3：医用電気機器  

第1部第3節：副通貝lト診断用X  
線装置における放射線防矧こ  

関する一般的要求事項にお  
いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項凱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

隠王装置一安全において、チェ  

ックリストの第11粂第5項  

から第7項で引用している項  

目   

2 医療機器の放射線出力について、医療  不適用  正常な使用時において障害  

上その有用性が放射線の照射に伴う危険  発生の惧れゎある放射線を   

性を上回ると判断される特定の医療目的  発生する装置ではない。   

のために、障害発生の恐れ又は潜在的な  

危害が生じる水準の可視又は不可視の放  

射線が照射されるよう設計されている場  

合においては、線量が使用者によって制  

御できるように設計されていなければな  

らない。当該医療機器は、関連する可変  

パラメータの許容される公差内で再現性  

が保証されるよう設計及び製造されてい  

なければならない。  

6．8．2j）環境保抒   

（測定又は診断機能に対する配劇   

第10粂 測定機能を有する医療機器は、  不適用  

その不正確性が患者に重大な悪影響を及  機器である。  

ぽす可能性がある場合、当該医療機器の  
使用目的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  

‾ 

：  ‡／  重  

‖   】   ／   

こ＝。璽…′一一声彗・・＿ 
ければならない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  適用   認知された規格・基準の該当  JISZ475卜2－7：診断用X線   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高電圧装置一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．102．1自動露出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

ければならない。設計にあたっては、感  の再現性   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102．2a）X線条件の限定範   

び既知の干渉要囲の管理並びに検出限界  囲全体にわたる空気カーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  

50．10乙2b）自動露出制御の安  

定性■l  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度  

50．103．3負荷時間の正確度昭  

50．103．4管電流時間積の正確  

度昭  

り：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

■2：貢亥当する機能がある場合、  

50．1 

いずれか又は両者を適用する。  

JISZ4703：医用X緑樹奴装  

直通則  

5．性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  

（3）安定性  

JIZZ4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法   

－
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50．103．3負荷時間の正確度●l  

50．103．4管電流時間稗の正確  

度呵  
●l：蚊当する設定又は表示の機  

能がある場合、50．103．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。  

50．101電気及び放射線出力の  

表示   

7 電離放射線を照射する診断用医療機器  適用   隠知された規格・基準の該当  JISTO601－1－3：医用電気機器   

は、患者及び使用者の電離放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部弟3蔀：副通則一診断用X   

を最′川唄に抑え、所定の診断目的を達成  示す。   線装置における放射線防技に   

するため、適切な画像又は出力碍号の質  関する一一般的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201線質   

ればならない。  29．205焦点皮膚間距離  

29．206‡線ビームの減弱  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  
屯圧装償一安全  
29．1．102作動状態の表示  

29．1．103X線出力の制限  

29，1．104過度のX繰出力に  

対する保漣手段  

医療用エックス線装置基準  

（告示第75号平成13年3月  

22日、告示弟126号平成14年  

3月．27日、告示第127号平成  

14年3月27日）  

2医療用エックス線装置  

3透視用エックス線装置  

4撮影用エックス線装直   

8 電離放射線を照射する治療用医療機器  不適用  電離放射線を照射する治療  

は、照射すべき線量、ビームの種瓶及び  用医療職静ではない。   

エネルギー並びに必要に応じ、放肘線ビ  
ームのエネルギー分布を確実にモニタリ  

ングし、かつ制御できるよう設計及び製  
造されていなければならない。  

（能動型医療機器に対する剋献   

第12粂 電子プログラムシステムを内蔵  適用   絡知された規格・基準の該当  JISTO60ト1：医用屯気機器   

した医療機器は、ソフトウェアを含めて、  する項目に適合することを  弟1取安全に関する一般的要   

その使用目的に照らし、これらのシステ  示す。   求事項   

ムの再雛、信頼性及び性能が確保され  49電源の遮断   

るよう設計されていなければならない。  52．1（異常作軌及び故障状 

草た、システムに一つでも故障が発生し  億）  

た揚合、実行可能な限り、当抜放障から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  JISZ4703：医用X繚機械装   

きるよう、適切な手段が講じられていな  置通則   

ければならない。  6．3 動く部分   

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   
るものである場合においては、必要に応  発生する装置ではない。   
じ照射を確羅できる視覚的表示又は聴覚  ただし、JISZ4751－2－7：   

的警報を具備していなければならない。  29．1．102作動状態の表示に  

従いX絹照射の確認できる  

機能を備えている。   

4 医療機器は、意図しない二次放射線又  適用（m  認知された規格・基準の該当  刀STO601－1：医用電気塊器   
は散乱線による患者、使用者及び第三者  を有する機  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

への被曝を可能な限り軽減するよう翠計  器の場合）  求事項   
及び製造されていなければならない。 29．2（αTが該当）  

適用（X線   

を照射する  する項目に適合することを  第1部第3節：副i斬り－診断用X  

場合）   示す。   線装置における放射楓防護に  

関する一般的要求事項  
29．204漏れ放槻  
29．207一次防護適へい体  

29．208迷放射線に対する防  

謹   

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO鮒1－1：医用電気機器   

香には、照射する放射線の性質、患者及  する項目に適合することを  弟1都：安全に関する一般的要   

び使用者に対する防領事段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに鮒中の固有の危険性の排除  6．8．3．（a）技術解説書一般  

方法について、詳細な情報が記載されて  

いなければならない。  JIST（裕01－1－3：医用屯気機器  

第1部第3節：副通則⊥診断用‡  

線装動こおける放射線防鰍こ  

関する一般的要求事項  
6．8．201項番への参照  

（表202附属文卦こ緋蕗  

要求事項を述べた項番）  

JISZ4751－2ノ7：診断用X線高  

屯圧装置一安全  
6．8．2取扱説明書  

8）一般情報   

6 屯離放射線を照射する医療機器は、必  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1－3：医用電気機器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1部第3節：利通則H珍断用‡   

射する放射線の線量、幾何学的及びェネ  示す。   絹装優における放射線防矧こ   

ルギ一分布（又は線質）を変更及び制御  関する「股的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ヒ’一人範囲の制限及   

ならない。  び表示  
29．203X楓唄射野と受像面と  

の関係  

JISZ4751－2－7∵診断用X舶  
屯圧装置一安全  
弧103．1野馳王の正確度  

50．103．2管電流の正確度   

⊥
岩
－
 
 

謹   



認知された規格に従ってリ  J15T1497ユ：医療機器－リス  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、  不適用  電源状態が息者の安全に直  

患者の安全に直l安影響を及ぼす場合、電  接影響を及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が吉井じられて  

いなければならない。  

3 外部電源医療機器で、停電が患者の安  不適用  電源状態が患者の安全に直  

全に直接影響を及ぼす場合、停屯による  接影響を及ぼさない。   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床パラメータをモニタす  

ニタに表示する医療職静ま、患者が死亡  る機器ではない。   

又は重篤な健康障害につながる状他に陥  

った場合、それを使用者に知らせる適切  

な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  

5 医療機謝ま、通常の使用界境において、  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1－2：医用電気機器   

当核医療機器又は他の製品の作動を損な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する「般的要   

う恐れのある電磁的干渉の発生リスクを  示す。   求事項一第2節；副通則一電磁   

合理的、かつ適切に低減するよう設計及  両立性一軍求事項及び試験   

び製造されていなければならない。  36．201エミッション   

6 医療機器は、意図された方法で操作で  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60ト1－2：医用電気機器   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す。   求事項一策2節：副通則一電磁   

造されていなければならない。  両立性一要求事頃及び試験  

36．202イミュニテイ   

7 医療機器が製造販売業者等により指示  適用   認知された規格・基準の該当  JIST髄01－1：医用電気機器   

されたとおりに正常に鮒けられ及び保  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

守されており、通常使用及び単一故障状  示す。   求事項   

態において、偶発的な電撃リスクを可能  7 電猟入力   

な限り防止できるよう設計及び製造され  13一般   

ていなければならない。  14分類に関する要求事項  

15電圧及び／又はエネルギー  

の制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保護接地、機能接地及び等  

電位化  

19連続漏れ電流及び患者測定  

電流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立「般  

57電柿  

58保搬地  

59構造及び配置   

J上SZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  

15電圧及W又はエネルギー  

の制限  

19連続漏れ電流及び患者測定  

電流  

20耐電圧   

（機械的危険性に対する配慮）   

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定  適用   認知された規格・基準の疲当  JISTO60卜1：医用電気腫   

性及び可動部分に関連する機械的危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

から、患者及び使用者を防辞するよう投  示す。   求事項   

計及び製造されていなければならない。  21機械的強度  

22！動く部分  

23表面、角及び縁  

24正常な使用時における安  

定性  

25飛散物  

28懸垂機構  

JISZ4703：医用X横磯披装  

直通則  

6．構造  

7．安全   

2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  

の一つである湯合を除き、特に発生渡に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する振動に起因する危険性を実行可能  

な限り最も低い水準に低減するよう設計  

及び製造されていなければならない．  

3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す  

の一つである場合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける耗音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療臓器自体から発  

生する雑音に起因する危険性を、可能な  

限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  

造されていなければならない．  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  認知された規格・基準の該当  JISTO601－1こ医用電気機器   

気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  放置形機暑昏  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

ネルギー源に接続する端末及び接続部  でない場  示す。   求事項   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56．3a）接続辞の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  

ていなければならない。   

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用   認知された規格・基準の弦当  JISTO601－1：医用電気機器   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する叫般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   

は、通常の使用において、潜在的に危険  42．過度の温度  

な温度に達することのないようにしなけ  

ればならない。  JISZ4751－2－28：診断用X線  

－
の
」
－
 
 
 



源装僅及びX線管装置一安全  

42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医療機器は、患者及び佐用者の安  に供給す卑機器ではない。   

全を保証するため、供給量の設定及び維  

持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならない。  

2 医療機器には、危険が及ぷ恐れのある  不適用  エネルギー又は物質を患者  

不適正なエネルギー又は物質の供給を防  に供給する機器ではない。   

止又は警告する手段が具備され、エネル  

ギー源又は物質の供給源からの危険量の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可能  

な限り防止する適切な手段が講じられて  

いなければならない。  

3 医療臓器には、制御器及び表示器の機  不適用  エ 

能が明確に記されていなければならな  に供給する機器ではない。   

い。操作に必要な指示を医療機器に表示  

する湯合、或いは操作又は調整用のパラ  

メータを視覚的に示す場合、これらの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす  

場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医療機器等に対する配慮）   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療機器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」  い。   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び環境の変化の影響に配慮  

し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器  不適用  自己検査医療臓器等ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い。   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解択  

における誤使用の危険性を可能な限り低  

滅するように設計及び製造されていなけ  

ればならない。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可  不適用  自己検査医細辞等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意図したよ  い。   

うに機能することを、使用に当たって使  

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

JISTO60卜1：医用電気臓器  

第1部：安全！こ関する一般的要  

求事項  

6頓服、表示及び文書 及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO60トト1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項 第1節：副通則 医用  

電気システムの安全軍求事項  

6標識、表示及び文事 及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO601－卜2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一策2節：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び輪  

6横軌、表示及び文事 及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO601－1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用X  

旅装置における放射線防譲に  

関する「般的要求事項  

6横鼓、表示及び文書  

JISZ4751－2－7：診断用X線高   

電圧装置一安全  

6棟織、表示及び文書  

JIS Z4703：医用X線機械装  

置通則  

10．取扱説明書  

JIS Z4751－2－28：診断用X線   

源装置及びX線管装置一安全  

8標緻、表示及び文事  

医療機器の添付文事の記載要  

領について（薬食発第0310003  

号平成17年3月10日）  

JIST14971：医療機器－リス  

クマネジメントの医療機器へ  

の適用   

認知された規格に従ってリ  

スク管理が計画・実施されて  

いることを示す。  



（性能評価）   

第16粂 医療機韓の性能評価を行うため  適用   認知された基準に従ってデ  医療機器の製造販売吉配正申請   

に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律第百凶十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2   

されなければならない。  

2臨床試験は、医療機器の臨床試験の実  

施の基準に関する省令（平成十七年厚：生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   
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報装置を含む。）により、実行可能な限  

り低減すること。  
四第二号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を示すこと．  

（医療機器の性能及び級ぬ   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   
第3粂 医療機器は、製造販売業者等の意図  する駆知された  退管理及び品質管理の基準に関する   

する性能を発揮できなければならす、医療  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令弟169   
機器としての機能を発揮できるよう設計、  ことを示す。  号）   

製造及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   
第4粂 製造販売業者等が設定した医療機器  する認知された  道管理及び品質管理の基準に関する   
の製品の寿命の範囲内において当該医療機  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令第169   

器が製造販売業者等の指示に従って」通常  ことを示す。  

の鹿用条件下において発生しうる負荷を受  
け、かつ、製造販売業者等の指示に従ちて  認知された規格   

適切に保守された】昇今に、医療機器の特性  に従ってリスク  メントの医療機器への適用   

及び性能は、患者又は使用者若しくは第三  管理が計画・実施   

者の健津及び安全を脅かす有害な影響を与  されていること   

える程度に劣化等による悪影響を受けるも  を示す。   

のであってはならない。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   

第5粂 医療機器は、製造販売業者等の指示  する認知された  造管理及び品質管理の基準に関する   

及び情熱こ従った条件の下で輸送及び保管  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令弟169   

され、かつ意図された使用方法で使用され  ことを示う㌔  

た場合において、その特性及び性能が低下  
しないよう設計、製造及び包装されていな  認知された規格   

ければならない。  に従ってリスク  

管理が計画・実施  
されていること  

を示す。   

（医療機器の有効†型   適用   認知された規格  JIST14971：医療機器－リスクマネジ   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  に従ってリスク  メントの医療機器への適用  

こりうる不具合を上回るものでなければな  分析が実施され   

らない。  ていることを示  

す。  
性能項目の文書：  

JISZ475卜2－45：写し房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  
50．102．1自動露出制御を起動しない  

ときのX線出力の再現性  

す。  50．102．2a）相隣る設定値におけるX  

線出力の直線性  
50．102．2b）自動電出制御の不変ぽl  

50．103．1a）管電圧の正確度  

50．103．2管屯流の正確貯2  

50．103．3撮影時間の正確度噌  

50．103．4管電流時間耕の正確度咤  

●1：アナログ式で機能がある場合に適  

用する。  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の7  

基本要件適合性チェックリスト（据置型アナログ式乳房用Ⅹ線診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項   

基本要件   
当棚への  
適用・不適用   

適合の方法   特定文書の確認   

（設計）   適用   要求項目を包含  医療機器及び体外診断用医薬品の製   

第1灸 医療機器（専ら軌物のために使用さ  する絡知された  造管理及び品質管理の基準に関する   
れることが目的とされているものを除く。  基準に適合する  省令（平成16年厚生労働省令第169   

以下同じ。）は、当該医療機器の意図され  ことを示す。  

た使用条件及び用途に従い、また、必要に  
応じ、技術知瓢及び経験を有し、並びに教  終知された規格   
育及び訓練を受けた意図された使用者によ  JrST14971：医療機器－リスクマネジ     に従ってリスク   

って適正に使用された場合において、患者  管理が計画・実施  メントの医療機器への適用   

の臨床状態及び安全を損なわないよう、使  されていること   

用者及び第三者（医療機器の使用にあたっ  を示す。   

て第三者の安全や健康に影響を及ぼす場合  
に限る。）の安全や健康を音すことがない  

よう、並びに使用の際に発生する危険性の  
程度が、その使用によって患者の得られる  

有用性に比して許容できる範囲内にあり、  

高水準の健康及び安全の確保が可能なよう  
に設計及び製造されていなければならな  

い。  

（リスクマネジメント）  適用  該当機器に適用  JISTO60卜1：医用電気観器第1部：   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製造   されるべき最新   安全に関する一般的要求事項におい   

販売業者又は製造業者（以下「製造販売業   技術に立脚した   てチェックリストの第7粂以降で引   

者等」という。）は、最新の技術に立脚して   JIS，その他の安   用している項目  

医療機器の安全性を確保しなければならな   全規格に適合す   

い。危険性の低減が要求される蓼合、製造  ることを示す。  

販売業者等は各危害についての残存する危  
険性が許容される範囲内にあると判断され  JISZ475卜2－45：乳房用X線装置及           終知された規格   

るように危険性を管理しなければならな   に従ってリスク   び乳房撮影定位装置一安全において   

い。この場合において、製造販売業者等は   管理が計画・実施   チェックリストの第7粂以降で引用   

次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に   されていること   している項目  

従い、危険性の管矧こ適用しなければなら  を示す。  

ない。  JTST14971：医療機轟－リスクマネジ  

メントの医療機器への適用  

一既知又は予見し得る危害を級別し、意  
図された使用方法及び予測し得る誤使用  

に起因する危険性を評価すること。  
二前号により評価された危険性を本質的  

な安全設計及び製造を通じて、合理的に  

実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った後  

に残存する危険性を適切な防獲手段（督  



第二章 設計及び製造要求事項  噌：該当する機能がある諒合，50．103．2  

～50．103．3項及び犯103．4項のいず  

れか又は両者を適用する  

21CFR（伽de of Federal  

Regulations）P膿T9∞：  

仙WM∝M汁Ⅳ抑0．12（e）  

（2）（iii）および900．12（e）（6）  

コントラスト分解能  

（医療機器の化学的特性等）   

第7粂医療機器は，前章の要件を満たすほ  

か，使用材料の選定について，必要に応じ，  

次の各号に掲げる事項について注意が払わ  

れた上で，設計及び製造されていなければ  

ならない。  

一毒性及び可燃性  不適用  発火や火災に対  

する防止策が盛  

り込まれている  

ため，発火する可  

二使用材料と生体組織，細胞，体液及び   不適用  能性は殆どない。   

検体との間の適合性  また，毒性／生体  

適合性に関し，意  

図して生体組級．  

細胞及び体液と  

接触する部分は，  

一般的にこの機  

静にはない。  

三硬度▲摩耗及び疲労度等  適用  JISTO601－1：朗電気搬静  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

43．1強度及び剛性  
ノ′  ことを柵   

2医療機執ま、その使用目的に応じ、当該医  不適用  汚染物質や残留  

痍機器の輸送、保管及び使用に携わる者及  物質が発生する   

び患者に対して汚染物質及び残留物質（以  機器ではない。   

下「汚染物質等」という。）が及ぼす危険  

性を最小限に抑えるように設計、製造及び  

包装されていなければならず、また、汚染  

物質等に接触する生体組織、接触時間及び  

接触頻度について注意が払われていなけれ  

ばならない。  

3医棚は、通常の使用手順の中で当該医  適用（肝類及び  絡知された規格・  JISTO601－1：医用屯気機器   

療機器と同時に使用される各種材料、物質  肌類機器の場  基準のき亥当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

又はガスと安全に併用できるよう設計及び  合）   項目に適合する  6章可燃性麻酔剤の点火の危険に対   

製造されていなければならず、また、医療  ことを示す。  する保護   

機器の用途が医薬品の投与である鴇合、当  

波医療機熟も当該医薬品の承認内容及び  

関連する基準に照らして適切な投与が可能  

であり、その用途に沿って当該医療機器の  

性能が維持されるよう、関十及び製造され  

ていなければならない。  

4医療機磨がある物質を必須な要素として  不適用   医薬品や薬剤は  

含有し、当該物質が単独で用いられる場合  含有しない。   

に医薬品に舷当し、かつ、当該医療機器の  

性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす  

場合、当該物質の安全性、品質及び有効性  

は、当該医療機器の使用目的に照らし、適  

正に検証されなければならない。  

i∃   



5 医療職器は、当該医療機器から溶出又は漏  不適用   一般的に機器か  

出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行  ら溶出する又は   

可能な限り、適切に低減するよう設計及び  漏出する物質I享   

製造されていなければならない。  ない。   

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、当  適用   認知された規  JISTO60卜1：医用電気機器   

君亥医療機器自体及びその目的とする使用環  格・基準に該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

境に照らして、偶発的にある種の物質がそ  る項目に適合す  44．4漏れ   

の医療機器へ像入する危険性又はその医療  ることを示す。  

機器から浸出することにより発生する危険  を用いている場合，該当）  

性を、適切に低減できるよう設計及び製造  

されていなければならない。  酪知された規格  

に従ってリスク  

管理が計画・実施  

されていること  

を示す。   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂医療機器及び当該医療機器の製造工  不適用   一般的に感染及  

程は，患者．使用者及び第三者（医療機器  び微生物汚染に   

の使用にあたって第三者に対する感染の危  関するリスクが   

険性がある場合に限る。）に対する感染の危  ある機辞ではな   

険性がある掛合，これらの危険性を，合理  い。   

的に実行可能な限り，適切に除去又は軽減  

するよう，次の各号を考慮して設計されて  

いなければならない。  

一取扱いを容易にすること。  

二必要に応じ．使用中の医療機器からの微  

生物漏出又は曝露を．合理的に実行可能  

な限り，適切に軽減すること。  

三必要に応じ．愚計使用者及び第三者に  

よる医療機器又は検休への微生物汚染を  

防止すること。  

2 医療機器に生物由来の物質が組み込まれ  不適用   生物由来の物質  

ている掛合、適切な入手先、ドナー及び物  を組み込む機器   

質を選択し、妥当性が確隠されている不活  ではない。   

性化、保全、試貌及び制御手順により、感  

染“こ関する危険性を、合理的かつ適切な方  

法で低減しなければならない。  

3 医療機音別こ組み込まれた非ヒト由来の組  不適用   非ヒト由来の組  

織、細胞及び物質（以下「非ヒト由来組織  織．細胞及び物質   

等」という。）は、当該非ヒト由来組織等  を組み込む機器   

の使用日的に応じて獣医学的に管理及び監  ではない。   

祝された動物から採取されなければならな  

い。製造販売業者等は、非ヒト由来組織等  

を採取した動物の原産地に関する情報を保  

持し、非ヒト由来組織等の処理、保存、試  

験及び取扱いにおいて最高の安全性を確保  

し、かつ、ウイルスその他の感謝生病原体  

対策のため、妥当性が確施されている方法  

を用いて、当該医療機器の製造工程におい  

てそれらの除去又は不活性化を図ることに  

より安全性を確保しなければならない。  

4医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、  不適用   ヒト由来の組織．  

細胞及び物質（以下「ヒト由来組織等」と  細胞及び物質を   

いう。）は、適切な入手先から入手された  組み込む機器で   

ものでなければならない。製造販売業者等  はない。   

は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒ  

ト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱  

いにおいて最高の安全性を確保し、かつ、  
ウイルスその他の感染性病原体対策のた  

め、妥当性が確認されている方法を用いて、  

当該医療機器の製造工程においてそれらの  

除去又は不活性化を図り、安全性を確保し  

なければならない。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表示  不適用   特別な微生物学  

した医療機器は、販売時及び製造販売業者  的状態にあるこ   

等により指示された条件で輸送及び保管す  とを表示した機   

る時に当該医療機器の特別な微生物学的状  器ではない。   

態を維持できるように設計、製造及び包装  

されていなければならない。  

6滅菌状鱒で出荷される医療機器は、再使用  不適用   滅菌状態で出荷  

が不可能である包装がなされるよう設計及  される機器では   

び製造されなければならない。当該医療機  ない。   

器の包装は適切な手順に従って、包装の破  

揖又は開封がなされない限り、販売された  

時点で無菌であり、製造販売業者によって  

指示された輸送及び保管条件の下で無菌状  

態が維持され、かつ、再使用が不可能であ  

るようにされてなければならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあるこ  不適用   滅菌又は特別な  

とを表示した医療機器は、妥当性が確認さ  微生物学的状態   

れている適切な方法により滅菌又は特別な  にあることを表   

微生物学的状態にするための処理が行わ九  示した機器では   

た上で製造され、必要に応じて滅菌されて  ない。   

いなければならない。  

8滅菌を施さなければならない医療機器は、  不適用   滅菌を施さなけ  

適切に管理された状態で製造されなければ  ればならない機   

ならない。  器ではない。   

9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の  不適用   一般的に感染及  

品質を落とさないよう所定の清浄度を維持  び微生物汚染に   

するものでなければならない。使用前に滅  関するリスクが   

菌を施さなければならない医療機器の包装  ある機器ではな   

は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得  い。   

るようなものでなければならない。この場  

合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なも  

のでなければならない。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の  不適用   滅菌及び非滅菌  

両方の状態で販売される場合、両者は、包  の両方の状態で   

装及びラベルによってそれぞれが区別でき  販売される機器  
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ことを示す。  

四物質が偶然医療機器に侵入する危険性  終知された規格・  
基準の該当する  
項目に適合する  

ことを示す。  

五検体を誤認する危険性  不適用  検体を扱う機器  
ではない。  

六研免又は治療のために通常使用される   研究又は治療を   

他の医療機器又は体外診断用医薬品と相  行なう機器では   

五千渉する危険性  ない。   

適用  JIST14971：医療機器－リスクマネ   

料が射ヒする揚合又は測定者しくは制御  に従ってリスク  ジメントの医療職器への適用   

の機構の精度が低下する場合などに発生  管理が計画・実施   

する危険性  されていること  
を示す。   

2医療機器は、通常の使用及び単一の故障状  適用   認知された規  JISTO601－1：医用電気機器   

他において、火災又は爆発の危険性を最小  格・基準の該当す  第1部：安全に関する「般的要求事項   

限度に抑えるよう設計及び製造されていな  る項目に適合す  25飛散物   

ければならない。可燃性物質又ほ爆発誘因  ることを示す。  42過渡の温度   

物質に接触して使用される医療機券につい  43火事の防止   

ては、細心の注意を払って設計及び製造し  52異常作動及び故障状態   

なければならない。  56部品及び組立一般で関連する部  

分  
57雫渡部：部品及び配置  

59構造及び配置   

3医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理  適用   認知された規  JISTO60卜1：医用電気機器   
を容易にできるように設計及び製造されて  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

いなければならない。  る項目に適合す  
ることを示す。   

（測定又は診断機能に対する配慮）   

第10条 測定機能を有する医療機器は、そ  不適用   画像を提供する  

の不正確性が患者に重大な悪影響を及ぼす  診断用医療機器   

可能性がある場合、当該医療機器の使用日  である。   

的に照らし、十分な正確性、精度及び安定  
性を有するよう、設計及び製造されていな  

ければならない卜正確性の限界は、製造販  
売業者等によって示されなければならな  

い。  

2診断用医碕機器は、その使用日的に応じ、  適用   絡知された規格・  JISZ475卜2－45：乳房用X線装置及   

適切な科学的及び技術的方法に基づいて、  基準の貫亥当する  び乳房撮影定位装置一安全   

十分な正確性、精度及び安定性を得られる  項目に適合する  50．102．1自鱒露出制御を起動しない   

ように設計及び製造されていなければなら  ことを示す。  ときのX繰出力の再現性   

ない。設計にあたっては、感度、特異性、  50．102．2a）相隣る設定値におけるX   

正確性、反復性、再現性及び既知の干渉要  線出力の直線性   

因の管理並びに検出限界に適切な注意を払  50．102．2b）自動露出制御の不変性●l   

わなければならない。  50，103．18）管電圧の正確度   

るようにしなければならない。  ではない。  

（製造又は使用環境に対する配慮）   

適用（組み合わ  要求項月を包含  JtST鳩01－ト1：医用電気機暴第1  

医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬又         せを行う場合）  する】隠知された  部：安全に関する一般的要求事項第   
は装置と組み合わせて使用される場合、接続  基準に適合する  1節：副通則医用電気システムの安   

系を含めたすべての組み合わせは、安全であ  ことを示す。  全要求事項   

り、各医療機器又は体外診断薬が持つ性能が  
損なわれないようにしなければならない．組  

み合わされる場合、使用上の制限事項は、直接  
表示するか添付文事に明示しておかなければ  

ならない。  

第9粂 医療機器については、次の各号に掲   認知された規格  JIST14971：医療機器－リスクマネ   

げる毎険性が、合理的かつ適切に除去又は  に従ってリスク  ジメントの医療機器への適用  

低減されるように設計及び製造されなけれ  管理が計画・実施   
ぱならない。  されていること  

を示す。  

適用  JISZ475卜2一亜：乳房用X線装置及  

び乳房楯影定位装置一安全  

21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性  

JISTO601－l：医用屯気機器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

23表面，角及び縁  

25飛散物  

28懸垂機構  

45圧力容器及び圧力を受ける部分  

56．11c）意図しない作動  

J工SZ4703：医用X柵装置通則  

6構造  

適用  JISTO601－1：医用電気機器  

は環境条件に関連する危険性  基準の該当する  

項目に適合する  

ことを示す。  

JtSTO60l－1－2：医用棚  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

ー第2節：副通則一電磁両立性一要求  

事項及び試験  
36－202イミュニチイ  

適用（肝類及び  

のある原材料、物質及びガスとの同時使  肌類機器の場  基準の核当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

用に関連する危険性   合）  項目に適合する   6章可燃性麻酔剤の点火の危険に対   
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されるよう設計されている場合において  
は、線量が使用者によって制御できるよう  

に設計されていなければならない。当該医  

療機器は、関連する可変パラメータの許容  

される公差内で再現性が保証されるよう設  
計及び製造されていなければならない。  

3医療機器が、潜在的に障害発生の恐れのあ  不適用   正常な使用時に   

る可視又は不可視の放射線を照射するもの  おいて障害発生   

である執合においては、必要に応じ照射を  の惧れのある放   

確認できる視覚的表示又I湖東覚的警報を具  射線を発生する   

僻していなければならない。  装置ではない。  
ただし，JISZ  
475卜2－45の  

29．1．102作動  

状態の表示に従  
いX線照射の確認  

できる機能を備  
えている。   

4医療機器は、意図しない二次放射線又は散  適用   認知された規格・  JISTO60卜1：医用電気臓器   

乱線による患者、使用者及び第三者への被、  （CRTを有する  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

曝を可能な限り軽減するよう設計及び製造  機器の場合）  

されていなければならない。  ことを示す。  

適用（X線を照   

射する場合）  基準の該当する  

項目に適合する  

ことを示す。   
29．204漏れ放射線  

JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  
29．207一次防護遮へい体  

29．208迷X線に対する防諜   

5放射線を照射する医療機器の取扱説明書  適用   罷知された規格・  JISTO60十1：医用電気臓器   

には、照射する放射線の性質、患者及び旋  基準の眩当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

用者に対する防淳手段、誤使用の防止法並  項目に適合する  6．8．3．（a）技術解脱事「般  

ぴに鮒中の固有の危険性の排除方法につ  ことを示す。   

いて、詳細な情報が記載されていなければ  JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及び  

ならない。  乳房撮影定位装置一安全  
6．8．2取扱説明書  

JISTO60卜1－3：医用電気機器弟1部  

第3節：副通則一診断用X線装置にお  

ける放射線防護に関する一般的要求  

事項  
6，8．201項番への参照  

（表202附属文書に対する要求事項  

を述べた項番）   

6電離放射線を照射する医療晩熟且必要に  適用   認知された規格・  JISTO601－1－3：医用電気機器第1都   

応じ、その使用目的に照らして、照射する  基準の暖当する  第3節：副通則一診断用X線装置にお  

50．103．2管電流の正確度咤  

50．103．3撮影時間の正確磨㍗  

50．103．4管領流時間横の正破産峨  

●1：アナログ式で機能がある場合に適  

用する。  

呵：該当する機能がある湯合，弧103．2  

～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れか又は両者を適用する  

JISZ4703：医用X線機械装置通則  

5．性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  

（3）安定性   

3 診断用医療機器の性能が校正器又は標準  不適用   性能が校正器又  

物質の使用に依存している湯合、これらの  は標準物質の使   

較正器又は標準物質に割り当てられている  用に依存してい   

値の遡及性は、品質管理システムを通して  る機器ではない。   

保証されなければならない。  

4測定装置、モニタリング装置又は表示装置  不適用   画像を提供する  

の目盛りは、当該医凍機器の使用目的に応  診断用医療機器   

じ、人間工学的な観点から設計されなけれ  である。   

ぱならない。  

5数値で表現された値については、可能な限  適用   吉各知された規  JISTO601－1：医用屯気機器   

り標準化された一般的な単位を使用し、医  格・基準の吉亥当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

凍機器の使用者に理解されるものでなけれ  る項目に適合す  6．3g）制御器及び計器の表示（′くラ   

ぱならない。  ることを示す。  メータの数値表示）   

（放射線に対する防御）   

第11粂 医療機器は、その使用日的に沿っ  適用   終知された規  JISTO60卜1：医用電気機器第1部：   

て、治療及び診断のために適正な水準の放  格・基準の声亥当項  安全に関する一般的要求事項におい   

射線の照射を妨げることなく、患者、使用  巨＝こ適合するこ  てチェックリスト第11粂第4項及   

者及び第三者への放射線被曝が合理的、か  とを示す。   び第5項で引用している項目。  

つ適切に低減するよう設計、製造及び包装  

されていなければならない。  JISTO601一卜3：医用電気機器第1部  

第3節：副通則一診断用X線装置にお  

ける放射線防護に関する一般的要求  

事項においてチェックリストの第  

11粂第4項から第7項で引用して  

いる項臥  

JISZ475卜2－45：乳房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全において  

チェックリストの第11条第4項か  

ら第7項で引用している項乱   

2 医療機器の放射線出力について、医療上そ  不適用   正常な使用時に  

の有用性が放射線の照射に伴う危険性を上  おいて席亭発生   

回ると判断される特定の医療目的のため  の惧れのある放   

に、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生  射線を発生する   

じる水準の可視又は不可視の放射線が照射  装置ではない。  



設計されていなけ頼まならない。また、シ  

ステムに－一つでも故障が発生した場合、実  JISZ4703：医用X線機械装置通則   

行可能な限り、当該故障から派生する危険  6、3動く部分  

性を適切に除去又は軽減セきるよう、適切  
な手段が講じられていなければならない。  認知された規格  

に従ってリスク  

管理が計画・実施  
されていること  

を示す。  

2内部電源医楯の電圧等の変動が、患者  不適用   屯漁状態が患者  

の安全に直接影響を及ぼす場合、亀力供給  の安全に直接影   
状況を判別する手段が講じられていなけれ  響を及ぼさない。   

ぱならない。  

3外部電源医療機器で、停電が患者の安全に  不適用   電源状態が患者  

直接影響を及ぼす場合、停電による電力供  の安全に直接影   

給不能を知らせる警報システムが内蔵され  響を及ぼさない。   

ていなければならない。  

4患者ゐ臨床パラメータの一つ以上をモニ  不適用   臨床パラメータ  

タに表示する医療機器は、患者が死亡又は  をモニタする機   
重篤な健康障害につながる状態に陥った場  器ではない。   

合、それを使用者に知らせる適切な警報シ  
ステムが具備されていなければならない。  

5医療除器は、通常の使用槻において、当  適用   施知された規  JISTO601－卜2：医用電気機ポ 

該医療機器又は他の製品の作動を損なう恐  格・基準の該当す  弟1部：安全に関する「般的要求事項   

れのある電磁的干渉の発生リスクを合理  る項目に適合す  一策2節：副通則一畷両立桂一要求   

的、かつ適切に低減するよう設計及び製造  ることを示す。  事項及び試験   
されていなければならない。  36．201エミッション   

6医療機熟も意図された方法で操作できる  適鱒   諷知された規  JISTO601－ト2：医用電気機器   

ために、電磁的妨害に対する十分な内在的  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

耐性を維持するように設計及び製造されて  る項目に適合す  一策2節：副通則一俄雨立性一葉求   

いなければならない。  ることを示す。  事項及び試験  
36．202イミュ昌テイ   

7 医療機器が製造販売業者等により指示さ  適用   認知された規  JISTO601－1：医用電気機器   

れたとおりに正常に据付けられ及び保守さ  格・基準の該当す  第1部：安全に関する「般的要求事項   

れており、通常使用及び単一故障状態にお  る項目に適合す  7電浪人力   

いて、偶発的な電撃リスクを可能な限り防  ることを示す。  13一般   

止できるよう設計及び製造されていなけれ  14分叛に関する要求事項   

ぱならない。  15屯圧及び／又はエネルギーの制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保僻地．機能接地及び等電位化  

19連続漏れ屯流及び患者測定電流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57電源部  

58保獲接地  

59構造及び配置  

JISZ4751－215：乳房用X線装置及   

放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分  項目に適合する  ける放射線防護に関する一般的要求   

布（又は線質）を変更及び制御できるよう、  ことを示す。  事項   

設計及び製造されなければならない。  29．202X線ヒ■－ム範囲の制限及び表示  

JISZ4751－2－45：乳房用X換装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  
29．203．4Ⅹ銀牌射野と受像面の合致  

50．101電気及びⅩ繰出力の表示  

50．103．18）管旬圧の正確度  

50．103．2管屯流の正確度●l  

50．103，3撮影時間の正確度■l  

50．103．4管電流時間積の正確度－】  

●l：該当する機能がある場合，50．103．2  

～50．103．3項及び50．103．4項のいず  

れか又は両者を適用する。   

7電離放射線を照射する診断用医療機器は、  適用   絡知された規格・  JISZ4751－2－45：乳房用X線装置及   

患者及び使用者の旬牡放射線の耕を最小  基準の8亥当する  び乳房撮影定位装置一安全   

限に抑え、所定の診断目的を達成するため、  項目に適合する  29．1．102作動状態の表示   

適切な画像又は出力信号の質を高めるよう  ことを示す。  29．1．103X線出力の制限   

設計及び製造されていなければならない。  2g．1．104過度の‡繰出力に対する安  

全機能  
29．201．5摘装置の総ろ過  

29．201．9半価層試験  

JIST鱒01－1－3：医用電気機器第1部  

第3節：副通貝軒診断用X線装置にお  

ける放射線防護に関する「般的要求  

事項  
29．201線質  

29，205焦点皮膚間距離  

29．206X線ビームの減弱  

医療用エックス線装置基準（告示第75  

号平成13年3月22日．告示第126号  
平成14年3月27日，告示第127号平  

成14年3月27日）  

2医療用エックス線装置  

4撮影用エックス線装置   

8電離放射線を照射する治療用医療機器は、  不適用   電離放射線を照  
照射すべき線量、ビームの種板及びエネル  射する治療用医   
ギー並びに必要に応じ、放射線ビームのエ  凍機爵ではない。   

ネルギ一分布を確実にモニタリングし、か  

つ制御できるよう役計及び製造されていな  

ければならない。  

（能動型医療機器に対する配慮）   

第12粂 電子プログラムシステムを内蔵し  適用   認知された規  JISTO601」1：医用電気機器   

た医療機器は、ソフトウェアを含めて、そ  格・基準の眩当す  東1部：安全に関する一般的要求事項   

の使用目的に照らし、これらのシステムの  る項目に適合す  49電源の遮断   

再現性、信頼性及び性能が確保されるよう  ることを示す。  52．1（異常作軌及び故障状態）   
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きるよう設計及び製造されていなければな  ない。  

らない。  

2医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適  不適用   エネルギー又は  

正なエネルギー又は物質の供給を防止又は  物質を患者に供   

警告する手段が具備され、エネルギー漁又  給する機器では   

は物質の供給源からの危険塁のエネルギー  ない。   

や物質の偶発的な放出を可能な限り防止す  
る適切な手段が請じられていなければなら  

ない。  

3医療機器には、制御器及び表示器の機能が  不適用   エネルギー又は   

明確に記されていなければならない。操作  物質を患者に供   

に必要な指示を医療機器に表示する掛合、  給する機器では   

或いは操作又は調整用のパラメータを視覚  ない。   

的に示す場合、これらの情報は、使用者（医  

療挽器の使用にあたって患者の安全及び健  

康等に影響を及ぼす湯合に限り、息者も含  
む。）にとって、容易に理解できるもので  

なければならない。  

（自己検査医凍機器等に対する配慮）   

第15粂 自己検査医療機器又は自己投薬医  不適用   自己検査医療機  
痍機器（以下「自己検査医療機器等」とい  器等ではない。   

う。）は、それぞれの使用者が利用可能な  

技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の  

技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途  
に沿って適正に操作できるように設計及び  

製造されていなければならない。  

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器の取  不適用   自己検査医療職  

扱い中、検体の取扱い中（検体を取り扱う  器等ではない。   

場合に限る。）及び検査結果の解釈におけ  

る誤使用の危険性を可能な限り低減するよ  
うに設計及び製造されていなければならな  

い。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可能な  不適用   自己検査医療機  
場合、製造販売業者等が意図したように機  器等ではない。   

能することを、使用に当たって使用者が検  
証できる手順を含めておかなければならな  

い。  

（製造業者・製造販売巣者が提供する情報）   

認知された規  JISTO601－1：医用電気機器   

考慮し、製造業者・製造販売業者名、安全な  格・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

使用法及び医療機器又は体外診断薬の意図し  る項目に適合す  6標識，表示及び文書及びその他の   

た性能を確認するために必要な情報が提供さ  ることを示す。 項のラベル，附属文事に関する要求事   

れなければならない。この情報は、容易に理  項  

解できるものでなければならない。  使用者には、使用者の訓練及び知弧の程度を  適用  
JISTO601－1－1：医用屯気機器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

第1節こ副通則医用電気システムの  

安全要求事項  
6梯猟表示及び文書及びその他の  

び乳房撮影定位装置一安全  
15屯庄及W又はエネルギーの制限  

19連続漏れ電流及び患者測定電流  

20耐電圧   

（機披的危険性に対する配慮）   

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定性  適用   認知された規  JISTO601－1：医用電気機器   
及び可動部分に関連する機械的危険性か  梅・基準の該当す  第1部：安全に関する一般的要求事項   

ら、患者及び使用者を防護するよう設計及  る項目に適合す  23表面，角及び縁   

び製造されていなければならない。  ることを示す。  25飛散物  

28懸垂機構  

l  JISZ4751－2－45：乳房用X巌装置及び  

乳房撮影定位装置一安全  
21機械的強度  

22動く部分  

24正常な使用時における安定性  

JISZ4703：医用X線機枚装置通則  

6．構造  

7．安全   

2医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一  不適用   リスクになる振  

つである湯合を除き、特に発生源における  動を発生する機   
振動抑制のための技術進歩や既存の技術に  器ではない。   

照らして、医掠機器自体から発生する振動  

に起因する危険性を実行可能な限り最も低  

い水準に低減するよう設計及び製造されて  

いなければならない。  

3 医療機蕗は、雑音発生が仕様上の性能の一  不適用   リスクになる雑  

つである場合を除き、特に発生源における  音を発生する機   
雑音抑制のための技術准歩や既存の技術に  器ではない。   

照らして、医療機器自体から発生する雑音  

に起因する危険性を、可能な限り最も低水  

準に抑えるよう設計及び製造されていなけ  

ればならない。  
4使用者が操作しなければならない電気、ガ  適用（永久設置  1粗知された規格・  JISTO60卜1：医用電気機器   

ス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー  形機器でない  基準の該当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

源に接続する端末及び披続部は、可能性の  場合）   項目に適合する  56．3a）捜続器の構造   

あるすべての危険性が最小限に抑えられる  ことを示す。   

よう、設計及び製造されていなければなら  

ない。  
5 医療機器のうち容易に触れることのでき  適用   認知された規格・  JISTO60卜1：医用電気機器   

る部分（意図的に加熱又は一定温度を維持  基準の声亥当する  第1部：安全に関する一般的要求事項   

する部分を除く。）及びその周辺部は、通  項目に適合する  42，過度の温度   

常の使用において、潜在的に危険な温度に  ことを示す。   

達することのないようにしなければならな  

い。  

（エネルギーを供給する医療職器に対する配慮）   

第14粂 患者にエネルギー又は物質を供給  不適用   エネルギー又は  

する医榔は、患者及び使用者の安全を  物質を患者に供   

保証するため、供給量の設定及び維持がで  給する機器では   
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項のラベル，附属文事に関する要求事  

項  

J工STO00卜1－2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要求事項  

ー第2節：副通則一電磁両立性一葉求  

事項及び試験  

6標乱表示友も快事及びその他の  

項のラベル，附属文書に関する要求事  

項  

JISTO601－卜3：医用電気機器第1部  

第3節：副逸民lト診断用X旅装直にお  

ける放射線防諌に関する一般的要求  

事項  

6標織、表示及び文事  

JISZ4751－2一亜：乳房用X線装置及  

び乳房撮影定位装置一安全  

6．8附属文書  

終知された規格  

に従ってリスク  

管理が計画・実施  

されていること  

を示す。  JIST14971：医療機器－リスクマネ  

ジメントの医療機器への適用   

（性能評価）   

第16粂 医療機器の性能評価を行うために  適用   認知された基準  医療機器の製造販売認証中神につい   

収集されるすべてのデータは、薬事法（昭  に従ってデータ  て（薬食発第0331032号平成17年3   

和三十五年法律第百四十五号）その他関係  が収集されたこ  月31日）第2の1別紙2   

法令の定めるところに従って収集されなけ  とを示す。   

ればならない。  

2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の  不適用   基準適合晶であ  

基室料こ関する省令（平成十七年厚生労働省  る。   

令第三十六号）に従って実行されなければ  

ならない。  
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た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療機器の性能及び権能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   
第3粂 医療機器は、製造阪売薬者等の意図  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療機  示す㌔   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第4粂 製造販売業者等が設定した医療機器  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

の製品の寿命の範囲内において当該医療機器  示す。  基準に関する省令（平成16年   

が製造販売業者等の指示に従って、通常の使  厚生労働省令弟169号）  

用条件下において発生しうる負荷を受け、か  
つ、製造販売業着等の指示に従って適切に保  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

守された場合に、医療職器の特性及び性能は、  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

患者又は使用者若しくは第三者の健陳及び安  いることを示す。   適用   

全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等  
による悪影響を受けるものであってはならな  

い。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する終知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第5粂 医療機器は、製造販売業者等の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管さ  示す。  基準に関する省令（平成16年   

れ、かつ意図された使用方法で使用された場  厚生労働省令第169号）  

合において、その特性及び性能が低下しない  
よう設計、製造及び包装されていなければな  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

らない。  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への  

いることを示す。   適用   

（医療機器の有効性）   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医療僻－リスク   
第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スク分析が実施されている  マネジメントの医療機器への   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   適用   

ない。  
便益性を検証するために、認  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  JISZ4751－2－7：診断用X線  

ることを示す。   高筍圧装償一安全  
50．102．1自動露出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  
50．102．2a）X線条件の限定範  

囲全体にわたる空気カーマ  

の直線性  
50．102．2b）自動露出制御の安  

定性■l  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度  

50．103．3負荷時間の正確好Z  

50．103．4管電流時間積の正確  

好2  

■1：アナログ式で機能がある揚  

合に適用する。  

●2：該当する機能がある場合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の8   

基本要件適合性チェックリスト（移動型デジタル式泌尿器・婦人科用Ⅹ線透視診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文事の確終   適合の方法  

医療職器及び体外診断用医薬  

品の製造管理及び品質管理の  
要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

（設計）  

第1粂 医療機器く専ら動物のために使用さ  

関する省A  れることが目的とされているものを除く。  l   示す。   基準に関する省令（平成16年   

以下同じ。）は、当該医療機器の意図された  厚生労働省令第169号）  

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  
じ、技術知級及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ   JIST14971：医療機器－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

て適正に使用された場合において、患者の  いることを示す．   適用   

臨床状態及び安全を損なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や陸尉こ影響を及【掴合に  

限る。）の安全や健康を害すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範囲内にあり、高  
水準の健康及び安全の確保が可能なように  

設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO801－1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJIS、そ  第1部：安全に関する一般的要   

進販売業者又は製造業者（以下「製造版  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

売業者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示す。  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医療機器の安全性を確保しなけれ  る項目   

ぱならない。危険性の低減が要求される  

場合、製造販売業者等は各危害について  J工STO601－卜3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範囲内に  第1部第3節：副通則卜診断用   

あると判断されるように危険性を管理し  X線装置における放射線防護   

なければならない。この場合において、  に関する一般的要求事項にお   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  いてチェックリストの第7粂   

を当ぎ亥各号の順序に従い、危険性の管理  以降で引用している項目   

に適用しなければならない。  
一既知又は予見し得る危害を識別し、  認知された規格に従ってリ                                                    JIST14971：医療機器－リス   

意図された使用方法及び予測し得る誤  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療根幹へ   

使用に起因する危険性を評価するこ  いることを示す。   の適用  

と。  
二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、′合理  

的に実行可能な限り除去すること。  

三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  
四第二号に基づく危険性の除去を行っ  



4医療機器がある物質を必須な要素とし  

て含有し、当該物質が単独で用いられる  

場合に医薬品に様当し、かつ、当該医療  

機器の性能を補助する目的で人体に作用  

を及ぼす場合、当該物質の安全性、品質  

及び有効性は、当眩医療機器の使用目的  
に照らし、適正に検証されなければなら  

ない。   

5 医療職器は、当族医療機器から溶出又  不適用   一般的に機器から溶出する  

は漏出するt物質が及ぼす危険性が合理的  又は漏出する物質はない。   

に実行可能な限り、適切に低減するよう  
設計及び製造されていなければならな  

い。  
6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、  適用   謬知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用屯気機器   

当該医療機器自体及びその目的とする使  する項目に適合することを  第1郎：安全に関する「般的要   

用槻に照らして、偶発的にある種の物  示す。  求事項   
質がその医療機器へ侵入する危険性又は  44．4漏れ   

その医療機器から浸出することにより発  56．11d）液体の浸入（足踏み   

生する危険性を、適切に低減できるよう  制御器を用いている場合、該   

設計及び製革されていなければならな  当）  

い。  
認知された規格に従ってリ                            JIST14971：医療機器－リス  

スタ管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（微生物汚染等の防止）   

第8粂 医療機器及び当該医療機器の製造  不適用  一般的に感染及び微生物汚   
工程は、患者、使用者及び第三者（医療  染に関するリスクがある機   
機器の使用にあたって第三者に対する感  器ではない。   

染の危険性がある場合に限る。）に対する  

感染の危険性がある場合、これらの危険  
性を、合理的に実行可能な限り、適切に  

除去又は軽減するよう、次の各号を考慮  
して設計されていなければならない。  
一取扱いを容易にすること。  

ニ必要に応じ、使用中の医療機器から  

の微生物漏出又は曝露を、合理的に実  
行可能な限り、適切に軽減すること。  

三必要に応じ、患者、使用者及び第三  

者による医療機器又は検体への微生物  

汚染を防止すること。  

2 医療機器に生物由来の物質が組み込ま  不適用  生物由来の物質を組み込む  
れている場合、適切な入手先、ドナー及  機器ではない。  

び物質を選択し、妥当性が脇されてい  

る不活性化、保全、試験及び制御手順に  

より、感染に関する危険性を、合理的か  
つ適切な方法で低減しなければならな  

い。  

50・103・3項及び50・叩3・4項の  

いずれか又は両者を適用する。   

JISZ4704：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法  

（2）最大単発負荷定格  

第二章 設計及び製造要求事項  

（医療機器の化学的特性等）   

第7粂医療梯韓は、前章の要件を満たす  

ほか、使用材料の選定について、必要に  

応じ、次の各号に掲げる事項について注  

意が払われた上で、設計及び製造されて  

いなければならない。  

一考性及び可燃性  不適用  

が盛り込まれているため、発  

火する可能性は殆どない。ま  

二使用材料と生棚、細胞、体液及び   不適用  

検体との間の適合性  し、意図して生体組級、細胞  

及び桶と接触する部分は、  

一般的にこの機器にはない。  

三硬度、摩耗及び凍労度等  適用   JISTO60卜1：医用電気機器         認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  

43．1強度及び開l他   

2 医療機器は、その使用日的に応じ、当  不適用  汚染物質や残留物質が発生  

按医凍機音詩の輸送、保管及び風利こ携わ  する機器ではない。   

る者及び患者に対して汚染物質及び残留  

物質（以下「汚染物質等」という。）が及  

ぽす危険性を最小限に抑えるように設  

計、製造及び包装されていなければなら  

ず、また、汚染物質等に接触する生体組  

織、接触時間及び接触頻度について注意  

が払われていなければならない。  

3 医療職器は、通常の使用手順の中で当  不適用  通常の使用手順のなかで同  

該医療槻器と同時に使用される各種材  時に使用される各種材料、物   

料、物質又はガスと安全に併用できるよ  質及びガスを意図して使用   

う設計及び製造されていなければなら  する機器ではない。また、医   

ず、また、医療機器の用途が医薬品の毀  薬品の投与を意図した機器   

与である場合、当該医療機器は、当該医  ではない。  

薬品の承認内容及び関連する基準に照ら  

して適切な投与が可能であり、その用途  

に沿って当該医凍槻器の性能が維持され  

るよう、設計及び製造されていなければ  

ならない。  



滅菌されていなければならない。  

8 滅菌を施さなければならない医療機器  不適用  滅菌を施さなければならな  

は、適切に管理された状態で製造されな  い機器ではない。   

ければならない。  

9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機  不適用  一般的に感染及び微生物汚  
器の品質を落とさないよう所定の清浄度  染に関するリスクがある機   

を維持するものでなければならない。使  器ではない。   

用前に滅菌を施さなければならない医療  

機器の包装は、微生物汚染の危険性を最  
小限に抑え得るようなものでなければな  

らない。この場合の包装は、滅菌方法を  

考慮した適切なものでなければならな  

い。  

10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅  不適用  滅菌及び非滅菌の両方の状  

菌の両方の状態で販売される場合、両者  態で販売される機器ではな   

は、包装及びラベルによってそれぞれが  い。   

区別できるようにしなければならない。  

（製造又は使用環境に対する配慮）   

適用（組み  要求項目を包含する終知さ  JISTO60トト1：医用電気肺  

又は装置と組み合わせて使用される場合、  う場合）  示す。   求事項 第1節：刺通則 医用   

接続系を含めたすべての組み合わせは、安  電気システムの安全要求事項   

全であり、各医療機器又は体外診断薬が持  
つ性能が損なわれないようにしなければ  

ならない。組み合わされる場合、使用上の  

制限事項は、直接表示するか添付文事に明  

示しておかなければならない。  医療職器が、他の医療機器又は体外診断薬         合わせを行  れた基準に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  
第9粂 医療機器については、次の各号に   認知された規格に従ってリ  J工ST14971：医療機器－リス   

掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   
又は低減されるように設計及び製造され  いることを示す。   の適用  

なければならない  

適用               一物理的特性に閑適した傷害の危険性  認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。   求事項  

21機械的強度  

22動く部分  

23表面、角及び縁  

24正常な使用時における安  

定性  

25 

28懸垂機構  

45圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

56．11c）意図しない作動   

3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の  不適用  非ヒト由来の組織、細胞及び  

組成、細胞及び物質（以下「非ヒト由来  物質を組み込む機器ではな   

組織等Jという■。）は、当該非ヒト由来組  い。   

織等の使用目的に応じて獣医学的に管理  

及び監視された動物から採取されなけれ  

ばならない。製造販売業者等は、非ヒト  

由来組織等を採取した動物の原産地に関  

する情報を保持し、非ヒト由来組織等の  

処痙、保存、試験及び取扱いにおいて最  

高の安全性を確保し、かつ、ウイルスそ  
の他の感染性病原体対策のため、妥当性  

が確認されている方法を用いて、当該医  
簾機器の製造工矧こおいてそれらの除去  

又は不活性化を図ることにより安全性を  

確保しなければならない。  

4 医療機器に組み込まれたヒト由来の組  不適用  ヒト由来の組織、細胞及び物  

織、細胞及び物質（以下「ヒト由来組織  質を組み込む機器ではない。   

等」という。）は、適切な入手先から入手  

されたものでなければならない。製造販  

売業者等は、ドナー又はと卜由来の物質  

の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、  
碩及び取扱いにおいて最高の安全性を  

確保し、かつ、ウイルスその他の感染性  

病原体対策のため、妥当性が確認されて  

いる方法を用いて、当該医療機器の製造  

工程においてそれらの除去又は不活性化  

を図り、安全性を確保しなければならな  

い。  

5 特別な微生物学的状態にあることを表  不適用  特男Ilな微生物学的状態にあ  

示した医凍機器は、販売時及び製造販売  ることを表示した機器では  

集者等により指示された条件で輸送及び  ない。  

保管する時に当該医院機器の特別な微生  

物学的状態を維持できるように設計、製  

追及び包装されていなければならない。  

6滅菌状態で出荷される医療機器は、再  不適用  滅菌状態で出荷される機器  

使用が不可能である包装がなされるよう  ではない。   

設計及び製造されなければならない。当  

核医療機器の包装は適切な手順に従っ  
て、包装の破規又は開封がなされない限  

り、販売された時点で無菌であり、製造  
販売業者によって指示された輸送及び保  

管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、  

再使用が不可能であるようにされてなけ  

ればならない。  

7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある  不適用  滅菌又は特別な微生物学的  

ことを表示した医療機音別ま、妥当性が確  状態にあることを表示した   

課されている適切な方法により滅菌又は  機器ではない。   

特別な微生物学的状態にするための処理  

が行われた上で製造され、必要に応じて  
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JISZ4703さ医用X線擁賊装置  
通則  
6構造  

J工SZ475卜2一班：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

亜圧力容器及び圧力を受け  

る部分  

ニ 合理的に予測可能な外界からの影響  適用  吾邑知された規格・基準の該当         JISTO601－1：医用電気機器   

又は環境粂件に関連する危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  

10．2．2電源（電源電圧の変  

動）  

49電源の遮断  

JISTO601「卜2：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項一第2節：副通則一髄  

両立性一要求事項及び試験  
36．202イミュニチイ  

不適用  

性のある原材料、物質及びガスとの同  ぴガスに接続する機器では   

時使用に関連する危険性  ない。   

適用  JISTO60卜1：医用電気機器  

性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要  

示す。  求事項  
56．11d）液体の侵入   

五検体を誤認する危険性  不適用  

六 研究又は治療のために通常使用され  不適用  

る他の医凍機器又は体外診断用医薬品  ではない。  

と相互干渉する危険性  

不適用   

材料が劣化する場合又は測定者しくは  機器である。   
制御の機構の精度が低下する場合など  

に発生する危険性  

2 医療機器は、通常の使用及び単一の故  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

障状態において、火災又は爆発の危険性  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

を最小限度に抑えるよう設計及び製造さ  示す。   求事項   
れていなければならない。可燃性物質又  25 飛散物   

は爆発誘因物質に接触して使用される医  42 過度の湿度   

凍機器については、細心の注意を払って  43 火事の防止   

設計及び製造しなければならない。  52 異常作動及び故障状態   

56部品及び組立一般で関  

連する部分  

57電源部：部品及び配置  

59構造及び配置  

JISZ475卜2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

25飛散物   

3 医涜職器は、すべての廃棄物の安全な  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用電気機器   

処理を容易にできるように設計及び製造  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

されていなければならない。  示す。   求事項  

6．8．2j）榊   

（測定又は診断機能に対する自己慮）   

第10条 測定機能を有する医療機器は、  不適用  画像を提供する診断用医凍  

その不正確性が患者に重大な悪影響を及  機器である。   

∵ぽす可能性がある場合、当該医療機器の  

使用日的に照らし、十分な正確性、精度  

及び安定性を有するよう、設計及び製造  

されていなければならない。正確性の限  

界は、製造販売業者等によって示されな  

ければならない。  

2 診断用医療機器は、その使用目的に応  適用   欝知された規格・基準の該当  JISZ4751－2イ：診断用X線   

じ、適切な科学的及び技術的方法に基づ  する項目に適合することを  高電圧襲渾一安全   

いて、十分な正確性、精度及び安定性を  示す。   50．102．1自動露出制御のない   

得られるように設計及び製造されていな  間欠モードでの放射線出力   

ければならない。設計にあたっては、感  の再現性   

度、特異性、正確性、反復性、再現性及  50．102，2a）X線条件の限定抵   

び既知の干渉要因の管理並びに検出限界  囲全体にわたる空気力ーマ   

に適切な注意を払わなければならない。  の直線性  

50．102．2b）自動露出制御の安  

鮒1  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度  

50．103．3負荷時間の正確度噌  

50．103．4管屯流時間積の正確  

度々  

●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

■2：該当する機能がある場合、  

50，103．3項及び弧103．4項の  

いずれか又は両者を適用する。  

JISZ4703：医用X親機枚装  

置通則  

5．性能  

（1）衝撃  

（2）許容差  
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2 医療機器の放射線出力について、医療  不適用  正常な使用時において障害  

上その有用性が放射線の照射に伴う危険  発生の惧れのある放射線を   

性を上回ると判断される特定の医凍目的  発生する装置ではない。   

のために、障害発生の恐れ又は潜在的な  

危害が生じる水準の可視又は不可視の放  

射線が照射されるよう設計されている場  
合においては、線土が使用者によって制  

御できるように設計されていなければな  

らない。当核医撰機器は、関連する可変  
パラメータの許容される公差内で再現性  

が保証されるよう設計及び製造されてい  

なければならない。  

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れ  不適用  正常な使用時において障害  

のある可視又は不可視の放射線を照射す  発生の惧れのある放射線を   
るものである場合においては、必要に応  発生する装置ではない。   

じ照射を確経できる視覚的表示又は聴覚  ただし、JISZ475卜2－7：   

的警報を具備していなければならない。  29．1．102作臥状態の表示に  

従いX線照射の確経できる  

機能を備えている。   

4 医療機器は、意図しない二次放射線又  適用（C町  認知された規格・基準の核当  JISTO60ト1：医用電気機器   

は散乱線による患者、使用者及び第三者  を有する機  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

への被曝を可能な限り軽減するよう設計  器の場合）  求事項   

及び製造されていなければならない。  29．2（CRTが核当）  

適用（X線   

を照射する  する項目に適合することを  第1部第3飾：副通貝l卜診断用  

場合）   示す1   X線装置における放射線防護に  

関する一般的要求事項  
29．204漏れ放射線  

29．207一次防護速へい体  

29．208迷放射線に対する防  

礫   

5 放射線を照射する医床機器の取扱説明  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

宰には、照射する放射線の性質、患者及  する項月に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

び使用者に対する防護手段、誤使用の防  示す。   求事項   

止法並びに振付中の固有の危険性の排除  6．8．3J・（a）技術解説事一般  

方法について、詳細な情報が記載されて 

いなければならない。  JISTO60トト3：医用屯先晩誰  

第1都第3節：副通貝車診断用  

X線装置における放射線防矧こ  

関する一般的要求事項  
6．8．201項番への参照  

（表202附属文辞に対する  

要求事項を述べた項番）  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

1軋王装置一安全  

6．8，2取扱説明書  

a）一般情報  

（3）安定性  

JIZZ4TO4：医用X線管装置  

6．性能  

（1）焦点寸法   

3 診断用医療機器の性能が較正器又は標  不適用  性能が較正器又は標準物質  

準物質の使用に依存している場合、これ  の使用に依存している機器   

らの較正器又は標準物質に割り当てられ  ではない。   

ている値の遡及性は、品質管理システム  

を通して保証されなければならない。  

4 測定装置、モニタリング装置又は表示  不適用  画像を提供する診断用医療  

装置の日盛りは、当該医療機器の使用日  機器である。   

的に応じ、人間工学的な観点から設計さ  

れなければならない。  

5 数値で表現された優については、可能  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO60卜1：医用奄気機器   

な限り標準化された一般的な単位を使用  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

し、医療機器の使用者に理解されるもの  示す。   求事項   

でなければならない。  6．3g）制御器及び計器の表示  

（パラメータの数値表示）   

（放射熱こ対する防御）   

第11条 医療機器は、その使用目的に沿  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気扱器第   

って、治療及び診断のために適正な水準  項目に適合することを示す。  1部：安全に関する一般的要求   

の放射線の照射を妨げることなく、患者、  事項においてチェックリスト   

使用者及び第三者への放射線被曝が合理  の第11粂第4項及び第5項   

的、かつ適切に低減するよう設計、製造  で引用している項凱   

及び包装されていなければならない。  

JtSTO60卜1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用  

X線装置における放射線防護に  

関する一般的要求事項にお  
いてチェックリストの第11  

粂第4項から第7項で引用し  

ている項目。  

JISZ475卜2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全において、チェ  

ックリストの第11粂第5項  

から第7項で引用している項  

凱   

－
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4最影用エックス線装置   

8 電郎放射線を照射する治療用医療職誇  不適用  屯離放射線を照射する治療  
は、照射すべき線量、ビームの種類及び  用医療機器ではない。   
エネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ  

ームのエネルギー分布を確実にモニタリ  

ングし、かつ制御できるよう設計及び製  
速されていなければならない。  

（能軌型医療機掛こ対する配船   

弟12粂 電子プログラムシステヰを内蔵  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用屯気執誰   

した医凍機器は、ソフトウェアを含めて、  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

その使用目的に照らし、これらのシステ  示す。  求事項   

ムの再現性、信頼性及び性能が確保され  49電源の遮断   

るよう設計されていなければならない。  52．1（異常作動及び故障状   

また、システムに一つでも故障が発生し  態）  

た掛合、実行可能な限り、当該故確から  

派生する危険性を適切に除去又は軽減で  JtSZ4703：医用X線機械装   

きるよう、適切な手段が請じられていな  置通則   

ければならなl㌔  6．3動く部分  

認知された規格に従ってリ  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、  不適用  電源状態が患者の安全に直  

患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電  接影響を及ぼさない。   

力供給状況を判別する手段が講じられて  

いなければならない。  

3 外か屯源医療機ポで、停電が患者の安  不適用  屯源状態が息者の安全に直  

全に直接影響を及ぼす場合、停電による  捷影響を及ぼさない。   

電力供給不能を知らせる警報システムが  

内蔵されていなければならない。  

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ  不適用  臨床パラメータをモニタす  

ニタに表示する医療機器は、患者が死亡  る機器ではない。   

又は玉東な健康障害につながる状態に陥  

った場合、それを使用者に知らせる適切  
な警報システムが具備されていなければ  

ならない。  
5 医療機器は、通常の鮭用瑚において、  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－卜2：医用電気戦線   

当該医療機器又は他の製品の作動を娘な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

う恐れのある電磁的干渉の発生リスクを  示す。   求事項一策2節：謬脚甘一電l荘   

合理的、かつ適切に低減するよう設計及  両立性一要求事項及び試験   

び製造されていなければならない。  36．201エミッション  

6 電維放射線を照射する医療機器は、必  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1－3：医用電気機器   

要に応じ、その使用目的に照らして、照  する項目に適合することを  第1部第3蔀：副通則H診断用   

射する放射線の線量、幾何学的及びエネ  示す。   X線装置における放射線防護に   

ルギ一分布（又は線質）を変更及び制御  関する「股的要求事項   

できるよう、設計及び製造されなければ  29．202 X線ビーム範囲の制限及   

ならない。  び表示  

29；203X線照射野と受像面と  

の関係  

JISZ4751－2－7：診断用‡麻布  

電圧装置一安全  
50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度  

50．103．3負荷時間の正確度■1  

50．103．4管屯流時間領の正  

確貯l  
●1：該当する設定又は表示の機  

能がある場合、50．1d3．3項及び  

50．103．4項のいずれか又は両  

者を適用する。  

50．101電気及び放射線出力の  

表示   

7 電離放射線を照射する診断用医療機器  適用   認知された規格・基準の核当  JISTO601－1－3：医用電気機器   

は、患者及び使用者の屯離放射線の被曝  する項目に適合することを  第1部第3節：副通貝lト診断用   

を最小限に抑え、所定の診断目的を達成  示す。   X線装置における放射線防護に   

するため、適切な画像又は出力信号の質  関する一般的要求事項   

を高めるよう設計及び製造されていなけ  29．201損質   

ればならない。  29．205焦点皮膚間距離  

29．206Ⅹ線ビームの滅弱  

JISZ475卜2－7：診断用X線高  

旬庄装領一安全 

29．1．102作動状態の表示  

29，1．103‡繰出力の制限  

29．1．104過度のX線出力に  

対する保護手段  

医療用エックス線装置基準  

（告示第75号平成13年3月  

22日、告示第126号平成14年  

3月27日、告示第127号平成  

14年3月27日）  

2医凍用エックス線装置  

3透視用エックス線装置   

⊥
芸
丁
 
 
 



7．安全   

2 医療機器は、振動儲生が仕様上の性能  不適用  リスクになる振動を発生す  

の一つである湯合を除き、特に発生源に  る機器ではない。   

おける振動抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する振動に起因する危険性を実行可能  

な限り最も低い水準に低減するよう設計  

及び製造されていなければならない。  

3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能  不適用  リスクになる雑音を発生す   

の一つである場合を除き、特に発生源に  る機糖ではない。   

おける雑音抑制のための技術進歩や既存  

の技術に照らして、医療機器自体から発  

生する雑音に起因する危険性を、可能な  

限り最も低水準に抑えるよう設計及び製  

潰されていなければならない。  

4 使用者が操作しなければならない電  適用（永久  認知された規格・基準の弦当  J工STO601－1：医用電気機器   

気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエ  設置形機器  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的宴   

ネルギー源に接続する端末及び接続部  でない媛  示す。   求事：頃   

は、可能性のあるすべての危険性が最小  56∴ia）接続韓の構造   

限に抑えられるよう、設計及び製造され  

ていなければならない。   

5 医療機器のうち容易に触れることので  適用   罷知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

きる部分（意図的に加熱又は一定温度を  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

維持する部分を除く。）及びその周辺部  示す。   求事項   
は、通常の使用において、潜在的に危険  42．過度の温度  

な温度に達することのないようにしなけ  

ればならない。  JISZ475卜2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安全  

42過度の温度   

（エネルギーを供給する医療機器に対する配慮）   

第14条 患者にエネルギー又は物質を供  不適用  エネルギー又は物質を患者  

給する医療機崩は、患者及び使用者の安  に供給する機器ではない。   

全を保証するため、供給量の設定及び維  

持ができるよう設計及び製造されていな  

ければならない。  

2 医療機層別こは、危険が及ぷ恐れのある  不適用  エネルギー又は物質を患者  

不適正なエネルギー又は物質の供給を防  に供給する機器ではない。   

止又は瞥昏する手段が具備され、エネル  

ギー源又は物質の供給源からの危険最の  

エネルギーや物質の偶発的な放出を可能  

な限り防止する適切な手段が請じられて  

いなければならない。  

3 医療機器には、制御器及び表示器の機  不適用  エネルギー又は物質を患者  

能が明確に記されていなければならな  に供給する機誰ではない。  

い。操作に必要な指示を医療機器に表示  

する場合、或いは操作又は調整用のパラ  

メータを視覚的に示す場合、これらの情  

報は、使用者（医療機器の使用にあたっ  

て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす  

6 医療機器は、意図された方法で換作で  適用   認知された規格・基準の該当  J工ST鵬0トト2：医用電気機器   

きるために、電磁的妨害に対する十分な  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

内在的耐性を維持するように設計及び製  示す。   求事項一窮2節：副通則一電磁   

適されていなければならない。  両立性一要求事項及び試験  
36．202イミュニテイ   

7 医療機器が製造販売業者等により指示  適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器   

されたとおりに正常に据付けられ及び保  する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

守されており、通常使用及び単一故障状  示   求事項   

7 電源入力   

憶において、偶発的な電撃リスクを可能       な限り防止できるよう設計及び製造され  13一般   

14分類に関する要求事項  

15電圧及び／又はエネルギー   

の制限  

16外装及び保護カバー  

17分離  

18保護接地、機能接地及び等   

電位化  

19連続漏れ電流及び患者測定   

電流  

20耐電圧  

52異常作動及び故障状態  

56部品及び組立一般  

57屯源部  

58保護接地  

59構造及び配置  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

電圧装置一安全  

15！吼王及び／又はエネルギー  

の制限  

19連続漏れ電流及び患者測定  

電流  

20耐電圧  

ていなければならない。  

（機械的危険性に寅ける配慮）  

認知された規格・基準の該当  

する項目に適合することを  

示す。  

JIS T O601－1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項  

21機械的強度  

22 動く部分  

23 表面、角及び縁  

24 正常な使用時における安   

定性  

25 飛散物  

28 懸垂機構   

JIS Z4703：医用X線榛恢装  

置通則  

6．構造  

第13粂 医療機器は、動作抵抗、不安定   

性及び可動部分に関連する機械的危険性   

から、患者及び使用者を防弾するよう設   

計及び製造されていなければならない。  



求事項一第2節：副通則一電磁  

両立性一要求事項及び鉾験  

6棲ヨ軋表示及び文書及びそ  

の他の項のラベル、附属文事に  

関する要求事項  

JISTO601－1－3：医用電気機器  

第1部第3節：副通則一診断用  

X換装直における放射線防護に  

関する一般的要求事項  

6標穐、表示及び文書  

JISZ4751－2－7：診断用X線高  

屯圧装置一安全  
6標識、表示及び文事  

JISZ4703：医用X線機械装  

直通則  
10．取扱説明書  

JISZ4751－2－28：診断用X線  

源装置及びX線管装置一安  

全  

6標識、表示及び文書  

医療娩器ゐ添付文書の記載要  
額について（薬食発第0310003  

号平成17年3月10日）  

認知された規格に従ってリ                         JIST14971：医療機靡トリス  

スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ  

いることを示す。   の適用   

（性能評価）   

第16粂 医療機器の性能評価を行うため  適用   認知された基準に従ってデ  医療機器の製造販売終証申請   

に収集されるすべてのデータは、薬事法  一夕が収集されたことを示  について（薬食発第0331032号   

（昭和三十五年法律第百四十五号）その  す。   平成17年3月31日）第2の1   

他関係法令の定めるところに従って収集  別紙2   

されなければならない。  
2脚験は、医療機器の臨床試験の実  

施の基準に関する省令（平成十七年厚生  

労働省令第三十六号）に従って実行され  

なければならない。   

場合に限り、患者も含む。）にとって、容  

易に理解できるものでなければならな  

い。  

（自己検査医療機器等に対する配慮）   

第15粂 自己検査医撰機器又は自己投薬  不適用  自己検査医療機器等ではな  

医療機器（以下「自己検査医療機器等」  い。   

という。）は、それぞれの使用者が利用可  

能な技能及び手段並びに通常生じ得る使  

用者の技術及び界境の変化の影響に配慮  

し、用途に沿って適正に操作できるよう  

に設計及び製造されていなければならな  

い。  

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器  不適用  自己検査医療機器等ではな  

の取扱い中、検体の取扱い中（検体を取  い。   

り扱う場合に限る。）及び検査結果の解釈  
における誤使用の危険性を可能な限り低  

減するように設計及び製造されていなけ  
ればならない。  

3 自己検査医療機器等には、合理的に可  不適用  自己検査医療臓誰等ではな  

能な場合、製造販売業者等が意図したよ  い。   

うに機能することを、使用に当たって使  

用者が検証できる手順を含めておかなけ  

ればならない。  

（製造業者・製造販売業者が提供する情報）   

適用   認知された規格・基準の該当  JISTO601－1：医用電気機器  

する項目に適合することを  第1部：安全に関する一般的要   

度を考慮し、製造菓者・製造販売業署名、  示す。   求事項   

安全な使用法及び医凍機器又は体外診  6横言臥表示及び文事 及びそ   

断薬の意図した性能を確認するために  の他の項のラベル、附属文事に   

必要な情報が提供されなければならな  関する要求事項  
い。この情報は、容易に理解できるもの  

でなければならない。  使用者には、使用者の訓練及び知識甲種  JISTO601一卜1：医用電気機器  

第1部：安全に関する一般的要  

求事項第1節：副通則医用  

電気システムの安全要求事項  

6標識、表示及び文書及びそ  

の他の項のラベル、附属文書に  

関する要求事項  

JISTO601－1－2：医用旬気機器  

第1部：安全に関する「般的要   
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た後に残存する危険性を示すこと。  

（医療機器の性能及び機能）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   

第3粂 医療機器は、製造販売業者等の意図  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

する性能を発揮できなければならず、医療機  示す。   基準に関する省令（平成16年   

器としての機能を発揮できるよう設計、製造  厚生労働省令第169号）   

及び包装されなければならない。  

（製品の寿命）   適用   要求項目を包含する認知さ  医療機器及び体外診断用医薬   
第4条 製造販売業者等が設定した医療機器  れた基準に適合することを  品の製造管理及び品質管理の   

の製品の寿命の範囲内において当該医療機器  示す。  基準に関する省令（平成16年   

が製造販売業者等の指示に従って、通常の使  厚生労働省令弟169号）  

用条件下において発生しうる負荷を受け、か  
つ、製造販売業者等の指示に従って適切に保  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機器－リスク   

守された場合に、医療機器の特性及び性能は、  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

患者又は使用者若しくは第三者の健康及び安  いることを示す。   適用   

全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等  

による悪影響を受けるものであってはならな  

い。  

（輸送及び保管等）   適用   要求項目を包含する謎知さ  医療機器及び体外診断用医薬   
第5粂 医療機器は、製造販売業者等の指示  れた基準に適合することを  晶の製造管理及び品質管理の   

及び情報に従った条件の下で輸送及び保管さ  示す。  基準に関する省令（平成16年   

れ、かつ意図された使用方法で使用された場  厚生労働省令第169号）  

合において、その特性及び性能が低下しない  

よう設計、製造及び包装されていなければな  認知された規格に従ってリ           JIST14971：医療機辞－リスク   

らない。  スタ管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への  

いることを示す。   適用   

（医療機器の有効闇   適用   認知された規格に従ってリ  JIST14971：医凍機器一リス   

第6粂 医療機器の意図された有効性は、起  スタ分析が実施されている  クマネジメントの医療機器へ   

こりうる不具合を上回るものでなければなら  ことを示す。   の適用  

ない。  
便益性を検証するために、認  性能項目の文書：  

知された規格に適合してい  J‡SZ4751－2－7：診断用X線  

ることを示す。   高電圧装置十安全  
弧102，1自動彪出制御のない  

間欠モードでの放射線出力  

の再現性  
50．102．28）X線条件の限定範  

国全体にわたる空気力ーマ  

の直線性  
弧102．2b）自動露出制御の安  

定性●上  

50．103．1管電圧の正確度  

50．103．2管電流の正確度瑠  

50．103．3負荷時間の正確厨2  

50，103．4管屯流時間積の正確  

度々  
●1：アナログ式で機能がある場  

合に適用する。  

●Z：該当する機能がある鴇合、  

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の9  

基本要件適合性チェックリスト（腹部集団検診用Ⅹ線診断装置等基準）  

第一章 一般的要求事項  

特定文香の確認   適合の方法  

医療機器及び体外診断用医薬  

品の製造管理及び品質管理の  

基準に関する省令（平成16年  

要求項目を包含する認知さ  

れた基準に適合することを  

示す。  

（設計）  

第1粂 医療機器（専ら動物のために使用さ   

れることが目的とされているものを除く。  

以下同じ。）は、当核医療機器の意図された  厚生労働省令第169号）  

使用条件及び用途に従い、また、必要に応  
じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育  認知された規格に従ってリ   JIST14971：医床椿姫－リスク   

及び訓練を受けた意図された使用者によっ  スク管理が計画・実施されて  マネジメントの医療機器への   

て適正に使用された場合において、患者の  いることを示す。   適用   

臨床状憩及び安全を挽なわないよう、使用  

者及び第三者（医療機器の使用にあたって  

第三者の安全や腱廉に影響を及ぼす場合に  

限る。）の安全や健康を奪すことがないよ  

う、並びに使用の際に発生する危険性の程  

度が、その使用によって患者の得られる有  

用性に比して許容できる範歯内にあり、高  

水準の健康及び安全の確保が可能なように  
設計及び製造されていなければならない。  

（リスクマネジメント）   適用   該当機器に適用されるべき  JISTO601－1：医用電気機器   

第2粂 医療機器の設計及び製造に係る製  最新技術に立脚したJIS、そ  第1部：安全に関する一般的要   

造販売業者又は製造業者（以下「製造版  の他の安全規格に適合する  求事項においてチェックリス   

売業者等」という。）は、最新の技術に立  ことを示丸  トの第7粂以降で引用してい   

脚して医痺機器の安全性を確保しなけれ  る項目  

ぱならない。危険性の低減が要求される  

場合、製造販売業者等は各危害について  JISTO60卜1－3：医用電気機器   

の残存する危険性が許容される範囲内に  第1部第3節：副通則一診断用   

あると判断されるように危険性を管理し  X線装置における放射線防護   

なければならない。この場合において、  に関する一般的要求事項にお   

製造販売業者等は次の各号に掲げる事項  いてチェックリストの第7粂   

を当該各号の順序に従い、危険性の管理  以降で引用している項目   

に適用しなければならない。  

一既知又は予見し得る危害を識別し、  認知された規格に従ってリ                                                JIST14971：医療機器－リス   

意図された使用方法及び予測し得る誤  スク管理が計画・実施されて  クマネジメントの医療機器へ   

使用に起因する危険性を評価するこ  いることを示す。   の適用  

と。  
二前号により評価された危険性を本質  

的な安全設計及び製造を通じて、合理  

的に実行可能な限り除去すること。  
三前号に基づく危険性の除去を行った  

後に残存する危険性を適切な防護手段  

（警報装置を含む。）により、実行可能  

な限り低減すること。  

四第二号に基づく危険性の除去を行っ  




