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企業名  

ストンーサイエンティ  
イツクジャパン  

販売名  

ファインライン ⅡPU  

番号  一般的名称  平成20年9月30日現在  

情報提供  リード断線  心内膜埴込み型ペースメーカリード  

ストン・サイエンティ  
イツクジャパン  

情報提供  リード断線の疑い  山内膜植込み聖ペースメーカリード  アインライン Ⅱ PU  

ボストン・サイエンティ  
フィツクジャパン  

情報提供  リード断線  山内膜植込み型ペースメーカリード  シンラインⅡ  

ボストン・サイエンティ  
フィツクジャパン  

ボストン・サイ工ンティ  
フィツクジャパン  

ボストン・サイエンティ  
フィツクジャパン  

ボストン・サイエンティ  
フィツクジャパン  

ボストン・サイエンテイ  

情報提供  リード断線の疑い  ポリシンラインⅡ  816 心内膜植込み型ペースメーカリード  

情報提供  リード損傷の疑い  817 心内膜植込み型ペースメーカリード  ポリシンラインⅡEZ  

情報提供  匡l内  1   リード断線の疑い  818 心内膜植込み型ペースメーカリード  ポリシンラインⅡEZ  

819 心内膜植込み聖ペースメーカリード  ユニパスⅡ  

CPl植込み型リード  心内膜植込み型ペースメーカリード  イツクジャパン  

トン・サイ工ンテイ  
CPI植込み聖リード  心内膜植込み型ペースメーカリード  イツクジャパン  

本ストライカー  －ジカルシンプレックス  形外科用骨セメント  
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