
平成21年7月13日  

厚生労働省共用第7会議室  

午後4時から  

平成21年度第1回薬事一食品衛生審議会  

医療機器安全対策部会  

議事次第  

1．開会  

2．議事  

（1）医療機器の市販後安全対策について（報告）  

（2）医療機器の不具合等報告について（報告）  

（3）医療機器の感染症定期報告について（報告）  

（4）医療機器の回収報告について（報告）  

（5）その他  

3．閉会  

以 上  

【参考】   

当部会に報告する通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報  

が発出された際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信  

サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。  

以下のURLから登録できますので、ご活用下さい。   

医薬品医療機器情報配信サービス   

http：／／www．infb．pmda．gojp／infb／idx－PuSh．html   



平成21年7月13日  

平成21年度第1回薬事■食品衛生審議会  

医療機器安全対策部会  
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資料1－3  
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資料3－1  
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4．医療機器の回収報告について（報告）  

（1）医療機器の回収報告の状況  
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事故防止対策について（依頼）  参考資料  
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差し替え版  

資料No．1－1  

平成20年度の安全対策について（まとめ）   



平成20年度の安全対策について（まとめ）  

1．副作用等の報告数の推移  

医薬品、医療機器等の製造販売業者等は、医薬品、医療機器等の副作用・感染症   

・不具合報告、研究報告等を知ったときは、薬事法第77条の4の2第1項の規定  

に基づき報告することが義務づけられている。  

また、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者についても、医薬品、医療機器等  

の副作用、不具合等報告について、薬事法第77条の4の2第2項の規定に基づき  

医薬関係者は必要があると認めるときは、国へ直接報告することが義務づけられて  

いる。なお、平成15年7月30日までは、「医薬品等安全性情報報告制度」とし  

て自発的な報告を求めていた。  

過去5年間（平成16年度～平成20年度）の副作用等の報告数を下表に示す。  

（1）医薬品  
（単位：件）  

製造販売業者からの報告  医薬関係者から  

年度  副作用報告   の副作用報告     研究報告  外国措置報告  感染症定期報告   

16年度   25，142   1，311   420   1，093   4，594   

17年度   24，523   971   563   1，077   3，992   

18年度   26，309   818   485 1，076   3，669   

19年度   28，500   858   695   1，092   3，891   

20年度注1）   31，455   855 869   1，074   3，816  

注1）（独）医薬品医療機器総合機構、平成20事業年度業務報告より引用。   

（2）医療機器  
（単位：件）  

製造販売業者からの報告  医薬関係者から  

年度  不具合報告注1）   の不具合報告     研究報告  外国措置報告  感染症定期報告   

16年度   15，714   157   287 126   622   

17年度   11，234   37   436   95   445   

18年度   12，190   36   482   62   424   

19年度   16，550   15   525   52   434   

20年度   6，351   10   748   64   410   

注1）医療機器の不具合報告には、外国症例も含む。  
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2．安全対策上の措置数の推移  

過去5年間の厚生労働省が実施した安全対策上の措置数を下表に示す。  

医 薬 品  医療機器  

年度（平成）             16  17  18  19  20  16  17  18  19  20   

承認の取り消し（注1）  

効能・効果の制限（注1）  

用法・用量の制限（注1）  3  

厚生労働省緊急FAX  

緊急安全性情報  
（ドクターレター）の  

配布指示  
「医薬品・医療機器等  

安全性情報」への情報  38  31  26  24  12   3   6   2   5   

載（注2）  

使用上の注意の改訂   161  250  135  132  144  13   6   6  4   

動物実験等の実施指示  

臨床試験等の実施指示  

その他  
1性3）  

合計   202  282  162  159  156  16  12   3  5   

（注1）再審査・再評価に伴うものを除く。  

（注2）原則として毎月発行している「医薬品・医療機器等安全性情報」に、重要な安全   

対策に関する情報として掲載したもの。なお、「重要な副作用等に関する情報」と  

して症例の概要を紹介したものも含む。  

（注3）禁忌に係る改訂について掲載した。  
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3．平成20年度の安全対策について  

（1）「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報掲載について  

掲  載  号数  年月  記  事   

246  H20．5   なし   

247  H20．6   なし   

248  H20．7   なし   

249  H20．8  1．重要な副作用等に関する情報（臭化チオトロピウム水和物）   

250  H20．9  1．イイターフェロン製剤（「C型慢性肝炎におけるウイルス  

血症の改善」の効能効果を有する製剤）による問質性肺炎  

について   

251  H20．10  1．医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済  
制度について  

2．加温加湿器の併用による人工鼻の閉塞について   

252  H20．11  1．酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症について  

2．重要な副作用等に関する情報（アゼルニジピン）   

253  H20．12  なし   

254  H21．1  1．「医薬品医療機器情報配信サービス」について  

2．重要な副作用等に関する情報（経腸成分栄養剤（エレンタ  

ール、他）、ロルノキシカム）   

255  H21．2  1．重要な副作用等に関する情報（ソラフェニブトシル酸塩、  

エタネルセプト（遺伝子組換え）、テモゾロミド、  

リッキシマブ（遺伝子組換え））   

256  H21．3  1．塩酸ヒドロキシジン（注射剤）による注射部位の壊死・  

皮膚潰瘍等について  

2．重要な副作用等に関する情報（トシリズマブ（遺伝子組換  

え））  



（2）その他について   

①ヘパリンナトリウム製剤、ヘパリンカルシウム製剤、ダルテパリンナトリウム製  

剤、パルナパリンナトリウム製剤、レビパリンナトリウム製剤及びエノキサパリ  

ンナトリウム製剤について、品質管理（原料として使用される精製ヘパリン等に  

ついて、ロット毎に不純物の含有の有無の確認等）の徹底、ショック等の副作用  

に関する情報提供・注意喚起及び情報収集等の徹底を指示した。（平成20年4  

月28日：平成20年度第1回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全  

対策調査会）  

②ゲフィチニブの使用等について、引き続き、1又は2レジメンの化学療法歴（少な   

くとも1レジメンは白金製剤を含む。）を有する手術不能又は再発非小細胞肺癌   

の患者の治療に際し、一般的に、ドセタキセルに優先して本剤の投与を積極的に   

選択する根拠はない旨について、国内第Ⅲ相試験の結果とともに、患者に十分な   

説明が行われるよう、医薬関係者に情報提供するよう指示した。併せて、この情   

報提供のため、国内第Ⅲ相試験の結果（概要）を添付文書の「その他の注意」欄   

に記載するよう指示した。（平成20年8月1日：平成20年度第2回薬事・食   

品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会）  
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（参考）  

特に報告の多い医療機器の報告数の推移   

（平成16年度～平成20年度）  

報告年度  

オブチペンプロl（インスリンペン型注入器）   11391   5802   905   0   0   

オブチクリック（インスリンペン型注入器）   36   1732   4552   2295  1392   

BDマイクロファインプラス（医薬品・ワクチン注入針）   32   7   2543   9710  261   

上記以外   4255   3693   4190   4糾5  4698   

○オブチペンプロ1（サノフイ・アベンティス株式会社）：  

ピストン棒や単位設定ダイアル等の不具合により、後継のオブテクリツクヘ切り替えを行った。   

（平成16年3月に緊急安全性情報発出）   

○オブテクリツク（サノフイ・アベンティス株式会社）：   

ディスプレイの故障等の不具合により、平成19年2月に回収措置を実施し、改良品へ切り替えを行った。   

O BDマイクロファインプラス（日本ベクトン・デイツキンソン株式会社）：  

潤滑剤および接着剤の針詰まりの不具合により、平成18年11月に回収措置を実施し、   

製造工程を見直した製品へ切り替えを行った。   



資料No．1－2  

家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する  

情報提供の実施について   



薬食安発第1216001号  

平成20年12月16日  

社団法人日本ホームヘルス機器協会会長 殿  

厚生労働省医薬食品局安全対策課長  

家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する情報提供の実施について   

家庭用電気マッサージ器（家庭用の電気マッサージ器との組み合わせ医療機器を含む。  

以下同じ。）については、添付文書又は取扱い説明書における注意事項に従い、正しく使  

用する必要があります。   

しかしながら、正しく使用していれば、防げた可能性のある死亡を含む重大な健康被害  

の生じた事故に関する報告がなされており、厚生労働省としても家庭用電気マッサージ器  

の適正使用に関する注意喚起と事故事例の公表をホームページ（http：／／m．mhlw．go．jp）  

等で行ったところです。   

ついては、貴会におかれても、同様の事故を防止するため、家庭用電気マッサージ器の  

適正使用に関する情報について、誤った使用方法による健康被害のリスクを含め、広く消  

費者に向けて提供するよう願います。   



報道関係各位   

平成20年12月16日  

株式会社的場電機製作所  

家庭用ローラー式電気マッサージ器の適正使用のお願い（注意喚起）  

・弊社が昭和61年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「アルピシェイプ  

アップローラー」を、布カバーを装着しない状態で使用して、衣服を巻込み死亡する事故が発生  

いたしました。   

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。   

弊社としては、社告やホームページ等を通じて、全国のご愛用者の皆様に、布カバーを外した  

り、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にされないよう、お知らせいたします。   

しかしながら、販売台数も多く、販売会社の倒産等で販売先を特定することは極めて難しく、  

本日、下記の内容について記者会見を行い、注意喚起をお願いすることとした次第でございます。   

弊社では今後とも、お客嘩草より安全でより草ぜれる両局を提供できるよう一層の努力をして  

まいります。これからもご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。  

記  

1）対象商品名  

（商 品 名）   

① アルピシェイプアップローラー   

（ヨ シェイプアップローラーⅢ  

（型  式）  

SR－5118  

2）発生事故の概要   

・平成20年12月2日 北海道で50代の女性   

・平成15年  香川県で60代の女性   

・平成11年  栃木県で40代の女性  

3）事故発生商品  

3件ともアルピシェイプアップローラー  

4）事故原因  

3件ともカバーのない状態で使用したため衣服を巻込み窒息したことにより死亡   

5）お客様に徹底をお願いしたい事項   

布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、  

絶対にしないでください。   

本製品の取扱説明書で安全のためカバーをはずして使用しないよう明記してあります。   

6）本製品の構造  

本製品はローラーの回転によってマッサージの効果を出す構造になっているため、カバー   

によってローラーに直接触れないようにして安全性を確保してあります。そのためカバーの   

装着は絶対条件です。  
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7）販売期間、販売台数  

①アルピシェイプアップローラー 昭和58年8月から平成2年  約42万台   

（診シェイプアップローラーⅢ  昭和63年7月から平成8年  約36万台  

8）販売場所  

全国の百貨店、スーパー等の催事場での販売  

9）商品の特定方法  

①アルピシェイプアップローラー  商品本体側面に商品名を記載したラベルを貼付  

②シェイプアップローラーⅡ  商品本体裏面に商品名を記載したラベルを貼付   

10）安全装置（過負荷保護装置）  

①、② ともになし   

11）注意喚起の方法  

①新聞に社告を掲載して全国に注意喚起いたします。   

②弊社への修理依頼やカバーの注文を頂いたお客様に注意喚起の案内を送ります。  

③弊社のホームページに注意喚起のお知らせを掲載します。  

④社団法人日本ホームヘルス機農協会さまに注意喚起のお願いをします。  

12）現在製造中の類似機種   

（Dロースーマルチリプレクサー   

（診プチローラー  

ともに過負荷保護装置とカバー未装着停止装置が付いております。   

添付資料  

①対象商品の確認箇所  

②アルピシェイプアップローラー取扱説明書抜粋  

③シェイプアップローラーⅡ取扱説明書抜粋  

参考：会社概要  

社 名  

住 所：  

代表者：  

事業内容：  

資本金：  

創 業：  

株式会社的場電機製作所  

埼玉県川越市的場2627番地5  

廣 澤 隆 興 （帥サワ タ柑キ）  

′ト型モータ、健康機器、モータ応用機器等の製造  

7，972万円  

昭和37年3月  

＜連絡先＞  

株式会社的場電機製作所 お客様相談室   

住 所 〒350・1101埼玉県川越市的場2627番地5  

電話番号 049－231－2255  
（受付時間）平日9時から17時まで（土日・祝日を除く）  

4   



販売名確認個所  

①アルピシェイプアップローラー  

②シェイプアップローラーⅡ  
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利用者の皆様へ  

家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い  

d  
HAPI 

■■▲ヽ   日暮巾－▲ヘルス  

■■l■●  

社団法人 日本ホームヘルス機器協会  

家庭用電気マッサージ器は、取扱説明書のとおり使用していただくととも   
に、 特に次の事項：を守って正しくご使用ください。   

1．家庭用電気マッサージ器のカバー（布・革など）を外したり、破れた状態   
で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。   
また、本体カバー（布・革など）に破れがある場合は、使用を中止し、必   
ず修理に出してください。  

※衣月艮や髪が巻き込まれることによる死亡や事故が報告されております。  

2．お子様を家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。   
また，使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。  

※転倒や本体に挟まることによる事故等が報告されております。  

（例）  

お問い合わせ先：この紙面についてのお問い合わせは 白鼠0120－744－714（平目 9：00～17：00時）   

8  なお、製品に関するお問い合わせにつきましては、製造企業にお問い介わせください。   



資料No．1－3  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施  
について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   



㊧  医政発第0416001号  

薬食発第0416001号  

平成21年4月16日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局長  

厚生労働省医薬食品局長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について  

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

一方で、AEDは、薬事法（昭和35年法律第145号）に規定する高度管理医療機器  

及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及  

び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。   

これらを踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備により性能  

を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にAEDの適切な管  

理等を徹底することが重要であることから、貴職におかれては、下記の事項について、御  

協力いただくようお願いします。   

なお、別添1のとおり、AEDの各製造販売業者に対して、AEDの設置者等が円滑に  

本対策を実施するために必要な資材の提供や関連する情報の提供等を指示するとともに、  

別添2のとおり、各省庁等に対して、各省庁等が設置・管理するAEDの適切な管理等の  

実施と各省庁等が所管する関係団体への周知を依頼したことを申し添えます。   



記  

1．AEl）の適切な管理等について、AEDの設置者等が行うべき事項等を別紙のとおり  

整理したので、その内容について御了知いただくとともに、各都道府県の庁舎（出先機  

関を含む。）、都道府県立の学校、医療機関、交通機関等において各都道府県が設置・管  

理しているAEDの適切な管理等を徹底すること。  

2．貴管下の各市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して、各市町村の庁舎（出先機  

関を含む。）及び市町村立の学校、医療機関、交通機関等において各巾町村が設置十管  

理しているAEDの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。  

3・貴管Fの学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民間の学校、   

医療機関、交通機関、商業掘娼㌍引こおいて当該関係団体及びその会員が設置・管理して   

いるAEDの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。  

4．各市町村及び関係団体との協力・連携の下、AEDの更なる普及のための啓発を行  

際には、AEDの適切な管理等の重要性についても幅広く周知すること。  

5・各都道府県、各市町村、関係団体等が実施するA岬   

AEDの適切な管理等の重要性についても伝えること。  

（照会先）  

医薬食品局安全対策課安全使用推進室   

電 話：03－5253－1111（内線2751，2758）   

夜間直通：03－3595－2435  
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別 紙  

AEDの設置者等が行うべき事項等について  

1．点検担当者の配置について   

AEDの設置者（AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等。）   

は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、且豊丘   

検等を実施させて下さい。   

なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、   

設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は   

複数の者による当番制とすることで差し支えありません。   

また、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者で   

あることが望ましいです。  

2．点検担当者の役割等について   

AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。   

1）日常点検の実施  

AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な   

状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。   

なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処  

を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者（以下「製造  

販売業者等」という。）に連絡して、点検を依頼して下さい。   

2）表示ラベルによる消耗品の管理   

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテ リの交換時期等  

ED本体又は収納ケース等   を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにA  

に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバブテリの交換時期を日頃か   

ら把握し、交換を適切に実施して下さい。   

なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者等が必要事項   

を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。   

3）消耗品交換時の対応   

電極パッドやバッテ リの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された   

新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに   

取り付けて下さい。  

3．AEDの保守契約による管理等の委託について   

AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設   

置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。   



4．AEDの設置情報登録について  

AEDの設置情報登録については、平成19年3月30日付け区政発第0330007号厚   

生労働省区政局指導課長通知「‡上欄J体外式除細動器（AED）の設置者登録に係る取り   

まとめの協力依頼について」において、AEDの設置場所に関する情報を製造販売業者   

等を通じて財団法人日本救急医療財巨引こ登録いただくよう依頼しているところです。  

同財団では、AEI〕の設置場所について公表を同意いただいた場合には、AEDの設   

置場所をホ｝ムペー∴ノ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があら   

かじめ地域に存在するAEl）の設置場所について把握し、必要な時にAEI〕が迅速に使   

用できるよう、取り組んでおります。  

また、AET）に重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造   

販売業者から迅速・確実に情報が得られる上うにするためにヰ、、設置場所を登録してい  

ない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施  

するようお願いします。   

なお、AEDを家庭や事業所内に設置している場合等では、AEDの設置場所に関す  

る情報を非公開とすることも可能です。  

（参考）AEI）設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ）URL  

http：／／www．qqzaidan．jp／AED／aed．htm  
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薬食安発第0416001号  

平成21年4月16日  

各製造販売業者代表者 殿  

厚生労働省医薬食品局安全対策課長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

この様な状況を踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備によ  

り性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、AEDの設置に当たっては、  

その適切な管理等を徹底することが重要です。   

このため、今般、別添のとおり、AEDの設置施設等において、その適切な管理等が実  

施されるよう、各都道府県知事あて医政局長及び医薬食品局長の連名通知を発出したとこ  

ろです。   

ついては、貴社が製造販売するAEDについて、速やかに、下記の対策を実施するよう  

お願いします。  

記  

1．表示ラベルの作成等について   

AEDの設置施設等において、設置されたAEDの電極パッドや及びバッテリの交換   

時期等を容易に確認することができるラベル（以下「表示ラベル」という。）を作成す   

ること。  

1）表示ラベルの記載内容について   

表示ラベルには、電極パッド及びバッテ リの交換時期の記入欄を作成すること。ま   

た、バッテ リの交換時期に関する注意事項として、「バッテリはAEDの設置環境や   



使用状況によって使用期間が興なる可能性があり、交換時期は目安である」旨を明記  

すること。  

2）表示ラベルの取扱いについて   

ア．新規のAED販売時の対応  

AEI〕を新たに販売する際には、電極パッド及びバッテリの交換時期を記入した  

表示ラベルを取り付けた上で販売すること。  

その際、表示ラベルは、辿常の設置状態において記載内容が容易に確認できるよ  

う、視認性に配慮した位置に取り付けること。  

また、容易に外れたり、使用時にAEDの取り出しを妨げたりすることのないよ  

う工夫して取り付けること。  

イ．既に設置されているAEl」への対応  

既に設置されているAEl〕については、薬事法施行規則第173条第1項及び第   

2項の規定により、AEDを販売、授与又は賃貸した際に記録した購入者又は把握   

丁 ていろ設置者に対して、販売業者又は賃貸業者と連携の上、表示ラベルを提供す   

ること。  

その際、設置者に対して、表示ラベルに現在設置されているAEDの電極パッド   

及びバッテリの交換時期を記入した上でAEDに取り付けるよう促すとともに、A   

EDの適切な管理等を実施するよう周知すること。  

ウ．消耗品交換時の対応  

交換のため、電極パッド又はバッテリのみを販売する際には、次回の交換時期を   

記入するための新しい表示ラベルやシール等を添付すること。  

その際、AEI〕の設置者に対して、電極パッド又はバッテリの交換時には、新た   

な表ホラベル又はシール等に次回の交換時期を記入し、古い表示ラベルの上から貼   

り付けることで、交換時期に【業け‾る情報を吏新する旨を分かりやすく説明すること。  

2．必要な情報の提供等について   

設置者がAI工I）の適切な管理を実施できるよう、電極パッド及びバッテリについて、   

表示ラベルへの交換時期の記入方法、AEl〕本体又はケース等への取り付け方法、日常   

点検の窮要件及び実施方法（インジケータの確認法、異常時の対応、連絡先等）その他   

必要な情報を分かりやすく提供するとともに、日常点検の結果を記録するためのシート   

や手帳等を販売業者及び賃貸業者等と連携し、購入者又は設置者からの求めに応じ交付   

すること。  

3．AI二L）の設置情報登綽について  

AEDの設置に関する情報について、販売業者又は賃貸業者と連携の上、把握に努め   

るとともに、AEDの購入者又は設置者に対して、財団法人日本救急医療財団への設躍   

者登録を依頼すること。  
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4．AED等の添付文書の改訂について  

製造販売するAED及びAEDの電極パッドの添付文書について、以下のとおり改訂   

すること。  

1）AEDの添付文書の【貯蔵・保管方法及び使用期間等】欄に、「バッテリの寿命   

（AED装着暗から○年）」を記載し、また、「バッテリはAEDの設置環境や使用状   

況によって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安である。」旨を記載する  

こと。  

2）AEDの添付文書の【取扱い上の注意】欄に、「日常の点検や消耗品（電極パッド   

やバッテリ）の交換時期の管理を適切に行う。」旨を記載すること。  

3）AEDの添付文書の【取扱い上の注意】欄に、「原則、AEDを第三者に販売・授  

与しないこと。授与等を行う際は、必ず、あらかじめ販売業者又は製造販売業者に連  
絡する。」旨を記載すること。  

4）AEDの添付文書の【保守・点検等に係る事項】欄に、「日常の点検として、イン  

ジケータを毎日確認する。」旨を記載すること。  

5）電極パッドの添付文書の【貯蔵・保管方法及び使用期間等】欄に、「使用期間（製  

造時から○年）」を記載すること。  

5．上記4に従い改訂したAEDの添付文書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以   

下「機構」という。）の「医薬品医療機器情報提供システム」ホームページ上に掲載す   

ること。  

6．上記に記載する対応の状況について、本年5月18日（通知発出の1か月後）までに、   

機構安全部医療機器安全課に報告をすること。  

なお、上記1、2、3の対応の状況については、当該報告の後も適宜、報告すること。   

また、上記4、5の対応については、当該報告期日までに完了すること。   



各製造販売会社代表者  

株式会社エムビーエス 代表取締役社長 三又 良昭  

日本光電工業株式会社 代表取締役社長 鈴木文雄  

日本メドトロニック株式会社 代表取締役社長 島机 隆  

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 代表取締役社長 上候 誠二  
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医政発第0416002号  

薬食発第0416002号  

平成21年4月16日  

関係省庁等 あて  

厚生労働省医政局長  

厚生労働省医薬食品局長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について  

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医改発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

この様な状況を踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備によ  

り性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にAEDの適  

切な管理等を徹底することが重要です。   

このため、今般、AEDの適切な管理等について、 AEDの設置者等が行うべき事項等  

を整理し、別添のとおり、各都道府県知事あて通知したので、貴職におかれては、その内  

容について御了知いただくとともに、貴省庁等が閲  

て設置・管潤しているAEDの適切な管理等の微塵をお願いします。   

また、貴省庁等所管の学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民  

間の学校、医療機関、瑚哉置二  

管理してい坤こついて周知いただ  

きますよう御協力願います。   

併せて、貴省庁等、地方自治体（消防本部等）及び関係団体等が実施するAEDの使用  

に関する講習会においても、瑚郡引こ理解さ  

れるようにするため、当該対策の実施を含めたAEDの適切な管理等の重変性について伝  

ぇるよう御協力願います。  
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関係省庁等  

内閣官房内閣総務官  内閣法制局総務主幹  

人事院事務総局総括審議官  内閣府大臣官房長  

宮内庁長官官房審議官  公正取引委員会事務総局官房総括審議官  

警察庁長官官房長  金融庁総務企画局長  

総務省大臣官房長  公害等調整委貝会事務局長  

消防庁次長  法務省大臣官房長  

公安調査庁総務部長  最高検察庁総務部長  

財務省大臣官房長  y†づ′タJl」人い土［うノノカ1く  

国税庁次長  文部科学省大臣官房長  

文化庁次長  社会保険庁総務部長  

中央労働委員会事務局長  農林水産省大臣官房長  

林野庁次長  水産庁次長  

経済産業省大臣官房長  資源エネルギー庁次長  

特許庁総務部長  中小企業庁次長  

同上交通省大臣官房長  観光庁次長  

気象庁総務部長  運輸安全委員会事務局長  

海上保安庁総務部長  環境省大臣官房長  

防衛省大臣官房長  会計検査院事務総局次長  

最高裁判所事務総局経理局長  衆議院事務局庶務部長  

参議院事務局庶務部艮  国立国会図書館総務部良   
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A【pの点検をしてい手すか？  

緊 

A 
か 

い 二  

急時に、AED（自動体外式除細動器）を正常にご使用いただくために、日頃から  

Dの点検をお願いします。また、バッテリ等には使用期限や寿命があり、設置して  

ら日時が経過している場合には、注意が必要です。  

ざというときに、AEDをきちんと使用できるように、AEDの設置者は、特に以下の  
点に注意して、日常点検等を実施して下さい。  

I．インジケータの確認  2．電極パッドやバッチり  

の交換  
AEDの電極パッドやバッテリには、使  

用期限や寿命があります。  
AEDを正常に作動させるために、これ  

らの消耗品の交換時期を表示ラベル＊  

で把握し、適切に交換しましょう。   

＊各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。  

AEDには、AEDが正常かどうかを  

示すインジケータ＊が付いています。  

点検担当者は、日常点検として、こ  
のインジケータの表示を日常的に確  

認・記録しましょう。   
＊AEDの状態を確認するためのランプや画面  

※ 以上の日常点検や消耗品の交換などについてご不明な点は、お手持ちのAEDの購入店   

やメーカーにお問い合わせ下さい。  

製造販売業者  株式会社エムピーエス   日本光電工業   日本メドトロニック   株式会社フィリップス   
（販売業者）   （大字ジャパン株式会社）   株式会社   株式会社   エレクトロニクスジャパン   

製品名   
パラメディック   カルジオライフ   ライフパック   ハートスタート  
（Paramedic）   （cardiolife）   （uFEPAK）   （HEARTSTART）   

0120－915－256   
AED保守受付センタ  

ライフパック  
お問い合わせ先  又は  お客様センター  

AEDコールセンター  

03－3224－7143  
0120－233－821  

0120－715－545  
0120－802－337   

ホームページ   http：／力apan．daewoo．  http：／／www．nihonkohden  http：／／www，medtroni   

（URL）   COmパndexjsp   ．coJp／aed／   
http：／／www．philips．cojp／  

c一肝epak．com／   

《AEPの設置情報登録の訳解い≫  

AEDの設置に関する情報は、AEDの設置場所の把握や、メーカーから設置者の皆様にお  

手持ちのAEDに関する重要な安全性情報を提供するために、とても重要です。  
AEDを適切に管理するためにも、未登録のAEDをお持ちの場合、新規設置時及び設置場  

所の変更時等には、設置情報登録にご協力下さい。（登録した情報は、非公開とすることも  
可能です。）  
※ 設置情報登録の方法は、お手持ちのAEDの購入店やメーカー（上記参照）にお問い合わせ下さい。  

（参考）財団法人日本救急医療財団AED設置場所検索 http：／bww．qqzaidan．jp仏ED／aed．htm  

（問い合わせ先）  

厚生労働省医薬食品居安全対策課 電話：03－5253－1111（代表）  

AEDの管理等についての詳細は、厚生労働省HPをご覧下さい。  

URL：http：／／www．mhlw．goJp／   

厚生労働省  
ひと．，くらし‥みらいのために  



No．10 2009年5月  ■医薬品医療機器総合機構PMDA医療安全情報   

http：／／’wwjnf0．Pmda．go．jp  

鳥一血N。．102009年5月  

自動体外式除細動器（▲ED）の  
適切な管理について  

‾［屯Ⅱ貯安全使用のために注意するポイント  

●AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示し  
ているか、日常的に確認すること。  

●インジケータが異常を示している場合には、メーカーに連絡するなど速やかに対応すること。  

AEDの点検担当者を決めて、インジケータの表示を  
日常的に確認・記録しましょう。  
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No．10 2009年5月  
■医薬品医療機器総合機構PMDA医療安全情報   

http：／／www．info．pmda．go．jp  

●消耗品（／くッテリ、電極パッド）の交換を適切に行なうこと。  
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No．10 2009年5月  ■医薬品医療機器総合機構PMDA医療安全情報   

http：／／w）VW．info．pmda．go．jp  

問い合わせ先：（株）フィリップスエレクトロニクスジャパン▲EDコールセンターTELO120－802－337  

http：／／ww．ph川ps．co．jp／  

問い合わせ先：8本メドトロニック（株）ライフパックお客様センターTELO120－715－545  

http：／／www．medtronicrlifepak．com／   



N0．10 2009年5月  ■医薬品医療機器総合機構PMDA医療安全情報   

http：／／wwwjnfo．pmda．gojp  

問い合わせ先：大字ジャパン（株）TELO120－915－256又は03－3224－7143  

http：／／japan．daew00．COm／fndex．jsp  

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置L／たら、  
いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の  

有効期限などを日頃から点検することが重要です。  

この「PMDA医療安全情報No．10」に関連した通知が厚生労働省より出されています。  

●平成21年4月16日付医政発第0416001号・薬食発第0416001号連名通知  

「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」  

（参考）「AEDの適切な管理等の実施に係るQ＆A」  

●平成21年4月16日付薬食安発第0416001号通知  

「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」  

本通知については、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http：／／vw．info．Dmda．胆止）＞  

医療機器関連情報＞機器安全対策通知＞医療機器関連通知に掲載しております。  

本情報の官意点  

＊このPMDA医療安全情報は、財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業報告書及び   
薬事法に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などから、独立行政法人医薬品医療機   
器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医療機器の安全使用推進の観点から医療関係者に   
より分かりやすい形で情幸辰提供を行うものです。  

＊この情報の作成に当たり．作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来に   
わたり保証するものではありません。  

＊この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではなく、   
あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の安全使用の推進を支援する情報として作成したもの   
です。  

独立行政法人  帥安全胴壬（ 
医鮎医冊岩船糾お問合せ先二 ．．。f。．。mdaE。．j。  

4／4   

発行者：   



差し替え版  

資料No．2－1  

医療機器の不具合等報告について（報告）   



薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生寺議会   

への不具合一感染症報告について  

1．平成15年7月30日より施行された改正薬事法第77条の4の4の規定において   

毎年度、不具合等の報告及び回収の報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報   

告し、必要と認めるときは、意見を聴いて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止   

するために必要な措置を講ずるものとされている。  

第77条の4の4：厚生労働大臣は、毎年度、前二条注）の規定によるそれぞれの報告の状  

況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるとき  

は、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の  

使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な  

措置を講ずるものとする。  

注）：第77条の4の2 製造販売業者等及び医薬関係者からの不具合報告  

第77条の4の3 製造販売業者等による回収着手報告  

2．今般、平成20年10月1日から平成21年3月31日（6ケ月間）までの不具合・  

感染症等の報告状況について報告を行う。  
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医療機器不具合等報告について  

（平成20年10月1日から平成21年3月31日までの報告受付分）  

1． 製造販売業者等からの医療機器不  告（薬事法第77条の4の2第1項）  

1）不具合等報告…・  …………………………………・ 資料2－2  

報告件数   3，321件  

分類  

① 画像診断用機器  

② 生体監視・臨床検査機器等  

③ 処置用・施設用機器等  

④ 生体機能補助・代行機器  

⑤ 治療・鋼製機器等  

⑥ 歯科用機器・材料  

（丑 眼科用機器  

⑧ 衛生材料・家庭用機器等  

総報告件数   国内報告  外国報告  

11件  

45件  

1，662件  

1，298件  

71件  

10件   

214件  

10件   

6件  5件  

39件  6件  

874件  788件  

913件  385件  

61件  10件   

7件  3件  

210件  4件   

8件  2件  

3，321件  2，118件 1，203件  

2）外国措置報告  

報告件数  

……………… 資料2－3  

350件  

3）研究報告  

報告件数   

………………… 資料2－4  

6件  

4）感染症定期報告  

報告件数  

…………………………………・ 資料3－2  

32件  

からの医療機器不具合等報告（薬事法第77粂の4の2某2項）  

199件  

2．   

報告件数   
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資料No．2－2  

医療機器不具合等報告   



～医療機器不具合等報告の集計結果についての注意事項～  

1）医療機器不具合・感染症報告については、医療機器との因果関係が不明なものを含め製造販売業  

者等及び医薬関係者から報告されたものであり、医療機器との関連性が必ずしも明確になったも  

のばかりではない。  

2）医療機器の不具合等報告に関する分類については、「医療用具の一般的名称と分類（平成7年11  

月薬務局長通知）」等を参考とし、以下の8分類とした。なお、各分類中の順列は、国内・外国  

毎に一般的名称の五十音順とした。  

一 参考 医療機器不具合等報告分類 －  

① 画像診断用機器（例 Ⅹ線CT装置、Ⅹ線防護用具など）  

② 生体監視・臨床検査機器等（例 心電計、分娩監視装置、臨床化学自動分析装置など）  

③ 処置用・施設用機器等（例 注射器、カテーテル、医療用吸引器など）  

④ 生体機能補助・代行機器（例 心臓ペースメーカ、人工呼吸器など）  

⑤ 治療・鋼製機器等（例 放射線治療用装置、レーザ治療器、整形外科手術用機器など）  

⑥ 歯科用機器・材料（例 歯科治療機器、歯科技工用機器、充填用材料など）  

⑦ 眼科用機器（例 眼鏡、コンタクトレンズなど）  

⑧ 衛生材料・家庭用機器等（例 避妊用具、家庭用電気治療器など）  

3）不具合等報告の件数については、提出された報告書の件数を示したものであり、同一の症例に複  

数の医療機器が関与している場合、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告されることもある。  

このような場合、同一症例を重複してカウントするようになることから、ここに示された報告件   

数がそのまま症例数にはならない場合がある。  

4）「対応措置」欄の記載については、原則、平成21年3月31日時点における措置の内容を簡潔に  

示したものである。  

主な記載事項及び内容は次のとおり。  

・「回収」  

・「情報提供」  

当該報告又は類似の報告を契機として回収（改修）が行われたもの  

添付文書の改訂又は情報提供が行われたもの（当該報告が添付文書改訂の契  

機となった場合のほか、既に添付文書等で関連する情報提供が行われている  

場合を含む。）  

当該報告では不具合状況等の情報が不足しているもの   ・「空欄」  



目次  

（∋ 画像診断用機器・・・・・・・・・  

② 生体監視・臨床検査機器等・・・・  

③ 処置用・施設用機器等・・・・・・  

④ 生体機能補助・代行機器・・・・・  
⑤ 治療・鋼製機器等… …・・  

⑥ 歯科用機器・材料‥・・・・・・・  

⑦ 眼科用機器・・・・・・・・・・・  

（参 衛生材料・家庭用機器等・・・・・  

（参考）国内報告数の上位5製品一覧表  

1   

2ヘノ   

5～   

4lへノ   

8 7／＼ノ   

91   

9 2～   

94   

9 5   



医療機器不具合報告  

分類①：画像診断機器（11件）  

l  循環器用超音波画像診断装置  ボルケーノs5イメージングシステ ム  ボルケーノジャパン  製品後部の焼損   なし   国内   情報提供   

2  据置型デジタル式汎用X線診断装 置  AXIOMアリストスFX   
シーメンス旭メディテック  ディテクタ固定不能   なし   国内   

X線循環器診断システムとの信・号授受  
3  多相電動式造影剤注入装置  ACISTインジェクションシステム  デイープイエックス  の不具合により、造影剤インジェクショ  国内   情報提供   

ンを繰り返す   

4  多相電動式造影剤注入装置  ACISTインジェクションシステム  デイープイエックス   血管撮影装置との同期信号切断   なし   国内   情報提供   

5  超電導磁石式全身用MR装置  インテラアテーパ1．5T   
フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   なし   軽度（Ⅱ度）の火傷   国内   

6  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション   ジーイー横河メディカルシ  
ステム   患者情報の誤表示の恐れ   なし   国内   情報提供   

7  核医学診断用検出器回転型 PET  シンビアS   
SC装置  

シーメンス旭メディテック  なし   頭部打撲   外国   回収（改修）   

8  食道向け超音波診断用プローブ  軽食道マルチプレーンプローブ PET－511BTM  東芝メディカルシステム ズ  なし   食道壁の負傷   外国   情報提供   

巴  超電導磁石式全身用MR装置  MAGNETOMベリオ   シーメンス旭メディテック  磁性体ストレッチャの吸着   骨折   外国   情報提供   

ジーイー横河メディカルシ  
10  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション  ステム   他社製PET装置のSUV値の誤表示  なし   外国   

n  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション  ジーイ一様河メディカルシ スム   

テ   反転表示機能の不具合   なし   外国   
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終べ汗ぺ亘∵γで∵ヤ㌣寂阜暑l＼i、、∴う、Jくノ㌢′ミ、ギ、ギブ、、く、さ常子弓  

犠尉  一般的無線 蒜準攣琴攣          一て・・・L   ・・「・二寸 、平成21年8月き†乱獲覆∵   
12  遺伝子解析装置   コバスTaqMan   ロシュtダイアグノステイツ クス  測定値の変動   なし   国内   情報提供   

13  カプセル型撮像及び追跡装置  オリンパスカプセル内視鏡システ ム  オリンパスメディカルシス テムズ  滞留   腹腔鏡下外科手術による摘出   国内   情報提供   

14  カプセル型慢性及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンtイメージング  滞留   なし   国内   3  

15  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブン・イメージング  滞留   サブイレウス状態   国内   

16  カプセル型撮億及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  滞留   腸閉塞様症状、外科手術   国内   

17  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  内視鏡的摘出   国内   

18  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム  ギブンイメージング   腹痛、腹部膨満感、内視鏡的摘  
出   国内   

19  カプセル型撮億及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブン・イメージング  なし   国内   3  

20  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム  ギブン・イメージング   腹痛、イレウス   国内   

21  血液凝固分析装置   全自動血液凝固線溶測定装置 STA－R  ロシュ・ダイアゲノステイツ クス  電源スイッチの熱による溶着   なし   国内   回収（改修）   

22  血液凝固分析装置   
全自動血液凝固線溶測定装置  
STA－R   クス   

電源スイッチ部の焦げ   なし   国内   回収（改修）   

23  血液凝固分析装置   
全自動血液凝固緑酒測定装置  
STA－R   クス  の変色  

なし  国内   

24  自己検査用グルコーース測定器  グルテストエースGT－1640  
インスリンを喜呉って投与し低血糖  

アークレイファクトリー   国内   情報提供   

25  自己検査用グルコーース測定器  グルテストエースR   
インスリンを誤って投与し低血糖  

アークレイプアクトリー  血糖測定値が実際よりも高値となった   となった   国内   情報提供   

26  自己検査用グルコーース測定器  プレシジョンエクシード   アポットジャパン   偽高値   なし   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
27  自己検査用グルコーース測定器  ワンタッチウルトラ  ン   偽高値   低血糖昏睡による意識消失   国内   情報提供   
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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
28  自己検査用グルコース測定器  ワンタッチウルトラビュー  偽低値   高糖   国内   情報提供   

ン  

29  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックアビバ   
ロシュtダイアグノステイツ   測定値の誤表示   非ケトン性嵩浸透圧性昏睡によ  国内   
クス  るショック  

情報提供   

30  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックアビバ   ロシュ・ダイアグノステイツ ス  取扱い説明書の記載不備   なし   園内   
ク  

情報提供   

31  自己検査用グルコ→ス測定器  アキュチェックアビバ   
ロシュ・ダイアグノステイツ ス  取扱い説明書の記載不備   
ク  

不明   国内   情報提供   

32  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   
ロシュ・ダイアグノステイツ ス  測定異常の発生の疑い   
ク  

なし   国内   

33  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   
クス   
ロシュ・ダイアグノステイツ   測定値の偽高値   なし   国内   

34  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   ロシュ・ダイアグノステイツ ス  添付文書及び取扱説明書の記載不備  なし   
ク  

国内   情報提供   

35  重要パラメータ付き多項目モニタ  生体情報モニタMシリーズ   
フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   基板内部晶の焼損   なし   国内   情報提供   

36  重要パラメータ付き多項目モニタ  ダイナスコープ2100システム  フクダ電子   不明   不明   国内   

3了  睡眠評価装置   パルスリープしS－120   フクダ電子   付属品計測ソフトウェアの不具合   なし   国内   回収（改修）   

38  ディスクリート方式臨床化学自動   コバスインテグラ400プラス  ロシュ・ダイアグノステイツ ス  パワーサプライ内部の焦げ   
分析装置  ク  

なし   国内   

39  内視鏡用能動切除器具   モルセレーターⅡ   エム・シーtメディカル  鮒子先端部のリベットの頭が脱落  なし   国内   

40  内視鏡用／くルーンポンプ   
／くルーンポンプコントローラーP8  

フジノン   
－10  

／くルーン圧異常表示の疑い   回腸末端人工潰瘍   国内   

41  軟性気管支鏡   
ペンタックス気管支ファイバース  軟性気管支鏡湾曲部固定用接着剤剥   なし   
コープFB－15RBS   がれ  

国内   情報提供   

ヰ2  軟性喉頸鏡   
喉頭ファイバースコープロー   HOYA   軟性喉頭鏡の挿入管外皮チューブの剥   なし   
10RBS  艶  

国内   情報提供   

43  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  誤喋   内視鏡的摘出   外国   
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椚  ’ご－■  

畿件数′、滞 

外国  

外国  

外国  1  情報提供  

外国  1 情報提供  

外国  1 情報提供  

－   攣彗省筆㌫靂   

44  カプセル型撮像及び   

45  カプセル型撮像及び   

46  自己検査用グルコー   

4了  単回使閂電気手術ロ  

スネア   

48  レフラクトケラトメー  
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分類3・処置用t施言用 器等（1662）   

49  圧力モニタリング用チューブセット  血圧モニタリング・キット   日本べクトン・デイツキン   骸合部の績みの可能性   不明   国内   情報提供   
ソン  

50  医薬品・ワクチン注入用針   ペンニードル   こプロ   注射針の針折れ   破断針の体内残留   国内   

51  医薬品・ワクチン注入用針   体内残存   国内   情報提供  
BDマイクロファインプラス   日本ベクトン・デイツキン ソン  注射針の針折れ  

52  医薬品・ワクチン注入用針   日Dマイクロファインプラス   
日本ベクトン・デイツキン   注射針の針折れ   体内残存のおそれ   国内   5   情報提供   
ソン  

53  インスリン皮下投与用針付注射筒  マイジェクター   テルモ   針管折れ   
針管の体内遺儲及び切開を伴う  
針管の取り出し   

国内   情報提供   

54  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  カートリッジホルダーの故障の疑い  なし   国内   3   情報提供   

55  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い、注入 ボタンの故障の疑い  なし   国内   情報提供   

56  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   なし   国内   4   情報提供   

57  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンチイス  注入ボタンの故障の疑い   なし   国内   3   情報提供   

58  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  ピストン捧の故障の疑い   なし   国内   情報提供   

オブテクノック   59  インスリンペン型注入器  サノフイ・アベンティス  カートリッジシステム着脱部分の故障の 疑い  なし   国内   情報提供   

オブチケ」ック   60  インスリンペン型注入器  サノブイ・アベンティス  カートリッジシステム着脱部分の故障の 疑い  血糖値上昇   国内   仁   情報提供   

61  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   なし   国内   31   情報提供   

オブテクリツク   62  インスリンペン型注入器  サノフイ・アベンチイス  単位設定ダイアルの故障の疑い、カート リツジシステム着脱部分の故障の疑い  なし   国内   情報提供   

オブテクノック   サノフイ・アベンチイス   
単位設定ダイアルの故障の疑い、注入   なし   

63  インスリンペン型注入器  器の故障の疑い  
国内   情報提供   

オブチケノック   サノフイ・アベンティス   
単位設定ダイアルの故障の疑い、注入   血糖値上昇   

64  インスリンペン型注入器  器の故障の疑い  
国内   情報提供   
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タ  
一般劇名和  1鏑由仁 －1■  

彗議詣警攣攣    “ ∴三∴∵■－  －・ニ∴・－ i      、平成21年3月さ1日現在“   
65  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ■アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い、注入 器の故障の疑い  血糖値変動   国内   情報提供   

66  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   なし   国内   27   情報提供   

67  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   血糖値上昇   国内   情報提供   

68  インスリンペン型注入器   オブチクリック  サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   低血糖症   国内   情報提供   

69  インスリンペン型注入器  オブチケ」ック  サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い、カートリッジシス ム   
テ着脱部分の故障の疑い   なし   国内   情報提供   

70  インスリンペン型注入器   オブテクノック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障   なし   国内   5   回収（改修）   

インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   なし   国内   168  情報提供   

72  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   血糖値上昇   国内   情報提供   

73  インスリンペン型注入器   オートペン   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   なし   国内   情報提供   

74  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  外部異物混入による摺動力の規格逸脱  国内   情報提供   

75  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ  日本イーライリリー  注入ボタンの外れ   なし   国内   2   情報提供   

76  インスl」ンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   なし   国内   12   情報提供   

77  インスリンペン型注入暑旨   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペン本体の破損   なし   国内   情報提供   

78  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   不明   血糖コントロール不良   国内   情報提供   

79  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   円盤の外れの疑い   なし   国内   

ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  外部異物混入によるペンの動作不良  なし   

80  インスリンペン型注入器  

国内   2   情報提供   
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81  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  カートリッジホルダーの脱離不能   なし   国内   情報提供   

82  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ダイアルの外れ   なし   国内   情報提供   

83  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ダイアルの外れの疑い   なし   国内   

84  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  針取り付け部の破損の疑い   なし   国内   3  

85  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   なし   国内   12   情報提供   

86  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  不明   HbAIcが悪化   国内   情報提供   

87  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  潅が出ない   なし   国内   3   情報提供   

88  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  カートリッジとピストン樺に隙間   なし   国内   2   情報提供   

89  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  製品内部への粒子混入による投与機能 不良  なし   国内   情報提供   

90  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  単位合わせダイアルが回らない、ビスト ン樺リング破損  なし   国内   情報提供   

91  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入機能異常、カートリッジとピストン樺 に隙間  なし   国内   情報提供   

92  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入ボタンが押せない   なし   国内   情報提供   

93  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入ボタンが押せない、単位合わせダ イアルが回らない  なし   国内   情報提供   

ノボペン300   
注入ボタンが押せない、ピストンロッド  

94  インスリンペン型注入器  ノボノルディスクファーマ   ワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供   

95  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノポノルディスクファーマ  注入ボタンが途中で止まる   なし   国内   情報提供   

96  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ナットキャップ外れ（ピストン棒が戻りにく い、注入ボタンが押せない）  なし   国内   情報提供   
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こ般的場稿   金井名∴予 ← 三 ■ ●  浜ぷ 鐙準チ釆∵宣好学ぺ∵㌢㌣草予筍ヤ  こ∴；■こ‘■  ∴総件数、ご   ∴、－■ 平成21年3月31日現在、   

97  インスリンペン型注入器   ノポペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒が動かない   なし   国内   情報提供   

98  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樺が動かない、単位あわせダイ アルが回らない  なし   国内   情報提供   

99  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒が注射時に戻ってしまう  なし   国内   情報提供   

100  インスリンペン型注入器   ノボペン300   
ピストン棒が戻らない、ピストンロッド  ノボノルディスクファーマ   ワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供  

101  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樺の破損  なし  国内   情報提供  

102  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ピストン棒の変形（ねじれ）  なし  園内   情報提供   

103  インスリンペン型注入器   ノボベン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樟はずれ   なし   国内   情報提供   

104  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒リング外れ   なし   国内   情報提供   

105  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストンロッドワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供   

106  インスリンペン型注入器   ノボペン300デミ   ノボノルディスクファーマ  注入精度不良の疑い   血糖コントロール不良   国内   情報提供   

107  インスリンペン型注入器   ノポペン300デミ   ノボノルディスクファーマ  ピストン捧が戻らない、液が出ない  なし   国内   情報提供   

108  インスリンポンプ用輸液セット  クイックセット   日本メドトロニック   カニユーレとチューブの接続部の切断  なし   国内   情報提供   

109  エチレンオキサイドガス滅菌器  ユヤマウレーブ   湯山製作所   エチレンオキサイドガスの漏洩   なし   国内   情報提供   

110  オーバチューブ   トップオーバーチューブ   トップ   なし   下咽頭穿孔   園内   情報提供   

トップオーバーチューブ   トップ   なし  頚部食道裂孔   

112  加圧式医薬品注入器   皿  オーバチューブ  クーデックバルーンジェクター  大研医器  PCAリザーバーの破損  なし   

国内  l  情報提供             国内  l  
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113  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   プロ   流速異常   なし   国内   

＝月  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   ニプロ   流t異常   嘔吐、悪寒、頭痛   国内   

115  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   ニプロ   流速異常   下痢   国内   

116  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   
フィルター脚部による下大静脈  

穿通   
国内   情報提供   

117  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   フィルター脚部の静脈壁穿通   国内   情報提供   

118  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   
フィルター脚部の静脈壁穿通、  
腰痛   

国内   情報提供   

119  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   フィルターによる下大静脈穿通   国内   情報提供   

120  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   脚部フックがシースを穿通   なし   国内   情報提供   

121  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   シースからフィルターの脚部突出   なし   国内   情報提供   

122  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルター脚部によるシースの穿孔   シース破損部による穿刺部損傷   国内   情報提供   

123  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルターの破損および脚部によるシー スの  なし   
穿通  

国内   情報提供   

124  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルターのリリース困難   フィルター脚部による下大静脈  
穿通   

国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
125  下大静脈フィルタ   コーディストラビーズ  

ン   
フィルター折損   留置部以外への残存   国内   情報提供   

126  下大静脈フィルタ   
グリーンフィールドビナケーバ フル 
ィター   フィツクジャパン   

なし   国内   情報提供   

127  下大静脈フィルタ   
グリーンフィールドビナケーバ フル 
ィター   フィツクジャパン   不明   国内   情報提供   

128  活栓   多運活栓   ニプロ   メスコネクター部ひび割れ   一時的な意識消失   国内   
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129  カラム手術台システム   レッグホルダーの長時間かつタイトな固  
アルファマッケ手術台埋込型 1150  マッケ・ジャパン  定   面が壊死   

国内   2   情報提供   

130  換気用補強型気管チューブ  らせん入り気管内チューブ   東レ・メディカル   チューブから15mmコネクターがはずれ た  なし   国内   回収（改修）   

131  冠血管向けバルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   カネカ   カテーテルシャフトの破損   なし   国内   

132  冠血管向けバルーン拡張式血管  
形成術用カテーテル   ル   グッドマン   バルーン破裂   血管損傷   国内   情報提供   

133  冠血管向け／くルーン拡張式血管  
形成術用カテーテル   ル   日本アメリケア   カテーテルの離断   なし   国内   情報提供   

134  冠血管向け／くルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   日本メドトロニック   カテーテルの抜去困難   冠動脈穿孔、冠動脈解離   国内   情報提供   

135  冠血管向けバルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   日本メドトロニック   チップの断裂   チップ断片の体内遺残の疑い   園内   情報提供   

136  冠血管向け／くルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   カテーテル   バルーンのラブチャー   冠動脈解離   国内   情報提供   

137  気管支吸引用カテー■テル   バラードトラックケアープロダケツ  センチュリーメディカル  カテーテル先端部の離断   カテーテル先端部の気管内  
チューブ内遺残   国内   

138  気管支吸引用カテー・テル   エコキヤス  日本シャーウッド   不明  カテーテル断端が気管内残存   国内   

139  気管支吸引用カテー・テル  サウションカテーテル  日本シヤーサンド  ゴムスリーブの脱落  なし   国内   

140  吸引用滅菌済みチューブ及び力 テーテル  バラードトラックケアープロダクツ  センチュリーメディカル  プローブの先端部の外れ   SpO2の低下   園内   

141  胸部排液用チューブ   
胸部ドレナージ用カテーテルセッ  

CookJapan   カテーテル先端部の離断   
カテーテル先端部が心裏内に残  

ト  留   国内   情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  
142  胸部用トロカール   エンドバストロッカーシステム   ン   外筒先端部の破損   破損片の体内残留の可能性   国内   情報提供   

ルセット   
カテーテルハブ接続解除困難   なし   国内   2   情報提供   

144  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  ブラッドアクセスカテーテル   

143  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  アローブラッドアクセスカテーテ   アロウジャパン                   日本シャーウッド   

なし   血管穿孔   国内   
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なし   カテーテル自己抜去による出血  国内   
145  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  ブラッドアクセスカテーテル（トル ネードフロー）  日本シャーウッド  性ショック  

カテーテルの断裂   なし   国内   
146  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  メドコンプブラッドアクセス用力 テーテル  林寺メディノール  

情報提供   

カテーテルの断裂   体内遺残   国内   
147  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  メドコンプブラッドアクセス用力′ テーテル  林寺メディノール  

148  緊急時ブラッドアクセス留置用力  
ル）   

不明   不明   国内   
テーテル   

149  血管形成／くルーン用加圧器  インフレーションデ／くイス   ボストン・サイエンテイ フジパン  圧ゲージ部メーターの動作不良   
ィツクャ  

血管穿孔   国内   情報提供   

150  血管内塞栓促進用補綴材   スフエレックス   ヤクルト本社   なし   心肺停止   国内   情報提供   

結石破砕用甜子   砕石用バスケットTr8PeZOidRX  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  バスケットチップの外れ   バスケットチップ体内遺残   国内   情報提供   

セントジュード・メディカ  
152  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS  ル   なし   血腫、仮性動脈癌   国内   情報提供   

153  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS   セント・ジュード・メディカ ル   なし   再出血、仮性動脈癌   国内   情報提供   

154  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS   セントジュード・メディカ ル  スーチャーロック   外科処置   国内   情報提供   

セント・ジュード・メディカ  155  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS  
ル   

不明   血腫   国内   

158  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS   セントジュード・メデイカ ル   不明   血腫、仮性動脈瘡   国内   

157  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS   セントジュード・メディカ ル   不明   後腹旗血腫   国内   

158  コラーゲン使用吸収性局所止血 材  アンジオシールSTSPLUS   セントジュード・メディカ   不明   ル  出血、血腫   国内   

159  採血用穿利器具   ジェントレツト   パナソニック四国エレクト ロニ  なし   
クス  

看護師の針刺傷   国内   情報提供   

160  採血用穿刺器具   ジェントレツト   
パナソニック四国エレクト ロニス  プランジャー破損   

ク  看護師の針刺傷   国内   情報提供   
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ジェントレツト   パナソニック四国エレクト ロニ  プランジャー破損   病院職鼻の針刺傷   国内   
クス  

情報提供  

ジェントレツト   パナソニック四国工レクト ロニ  不明   
クス  

看護師の針刺傷   園内   情報提供  

ソフトクリックス   
ロシュ・ダイアグノステイツ  

なし   指骨髄炎の疑い   国内   
クス  

ル  アロウジャ／くン   ガイドワイヤの断裂   ガイドワイヤの体内遺残   国内   
ロデューサーセット  

情報提供  

ニードルホルダー   エム・シーーメディカル   持針器先端部可動用の金属軸先端部   なし   
の破損脱落  

国内   情報提供   

手  ジェイ・エム・エス   異物   なし   国内   

‡  ジェイ・エム・エス   ゴム管の抜け   不明   国内   

喜  ジェイ・エム■エス   チューブ亀裂   なし   国内   

‡  ジェイ・工ム・エス  コネクタとチューブ接続部分の抜け  なし   国内   

プ亨  ジェイ・エム・エス  接続部の抜け   不明   国内   

プi  ジェイ・エム・エス   チューブの抜け   なし   国内   

プ】  ジ工イ・工ム・エス   チューブ破裂   なし   国内   

プ】  ジェイtエム・エス   点滴筒下部のチューブ抜け   不明   園内   

プ］  ジ工イ・エム・エス   輸液フィルタハウジング亀裂   不明   国内   

プ】  ジ工イ・エム・エス  ロック接続部の一部欠損  なし   園内   

プj  ジェイ・エム・エス  ロックナット亀裂  なし   国内   

書 こ般、的   

18†  採血用穿利器具   

162  採血用穿刺器具   

163  採血用穿刺器具   

止血井付カテーテ  
184  

デューサ   

165  持針器   

自然落下式・ポンプ  
186     セット   

自然落下式・ポンプ  
167     セット   

自然落下式・ポンプ  
168     セット   

自然落下式・ポンプ  
169     セット   

自然落下式・ポン  
170     セット   

自然落下式・ポン  
171     セット   

自然落下式・ポン  
172     セット   

自然落下式・ポン  
173     セット   

自然落下式・ポン  
174     セット   

175   

自然落下式・ポン  
176     セット   自然落下式・ポン   セット  
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177  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  JMS輸液フィルター付輸液セット  ジェイ・エム・エス   フィルタ詰り   なし   国内   

178  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  JMS実状釘付輸液セット   ジェイ・エム・エス   チューブ切断   なし   国内   

179  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  ニプロ輸液セット   ニプロ   チューブ切断   なし   国内   

180  自然落下式tポンプ接続兼用輸液 セット  ニプロ輸液セット   ニプロ   チューブの亀裂   なし   国内   

181  自然落下式■ポンプ接続兼用輸液 セット  セイファクセス輸液セット   日本シャーウッド   異物の付着   なし   国内   回収（改修）   

インジ工クションサイトからの薬液漏れ   なし   
182  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨アクセスシステ ム  バクスター  の疑い  国内   

183  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨．アクセスシステ ム  バクスター   液漏れ   不明   国内   

184  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨．アクセスシステ ム  バクスター   接着部分からの血液もれ   なし   国内   

185  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨．アクセスシステ ム  バクスター   チューブ抜け   なし   国内   

186  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨．アクセスシステ ム  バクスター   漏れ   なし   国内   

187  自然落下式・ポンプ接続兼用輸液 セット  インターリンクⅠ．∨．アクセスシステ ム  バクスター   薬液漏れ   なし   国内   2  

188  静脈用カテーテルイントロデュー ト  イントロデューサーOS   ボストン・サイエンテイ フジャパン  なし   
サキッ  ィツク  ストレーナー体内遺残   国内   情報提供   

189  食道経由経膿栄養用チューブ  JMS栄華カテーテル   ジェイ・エム・エス   カテーテル硬化   不明   国内   4  

190  食道経由軽腸栄養用チューブ  JMS栄養カテーテル   ジェイ・エム・エス   チューブ亀裂   なし   国内   

皿  食道経由経腸栄養用チューブ  JMS栄養カテーテル   ジェイ・エム・エス   不明   穿孔（食道）   国内   

192  心臓・中心循環系用カテーテルガ   PTCAガイドワイヤー   

イドワイヤ  
朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   一部体内遺残   国内   情報提供   
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193  心臓・中心循環系用カテーテルガ ドワイヤ  PTCAガイドワイヤー   

イ  朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   断裂部の体内遺残   国内   情報提供   

194  心臓・中心循環系用カテーテルガ  

イドワイヤ   
ガイドワイヤーⅣ   朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   冠動脈解離、外科的処置   国内   情報提供   

195  心腹・中心循環系用カテーテルガ ドワイヤ  ガイドワイヤーⅣ   

イ  朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   断裂部抜去のため外科的処置   国内   

196  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSHTガイドワイヤーハイドロ  

イドワイヤ  コート   ンヤパン  ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一体内遺残   国内   

アポットバスキュラー ジャパン  
イドワイヤ   ト  なし   国内   

情報提供  

198  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSハイトルクウイスパーガイド  

イドワイヤ  ワイヤー   ンヤパン   ガイドワイヤー断裂   なし   国内   情報提供   

199  心腺・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクウィスパーガイド  アポットパスキュラー   ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一体内遺残、外科   
イドワイヤ   ワイヤー   ジャパン  処置   

国内   情報提供  

200  心臓・中心循環系用カテーテルガ ドワイヤ  ACSハイトルクウィスパーガイド ワイヤ 

イ  ー   ンヤパン   なし   園内   情報提供   

201  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ハイトルクアドバンスガイドウイ  

イドワイヤ  ヤー   ンヤパン  不明  冠動脈穿孔、外科処置  国内   情報提供  

アポットバスキュラー パ  
イドワイヤ   ヤー  ジャン  不明  冠動脈穿孔  国内  

イドワイヤ  
テルモ  先端部の破断  体内遺残  国内   情報提供  

テルモ  破断  体内遺残  国内   

l  

イドワイヤ   

205  心臓・中心循環系用カテーテルガ  
PT2ガイドワイヤー   

ボストン・サイエンテイ  

イドワイヤ  フィツクジャパン   先端部離断   先端部体内遺残   国内   2   

情報提供   
情報提供   

206  心臓・中心循環系用カテーテルガ   シンクロ2ガイドワイヤー   ボストン・サイエンテイ フィジパン  先端部離断の疑い   
イドワイヤ  ツクャ  脳動脈癌穿孔   国内   情報提供   

サキット   
外腸骨動脈の損傷   

208  心臓用カテーテルイントロデュー  ゴアイントロデューサシース   
サキット  

207  心臓用カテーテルイントロデュー   ゴアイントロデューサシース   ジャパンゴアテックス  不明  
管の閉塞   

国内  l  
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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
209  心臓用カテーテル型電極   バイオセンスSTARカテーテル   ン   不明   心タンボナーデ   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
210  心臓用カテーテル型電極   ラツソーカテーテル  カテーテル先端部離断   弁・腱索の墳傷   国内   

ン  
情報提供   

211  髄腔内カテーテル   インデュラカテーテル   日本メドトロニック   カテーテル穿孔   腹部ポケットの貯留   国内   情報提供   

212  水頭症治療用シャント   
CODMANHAKIM圧可変式／くル  

庄の変化   脳室縮小   国内   
ブシャントシステム   ン  

情報提供   

213  水頭症治療用シャント   
CODMANHAKIM圧可変式パル  

ン   
圧の変化、バルブの圧設定不能   脳室縮小   国内   

ブシャントシステム   
情報提供   

214  水頭症治療用シャント   
CODMANHAKIM圧可変式／くル  
ブシャントシステム   ン   

シャントシステムの閉塞   脳室拡大   国内   9   情報提供   

215  水頭症治療用シャント   CODMANHAKIM圧可変式パル  ／くルブの圧設定不能   脳室拡大   国内   4   

ブシャントシステム   ン  
情報提供   

216  水頭症治療用シャント   
CODMANHAKIM圧可変式／くル  
ブシャントシステム   ン   落   

脳室拡大   国内   情報提供   

217  水頭症治療用シャント   
CODMANHAKIM圧可変式パル  
ブシャントシステム   ン   の閉塞   

脳室拡大   国内   情報提供   

218  水頭症治療用シャント   脳室拡大   国内   2   

ブシャントシステム   CODMANHAK［M圧可変式パル   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  バルブ破損  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
219  水頭症治療用シャント   HAKIMバルブ  シャントシステムの閉塞   脳室拡大   国内   7   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
220  水頭症治療用シャント   HAKIMバルブ  バルブの圧設定不能   

バルブの圧設定不能による抜去  
ン  手術   

園内   2   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
221  水頭症治療用シャント   HAKIM／くルブ  ／くルフの圧設定不能   脳室拡大   国内   2   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
222  水頭症治療用シャント   HAKIMバルブ  ン   バルブの破損   脳室縮小   国内   情報提供   

223  水頭症治療用シャント   
CSFフローコントロールバルブ  
バーホール   

日本メドトロニック   不明   再手術   国内   情報提供   

224  水頭症治療用シャント   CSF一腰稚一腹腔シャントシステム  日本メドトロニック   異物混入による閉塞   バルブの閉塞による再手術   国内   情報提供   
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篭 

→、1■ 稲澤－、′、‥平成2伸測柑批   
国内  1  情報提供   

国内  1  情報提供   

園内  1 情報提供  

国内  1 情報提供   

国内  1  情報提供   

国内  2 情報提供   

国内  1  情報提供   

国内  1  情報提供   

匡＝内  1  情報提供   

国内  1  情報提供   

国内  1  回収（改修）   

国内  l  情報提供   

国内  1  情報提供   

国内  l  情報提供   

国内  ー 情報提供   

国内  1  情報提供  

二＝   こ般曲名鞘   二・－ こ   

こ撃琴轡葦猛毒…肇撃琴琴  

225  水頭症治療用シャント   ストラータシャントアセンブリー  日本メドトロニック   シャントシステムの閉塞   再手術   

226  水頭症治療用シャント   ストラータシャントアセンブリー  日本メドトロニック   バルブのひび割れ及び裂け目   再手術   

227  水頭症治療用シャント   ストラータシャントアセンブリー  バルブの一部閉塞   抜去のための再手術   

228  水頭症治療用シャント  ストラータシャントアセンブリー   
バルブの破損（オクルーダー部分の裂 ）  再手術による抜去   
け目  

229  水頭症治療用シャント   日本メドトロニック           ストラータシャントアセンブリー  パルプの破損（裂け目）  再手術  

230  ストラータシャントアセンブリー  不明  再手術  

231  水頭症治療用シャント   ストラータシャントシステム   日本メドトロニック   異物混入による閉塞   バルブの閉塞による再手術   

232  水頭症治療用シャント   デルタアセンブリー   日本メドトロニック   不明   再手術   

233  水頭症治療用シャント   
ビュデンツ・シュルテシャントシス  
テムズ   

日本メドトロニック   異物混入による閉翠   バルブの閉塞による再手術   

付カテーテル   ウ・キット   234  頭蓋内圧測定用トランスデューサ  CODMANMicroSensorベーシッ  ジョンソン・エンド・ジョンソ ン   マイクロセンサーの破損   脳内損傷  

235  大脇動静脈カニューレ   エドゥーズ体外循環カニューレNC   エドゥーズライフサイエ ンス  カニューレの変形   なし   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
236  体内固定用組織ステーブル  エンドカッター  ン   縫合不全   出血による開胸創の拡大   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
237  体内固定用組織ステーブル  エンドカッター  ン   縫合不全   追加縫合のための再手術   

ジョンソン■エンド・ジョンソ  
238  休内固定用地樽ステーブル  エンドカッター  ン   不明   出血、腸管壊死   

239  体内固定用組織ステーブル  エンドカッター   不明   縫合不全   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
240  体内固定用組織ステーブル  プロキシメイトILS  ジョンソン・エントジョンソ ン             ン   ファイヤリングハンドルの破損   縫合不全   
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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
241  体内固定用組織ステーブル  プロキシメイトILS  縫合不全   術後リーク   国内   

ン  
情報提供   

242  体内用止血クリップ   エンクローズ・Ⅱ   センチュリーメディカル  不明   大動脈壁の解離   国内   

コーケンネオブレス（スピーチタイ  
243  単画使用気管切開チューブ   プ）   高研   なし   肺炎   国内   情報提供   

244  単回使用気管切開チューブ  スピーチカニューレ   高研   不明   呼吸困難   国内   情報提供   

245  単回使用気管切開チューブ  ティチューブ   高研   不明   気管内への脱落、気管食道癌   国内   情報提供   

246  単回使用クラスⅢ処置キット  25ゲージトータルプラスパック  日本アルコン   
硝子体がカニューラ（トロカール）とプ ロ 

ーブ（カッター）の間に挟まった   
国内   

247  単回使用自動ランセット   ジ工ントレント針   旭ポリスライダー   なし   看護師の針刺傷   国内   情報提供   

248  単回使用自動ランセット   ソフトケノックスランセット   ロシュ・ダイアグノステイツ ス  穿刺針の突出（ニ本針）   なし   国内   2   

ク  
情報提供   

249  単回使用自動ランセット   マルチクリックスランセット   ロシュ・ダイアグノステイツ クス  ランセットドラムからの穿刺針の脱落  なし   国内   

250  単回使用自動ランセット   マルチクリックスランセット   ロシュ・ダイアグノステイツ   ランセットドラムからの穿刺針の突出  なし   
クス  

国内   

251  単回使用注射用針   JMS注射針   ジェイ・エム・エス   針基の亀裂   なし   国内   

252  単回使用注射用針   テルモ注射針   テルモ   針管折れ   針管の体内遺残   国内   情報提供   

253  単同便用注射用針   テルモ注射針   テルモ   針管折れ   
針管の体内遺残及び切開を伴う  
針管の取り出し   

国内   情報提供   

254  単回使用透析用針   JMSAVフィスチュラ   ジェイ・エム・エス   チューブ亀裂   なし   国内   

255  単回使用透析用針   JMSAVフィスチュラ   ジェイ1エム・エス   チューブ亀裂   血液漏れ   国内   

256  単回使用縫合針   
スミス・アンド・ネフユーエ  

エリート・パス・シャトル・ニードル  折損   
折損した先端が肩関節腱板内に  

ンドスコピー  遺残   
国内   情報提供   
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確率野雷 不具合発生蟻針、こ、；′  総件牡∴∴  、－？銅敵鮒r竿ず㍗ 平成21年8月31日現在  
国内   

テーテル体内  国内   情報提供  

国内   

国内   情報提供   

術への移行  国内   情報提供  

国内   回収（改修）  

国内   情報提供  

園内   情報提供  

国内   情報提供  

残  国内   使用停止依頼  

国内   情報提供   

ョック  国内   

国内   

国内   

P上昇、r  国内   

国内   2  

ヾ  
ー ニ ■ －  ：読手、’ 

シュラーガイドワイヤ先端部の断裂  入院期間の延長  

PTCDドレナージカ  
PTC［）ドレナージカテーテル断裂  残存  

カテーテルのバルーン破裂   体内遺残の疑い  

カテーテルのバルーン破裂   体内遺残の疑い  

バスケット断裂   体内残存、開腹手  

装置の停止   不明  

ガイドワイヤー先端部の断裂および体  手技時間の延長  
内脱落  

カテーテルの破裂   なし  

ルーメンコミュニケーション   なし  

血管造影用カテーテル先端部断裂  カテーテル体内過  

不明   冠状静脈示離  

不明   アナフィラキシーシ  

不明   ガス産生肝膿瘍  

不明   肝梗塞  

不明   
肝内胆管拡張、∧L  
GTP上昇  

不明   肝膿瘍   

一般的名称   企業者 

冒倭用カテーテル  アンジオメッド尿路ステントセット  メデイコン   

担管用カテーテル  PTCDセット   CookJapan   

泌尿器用フォーリーカ  バーデックスパイオキヤスフォー   
リーカテーテル   

・－◆    ヽ     メ丁イコノ   

泌尿暑引覇フォーリーカ  バードl．C．フォーリートレイB  メデイコン   

去用カテーテルセット  多目的異物除去用カテーテルセッ ト  CookJapan   

ポンプ   JMSシリンジポンプSP－500s  ジェイ・エム・エス   

ガイディング用血管内  シースセット   CookJapan   

血管造影用カテーテ  パーマンアンジオグラフィックバ  
アロウジャパン   

ルーンカテーテル  

血管造影用カテーテ  パーマンアンジオグラフィックバ  
ルーンカテーテル   

血管造影用カテーテ  テクノウッド削Fカテーテル   トノウラ医科工業   

血管造影用カテーテ  アティン／くルーンカテーテル  日本メドトロニック   

血管内遷栓促進用補  ジェルパート   アステラス製薬   

血管内違栓促進用硝  ジェルパート   アステラス製薬   

血管内毒栓促進用補  ジェルパート   アステラス製薬   

血管内毒栓促進用補  ジェルパート   アステラス製薬   

血管内塞栓促進用補  ジェルパート   アステラス製薬   

一般的名称   

257  短期的使用腎倭用カテー   

258  短期的使用胆管用カテー   

短期的使用泌尿器用フフ  
259  

テーテル   

短期的使用泌尿暑引覇ブコ  
260  

テーテル   

261  胆道結石除去用カテーう  

注射筒輸液ポンプ  262   

中心循環系ガイディング  
263     カテーテル   

264  中心循環系血管造影用  

ル   

265  中心循環系血管造影用  

ル   

266  中心循環系血管造影用   ル   

中心循環系血管造影用  
267     ル   

中心循環系血管内遷栓  
288     柘材   

中心循環系血管内違栓  
269     綴材   

中心循環系血管内毒栓  
270     種村   

271  中心循環系血管内毒栓  

綴材   

中心循環系血管内塞栓  
272     綴材   
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273  中心循環系血管内塞栓促進用補 締材  ジェルパート   
アステラス製薬   不明   急性腫瘍崩壊症候群   国内   

274  中心循環系血管内塞栓促進用補   ジェルパート   
敗血症性ショック、白血球数減  

綴材  
アステラス製薬   不明  少、好中球数戚少、血小板減  国内   

少、リンパ球数減少  

コイルが不用意に離脱し、回収不能とな   追加手術   
275  中心循環系血管内塞栓促進用補 棒材  クックエンボライゼーションコイル  CookJapan  る  

国内   情報提供   

276  中心循環系血管内塞栓促進用補 綴材  クックエンボライゼーションコイル  CookJapan   
コイルの移動   コイルの体内遺残   国内   情報提供   

2了了  中心循環系血管内塞栓促進用補   クックエンボライゼーションコイル  CookJapan   デリバリーワイヤーの装着用ネジ先端  
綴材  部の断裂   ジ先端部の体内残存   国内 情報提供   

278  中心循環系血管内塞栓促進用補   クックエンボライゼーションコイル  CookJapan   
棒材  

PDAコイルアンラベル   三尖弁損傷・開胸手術への移行   国内   情報提供   

コイルデリバリーワイヤー螺旋管の延  コイルデリ／くリーワイヤーの患   

279  中心循環系血管内塞栓促進用補  クックエンボライゼーションコイル  CookJapan  （プラチナ製）  伸   書体内残存   
国内   情報提供  

280  中心循環系血管内塞栓促進用補 村  クックエンボライゼーションコイル （プラチナ製）  CookJapan   

植  
コイルのアンラベル   コイル体内一部残存   国内   情報提供   

281  中心循環系血管内塞栓促進用補 綴材  クックエンボライゼーションコイル （プラチナ製）  CookJapan   
DCSコイルのアンラベルおよび断裂  なし   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ  

282  中心循環系血管内塞栓促進用補 植村  GDCコイル  フィツクジャパン   不明   水頭症   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ  

283  中心循環系血管内塞栓促進用補 綴材  GDCコイル  フィツクジャパン   脳幹浮腫   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  コイルの伸び、離断   

284  中心循環系血管内塞栓促進用補 鍔材  M8trix2デタッチヤプルコイル  
コイル体内遺残   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ フジャパン  不明   
285  中心循環系血管内塞栓促進用補 植村  Matrix2デタッチヤプルコイル  ィツク  

幻視   匡l内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ フジャパン  不明   
286  中心循環系血管内塞栓促進用補 綴材  Matrix2デタッチヤフルコイル  ィツク  

動脈癌の発生   国内   情報提供   

287  中心循環系血管内塞栓促進用捕 綴材  Matrix2デタッチヤプルコイル  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン   
不明   脳動脈癌破裂   国内   情報提供   

288  中心循環系血管内超音波カテー   アトランティス超音波イメージング カ 
テーテル   フィツクジャパン   体内遣残   国内   

テル  
情報提供   
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289  中心循環系血管内超音波カテー テル  アトランティス超音波イメージング カテーテル  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ステントにスタック   外科的処置   国内   情報提供   

290  中心循環系血管内超音波カテー テル  アトランティス超音波イメージング カテtテル  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  先端部離断   
なし   国内   6   情報提供   

中心循環系血管内超音波カテー  
291  

テル   カテーテル   フィツクジャパン   先端部離断   術時間の延長   国内   2   情報提供   

292  中心循環系血管内超音波カテー テル  アトランティス超音波イメージング カテーテル  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  先端部離断   
先端部体内遺残   国内   情報提供   

293  中心循環系血管内超音波カテー テル  フィツクジャパン  先端部体内遺残、心筋梗塞   国内   情報提供   

中心循環系血管内超音波カテー テル   ファイブー64  
先端チップ部分破損   なし   圏内   情報提供   

295  中心循環系血管内超音波カテー テル  血管内超音波ブローフビジョン ファイブー64   ボルケーノ・ジャパン   トランスデューサー接合部破損   手技時間延長   国内   情報提供   

296  中心循環系血管内超音波カテー テル  血管内超音波プローブビジョン ファイブー64  ボルケーノ・ジャパン  トランスデューサー部サイズ不良   なし   国内   情報提供   

297  中心循環系血管内超音波カテー テル  血管内超音波プローブビジョン ファイブー64  ボルケーノ・ジャパン  トランスデューサー部サイズ不良   手技時間延長   国内   情報提供   

298  中心循環系血管内ヨ芸音波カテー テル  血管内超音波プローブビジョン ファイブー64  ボルケーノ・ジャパン  ワイヤールーメン破損   なし   国内   情報提供   

299  中心循環系血管内超音波カテー テル  レボリューション  
ボルケーノ・ジャパン  ガイドワイヤーノッチ部分の破損   なし   園内   情報提供   

レボリューション  
テル  ボルケーノ・ジャパン  カテーテルシャフトの破損   なし   国内   情報提供   

301  中心循環系血管内超音波カテー テル  レボリューション   ボルケーノ・ジャパン  カテーテルシャフト部分破断   なし   国内   情報提供   

302  中心循環系血管内ほ音波カテー ル  レボリューション   ボルケーノ・ジャパン  カテーテルの断裂   
テ  なし   国内   情報提供   

ボルケーノ・ジャパン  シャフト部分断裂   手技時間延長   

中心循環系血管内超音波カテー ル  レボリューション   
303  中心循環系血管内超音波カテー テル  レボリューション  ボルケーノ・ジャパン  トランスデューサーの破損の可能性  手技時間延長   情報提供   園内  2  情報提供   
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305  中心循環系血管内超音波カテー   レボリューション   ボルケーノ・ジャパン  プロキシマルシャフト部分の破損   なし   国内   情報提供   
テル  

306  中心循環系塞栓除去用カテーテ   アンプラケツグースネックスネア  イーヴィースリー   スネアワイヤー先端部脱落   なし   国内   情報提供   
ル  

307  中心循環系塞栓除去用カテーテ   スロンバスターⅡ   カネカ   カテーテル先端部の破断   カテーテル先端部が体内遺残   国内   
ル  

不明   静脈損傷   国内   
308  中心循環系塞栓除去用カテーテ ル  血管内異物除去用カテーテルセッ ト  CookJapan  

情報提供   

309  中心循環系塞栓捕捉用カテーテ   アンジオガードXP   ジョンソン・エントジョンソ  
不明   脳卒中   国内   15   

ル  ン  
情報提供   

310  中心循環系マイクロカテーテル  トラツカーエクセルインフユージョ ンカテーテル  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  カテーテル離断   左椎骨動脈塞栓   国内   情報提供   

311  中心静脈用カテーテル   カテーテルの破断   カテーテルの体内遺残   国内   
CVカテーテルセルジンガーキッ ト  日本シャーウッド  

312  超音波プローブ用穿刺針装着半   穿刺アダプタEZU－PA5V   
具  

日立メディコ   穿剰アダプタへの異物の付着   なし   国内   

313  腸管減圧用チューブ   スーパーデニスチューブ   日本シャーウッド   なし   腸管の穿孔   国内   

314  長期使用尿管用チューブステント  ポルジェウレテラルステントシリ コーン  コロブラスト   尿管ステント切断   体内遺残   国内   情報提供   

315  長期使用尿管用チューブステント  MVUフレキシマ・ステント   
ボストン・サイエンテイ  ステント体内遺残   国内   2   

フィツクジャパン   
情報提供   

316  長期的使用胃癌栄養用チューブ  バードジェニーシステム   メデイコン   固定クリップの外れ   カテーテルの体内遺残   国内   2   情報提供   

317  長期的使用胃癌栄養用チューブ  バードジェニーシステム   メデイコン   固定クリップの破損   カテーテルの体内遺残   国内   

318  長期的使用胃癌栄養用チューブ  バードジェニーシステム   メデイコン   内部バンパー部分の離断   カテーテルの体内遺残   国内   2  

319  長期的使用胃癌栄養用チューブ  ポンスキーN．B．R．カテーテル  メデイコン   内部／くンパー部分の雛断   カテーテルの体内遺残   国内   28   情報提供   

320  長期的使用胃癌栄養用チューブ  ポンスキーN．B．R．カテーテル  メデイコン   不明   不明   国内   
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†般的名料 ニ‥・コ  攣攣靂緒轡野   こ∴・・‘・  

321  長期的使用胃虔用ボタン   イディアルポタン   秋田住友べ一ク   不明   胃の裂傷   国内   

322  長期的使用経腸栄華キット   8SCガストロストミーシステム  ボストン・サイエンテイ  フィツクジャパン   チューブ離断   別の胃癌部位の造設   国内   情報提供   

323  長期的使用軽腸栄養キット   BSCガストロストミーシステム   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ボタンフラップの離脱   胃癌造設失敗による胃穿孔   国内   情報提供   

324  長期的使用軽腸栄華キット   BSCガストロストミーシステム  

フィツクジャパン   腹膜炎   国内   情報提供   

ラビッドエクスチェンジ胆管ステン 卜・システム   フィツクジャパン  マーカー体内遺残   国内   情報提供   

326  取外し可能な皮膚ステーブル  プリサイス∨ISTAスキンステイプ ラー  スリーエムヘルスケア   なし   アナフィラキシーショック   国内   情報提供   

327  内視鏡用筆占旗下注人材   ムコアップ   生化学工業   なし   処置後出血   国内   2  情報提供   

328  内視鏡用粘旗下注人材   ムコアップ   生化学工業   なし   不安定狭心症   国内   情報提供   

329  尿管結石除去用チニし－プ及び力 テーテル  COOK泌尿器用尿路結石異物除 去用カテーテル  CookJapan   バスケット部の離断   尿管壁損傷   国内   情報提供   

330  脳外科用イントロデ．1－サ   ニューロポート   八光   なし   静脈損傷し麻痔が出ている   国内   情報提供   

331  脳脊髄滴用カテーテル   スパイナルドレナージキット   カネカ  カテーテルの破断  カテーテルが一時体内遺残し、  
手術により摘出   

国内   

332  脳脊髄液用カテーテル   スパイナルドレナージキット  カネカ  カテーテルの破断  カテーテルの体内遺残   園内   2  

333  脳脊髄液用カテーテル   バイオグライドアセンブリー  日本メドトロニック   なし   抜去のための再手術   国内   情報提供   

334  脳脊髄液用カテーテル   ／くイオゲライドアセンブリー  日本メドトロニック   異物混入による閉塞   バルブの閉塞による再手術   国内   情報提供   

335  脳脊髄液用カテーテル   バイオゲライドアセンブリー  日本メドトロニック   カテーテルの裂け目   再手術   

336  脳脊髄液用カテーテル   バイオゲライドアセンブリー  日本メドトロニック   シャントシステムの閉塞   再手術   情報提供   

園内  l  情報提供              国内  l  
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337   バイオグライドアセンブリー  フローホールの閉塞   再手術   国内   情報提供   

338  ／くルーン拡張式血管形成術用力  カネカ   カテーテルの破断   体内遺残   国内   
テーテル   

カネカ   カテーテルの破断   
体内にカテーテルが一時遺残、  

339  バルーン拡張式血管形成術用力  外科的処置で取出   
園内   

テーテル   

340  ／くルーン拡張式血管形成術用力 テーテル  サブマリンRXPTAカテーテル  セントジュード・メディカ ル  ／くルーン破裂、シャフト断裂   体内遺残、外科的摘出   国内   

セントジュード・メディカ  
341  バルーン拡張式血管形成術用力  

テーテル   ル   
カテーテル抜去臨難   外科的摘出   国内   

342  バルーン拡張式血管形成術用力  
テルOTW   フィツクジャパン   国内   

テーテル   
情報提供   

343  ／くルーン拡張式血管形成術用力  
テーテル   テルOTW   フィツクジャパン   バルーン体内遺残   国内   情報提供   

344  ／くルーンボンピンク用カテーテル  アローレディガード仏日Pカテーテ ルセット  アロウジャパン   カテーテルの／くルーンラブチャー   なし   国内   情報提供   

345  ／くルーンボンビング用カテーテル  アローレディガードIABPカテーテ ルセット  アロウジャパン   カテーテルのバルーンラブチャー   血行動態の維持困難   国内   情報提供   

346  バルーンボンビング用カテーテル  アローレディガードIABPカテーテ ルセト  アロウジャパン   
ッ  

バルーンリーク   なし   国内   情報提供   

347  ／くルーンボンビング用カテーテル  ゼメックスIABPバルーンプラス  ゼオンメディカル   セントラルルーメン亀裂   なし   国内   情報提供   

348  ／くルーンボンビング用カテーテル  ゼメックスIA8Pバルーンプラス  ゼオンメディカル   抜去困難   外科的抜去   国内   情報提供   

349  バルーンボンビング用カテーテル  ゼメックスIABPバルーンプラス  ゼオンメディカル   ／くルーンリーク   なし   国内   6   情報提供   

350  バルーンボンビング用カテーテル  ゼメックスIABPバルーンプラス  ゼオンメディカル   バルーンリーク   外科的抜去   国内   情報提供   

351  バルーンボンビング用カテーテル  大動脈内／くルーンカテーテルセッ ト 
ーLjn8ar7，5Fr 

なし   国内   4   情報提供   

352  バルーンボンビング用カテーテル  大動脈内バルーンカテーテルセッ トTRUE8 
－SuperTrack   

なし   国内   情報提供   
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、三好、ちく こ、磁琴警渾警襲撃      ー，こ ∴；■、i，  窄  
⊥般 販売料 

ぺ料率檜事準撃攣撃  

総 

353  汎用電動式手術台   プラム脳外、整形両用手術台MO N21  竹内製作所   手術台トップの脚側への傾斜   なし   国内   回収（改修）   

354  汎用輸液ポンプ   テルフュージョン輸液ポンプTE－  
161S   

テルモ   流1異常   なし   国内   

355  皮下用ポート及びカテーテル  セプタムポートカテーテル   秋田住友ベーク   ポート上蓋の外れ   薬液の皮下漏出   国内   3   回収（改修）   

356  皮下用ポート及びカテーテル  バイタルポート（チタン製）  Cook Japan ポート本体からのカテーテルの離脱  匡】内   情報提供  

バイタルポート（チタン製）  Cook Japan ポート本体からのカテーテルの離脱   国内   情報提供  

Ⅰ∨カテーテル  バイオラックスメディカル デバイス  薬液の皮下漏出．．皮膚壊死   国内   情報提供   

359  皮下用ポート及びカテーテル  Ⅰ∨カテーテル   バイオラックスメディカル バ  ポート上蓋の外れ   
デイス  薬液の皮下漏出   国内   19   回収（改修）   

360  皮下用ポート及びカテーテル  MRけドート   メデイコン   カテーテルの断裂   カテーテルの移動   国内   9  

361  皮下用ポート及びカテーテル  バードX－ポートisp   メデイコン   カテーテルの断裂   カテーテルの移動   国内   47  

362  皮下用ポート及びカテーテル  バードスリムポート   メデイコン   カテーテルの外れ   カテーテルの移動   国内   

3（53  皮下用ポート及びカテーテル  バードポートイi   メデイコン   カテーテルの断裂   カテーテルの移動   国内   14  

364  非吸収性血管用吻合連結器  PAS・Portシステム   センチュリーメディカル  なし   
本品により吻合したステーブル  
近位の静脈グラフトの狭窄   国内   

365  非吸収性血管用吻合連結器  PAS・Po止システム   センチュリーメディカル  スチエプルの展開不全   なし   園内   9  

36（∋  非吸収性血管用吻合連結器  PAS・Portシステム   センチュリーメディカル  ステーブルの吻合部からの離脱   なし   国内   

センチュリーメディカル  デリバリーツールの稼動不全の疑い  なし   国内   

補綴材   
367  非吸収性血管用吻合連結器  PAS・Portシステム  

ン）   
368  非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用   プロリーンメッシュ（ポリプロビレ   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン   不明   感染、フィステル形成   国内   情報提供   
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369   リング溶着部の剥がれ   腸管穿孔   国内   回収（改修）   

補綴胡   パッチ   

370  非吸収性縫合糸セット   パークローズAT   テルモ   フット部破損   フット部の体内遺残   国内   2   情報提供   

371  非吸収性縫合糸セット   パークローズAT   テルモ   フット部破損   フット部の体内遺残の疑い   国内   3   情報提供   

372  非コール形換気用気管チューブ  気管内チューブ   タイコヘルスケアジャパン  枝管根元からのエアー漏れ   ／くイタルサインが不安定   国内   

カテーテル先端部が破断し、除  
373  非中心循環系塞栓除去用カテー   フォガティーカテーテル   去   

国内   
エドゥーズライフサイエ ンス  カテーテル先端部の破断  

情報提供   
テル  

374  非中心循環系塞栓除去用カテー   フォガティーカテーテル   バルーンの先端固定糸遺残の  
可能性   

国内   
エドゥーズライフサイエ ンス  バルーンの先端固定糸離脱  

情報提供   
テル  

カテーテル先端部が破断し、外   
科的除去   

国内   情報提供  
375  非中心循環系塞栓除去用カテー  フォガティースルールーメンカ  エドゥーズライフサイエ  カテーテル先端部の破断  

カテーテル先端部が離脱し、残  
置   

国内   情報提供   
376  非中心循環系塞栓除去用カテー テル  フォガティー動脈塞栓除去カテー テル  エドゥーズライフサイエ ンス  カテーテル先端部の離脱  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
377  皮膚用接着剤   ダーマボンドHV  不明   炎症反応   国内   

ン  
情報提供   

378  プラスチックカニューレ型滅菌済 み穿刺針  ジェルコⅠ．∨．カテーテルⅡ   スミスメディカル・ジャパン  黒い付着物あり   なし   国内   情報提供   

379  プラスチックカニューレ型滅菌済 み穿刺針  サーフローフラッシュ   
カテーテル破断   カテーテル片体内遺残   国内   情報提供   

380  プラスチックカニューレ型滅菌済   シュアシールドサーフローⅡ  テルモ   セーフティーカバー作動不良   なし   国内   2   情報提供   
み穿刺針  

381  プラスチックカニューレ型滅菌済   シュアシールドサーフローⅡ  テルモ   セーフティーカバー作動不良   看護師の針刺傷   国内   
み穿刺針  

情報提供   

382  プラスチックカニューレ型滅菌済   BDアンジオカット   日本ベクトン・デイツキン   骸全部の緩みの可能性   
ソン  

不明   国内   
み穿刺針  

情報提供   

383  プラスチックカニューレ型滅菌済 み穿刺針  BDインサイトオートガード   
体内遺残   国内   日本ベクトン・デイツキン ソン  カテーテルが抜けた可能性  

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
384  プラズマガス滅菌器   ステラツド100S  なし   眼内炎   国内   10   

ン  
情報提供   
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事ヰ   一般的名積   販売名 企凛橋 二 こ，・－  ㍗㌍刺榊岬轡肇準紆  も冥く、互、敵三、く囲二し、、ご；、加増、、㍉㌣㌣膏次が㌣ジき斗莞、、、．； 攣拳鮪繭由海商覆  Jニ・・   平成21年さ月き1日現在   
385  プログラム式植込み型輸液ポンプ  シンクロメツドELポンプ   日本メドトロニック   変動率の異常   なし   国内   情報提供   

386  プログラム式植込み型輸液ポンプ  シンクロメツドELポンプ   日本メドトロニック   ポンプ送液停止   ポンプの抜去・交換手術   園内   情報提供   

387  分娩用吸引器   産婦人科用吸引器VD－1000  トーイツ   なし   死亡   国内   情報提供  

イリューションカテーテル  388  なし  国内  情報提供  

389   エドワーズライフサイエ ンス  なし  国内  回収（改修）  

プリセップCVオキシメトリーカテー テル   
肺塞栓の疑い  国内   情報提供   

39l  ヘパリン使用皮下用ポート及び力  
テーテル   

東レ   カテーテル亀裂   造影剤漏れによる侵襲   国内   情報提供   

392  ヘパー」ン使用皮下用ポート及び力  
テーテル   

東レ   カテーテル亀裂   なし   国内   情報提供   

ポータブルインスリン用輸液ボン  
393   プ   

508   
日本メドトロニック   早期電池消耗   なし   国内   3   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
394  ポリゲラクテン縫合糸   バイクリル  ン   糸切れ   創傷裂関   国内   情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  
395  ポリゲラクテン縫合糸   バイクリル  

＿．′   
針折れ   針断片の体内残留   国内   情報提供   

ジョンソンtエント∴ジョンソ  
396  ポリグリカブロン縫合糸   モノクリル  

ン   
不明   縫合部の炎症   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
397  ポリジオキサノン縫合糸   PDS縫合糸  ン   針折れ   針断片の体内残留の可能性あり   国内   情＃提供   

398  マーカ挿入用セット   ガイディングマーカーシステム  八光   不明   空気塞栓   国内   2   情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  

ン   
生体物質によるドレインの閉塞   簗瀬腫形成   国内   

ブ及びカテーテル   
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  

400  滅菌済み体内留置排液用チュー ブ及びカテーテル  J－VACドレナージシステム  

399  滅菌済み体内瞥置排液用チュー   J－VACドレナージシステム  
ン   

ドレインの破断   ドレインの外科的抜去   国内   3   情報提供   
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401  滅菌済み体内留置排液用チュー  ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   血腫形成   国内   情報提供   

ブ及びカテーテル   ン  

402  滅菌済み体内留置排液用チュー  ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   血腫形成、心タンボナーデ   国内   

ン  
情報提供   

ブ及びカテーテル   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   トロツカー針による血管損傷   国内   

403  滅菌済み体内留置排液用チュー ブ及びカテーテル  J－VACドレナージシステム  ン  
情報提供   

404  滅菌済み体内留置排液用チュー  ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   留置時における血管損傷、出血   国内   

ブ及びカテーテル   ン  
情報提供   

405  滅菌済み体内留置排液用チュー  ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   留置時における血管損傷   国内   

ブ及びカテーテル   ン  
情報提供   

406  輸血・カテーテル用アクセサリー  ジェイ・エム・エス   接続部ロックナット亀裂、メステーパー   なし   
部亀裂  

国内   
セット   

407  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMSIVフィルター   ジェイ・エム・エス   フィルタ変色、流れにくい   なし   国内   

408  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMSエキステンションチューブ  ジェイ・エム・エス   コネクタとチューブ接続部分の抜け  血圧変動   国内   

409  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMSエキステンションチューブ  ジェイ・エム・エス   コネクタとチューブ接合部分の抜け  不明   国内   

410  輸血一カテーテル用延長チューブ  JMSエキステンションチューブ  ジェイ・エム・エス   コネクタ亀裂   なし   国内   

411  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMS延長チューブ   ジェイ・エム・エス   コネクタ亀裂   なし   国内   

412  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMS延長チューブ   ジェイ・エム・エス   メスコネクタ亀裂   なし   国内   

413  輸血・カテーテル用延長チューブ  JMS延長チューブ   ジェイ・エム・エス   ロックコネクタとチューブ接続部抜け  貧血   国内   

414  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジ工ンザイム・ジャパン  不明   膿瘍   国内   2   情報提供   

415  癒着防止吸収性／くリア   セブラフイルム   ジ工ンザイム・ジャパン  不明   膀胱子宮竃腹膜下血腫   国内   情報提供   

416  医薬品・ワクチン注入用針   ペンニードル   ニプロ   注射針の針折れ   破断針の体内残留   外国   8  
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ギ孝対蒔鞭事警準警準  
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417  医薬品・ワクチン注入用針   ペンニードル   ニプロ   注射針の針折れ   破断針の体内残留の疑い   外国   

418  医薬品・ワクチン注人用針   BDマイクロファインプラス   日本ベクトン・デイツキン   注射針の針折れ   体内残存   外国   4   

ソン  
情報提供   

419  インスリン皮下投与用針付注射筒  8Dロードーズ30Gl／′2mL   
日本ぺクトン・デイツキン  

注射針の針折れ   体内残存   外国   
ソン  

情報提供   

420  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス   
カートリッジシステム着脱部分の故障の い  なし   
疑  

外国   情報提供   

42l  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス  カートリッジシステム着脱部分の故障の 疑い  血中ブドウ糖減少   外国   情報提供   

422  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ，アベンティス   
カートリッジシステム着脱部分の故障の  

糖増加   
外国   

疑い   
情報提供   

オブテクリック   サノブイ・アベンティス   
カートリッジシステム着脱部分の故障の   血中ブドウ糖増加   

423  インスリンペン型注入器  外国   2  

疑い  
情報提供   

オブチケノック   サノフイ■アベンチイス   
カートリッジシステム着脱部分の故障の い  注射部位痔痛   

424  インスリンペン型注入器  外国   
疑  

情報提供   

425  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス  スタートボタンの故障の疑い   血中ブドウ糖増加   外国   情報提供   

426  インスリンペン型注．L器   オブテクリツク   サノフイ・アベンティス  なし  外国   情報提供   

427  インスリンペン型注入器   オブチクリック  サノフイ・アベンティス   偶発的針穿刺  外国   情報提供   

オブチケノック   
血中ブドウ糖異常、注射部位血  

428  インスリンペン型注入器  サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い  腫   外国   情報提供   

429  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   血中ブドウ糖減少   外国   情報提供   

血中ブドウ糖減少、注射部位出  
430  インスリンペン型注．h器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い  血   外国   情報提供   

オブテクノック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   血中ブドウ糖増加   外国   41   情報提供   

血中ブドウ糖増加、血中ブドウ  
432  インスリンペン型注入器   

431  インスリンペン型注入器  

オブテクリック   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い  糖減少   外国   3   情報提供   
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433  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   
血中ブドウ糖増加、血中ブドウ  

サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い  糖変動   外国   情報提供   

434  インスリンペン型注入器   オブチケJック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   血中ブドウ糖増加、注射部位出  
血   

外国   2   情報提供   

435  インスリンペン型注入器   オブチケノック   
血中ブドウ糖増加、注射部位内  

サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い  出血   外国   情報提供   

436  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンチイス  単位設定ダイアルの故障の疑い   血中ブドウ糖変動   外国   情報提供   

437  インスリンペン型注入器   オブテクノツク   サノフイ・アベンチイス  単位設定ダイアルの故障の疑い   コントロール不良の糖尿病   外国   情報提供   

438  インスリンペン型注入器   オブチクリック   サノフイ・アベンチイス  単位設定ダイアルの故障の疑い   手指痛   外国   情報提供   

439  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位血腫   外国   3   情報提供   

440  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位挫傷   外国   情報提供   

441  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位刺激感   外国   情報提供   

442  インスリンペン型j主人器   オブテクリック   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位出血   外国   4   情報提供   

443  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位出血、注射部位血管外  
漏出   

外国   情報提供   

444  インスリンペン型注入器   オブチタノック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位出血、注射部位損傷   外国   情報提供   

445  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位出血、注射部位療病   外国   情報提供   

446  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位内出血   外国   2   情報提供   

44了  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位痔痛   外国   7   情報提供   

448  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位療病、注射部位血腫   外国   情報提供   
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449  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   注射部位癒痕   外国   情報提供   

450  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   低血糖症   外国   情報提供   

451  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ■アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   薬効欠如   外国   情報提供   

452  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンチイス  外国   情報提供   

453  インスリンペン型注入器   オブテクリック  サノフイ・アベンティス   
スプレイの故障の疑い   外国   2   情報提供   

454  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い、注入 器の故障の疑い  血中ブドウ糖増加   外国   2   情報提供   

455  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   誤った用1の投与、血中ブドウ  
糖増加   外国   情報提供   

456  インスリンペン型注入器   オブテクノック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   異物による損傷   外国   情報提供   

457  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   血中ブドウ糖増加   外国   13   情報提供   

458  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   血中ブドウ糖変動   外国   情報提供   

459  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   高血糖、血中ブドウ糖減少   外国   情報提供   

460  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   注射部位出血、血中ブドウ糖増  
加   外国   情報提供   

4引  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフィーアベンチイス  注入器の故障の疑い   低血糖症、血中ブドウ糖変動、  
血中ブドウ糖増加   外国   情報提供   

462  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障   なし   外国   195   回収（改修）   

463  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障   血中ブドウ糖増加   外国   2   回収（改修）   

464  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アペンティス  ディスプレイの故障   
血中ブドウ糖増加、グリコヘモグ  
ロビン増加   外国   回収（改修）   
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465  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   なし   外国   194   情報提供   

466  インスリンペン型注入器   オブチケノック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   血中ブドウ糖減少   外国   情報提供   

467  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   
血中ブドウ糖減少、血中ブドウ  
糖増加   

外国   3   情報提供   

468  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   血中ブドウ糖増加   外国   54   情報提供   

469  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   血中ブドウ糖増加、救急治療   外国   情報提供   

470  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンチイス  ディスプレイの故障の疑い   高血糖   外国   情報提供   

471  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   コントロール不良の糖尿病   外国   3   情報提供   

472  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンチイス  ディスプレイの故障の疑い   注射部位血腫   外国   情報提供   

473  インスリンペン型注入器   オブチクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   注射部位出血   外国   情報提供   

474  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンチイス  ディスプレイの故障の疑い   注射部位内出血   外国   2   情報提供   

475  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノフイ・アベンチイス  ディスプレイの故障の疑い   注射部位痔痛、血中ブドウ糖増  
加   外国   情報提供   

476  インスリンペン型注入器   オブテクノツク   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   低血糖症   外国   情報提供   

477  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い、カートリッジ スムい  なし   
シテ着脱部分の故障の疑  外国   情報提供   

478  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い、注入器の故 陣の疑い  錯乱状態、血中ブドウ糖増加   外国   情報提供   

479  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   円盤の外れ   なし   外国   情報提供   

480  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   円盤破損   血糖値上昇   外国   情報提供   
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481  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  外部異物混入による播動力の規格逸脱  血糖値上昇   外国   情報提供   

482  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   外部異物混入によるペンの動作不良、  
外部異物混入による摺動力の規格逸脱  高血糖   外国   情報提供   

483  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   カートリッジホルダーの両爪部破損の疑  
日本イーライリリー  い   なし   外国   2   情報提供   

484  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライt」リー   ダイアルの外れ   なし   外国   

485  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ダイアルの外れ、ペン本体の破損  血糖値変動   外国   情報提供   

486  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   ピストン棒の破損   血糖値上昇   外国   情報提供   

487  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ピストン樺の破損、300単位ロック   血糖値上昇   外国   

488  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   なし   外国   

489  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   血糖値上昇   外国   

490  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ  日本イーライリリー  ペン本体の破損   投与過誤、注射部位内出血、血  
糖値変動   外国   2   情報提供   

491  インスリンペン型注入器  ヒューマペンエルゴ  日本イーライリリー   ペン本体の破損、ピストン棒の破損、円 盤の外れ  なし   外国   情報提供   

492  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  300単位ロック   なし   外国   情報提供   

493  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  300単位ロック、ダイアルの外れ   血糖値上昇   外国   情報提供   

494  インスリンペン型注入撰   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   不明   血糖値上昇   外国   2   情報提供   

495  インスリンペン型注入器   
ヒューマペンエルゴ（クリアカート  
リツジホルダー）   日本イーライリリー  外部異物混入による摺動力の規格逸脱  血糖値上昇   外国   情報提供   

496  インスリンペン型注入器   
ヒューマペンエルゴ（ケノアカート  

リツジホルダー）   日本イーライリリー  カートリッジホルダーの両爪部破損の疑 い、ダイアルの外れ  なし   外国   情報提供   
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497  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ（クリアカート ル 
リツジホダー）   

不明   血糖値上昇   外国   情報提供   

498  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ（クリアカート  
リツジホルダー）   

不明   低血糖、高血糖   外国   情報提供   

499  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモア・－ル   日本イーライリリー   液晶表示異常   なし   外国   情報提供   

500  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   液晶表示異常   血糖値上昇   外国   情報提供   

501  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   液晶表示異常、外部異物混入によるペ ンの動作不良  血糖値増加   外国   

502  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   電圧異常低下による使用不能   なし   外国   情報提供   

503  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   電圧異常低下による使用不能   血糖値上昇   外国   情報提供   

504  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   電圧異常低下による使用不能   血糖値変動   外国   情報提供   

505  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   電圧異常低下による使用不能   高血糖   外国   情報提供 

506  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   ピストン棒の破損   血糖値上昇   外国   情報提供   

507  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   血糖値上昇   外国   2  

508  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   糖尿病性ケトアシドーシス   外国   

509  インスリンペン型注入器   ヒューマペンメモアール   日本イーライリリー   不明   血糖値上昇、薬効欠如   外国   

510  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   高血糖、低血糖   外国   情報提供   

インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   低血糖   外国   情報提供   

512  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   
腹部膿瘍、血糖値増加、コント  
ロール不良の糖尿病   外国   情報提供   
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513  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   不明   血糖値上昇   外国   情報提供   

514  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   不明   低血糖   外国   情報提供   

515  ノボペン300  ノボノルディスクファーマ  糖尿病性ケトアシドーシス  外国  2  情報提供  

516  ノボペン300  ノボノルディスクファーマ  低血糖症、倦怠麿  外国  情報提供  

517  ノボペン300  ノボノルディスクファーマ   低血糖症  外国  情報提供  

518   ノボベン300   ノボノルディスクファーマ   医療機器不具合（ピストン棒がロックさ れる）     脳血管発作  外国  情報提供  

519  インスリンペン型注入器   ノボベン300   ノボノルディスクファーマ   医療職器不具合、誤った用1の投与、 ピストンロッドワッシヤ 
ー外れ   外国   情報提供   

520  インスリンペン型注入器   ノポペン300   ノボノルディスクファーマ  薬効欠如   特発性血小板減少性紫斑病、薬  
効欠如   外国   情報提供   

521  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスウファーマ  誤薬投与   不明   外国   2   情報提供   

522  インスリンペン型注入器   ノボペン4   ノボノルディスクファーマ  なし   ケトアシドーシス   外国   情報提供   

523  インスリンペン型注入器   ノボペン4   ノボノルディスクファーマ  医療機器不具合、偶発的過量投与  低血糖症   外国   情報提供   

524  インスリンペン型注入器   ノボペン4   ノボノルディスクファーマ  「正常に動作していない」との訴え  低血糖性意識消失   外国   情報提供   

525  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルター脚部がシースを某通   なし   外国   情報提供   

528  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルターの移動   他の医療機関への搬送   外国   情報提供   

527  冠血管向け／くルーン拡張式血管 カ 

形成術用テーテル   ンカテーテル  ンヤパン  
低血圧  外国  情報提供   

PTCA用バルーンカテーテル   アポットバスキュラー ンヤパン   
形成術用カテーテル  

カテーテルシャフト断裂  

なし  

外国   情報提供   
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529  冠血管向けバルーン拡弓長式血管  
アポットバスキュラー ジャパン  先端チップ断裂   

なし   外国   情報提供   
形成術用カテーテル   

530  冠血管向けバルーン拡張式血管  なし   外国   2  

形成術用カテーテル   カテーテル   ジャパン   

なし   外国   
531  冠血管向け／くルーン拡張式血管 形成術用カテーテル  RXボイジャーPTCA用バルーン カテーテル  アポットバスキュラー ジャパン  バルーン収縮不良  

断裂片の体内遺残、入院期面の   
延長、追加処置   

外国   
ジャパン  

情報提供  
形成術用カテーテル   532  冠血管向けバルーン拡張式血管  マーキュリーPTCA／くルーンカ  アポットバスキュラー  シャフト断裂  

533  冠血管向け／くルーン拡張式血管  カテーテルシャフトの破損   体内遺残（切開し取り出し）   外国   
形成術用カテーテル   

カテーテル先端部の気管内  
534  吸引用滅菌済みチューブ及び力  外国   

テーテル   チューブ内達残  

535  胸部緋液用チューブ   胸部ドレナージ用カテーテルセッ   CookJapan   ガイドワイヤ一による心尖部穿孔   開胸手術   外国   
ト  

情報提供   

536  縮石破砕用鮒子   砕石用バスケットTrapeヱOidRX  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  カテーテル離断   ワイヤー体内遺残   外国   情報提供   

537  静脈用カテーテルイントロデュー   イントロデューサーOS   ボストン・サイエンテイ  ストレーナー体内遺残   外国   
フィツクジャパン   

情報提供   
サキット  

538  心臓・中心循環系用カテーテルガ  PTCAガイドワイヤー   朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   一部体内遺残   外国   情報提供   
イドワイヤ  

539  心臓・中心循環系用カテーテルガ  PTCAガイドワイヤー   朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   
ガイドワイヤー断裂部の外科的  

摘出   
外国   情報提供   

イドワイヤ  

540  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ガイドワイヤーⅣ   朝日インテック   ガイドワイヤーの断裂   一部体内遺残   外国   情報提供   
イドワイヤ  

なし   外国   5  

541  心臓・中心循環系用カテーテルガ イドワイヤ  ACSガイドワイヤーハイドロコー ト  アポットバスキュラー ジャパン  ガイドワイヤー断裂  

ガイドワイヤ一体内遺残   外国   2  

イドワイヤ   542  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSガイドワイヤーハイドロコー ト  アポットバスキュラー ジャパン  ガイドワイヤ一軒裂  

ガイドワイヤー断裂   
ガイドワイヤ一体内遺残、外科   

ジャパン  処置   
外国   情報提供  

イドワイヤ   543  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ACSガイドワイヤーハイドロコー  アポットバスキュラー  

ガイドワイヤー断裂   
ガイドワイヤ一体内達残、追加  
処置   

外国   2  

544ぎ畏芋岩鯛系用カテ‾テルガ   ACSガイドワイヤーハイドロコー ト  アポットバスキュラー ジャパン  
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545  心腹・中心循環系用カテーテルガ  ACSガイドワイヤーハイドロコー  アポットバスキュラー   ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一体内通残の可能   

イドワイヤ   ト   ンヤパン  性   
外国   

546  心撮・中心循環系用カテーテルガ   ACSガイドワイヤーハイドロコー   アポットバスキュラー  
イドワイヤ  ト  ジャパン   ガイドワイヤー断裂   冠動脈穿孔   外国   情報提供   

イドワイヤ   547  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSハイトルクウィスパーガイド ワイヤー  アポットバスキュラー ンヤパン  ガイドワイヤー断裂   なし   外国   情報提供   

548  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSハイトルクウィスパーガイド  
イドワイヤ  ワイヤー   ジャパン   ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一休内達残   外国   

549  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクウィスパーガイド  アポットバスキュラー   ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一体内遺残、外科   
イドワイヤ   ワイヤー   ンヤパン  処置   

外国   2  

ガイドワイヤ一体内達残、追加   
イドワイヤ   550  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクウイスパーガイド  アポットバスキュラt  ガイドワイヤ一軒裂  ジャパン  処置   

外国   2   情報提供  

551  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクウィスパーガイド  アポソトバスキュラー   ガイドワイヤー抜去困難   ガイドワイヤ一体内遺残、外科  
イドワイヤ   ワイヤー   ジャパン   処置   外国   

552  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSハイトルクウイスパーガイド  
イドワイヤ  ワイヤー   ンヤパン   不明   冠動脈穿孔   外国   

553  心依・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクガイドワイヤー  アポットバスキュラー ンヤパン  ガイドワイヤー断裂   
イドワイヤ  なし   外国   2  

554  心臓・中心循環系用カテーテルガ  ACSハイトルクガイドワイヤー  アポットバスキュラー  ガイドワイヤー断裂   ガイドワイヤ一体内遺残、追加  
イドワイヤ  ンヤパン  処置   外国   情報提供   

555  心臓・中心循環系用カテーテルガ   ACSハイトルクバランスガイドワ  
イドワイヤ  イヤー   ンヤパン   ガイドワイヤー断裂   なし   外国   

556  心臓・中心循環系用カテーテルガ   クックガイドワイヤー（ヘパリンな  
CookJap∂∩   

ガイドワイヤーコ・－ティングの体  

イドワイヤ  し）  

ガイドワイヤーコーティングの剥離   内遺残   外国   情報提供   

557  心版・中心循環系用カテーテルガ イドワイヤ  クックガイドワイヤー（ヘパリンな し）  CookJapan   
ワイヤー先端部の体内残存   不明   外国   情報提供   

558  心臓用カテーテルイントロデュー サキット  ゴアイントロデューサシース   ジャパンゴアテックス  不明   アクセス血管の損傷   外国   

ジョンソン・エント∴ジョンソ  
ラッソーカテーテル  

ン   抜去困難   外科的処置による抜去   外国   情報提供   

付カテーテル   
559  心臓用カテーテル型電極  

ク・キット   580  頭蓋内圧測定用トランスデューサ   CODMANMicroSensorベーシッ   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン   マイクロセンサーの破損   頭皮のやけど   外国   情報提供   
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561  頭蓋内圧測定用トランスデューサ 付カテーテル  CODMANMi¢rOSensorベTシッ ク・キット  ジョンソン・エンド・ジョンソ ン   
マイクロセンサーの破損   不明   外国   3   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
582  体内固定用組織ステーブル  エンドカッター  ン   本体の分離／ジョーの開聞困難   縫合不全   外国   4   回収（改修）   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
563  体内国定用組織ステーブル  エンドカッター  ン   不明   縫合不全   外国   5   回収（改修）   

564  単回使用組織生検用針   クック生検針   CookJapan   シース片血管内脱落   なし   外国   情報提供   

565  単回使用注射用針   B－Dディスポーザブル注射針  日本ベクトン・デイツキン ソン  注射針の針折れ   体内残存   外国   情報提供   

566  単回使用内視鏡用結石摘出甜子  採石用バスケットTrapezoldRX  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  カテ→テル離断   ワイヤー体内遺残   外国   情報提供   

567  単回使用内視鏡用結石摘出甜子  採石用バスケットTrapezoidRX  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ワイヤー離断   ワイヤー体内遺残   外国   情報提供   

アポットバスキュラー ジパン  カテーテルの断裂   
568  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  ACSガイドカテーテル  ャ  断裂片の体内遺残、追加処置   外国   情報提供   

ガイディングカテーテル断裂   ガイディングカテーテル休内遺  
569  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  ACSガイドカテーテルバイキング  アポットバスキュラー ジャパン  残、外科処置   

外国   情報提供   

570  中心循環系ガイデイング用血管内 カテーテル  シースセット   
CookJ8Pan   ガイドワイヤーの破損   なし   外国   情報提供   

571  中心循環系ガイディング用血管内  CookJapan   ガイドワイヤーの破損   ガイドワイヤー離断部分の体内  
カテーテル   遺残、静脈切開   

外国   情報提供   

CookJapan   ガイドワイヤーの破断   
ガイドワイヤーの一部の体内残  

572  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  シースセット  存   
外国   情報提供   

573  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  シースセット   
CookJapan   シースがハブから離脱   シースが体内に残存   外国   情報提供   

5了4  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  シースセット   
CookJapan   シースの穿孔   血腫、静脈切開   外国   情報提供   

575  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  シースセット   
CookJapan   シースの破損   なし   外国   情報提供   

576  中心循環系ガイディング用血管内 カテーテル  シースセット   
CookJapan   シースの破断   なし   外国   情報提供   

37ページ   



医療機器不具合報告  

ご∴＝・Li，   
4   三・1  

対筋檜t撃墜㌍㌍  、二・ち笠て芯～1ぶ～、上穿㍍ 1如用「  三ノ軍ン：隼 平成21年3月81日親裁   

内；  ボストン・サイエンテイ パ  不明   
フィツクジャン  

裏胸形成   外国   情報提供   

内i  ボルケーノ1ジャパン  シャフト断裂   なし   外国   情報提供   

う  CookJapan   ガイドワイヤーの断裂   一時的体内遺残   外国   情報提供   

う  CookJapan   ガイドワイヤーの破断およぴアンラベル  なし   外国   情報提供   

継続的な酸素吸入、両肺尖郎胸  
う  CookJap∂∩   カテーテル閉塞  水貯留、肺門部の軽い肺水腫、  外国   情報提供   

発熱）  

う  
用）   

カテーテルの破損   心停止の可能性   外国   情報提供   

栄＝   栄養チューブの離断   手術時闇の延長   外国   情報提供   

（  

ル   ジャパン   バルーン断裂   なし   外国   

封筒   8－Dディスポーザブル針付き注   日本ベクトン・デイツキン ソン  外筒の破損   
血液漏れによる血液の損失   外国   情報提供  

B－Dディスボーザブル注射筒  日本ベクトン・デイツキン ソン  個包装パッケージシール開封のおそれ  感染   外国   情報提供  

8－Dディスポーザブル注射筒   日本ベウトン・デイツキン ソン  個包装パッケージシール開封のおそれ  術後感染症   外国   情報提供  

帯   Leeds－Keio補強用メシュⅠⅠ   ユフ精器   なし   骨破損   外国   3   情報提供   

アポットバスキュラー  
せ   パークローズPROGUDE  ンヤパン   なし   大腿動脈閉塞   外国   

パークローズPROGuDE   アポットパスキュラー ジパン  アキュテーターワイヤの断裂、ガイドの 断  外科処置   廿   ャ  裂  
外国   

セ・   パークローズPROGuDE   アポットバスキュラー パ  カフミス、抜去困難   
ジャン  外科処置   外国   

パークローズPROGUD［   アポットバスキュラー ジパン  シースの断裂   
セ1   ャ  外科処置   外国   

iヰ   一般的   

中心循環系血管  
577     綴材   

中心循環系血管  
578  

テル   

中心静脈用カテー  
5了9  

デューサキット   

580  中心静脈用カテー  

デューサキット   

581  中心静脈用カテー  

デューサキット   

582  中心静脈用カテー  

デューサキット   

583  長期的使用胃癌   

バルーン拡張式血  
584  

テーテル   

585  汎用針付注射筒   

586  汎用注射筒   

587  汎用注射筒   

588  非吸収性人工靭   

589  非吸収性縫合糸   

590  非吸収性縫合糸   

592  非吸収性縫合糸   

59†  非吸収性縫合糸  
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アポットバスキュラー  
パークローズPROGuDE  スーチャーの縫合不全   

血腫、急性呼吸窮迫症候群、腎  
593  非吸収性縫合糸セット  不全   

外国   
ジャパン  

594  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGuDE   アポットバスキュラー パ  フットの収納不全   
ジャン  

なし   外国   

アポットバスキュラー  
595  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGuDE  ジャパン   フットの収納不全   血管壁損傷・外科処置   外国   

596  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGuDE   
アポットバスキュラー  
ジャパン   フットの断裂   なし   外国   

597  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGuDE   アポットバスキュラーh－ パ  フットの破損   
ジャン  なし   外国   7  

598  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGUDE   
アポットバスキュラー  

フットの破損   
外科処置、断裂片の体内遺残、  

ジャパン  脚の冷感、動脈閉塞   
外国   

アポットバスキュラー  
599  非吸収性縫合糸セット   パークローズPROGuDE  ジャパン   不明   血管閉塞、追加処置   外国   

600  非吸収性縫合糸セット   
パークローズバスキュラーク ロ 
ージャーシステム   ジャパン   急性血栓症、外科処置   外国   

601  非吸収性縫合糸セット   
パークローズバスキュラーク  
ロージャーシステム   ジャパン   ニードル配備位置不全   外科処置   外国   

602  ブタ歯胚組織使用歯居組織再生   エムドゲインゲル   

用材料  
生化学工業   なし   歯周外科手術後の感染症   外国   情報提供   

603  プログラム式植込み型輸液ポンプ  シンクロメッドⅠⅠポンプ   日本メドトロニック   なし   過暮投与による眩t、呼吸抑制   外国   情報提供   

604  プログラム式植込み型輸液ポンプ  シンクロメッドIlポンプ   日本メドトロニック   不明   昏睡   外国   情報提供   

605  ヘパリン使用心腹・中心循環系用 カテーテルガイドワイヤ  クック・ガイドワイヤー   
CookJapan   なし   医原性スタンフォードA型解離   外国   情報提供   

／くイクリルプラス   606  ポリゲラクテン縫合糸  ン   ジョンソン・エンド・ジョンソ   滅菌不良   創部感染   外国   回収（改修）   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
607  ポリグリカブロン縫合糸   モノクリル  ン   滅菌不良   創部感染   外国   回収（改修）   

608  末梢静脈挿入式中心静脈用力 テーテルイントロデューサキット  ファーストピック   日本ベクトン・デイツキン ソン  カテーテル破断   体内遺残   外国   情報提供   
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篇露 箋 こ般附各称 
∴「■、  学績遜攣攣      “ゝ′≒管’ブ与≒；てこ、方々ネ～：、、索ニ、二、ペニ1プ、∵莞‥ 素＝鞄＊集金先生糠醗  ㌧仁攣㌣、、rこ′ 、、総繕汝、、ン    平成2一年8月31日親を   

609  輸血・カテーテル用アクセサリー  20／30インデフレータープライオリ  アポットバスキュラー   空気塞栓による胸痛及び心電図   
異常音後に、圧力ゲージ不良の可能性  外国   

セット   ティー／くック   ジャパン  

610  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   外陰浮腫、イレウス   外国   情報提供   

回腸痛孔術による分泌暮過多、  
皿  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム■ジャパン  不明  クレアチニン値増加、限局性腹  外国   情報提供   

腔内液貯留  

612  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   骨盤膿瘍   外国   情報提供   

613  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジ工ンザイム・ジャパン  不明   手術創部の組織壊死   外国   情報提供   

614  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジ工ンザイム・ジャパン  不明   体液貯留、感染症の疑い   外国   情報提供   

615  癒着防止吸収性／くリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   嚢リンパ腫   外国   情報提供   

セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   
白血球敬増加、血小板数増加、  

616  癒着防止吸収性バリア  腹痛、発熱   
外国   情報提供   

セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   
白血球数増加、膿瘍樺の腫癌、  

617  癒着防止吸収性バリア  血小板数増加、腹痛、発熱   
外国   情報提供   

618  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   白血球増加症、腹腔内液貯留   外国   情報提供   

619  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   腹腔内液貯留   外国   情幸艮提供   

620  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明   閉塞   外国   情報提供   

発作性心房頻脈、閉鎖したルー  

621  癒着防止吸収性／くリア   セブラフイルム   ジェンザイム・ジャパン  不明  プの閉塞、急性右側腹痛、微  外国   情報提供   
小、薄皮性非血管性癒着  

622  癒着防止吸収性バリア   セブラフイルム  ジェンザイム・ジャパン  不明  癒着   外国   情報提供   

623  癒着防止吸収性バリア  セブラフイルム  不明  リンパ嚢腫   外国   情報提供   
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分類④：生体機能補助・代行機器（1298件）  

624  一時的使用ペーシング機能付除   デフイブリレータTEC－7600シリー  
日本光電工業   

デマンドペーシングモードにて誤動作す  
細動器  ズカルジオライフ  る   

なし   国内   回収（改修）   

植込み型除細動器ペースメーカ  セントジュード・メディカ  
625   リード   

DurataICDスクリューインリード   ル   不明   心穿孔   国内   

リード   リード   626  植込み型除細動器・ペースメーカ   RIATASTOptimスクリューイン   セントジュード・メディカ ル   不明   心穿孔   国内   

627  植込み型除細動器・ペースメーカ リード  6940キャブシュアーフィックス心 房リード  日本メドトロニック   接続不良の疑い   なし   国内   情報提供   

628  植込み型除細動舗トペースメーカ リ 日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断 線  不要な除細動   
ード   

国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
629   リード   Sprintスグノユーインリード   日本メドトロニック   リード断線の疑い   なし   国内   情報提供   

植込み型除細勤番・ベースメーカ  
630   リード   Sprintスグノユーインリード   日本メドトロニック   リード断線の疑い   不要な除細動   国内   5   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
631   リード   

Sprintスグノユーインリード   日本メドトロニック   リード不全   なし   国内   情報提供   

632  植込み型除細動器・ペースメーカ リード  SprintスグJl－インリード   日本メドトロニック   リード不全   不要な除細動   国内   2   情報提供   

植込み型除細勤番・ペースメーカ  
633   リード   Sprintスケノユーインリード   日本メドトロニック   鎖骨下でのリード断線   不要な除細動   国内   2   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
634   リード   

Sprlntスグノユーインリード   日本メドトロニック   鎖骨下でのリード不全   不要な除細動   国内   情報提供   

835  植込み型除細動儲巨ペースメーカ  

リード   
Sprintスグノユーインリ「ド   日本メドトロニック   断線の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
636   リード   

Sprintタインドリード   日本メドトロニック   リード断線の疑い   なし   国内   2   情報提ノ供   

637  植込み型除紬動器・ペースメーカ  

リード   
Sprintタインドリード   日本メドトロニック   リード断線の疑い   不要な除紳動   国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
甲8   リード   

Sprintタインドリード   日本メドトロニック   リード不全   なし   国内   情報提供   

639  植込み型除細動器・ペースメーカ  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断   なし   

リード   リード  線  
国内   4   情報提供   
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轡   
番号   一般的名稿   販売名   準績磁蒜攣 

※㌧巧予十ヤ∴有声苧や㌧ン  …こ∴■こ  ⊥・i・  章牒摘胡t㌍㌣薄 平成21年8月81日現在   

植込み型除縄動器・ペースメーカ  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断   オーバーセンシング   640   リード   リード  線  

国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
日本メドトロニック   

アンカリングスリーブ付近でのリード断  
6朋   リード   リード  線   

不要な除細動   園内   3   情報提供   

642  植込み型除細動器・ペースメーカ  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断 い  不要な除細動   リード   リード  線疑  

国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード不 全  不要な除細動   643   リード   リード  国内   情報提供   

Sprintフィデリススクリューイン  
リード  リード  

日本メドトロニック   鎖骨下でのリード断線   不要な除細動   国内   情報提供   

845  植込み型除細動器・ペースメーカ  
リード   リード   

日本メドトロニック   断線の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

648  植込み型除細動暑旨・ベースメーカ  
リード   リード   

日本メドトロニック   リード断線   なし   国内   情報提供   

647  植込み型除細動器・ペースメーカ  
リード   リード   

日本メドトロニック   リード断線の疑い   なし   国内   3   情報提供   

648  植込み型除細動器・ペースメーカ  
リード   リード   

日本メドトロニック  リード断線の疑い   不要な除細動   園内   20   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
649   リード  

日本メドトロニック  リード不全   なし   国内   2   

リード  
情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
リード   リード   

日本メドトロニック   リード不全   不要な除細動   国内   5   情報提供   

651  植込み型除細動器・ペースメーカ  
Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断 のい  不要な除細動   

リード  線疑  国内   情報提供   

652  植込み型除細動器・ペースメーカ リード  Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   断線の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
653   リード   

Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   リード断線   なし   園内   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
654   リード   

Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   リード断線の疑い   不要な除細動   国内   3   情報提供   

植込み型除細動器・ペースメーカ  
655   リード   

Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   リード断線の疑い   不要な除細動、ペーシング不全   園内   情報提供   

856  植込み型除細動器・ペースメーカ リード  Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   リード不全   なし   国内   情報提供   
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植込み型除細動器ペースメーカ  
657   リード   

Sprintフィデリスタインドリード  日本メドトロニック   リード不全の可能性   なし   国内   情報提供   

658  植込み型除細動器・ペースメーカ  

リード   TRANSVENEl）－ドシリーズ  日本メドトロニック   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   情報提供   

659  植込み型除細動器・ペースメーカ リード  スペクトラックス   日本メドトロニック   鎖骨下でのリード断線   なし   国内   情報提供   

660  植込み型除細勤番・ペースメーカ  Myoporeリード   日本ライフライン   リードインピーダンス上昇、ペーシング  
リード  不全   

リードの交換   国内   

ボストン・サイエンテイ  
四  植込み型除紬動器・ペースメーカ リード  イージートラック2リード  フィツクジャパン   リード断線の疑い   なし   国内   2   情報提供   

662  植込み型除細動器・ペースメーカ  ボストン・サイエンテイ  
リード   フィツクジャパン   リード損傷の疑い   なし   国内   情報提供   

863  植込み型心臓ペースメーカ   ミニスイング200   ソーリン   イントロゲーション不能   ペースメーカの交換   国内   

664  植込み型心臓ペースメーカ   ダイアモンド   日本メドトロニック   ワイヤーの離脱による機能停止   徐脈   国内   情報提供   

665  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックAdaptaDR   日本メドトロニック   電池早期消耗   なし   国内   情報提供   

666  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックAdapt8DR   日本メドトロニック   不明   心室細動   国内   情報提供   

667  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックEnP山se2DR   日本メドトロニック   テレメトリ不全   なし   国内   情報提供   

668  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックEnRhythnl   日本メドトロニック   リセット   腹部不快感   国内   情報提供   

669  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700  日本メドトロニック   機能停止   なし   国内   情報提供   

670  植込み型心蛾ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700  日本メドトロニック   機能停止   意識消失   国内   情報提供   

671  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700   日本メドトロニック   機能停止   失神   国内   情報提供   

872  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700  日本メドトロニック   機能停止   徐脈   国内   2   情報提供   

673  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700  日本メドトロニック   楓能停止   体調不良   国内   情報提供   
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音二、、きつ 

鵬彿沓 釜蛋義く蔓≡警笛空ミミ警芸  、アニンリき こ戚的名称   
対応機t 

不集ぜ虔知新 

6了4  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaDR了00  日本メドトロニック   ワイヤーの離脱による機能停止   徐脈   国内   2   情報提供   

675  植込み型心塊ペースメーカ   メドトロニックKappaDR700  日本メドトロニック   不明   死亡   国内   2   情報提供   

676  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaSR700  日本メドトロニック   機能停止   なし   園内   3   情報提供   

677  植込み型心且蔵ペースメーカ   メドトロニックKappaSR700  日本メドトロニック   機能停止   徐脈   国内   情報提供   

678  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaSR了00  日本メドトロニック   捜能停止   めまい   国内   情報提供   

679  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックKappaSR700  日本メドトロニック   ワイヤーの離脱による機能停止   徐脈   国内   情報提供   

680  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックK8PPaVDD700  日本メドトロニック   概能停止   なし   国内   情報提供   

881  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックSigmaDR   日本メドトロニック   出力停止   不快感   国内   情報提供   

682  植込み型心版ペースメーカ   メドトロニックSigmaSR   日本メドトロニック   ルーズピン疑い   なし   国内   2   情報提供   

683  植込み型心臓ペースメーカ   メドトロニックSigmaVDD   日本メドトロニック   ワイヤー離脱による機能停止   徐脈   国内   情報提供   

684  植込み型心臓ペースメーカ   インシグニアプラスDR   ボストン・サイエンテイ  
フィツクジャパン   

ペースメーカの交換術   匡1内   情報提供   

685  植込み型心臓ペースメーカ   ネクサスプラスDR   ボストン・サイエンテイ パン  電池早期消耗の疑い   
フィツウジャ  

ペースメーカ交換柿   国内   情報提供   

686  植込み型療病緒和用ステイミュ  接続不良の疑い   刺激感の変化   国内   情報提供   
レータ   

687  植込み型療病繕和用ステイミュ レ 日本メドトロニック   リード断線   刺激の消失   国内   
ータ   

情報提供   

日本メドトロニック   リード断線   刺激の変化   国内   情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  
689  植込み型病変識別「7－力   マイクロマーク  マイクロマーク先端部破断   なし   国内   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  
不明   

炎症反応によるマーカーの外科  
690  植込み型病変識別「7一力   688  植込み型療病緩和用ステイミュ レ一夕  パイシスクオードリード  マイクロマーク  ン  的抜去   

国内   情報提供   
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891  ウシ心のう膜弁   
膜生体弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう   エドゥーズライフサイエ ンス  なし   感染性心内膜炎   国内   情報提供 

692  ウシ心のう腹弁   カーペンターエドワtズ牛心のう  
膜生体弁   ンス   なし   人工弁の摘出   国内   情報提供   

693  ウシ心のう康弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁   ンス   なし   僧帽弁閉鎖不全症   国内   情報提供   

694  ウシ心のう康弁   
鷹生体弁   力丁ペンターエドゥーズ牛心のう   エドゥーズライフサイエ ンス  自己組織の増殖   三尖弁閉鎖不全症   国内   情報提供   

695  ウシ心のう康弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう 膜生体弁  エドワーズライフサイエ ンス  自己細織の増殖、弁尖の肥厚、変性及 び損傷  大動脈井関鎖不全症   国内   情報提供   

696  ウシ心のう旗弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁   ンス   石灰化   大動脈弁狭窄症   国内   2   情報提供   

697  ウシ心のう膜弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁   ンス   不明   大動脈弁狭窄症   国内   情報提供   

698  ウシ心のう旗弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
旗生体弁   ンス   不明   大動脈井関鎖不全症   国内   情報提供   

699  ウシ心のう膜弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁マグナ   ンス   なし   感染性心内膜炎   国内   情報提供   

700  ウシ心のう康弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
腐生体弁マグナ   ンス   弁の機能不全   大動脈井関鎖不全症   国内   情報提供   

701  ウシ心のう旗弁   
族生体弁マグナ   カーペンターエドゥーズ牛心のう   エドゥーズライフサイエ ンス  不明   なし   国内   情報提供   

702  ウシ心のう康弁   カーペンターエドワーズ牛心のう  
鷹生体弁マグナ   ンス   不明   逆流   国内   情報提供   

703  ウシ心のう康弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜僧帽弁プラス   ンス   なし   逆流   国内   情報提供   

704  ウシ心のう康弁   
膜僧帽弁プラス   カーペンターエドゥーズ牛心のう   エドゥーズライフサイエ ンス  なし   人工弁の摘出   国内   情報提供   

705  ウシ心のう陳弁   カーペンターエドゥーズ牛心のう  
旗僧帽弁プラス   ンス   不明   なし   国内   情報提供   

706  下肢再建用人工材料   K－MAXKNEEシステムK－5   日本メディカルマテリアル  大腿骨コンポーネントステム部の折損   人工膝関節の機能不全又は機  
能低下   国内   情報提供   

707  下肢再建用人工材料   PHYSIO－HJPSYSTEMリコンスト ラクションカップGA56  日本メディカルマテリアル  ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

ナーが脱離）   低下   国内   情報提供   
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鬱㌔お、ミ；貴 

一般的名称   夷 ー▼・：  

平成21年3月さ1日 

用人工材料   ヒンジ聖人工膝関節   日本メディカルマテリアル  サイドボルトの緩み   
人工膝関節の機能不全又は機  
能低下   

国内   情報提供   

用人工材料   ヒンジ聖人工膝関節   日本メディカルマテリアル  大腿骨補綴部のステムの折損   
人工膝関節の機能不全又は機  
能低下   

国内   3   情報提供   

MULT卜LINKゼータコロナリース  
テント  テントシステム   ジャパン   不明   亜急性ステント血栓症   国内   

テント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース ンスム  アポットバスキュラー パン  カテーテルシャフト断裂   

テトシテ  ジャ  
なし   国内   

テント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース ントシステム  アポットバスキュラー ジパン  ステントの移動   

テ  ャ  なし   国内   2  

MUし丁卜LINKビジョンコロナリース   アポットバスキュラー パ  不明   
テント  

テントシステム  ジャン  
亜急性ステント血栓症   国内   

MULTl－L掴Kミニビジョンコロナ  
テント  リーステントシステム   ジャパン   なし   国内   

MULT卜しINKミニビジョンコロナ  
テント  リーステントシステム   ンヤパン   亜急性ステント血栓症   国内   

ジョンソン・エント∴ジョンソ  
テント   CYPherステント  ン   カテーテル抜去困難、バルーン破裂  手術時間の延長   国内  情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント  Cypherステント  ステント脱落   ステント体内遺残  国内   3  情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント  Cypherステント  

ン  断裂  
ステント体内遺残の可能性   国内  情報提供  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント  Cypherステント  

ン   
ステント破損  ステント破損片の休内残留  国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント   Cypherステント  ／くルーン破裂   血圧低下   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント   Cypherステント  ン   不明   亜急性ステント血栓症   国内   2   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
テント   Cypherステント  不明   亜急性ステント血栓症の可能性   国内   2   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
Cypherステント  不明   

亜急性ステント血栓症の可能  
テント  ン  性、心室細動   

国内   3   情報提供   

ジョンソン・エント∴ジョンソ  
テント   Cypherステント  ＿′   

不明   遅発性ステント血栓症（LST〉   国内   情報提供   

一般的名称   

708  下肢再建用人工材料   

709  下肢再建用人工材料   

710  冠動脈ステント   

皿  冠動脈ステント   

712  

713   

714  冠動脈ステント   

了15  冠動脈ステント   

了16  冠動脈ステント   

717  冠動脈ステント   

718  冠動脈ステント   

719  冠動脈ステント   

720  冠動脈ステント   

721  冠動脈ステント   

723  冠動脈ステント   

724  冠動脈ステント   

722  冠動脈ステント  
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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
725  冠動脈ステント   Cyph8「ステント  不明   遅発性ステント血栓症（VLST）   国内   4   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   

ポジティブリモデリング、遅発性  
726  冠動脈ステント   Cypherステント  ステント血栓症（VLST）   国内   3   

ン  
情報提供   

727  冠動脈ステント   ツナミ   テルモ   ステント脱落   体内遺残   国内   2   情報提供   

728  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ  日本バイオセンサーズ  ステント脱落、／くルーンラブチャー  冠動脈外へのステント体内遺残   国内   
ム  

情報提供   

729  冠動脈ステント   
S－St¢ntコロナリーステントシステ ム  日本／くイオセンサーズ  バルーン拡張困難   なし   国内   情報提供   

730  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ  日本バイオセンサーズ  ／くルーン先端チップの離脱   なし   国内   
ム  

情報提供   

731  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ   日本バイオセンサーズ  ／くルーン破裂   なし   国内   
ム  

情報提供   

ドライバーコロナリーステントシス  
日本メドトロニック   ステントの脱落   

外科的処置くステント回収のた  
732  冠動脈ステント  め）、体内遺残の可能性   国内   テム  

情報提供   

733  冠動脈ステント   
ドライバーコロナリーステントシス  

日本メドトロニック   不明   亜急性ステント血栓症   国内   2   

テム  
情報提供   

了34  冠動脈ステント   
マイクロドライバーコロナリーステ  

日本メドトロニック   ステントの脱落   ステントの体内遺残の可能性   国内   
ントシステム  

情報提供   

735  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フジャパン  ステント脱落   
ィツク  

ステント体内遺残   国内   5   情報提供   

736  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント   ステント体内遺残、冠動脈閉塞   国内   情報提供   

737  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ステントのずれ   皮庸切開   国内   情報提供   

738  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジヤ／くン  不明   亜急性ステント血栓症   国内   2   情報提供   

739  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   亜急性ステント血栓症の疑い   国内   情報提供   

急性心筋梗塞、亜急性ステント  
740  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明  血栓症   

国内   情報提供   

741  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   
急性心筋梗塞、遅発性ステント  
血栓症   

国内   情報提供   
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742  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   

急性ステント血栓症、心筋梗塞、  
心室中隔穿孔   

国内   情報提供   

743  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   外科的処置   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ  
不明  

心原性ショック、韮急性ステント  
744  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント   フィツクジャパン  血栓症   

国内   情報提供   

745  冠動脈ステント   ボストン・サイエンテイ フジャパン  心室頻拍（VT）、心室細動  
（VF）、亜急性ステント血栓症   国内   情報提供   

ィツク  

746  冠動脈ステント   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  
遅発性ステント血栓症（LST）の  
疑い   

国内   2   情報提供   

TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   
遅発性ステント血栓症（VLST）の  

747  冠動脈ステント  
疑い   

国内   3   情報提供  

遅発性ステント血栓症、急性心  
748  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明  筋梗塞   

国内   情報提供   

749  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁からの逆流の疑い   なし   国内   

750  機械式人工心臓弁   ATS／くイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  リーフレットの開放制限   不明   国内   

751  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心版弁  センチュリーメディカル  不明   
圧較差の上昇とリーフレット開放  
制限の疑い   

国内   

752  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  不明   人工弁感染性心内膜炎   国内   

753  織機式人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セント・ジュード・メディカ  

弁葉の可動障害   血栓   国内   
ル  

754  機械式人工心臓弁   人工弁の破損   なし   国内   
SJMリージェント人工心臓弁  セント・ジュートメディカ ル  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
755  吸収性靭帯固定具   バナロック  アンカーの破損・脱転   脱転したアンカー・の抜去柿   国内   情報提供   

ン  

ジョンソン・エントジョンソ  
バナロック  インサーターの破損  インサーター先端部の体内残存   国内   情報提供  

ン  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
バナロックRC  アンカーの破損  

アンカー破損片の休内残存の可  
757  吸収性靭帯固定具  能性   

国内   情報提供  
ン  

758  吸収性体内固定用ネジ   

756  吸収性靭帯固定具  

スーパーフィクソープ30   タキロン   スクリューの破損   骨片の偏位   国内   2   情報提供   

48ページ   



医療機器不具合報告  

759  吸収性体内固定用プレート   ラクトソープ   メディカルユーアンドエイ  なし   再手術   国内   情報提供   

760  吸収性体内国定用プレート   ラクトソープ   メディカル皐－アンドエイ  プレートの破損   再手術   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
761  頸動脈用ステント   頸動脈用プリサイス  

目的部位以外へのステント体内  
ン   目的部位以外でのステント展開  遺残   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
762  頚動脈用ステント   頚動脈用プリサイス  ン   不明   脳卒中   国内   情報提供   

763  血液透析漉過器   旭中空糸型ヘモダイアフィルター  旭化成クラレメディカル  不明   血液透析漉退治療時の血圧低  
下   国内   情報提供   

764  血液透析濾過器   トレスルホンHDF   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

785  血球細胞除去用浄化器   セルソーバ   旭化成クラレメディカル  血液凝固、目詰まり   悪寒、溶血、貧血   国内   情報提供   

788  血球細胞除去用浄化器   セルソーバE   旭化成クラレメディカル  不明   体外循環施行時の血圧低下、気  
分不良、腹痛、呼吸困難   園内   情報提供   

767  合成人工硬膜   シームデュラ   グンゼ   製品が外れていたため抜去   髄液漏   国内   情報提供   

768  コラーゲン使用人工血管   ミードックスヘマシールドウーブ ンラフト  マッケ・ジャパン   
グ  人工血管の穿孔   出血   国内   4   情報提供   

769  再使用可能な麻酔用呼吸回路  ORジャクソンリースセット   五十嵐医科工業   人エ▲との併用による閉塞   肺損傷   国内   回収（改修）   

770  酸素濃縮装置   ハイサンソTO－90－5E   日本特殊陶業   機器内部の配管外れ   一時的酸素不足   国内   情報提供   

771  持続緯徐式血液濾過器   ヘモフィールCH   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   、 5   情報提供   

772  持続緒徐式血液濾過器   ヘモフィールSH   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

773  持続綻徐式血液濾過用血液回路  持続ろ過用血液回路   JUNKENMEDICAL  持続ろ過用血液回路の加温バッグより   なし   
液漏れ  国内   回収（改修）   

774  持続緩徐式血液濾過用血液回路  持続ろ過用血液回路   
持続ろ過用血液回路の加温／くッグよリ  

JUNKENMEDICAし   液漏れ   血圧低下   国内   回収（改修）   

775  持続的自動気道喘圧ユニット  KM－AUTOCPAPケイエムオート シーパップ  メトラン   強度不足によるひび割れ、インベラーの  
変形、焦げ   国内   
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776  自動植込み型除細勤器   アトラス十VR   セントジュード・メディカ  
ル   早期電池消耗   ICD交換柿の施行   国内   情報提供   

777  自動植込み型除細勤器   マキシモVR   日本メドトロニック   不明   軽い火傷   国内   情報提供   

778  自動植込み型除細動器   ベンタックMINIⅣシリーズ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  テレメトリ不全   除細動器交換術   園内   情報提供   

779  自動腹膜濯流用装碓   ホームAPDシステムゆめ   バクスター   システムエラー1103   発熱   国内   

780  食道用ステント   ウルトラフレックス食道用カバード  
久テント   フィツクジャパン   ステント移動   ステント追加留領   国内   情報提供   

781  食道用ステント   ウルトラフレックス食道用カバード  
ステント   フィツクジャパン   不明   大腸穿孔   国内   情報提供   

782  除細動機能付植込み型両心室 ペ 
ーシングパルスジェネレータ   日本メドトロニック   原因不明のノイズによる不要な除細動  不要な除細動   国内   情報提供   

783  除細動機儲付植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  コンチェルトC154DWK   日本メドトロニック   ルーズピンの疑い   ペーシング不全   国内   情報提供   

784  除細動機能付植込み型両心室 ペ 
ーシングパルスジェネレータ   日本メドトロニック   不明   心肺停止   国内   情報提供   

785  除細動機能付植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  メドトロニックInSync川マーキー  日本メドトロニック   電池早期消耗の疑い   なし   国内   情報提供   

788  除細動機能付植込み型両心室 ペ ボストンtサイエンテイ  

ーシングパルスジェネレータ   フィツクジャパン  早期電池消耗の疑い  なし   国内   情報提供   

787  除細動機能なし植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレ 

ータ   日本メドトロニック  リセット  なし   国内   情報提供   

788  除細動機能なし植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  メドトロニックInSync8040   
日本メドトロニック   CT検査後のリセット   なし   国内   情幸艮提供   

789  心外腰植込み型ペーースメーカリー ド  エンコアデック   
センチュリーメディカル  ペースメーカリードの断線の疑い   なし   国内   

790  心外旗植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーEpi（バイポーラ）  
ド  リード   日本メドトロニック   リード断線   なし   国内   情報提供   

心外旗植込み型ペーースメーカリー  
791   ド   日本メドトロニック   リード断線   

ペーシング不全、センシング不  
リード  全   国内   情報提供   

792  心外旗植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーEpi（ユニポーラ）  
日本メドトロニック   リード不全   

センシング不全、ペーシング不  
ド  リード  全   国内   情報提供   
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793  フリースタイル生体井   日本メドトロニック   心内膜炎による組織の変性   仮性瘡   国内   情報提供   

794  人工血管付ブタ心臓弁   フリースタイル生体弁   日本メドトロ土ック   弁尖の断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
795  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ピナクルメタルインサート  インプラントの摩耗   摩耗による再置換   国内   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
796  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ピナクルメタルインサート  メタルインサートの脱転   再留置   圏内   

ン  
情報提供   

術中骨折   国内   
了9了  人工股関節寛骨ロコンポーネント  ユニバーサルアセタブラーカップ システム  ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  不明  

情報提供   

798  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ODEVプリマロックトータルヒップ システム  日本エム・ディ・エム  インナーヘッドの脱転   股関節からの異音による再手術   国内   情報提供   

799  人工股関節寛骨臼コンポーネント  口蓋カップGAO2   
ソケットの関節据動部であるセラミックイ  日本メディカルマテリアル   ンレ一部の破損   

低下   
国内   情報提供   

800  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ソケットの関節摺働部であるセラミックイ  日本メディカルマテリアル   ンレ一部の破損   

低下の可能性   
国内   情報提供   

801  人工股関節寛骨臼コンポーネント  日量カップGAO2   
ライナーの阻節摺勤部であるセラミック  

日本メディカルマテリアル   インレ一部の破損   低下   国内   9   情報提供   

802  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   日本メディカルマテリアル  ライナーの関節据動部であるセラミック インレ 
低下の可能性   国内   

一部の破損   
情報提供   

803  人工股関節寛骨臼コンポーネント  日量カップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱雛）   
低下   

国内   22   情報提供   

804  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼重力ップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱離）   
低下の可能性   

国内   4   情報提供   

805  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱離）の可能性   低下   国内   情報提供   

806  人工股関節実骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   日本メディカルマテリアル  ライナーの破損又は脱転（金属製シェル からライナ 
ーが脱離）   低下   

国内   情報提供   

807  人工股関節美骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）   低下の可能性   国内   情報提供   

808  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）の可能性   低下   国内   情報提供 

809  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）の可能性   低下の可能性   国内   4   情報提供   
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811  人工股関節大腿骨コンポーネント   
GA76   

812  人工股関節大腿骨コンポーネント  PHYSJO－HJPSYSTEMステム GA76  日本メディカルマテリアル  ステムネック部の破損   人工関節の機能不全又は機能  
低下   国内   2   情報提供   

813  人工骨インプラント   骨補填柏オスフェリオン  オリンパステルモバイオ  
マテリアル  吸収（消失）  再手術   国内   情報提供   

814  人工骨インプラント  骨補填材オスフェリオン  オリンパステルモバイオ  
マテリアル  吸収（消失）  療病   国内   情幸艮提供   

815  人工骨インプラント   バイオセラム人工骨   ステム部の折損  人工関節の機能不全又は機能  
低下   

国内   情報提供   

816  人工骨インプラント   カルシタイト   白賄   異物混入   なし   国内   2   回収（改修）   

817  人工骨インプラント   アパセラム（滅菌済み）   HOYA   不明   術後感染症   国内   

818  人工骨インプラント   ／くイオペックスーR   HOYA   本品の脊柱管内漏出の疑い   両下肢麻痺   国内   

819  人工骨インプラント   ／くイオペックスーR   HOYA   不明   感染性偽関節   国内   

ジョンソン■エンド・ジョンソ  
820  人工骨頭   デビューエリートヘッド  

ン   インプラントの摩耗   腫脹による再置換   国内   情報提供   

821  人工骨頭   SN人工骨頭   
スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   術後感染   再手術実施   国内   情報提供   

822  人工骨頭   SN人工骨頭   
スミス・アント∴ネフユー  
オーソペディックス   PEインサートの摩耗   再手揃実施   園内   情報提供   

823  人工骨頭   タンデムバイポーラー   スミス・アンド・ネフユー オ 
ーソペディックス   手術時間の延長   国内   2   情報提供   

タンデムバイポーラー   スミス・アントネフユー  
オーソペディックス   フエモラルヘッドの脱転   再手術実施   国内   2   情報提供   

825  人工骨頭   タンデムバイポーラー   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   再手術実施   国内   情報提供   

826  人工骨頭   

824  人工骨頭  
OD∈∨バイポーラシステム   日本エム・ディ・エム  人工股関節の脱転   人工股関節の脱転による再手術   ライナーの摩耗  国内   情報提供   
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827  人工骨頭   ODEVバイポーラシステム   日本エム・デイ・エム  ステムのシンキング   ステムのシンキングよる再手術   国内   情報提供   

828  人工骨頭   K－MAXデュアルカップー05   
人工関節の機能不全又は機能  

日本メディカルマテリアル  ／くイポーラカップのインナーカラー脱転   低下   国内   情報提供   

829  人工骨頭   
PHYSIO－HIPSYSTEM／〈イポー  

日本メディカルマテリアル  バイポーラカップの脱転   
人工関節の機能不全又は横能  
低下   

国内   2   

ラGAO2  
情報提供   

830  人工骨頭   
人工関節の機能不全又は機能  

PHYSlOTHIPSYSTEMバイポー ラGAO2  日本メディカルマテリアル  バイポーラカップの破損  低下   
国内   情報提供   

831  人工心肺用回路システム   JMS人工心肺回路N   ジェイ・エム・エス   血液漏れ   なし   国内   情報提供   

832  人工心肺用回路システム   メラエクセライン回路N   泉工医科工業   熱交換器部の漏れ   なし   国内   回収（改修）   

833  人工心肺用システム   スタッカート人工心肺装置SⅢ  ソーリン   
人工心肺装置ローラーポンプのエラー  
表示   

なし   国内   

834  人工心肺用システム   スタッカート人工心肺装置SⅢ  ソーリン   人工心肺装置ローラーポンプの停止  なし   国内   情報提供   

835  人工心肺用貯血槽   JMS心内血貯血槽   ジ土イ・エム・エス   通液不良   なし   国内   情報提供   

836  人工内耳   コントウアインプラント   日本コクレア   不明   感染   国内   2  

837  人工内耳   クラリオン人工内耳システム  日本／くイオニクス   体外機器とリンクしない   インプラント摘出、交換   国内   3   情報提供   

838  人エ1   ハイグロベビー   タイコヘルスケアジャパン  ジャクソンリース回路との接続の組合せ による不具合  肺気胸   国内   

839  人工膝関節大腿骨コンポーネント  PHYSIO－KNEESYSTEM大腿骨コ ンポーネントGBO2  日本メディカルマテリアル  大腰骨コンポーネントの破損   人工膝関節の機能不全又は機  
能低下   国内   情報提供   

840  侵襲式体外型心臓ペースメーカ  5348体外式SSIペースメーカ  日本メドトロニック   ペーシングレートの異常   なし   国内   情報提供   

841  新生児り卜児用人工呼吸器  ベアーカブ750psv小児用人工呼 吸器  アイ・エム・アイ   
内部チューブ誤接続による酸素濃度不   不明   
良  

国内   情報提供   

842  新生児り卜児用人工呼吸器  新生児・小児用人工呼吸器 M川enn山m（ミレニアム）  エア・ウオーター   最大吸気圧設定不良   なし   国内   

843  新生児りト児用人工呼吸器  インフアントベンチレータSLE5000  佐多商会   換気停止   なし   国内   
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書   一般的名称   販売名   企   T 三・■・－－   対応櫓t 
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．∴・L，－  、≠農畜壷生■所   、、声 総件汝、   ごニミ、：こ 
糾4  新生児り卜児用人工呼吸器  インフアントベンチレータSLE5000  佐多商会   タッチ画面の掛乍不能   なし   国内   

845  振せん剛嵐電気刺激装置   DBSリード   日本メドトロニック   なし   頭蓋内出血による片麻痺   国内   情報提供   

846  振せん用脳電気刺激装置   アイトレルⅡ   日本メドトロニック   刺激のOFF   PGの抜去および交換手術   国内   情報提供  

847  アイトレルⅡ   日本メドトロニック  刺激のON／OFF  右半身硬直、IPG交換手術  国内   情報提供  

848   アイトレルⅡ  日本メドトロニック  刺激のON／OFF  IPGの抜去および交換手術  国内   情報提供   

振せん用描電気刺激装置  アイトレルⅡ  日本メドトロニック  刺激設定のクリア  lPGの抜去および交換  国内   情報提供   

850  振せん用脳電気刺激装置   アイトレルⅡ   日本メドトロニック   接続不良の疑い   刺激感の変化   国内   情報提供   

851  心内旗植込み型ペーースメーカリー   DXリード   セントジュード・メディカ  

ド  ル   
リード不完全断線の疑い   なし   国内   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
852   ド   テンドリルSDX   セントジュード■メディカ ル  なし   心穿孔   国内   

853  心内陳植込み型ぺ【スメーカリー   テンドリルSDX   セントジュード・メディカ  
ド  ル   

リード不完全断線の疑い   なし   国内   

854  心内旗植込み型ペーースメーカリー   テンドリルSDX   セント・ジュード・メディカ  
ド  ル  

不明  心穿孔  国内   3  

855  心内膜植込み型ペーースメーカリー  テンドリルSDX  セントジュード・メディカ  
不明  

心タンボナーデ、血圧及び意識  

ド  ル  の低下  
国内   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
856   ド   エクセレンスプラス   日本メドトロニック   リード被覆損傷   ペーシング不全   国内   情報提供   

857  心内膜植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーFIXNOVUSリード  日本メドトロニック   
ド  

リード断線の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

キャブシュアーFIXNOVUSリード  日本メドトロニッウ   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   情報提供   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
859   ド   キャブシュアーRXNOVUSリード  日本メドトロニック   不明   心穿孔   国内   情報提供   

860  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーRXNOVUSリード  日本メドトロニック   
858  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  

不明   心タンボナーデによる関胸手術   国内   情報提供   

54ページ   



医療機器不具合報告  

麗 ：、…ら言≡表≦こ、ふ盛痍恕義こ㌫志  ㌶盛麹麹＜メ▲アノ∴よ1’薫こ髪く、、i誌意義、適′′言    ，一，－   

861   リード被覆損傷   なし   
ド   

862  心内旗植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPNOVUSリード  日本メドトロニック   リード断線   なし   国内   情報提供   
ド  

863  心内膜植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   情報提供   
ド  

864  心内腹植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   リード被覆損傷   なし   国内   4   情報提供   
ド  

885  日本メドトロニック   リード被覆損傷   オーバーセンシング   国内   情報提供  
ド   

866   日本メドトロニック   リード被覆損傷   ツイッテンゲ   国内   情報提供   
ド   

867  心内膜植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   3   情報提供   
ド  

868  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   2   情報提供   
ド  

869  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   めまい   国内   
ド  

情報提供   

870  心内版権込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   リード被覆損傷の疑い   ペーシング不全   国内   情報提供   

871  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   リード不全   失神   国内   情報提供   
ド  

872  心内旗植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ン アンカリングスリーブ付近でのリード断   なし   国内   2   

ド  リード   線  
情報提供   

心内旗植込み型ペースメーカリー  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断   胸部不快感   873   ド   

線  
国内   

ンリード  
情報提供   

874  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ン 日本メドトロニック   鎖骨下断線   なし   国内   
ド  リード  

情報提供   

875  心内膜植込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   鎖骨下断線   徐脈による不快感   国内   情報提供   

876  心内版権込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   情報提供   

877  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリ 
日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   めまい   国内   

ード  
情報提供   

ド  
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878  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリ 

ード   
鎖骨下付近でのリード被覆損傷の疑い  なし   国内   情報提供   

879  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZ、NOVUSシリコ ンリ 
ード   

リード断線の疑い   なし   国内   3   情報提供   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
880   ド   日本メドトロニック   リード断線の疑い   ペーシング不全   

ンリード  国内   情報提供   

881  心内膜植込み型ペ…スメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   リード被覆損傷  オーバーセンシング   国内   情報提供   

882  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニッウ  リード被覆損傷の疑い  なし   国内   3   情報提供   

883  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ン リード不全   オーバーセンシング   
リード   

国内   情報提供   

884  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZシリコンリード  日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断 線  ペーシング不全   園内   情報提供   

心内旗植込み型ぺ－－スメーカリー  
885   ド   クリスタルラインActFix   日本メドトロニック   リード断線   ペーシング不全   国内   情報提供   

886  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  CPI製植込み型ペースメーカ用  
リード   フィツウジャパン   なし   国内   情報提供   

887  心内膜植込み型ペーースメーカリー  アイロックス   ボストン・サイエンテイ パン  リード断線の疑い   
ド  フィツクジャ  

なし   国内   情報提供   

888  心内膜植込み型ペーースメーカリー   アイロックスシンライン   ボストン・サイエンテイ フジャパン  リード損傷の疑い   
ド  ィツク  なし   国内   情報提供   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
889   ド   

アイロックスシンライン   ボストン・サイエンテイ フ 
ィツクジャパン   

リード追加術   国内   2   情報提供   

890  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  アクティブステロイドエリューテイ ンリ なし   国内   
グード   フィツクジャパン   

情報提供   

891  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  植込み型リード   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   リード追加術   国内   情報提供   

植込み型リード   
ボストン・サイエンテイ フツジャパン  リード被覆損傷の疑い   

892 F ィク  なし   国内   2   情報提供   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
893   ド   ステロイドエリューティングリード  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード損傷の疑い   なし   国内   2   情報提供   

894  心内旗植込み型ペ・－スメーカリー   ステロイドエリューティングリード   心内膜植込み型ペーースメーカリー ド                                        ド  ボストンーサイエンテイ フジャパン  リード損傷の疑い   
ィツク  

リード追加術   国内   情報提供   
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895  心内膜植込み型ペースメーカリー ド  ステロイドエリューティングリード  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード被覆損傷の疑い   なし   園内   2   情報提供   

896  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡEZPU   ボストン・サイエンテイ  なし   国内   
フィツクジャパン   

情報提供   
ド  

897  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡ PU   ボストン・サイエンテイ パン  リード損傷   なし   国内   
フィツクジャ  

情報提供   
ド  

898  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡ PU   ボストン・サイエンテイ パン  リード断線   
フィツクジャ  

なし   国内   情報提供   
ド  

899  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡPU   ボストン・サイエンテイ  
フィツクジャパン   

リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

900  心内旗植込み型ペースメーカリー   ファインラインⅡPU   ボストン・サイエンテイ  なし   国内   3   

フィツクジャパン   
情報提供   

ド  

901  心内膜植込み型ペースメーカリー   ファインラインⅡステロツクス   ボストン・サイエンテイ フジパン  リード断線の疑い   
ィツクャ  

なし   国内   
ド  

情報提供   

902  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクス  ボストン1サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

903  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクスEZ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線   リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

904  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクスEZ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   なし   国内   
ド  

情報提供   

905  心内膜植込み型ペースメーカリー  ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ ジパン  リード損傷の疑い   
フィツクャ  

なし   国内   
ド  

情報提供   

906  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ パ  リード断線   
フィツクジャン  

なし   国内   
ド  

情報提供   

90了  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ パ  リード断線   リード追加術   国内   
ド  フィツクジャン  

情報提供   

908  心内旗植込み型ペースメーーカリー   ポリシンライン血   ボストン■サイエンテイ  
フィツクジャパン   

なし   国内   3   

ド  
情報提供   

909  心内旗植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡEZ   ボストン・サイエンテイ  
フィツクジャパン   リード断線の疑い   リード交換術   国内   

ド  
情報提供   

910  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡEZ   ボストン・サイエンテイ フジャパン  リード断線の疑い   
ィツク  

リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

ボストン■サイエンテイ  
皿  心内腐植込み型ペースメーカリー ド  ライフラインスクリューインリード   フィツクジャパン   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   情報提供   
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912  整形外科用骨セメント   
ジョンソン・エントジョンソ  

エンデュランスボーンセメント  
ン   骨セメントの破損   骨セメントの破損による再手術   国内   情報提供   

913  整形外科用骨セメント   
ジョンソン・エンド・ジョンソ  

エンデュランスボーンセメント  
ン   不明   血圧低下、肺塞栓症の疑い   国内   情報提供   

914  整形外科用骨セメント   サージカルシンプレックス   日本ストライカー   不明   肺塞栓の疑い   国内   

915  成人用人工呼吸器   人工呼吸器Tバードシリーズ  アイ・エム・アイ   アラーム鳴動、送気停止の疑い   なし   国内   情幸艮提供   

916  成人用人工呼吸器   人工呼吸器Tバードシリーズ  アイ・エムーアイ   バックライト消灯   なし   園内   情報提供   

917  成人用人工呼吸器   バード8400STi   アイ・エム・アイ   吸気側からのリーク、換気暮増加の疑 い  なし   国内   情報提供   

918  成人用人工呼吸器   バード糾00STi   アイ・エム・アイ   フロー波形異常の疑い   なし   園内   情報提供   

919  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
ElOOシリーズ   佐多商会   一時的な換気動作の停止   なし   国内   

920  成人用人工呼吸器   
ニューボートベンチレータモデル  
ElOOシリーズ   佐多商会   換気停止   なし   国内   

921  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e380   

佐多商会   タッチ画面フリーズ   なし   国内   3   回収（改修）   

922  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e360   

佐多商会   タッチパネルからの入力不可   なし   国内   回収（改修）   

923  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e360   

佐多商会   不明   一時的なSPO2の低下   国内   

924  成人用人工呼吸暑告   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  アラームが鳴動し作動停止   なし   国内   2  

925  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  アラームが鳴動し作動停止   SpO2の低下   国内   

926  ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  
た  国内  

927   ベンチレータ840  タイコヘルスケアジャパン   園内   

928  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  使用中、急に作動がストップした   なし   国内   
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929   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  使用中、装置異常の￥報を発生Lた  なし   園内   

930  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  使用中、電源低下の異常警報発動した  なし   国内   

931  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  装置異常の書報発生   なし   国内   

装置の設定変更操作中、画面がフリー  
932  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン   ズした状態で書報を発し消音できなかっ  国内   

た   

933  成人用人工呼吸器   人工呼吸器クリーンエアVS L  フクダ電子   
UTRA  

アラームが鳴動停止   不明   国内   

934  成人用人工呼吸器   人工呼吸器クリーンエアVS ULTR  フクダ電子   
ULTRA 

テクニカルエラー1の発生   なし   国内   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
935  脊椎ケージ   デペックスl／Fケージ  

ン   
ケージの移動   再固定のための再手術   国内   情報提供   

936  脊椎ケージ   Fidiボステリアランバーケージ  日本エム・ディ・エム  ケージの移動   再手術   国内   情報提供   

937  脊椎ケージ   Fi鴎iボステリアランバーケージ  日本エム・ディ・エム  ケージの移動   神経症状   国内   2   情報提供   

938  脊椎内固定器具   
ジョンソン・エンド・ジョンソ  

MOSSMIAMIExpediumシステム   ン   ロッドの破損   インプラントの破損による再固定   国内   情報提供   

939  脊椎内固定器具   
ジョンソン・エンド・ジョンソ  

MOSSMIAMIExpedjumシステム   ン   ロッドのゆるみ   
インプラントのゆるみによる再固  
定   

国内   情報提供   

940  脊稚内固定器具   スパイナルシステム   日本エム・ディ・エム  スクリューの折損   折損スケノユーの体内遺残   国内   情報提供   

941  脊椎内固定器具   
滅菌済ANTARESスパイナルシス  
テム   ネック   

不明   稚体損傷による出血   国内   

942  脊稚内固定器具   
滅菌済ATLAN¶SVISIONスパイ  
ナルシステム   ネック   

脊椎スクリューの緩み   再手術   国内   情報提供   

943  脊椎内園定器具   
滅菌済ATLAN¶Sスパイナルシス  
テム   ネック   不明   嘆声及び呼吸困難   国内   

944  脊椎内固定器具   
滅菌済HORIZONM8スパイナル  
システムチタン製   ネック   

脊椎スクリューの破損   再手術及び体内遺残   国内   

945  脊椎内固定器具   
滅菌済LEGACY5．5／6．35スパイナ  
ルシステムチタン製   ネック   ナットの脱転   再手術   国内   
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946  脊椎内国定器具   滅菌済しEGACY5．5／6．35スパイナ  
ルシステムチタン製   ネック   

ナットの績み   再手術   国内   

947  脊稚内固定器具   滅菌済SEXTANTスパイナルシス  
テムチタン製   ネック   不明   ナットの休内遺残   国内   

948  
滅菌済VERTEXスパイナルシステ  
ムチタン製  ネック  規格外製品の使用  再手術の可能性  国内  3  回収（改修） 

】   

949   滅菌済VERTEXスパイナルシステ ムチタン製   

ネック  麻痺  国内  

950  ゼラチン使用人工血管   バスクテックゼルウイーブ  テルモ  人工血管のエレフアントトランク部分か らの出血  園内  情報提供   

951  ゼラチン使用人工血管  バスクテックゼルウイーブ  テルモ  血液リーク   なし  園内   2  情報提供   

952  ゼラチン使用人工血管   バスクテックゼルウイーブ   テルモ   血液漏出   なし   園内   情報提供   

953  ゼラチン使用人工血管   バスクテックゼルシール   テルモ   血液漏出   なし   園内   8   情報提供   

954  バスクテックゼルシール  テルモ   人工血管繊維の部分的破断の疑い  偽動脈瘡   国内   情報提供  

955   バスクテックゼルシール  テルモ   人工血管の裂け   吻合部動脈癌、血腫   国内   情報提供  

956  ゼラチン使用人工血管   バスクテックゼルシール   テルモ   不明   膿積層出液の漏出   国内   2   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
957  全人工股関節   P，F．C．股関節システム  

ン   構成品規格違い   手術時間の延長   国内   2   回収（改修）   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
958  全人工股関節   P．F．C．股関節システム  ＿′   

脱転   脱転による再手術   園内   3   情報提供   

959  全人工股関節   
エンデュランス人工股関節システ  
ム   ン   脱臼   脱臼による再手術   国内   情報提供   

ステムの折損   ステムの折損による再手術   国内   情報提供   

ステムの折損   インプラントの折損による再手術   園内   情報提供   

再手術実施   国内   情報提供   

960  全人工股関節  デビュー人工関節  ジョンソン・エントジョンソ ン  
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963  全人二股関節   オステオニクストータルヒップシ   日本ストライカー   不明   ステム折損による再置換   国内   2  

ステム  

964  全人工股関節   K，MAXABCHIPシステム   日本メディカルマテリアル  骨頸ボールの破損   人工股関節の機能不全又は機  国内   2   

能低下  
情報提供   

965  全人工股関節   K－MAXSSHIPシステム   日本メディカルマテリアル  骨頭ボールの破損   
人工関節の機能不全又は機能  
低下   

国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
966  全人工藤関節   P．F，C．膝関節システム  大腿骨インプラントの緩み   

大腿骨インプラントの緩みに伴う  
再置換   

国内   
ン  

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
967  全人工膝関節   P・F・C・膝関節シろテム  不明   軟部組織の弛緩に伴う再置換   国内   

ン  
情報提供   

ジョンソン1エンド・ジョンソ  
968  全人工膝関節   デビュー人工膝関節  脛骨インサートの脱転   

腰骨インサートの脱転に伴う再  
置換   

国内   
ン  

情報提供   

969  全人工膝関節   デビュー人工膝関節   化   
国内   

ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  脛骨インサートの破損あるいは位置変   亜脱臼による再手術の可能性  
情報提供   

970  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

オーソペディックス   術後感染   再手術実施   国内   
テム   

情報提供   

971  全人工膝関節   ODEVバランスドニーシステム  日本エム・ディ・エム  インサートの脱転   インサートの再置換手術   国内   情報提供   

9了2  全人工膝関節   ODEVバランスドニーシステム  日本エム・ディ・エム  脛骨トレーの沈み込み   患部療病及び脛骨トレー内側の  沈み込みよる再手術   国内   情報提供   

9了3  全人工膝関節   
ODEVバランスドニーシステム  インプラントの設置不備   インプラント脱転の恐れ   国内   
（モジュラーティビアル）   

情報提供   

974  全人工膝関節   インタラックス人工膝関節システ ム  日本ストライカー   脛骨インサートの磨耗   可動域制限と膝部の不安定感   園内   回収（改修）   

975  挿入器付後房レンズ   アルコンアクリサートアクリソフ  眼内レンズ表面に異物   虹彩表面に異物剰入   国内   
シングルピース   

情報提供   

976  挿入器付後房レンズ   アルコンアクリサートアクリソフ  眼内レンズ表面に異物   虹彩表面に異物別人（右眼）、虹  
彩表面に異物（左眼）   園内   シングルピース   

情報提供   

977  挿入器付後房レンズ   アルコンアクリサートアクリソフ  眼内レンズ表面に異物   虹彩表面に異物刺入、虹彩炎   国内   
シングルピース   

情報提供   

978  体外循環装置用遠心ポンプ駆動 装置  キヤピオックス遠心ポンプコント ローラーSP－101  テルモ   
本体からの異臭   なし   国内   情報提供   

979  体外循環装置用遠心ポンプ駆動 装置  キヤピオックス遠心ポンプコント ローラーSP－101  テルモ   
PCPS循環中の遠心ポンプ停止   血圧低下   国内   情報提供   

・l  
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書号   一般的名積   販売名  企業者   掬頚髄拇㌢  ∵㌢琴笹茂㌣ ㌻不貞嘗凛強力廟  、ぞ乍∴ヤ：1な こ総件数′、、÷   ∴、■ 平成21年‡月∂1日現在   
980  体外循環装置用遠心ポンプ駆動 置  ヨストラロータフローコンソール  マッケ・ジャパン   

装  
遠心ポンプの停止   なし   国内   情報提供   

981  大動脈用ステントグうフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

なし   総腸骨動脈損傷   国内   

982  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

CookJap8∩   なし   
対側レンゲ接合部からのタイプIll  

ラーゲラフト  エンドリーク   国内   情報提供   

983  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   なし   タイプⅠエンドリーク   国内   2   情報提供   

984  
ケンクゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト  Cook Japan なし  タイプIlにンドリー▲ク  国内   情報提供  

985   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト  なし  タイプlVエンドリー・ク  国内   情報提供   

986  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

CookJapan   なし   
ディスタルタイブⅠエンドリーク腎  

ラーゲラフト  動脈閉塞   
国内   情報提供   

987  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

CookJapan   なし   同側腸骨動脈レツゲによる内腸  
ラーゲラフト  骨動脈閉塞   国内   情報提供   

988  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドパスキュ ラ なし   
同側ディスタルタイブⅠエンドリー  

ーゲラフト   ク   
国内   2   情報提供   

9甲  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ なし   左外腸骨動脈の閉塞性動脈硬  
ーゲラフト   化症による狭窄   

国内   情＃提供   

990  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ  なし  
左外腸骨動脈破裂・左内腸骨動  

ラーグラフト   脈閉塞   
国内   情報提供  

991  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドパスキュ  

CookJ∂Pan  なし  
左浅大腿動脈吻合部狭窄（内膜  

ラーゲラフト  解離）、リンパ療   
国内   情報提供  

992  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAÅAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   なし   プロキシマルタイブⅠエンドリーク   国内   8   情報提供   

993  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  なし   プロキシマルタイブlエンドリー  
ラーゲラフト   ク、タイプⅠⅠⅠエンドリークの疑い   園内   情報提供   

クックゼニスAAAエンドバスキュ  
CookJapan   

プロキシマルタイブⅠエンドリー  
国内   情報提供   

クックゼニスAAAエンドバスキュ  
プロキシマルタイブlエンドリーク  

の疑い、ディスタルタイブIlにンド  園内   情報提供   

国内   情報提供   994  大動脈用ステントグラフト   ラーゲラフト    なし   ク、瘡の拡大  
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クックゼニスAAAエンドバスキュ  
リーク、同側膿骨動脈レツゲディ  

997  大動脈用ステントグラフト  なし   スタル部タイプⅠエンドリーク、対  国内   情報提供   
ラーゲラフト   側腸骨動脈レツゲタイプⅠⅠⅠエンド  

リーク  

クックゼニスんへAエンドパスキュ  
プロキシマルネック部タイプⅠエン  

998  大動脈用ステントグラフト  なし  ドリーク、対側ディスタル部タイプ  国内   
ラーゲラフト   

情報提供   
Ⅰエンドリーク  

999  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

なし   右腎動脈一部閉塞   国内   
ラーゲラフト   

情報提供   

1000  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 止血弁からの血液漏れ   出血   国内   14   
ーグラフト   

情報提供   

1001  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの血液漏れ   出血・左腎動脈閉塞   国内   
ラーゲラフト   

情報提供   

クックゼニスAAAエンドバスキュ  
タイプlエンドリーク、タイプIlIエン  

1002  大動脈用ステントグラフト  止血弁からの血液漏れ  ドリーク、タイプIVエンドリークの  国内   
ラーグラフト   

情報提供   
疑い、出血  

1003  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの血液漏れ   タイプIlIエンドリーク   国内   
ラーゲラフト   

情報提供   

1004  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの血液漏れ   同側内膳骨動脈閉塞、出血   国内   
ラーゲラフト   

情報提供   

1005  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 止血弁からの血液漏れ・対側レツゲステ ントのマレ 

イグーション   国内   
ーゲラフト   

情報提供   

1006  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血井からの血液漏れ、同側腸骨動脈  
ラーゲラフト   レツゲのキンク・内腔狭窄   血流不良   

国内   情報提供   

1007  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの激しい血液漏れ   出血   国内   
ラーグラフト   

情報提供   

1008  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドパスキュ  ステントグラフトのピンホール   タイプⅠⅠⅠエンドリーク   国内   
ラーゲラフト   

情報提供   

1009  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

対側腸骨動脈レツゲ狭窄   
プロキシマルタイブⅠエンドリー  

ラーゲラフト   ク、タイプⅠⅠⅠエンドリーク   国中   情報提供   

1010  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  対側腸骨動脈レッグ止血弁からの血液   出血   
ラーゲラフト   漏れ  

国内   情報提供   

1011  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 

対側腸骨動脈レツゲのキンク   なし   国内   
ーゲラフト   

情報提供   

1012  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスんへAエンド／くスキュ  

ラーゲラフト   
膿骨動脈レッグ破損   なし   国内   情報提供   
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事   一般的名鞘   販売名   企業懇や：：    ー章攣彗∴普ギ莱準符  藍   
対応櫓t 鞘ニ・・｝・    、ヽち や事象篭彿塵≠所  こ：iニ■  、、、∫＼∴ごン   

1013  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンド／くスキュ ラーグラフト  CookJapan   
デリバノーシステム挿入不可   なし   国内   情報提供   

1014  大動脈用ステントグうフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーグラフト  CookJapan   
デリバリートラブル   プロキシマルタイブIエンドリーク   国内   情報提供   

1015  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンド／くスキュ ラーゲラフト  CookJapan   
（同側（右）腸骨動脈の血流不良  

同側腸骨動脈レツゲ狭窄  脳梗塞による言語障害・右半身  国内   
麻痔  

情報提供   

1016  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
プロキシマルネック部タイプⅠエン  

ラーゲラフト   CookJapan   同側腸骨動脈レッグのキンク  ドリーク対側ディスタル部タイプ  国内   
にンドリーク  

情報提供   

1017  クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   
左総腸骨レングのキンク   なし   国内   情報提供  

1018   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   左腸骨動脈レツゲ狭窄及び閉塞   歩行困難   国内   情報提供   

クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   
1019  大動脈用ステントグラフト  左腸骨動脈レツゲ固定部位の固定不良  なし   国内   情報提供   

1020  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   
左腸骨動脈レッグ閉塞   追加手術   国内   情報提供   

102†  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  CookJ∂Pan   右腸骨動脈レッグの狭窄   右腸骨動脈レッグの狭窄による  
ラーゲラフト  血流不良   国内   情報提供   

1022  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJ∂Pan   メインボディ、及び対側レツゲのマイグ レーション  ディスタルタイブはンドリーク   園内   情報提供   

1023  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan  メインボディの誤留置  なし   国内   情報提供   

1024  大動脈用ステントグラフト   CookJapan  
ラーゲラフト  メインボディのマイグレーション  プロキシマルネック径の拡大   国内   情報提供   

1025  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
CookJapan   メインボディのマイグレーション   プロキシマルネック部タイプはン  

ラーグラフト  ドリーク   国内   情報提供   

1026  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   不明   腎動脈閉塞   国内   情緋  

クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   不明   タイプⅠエンドリーク   国内   情報提供   

1028  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドパスキュ ラーグラフト  CookJapan   不明   タイプ日工ンドリー・ク   国内   情報提供   

1029  大動脈用ステントクラフト   

1027  大動脈用ステントグラフト  

クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJap8∩   
不明   非閉塞性腸管虚血   国内   情報提供   
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クックゼニスAAAエンドバスキュ  プロキシマルタイブlエンドリー  
1030   不明  園内   

ク、逆行性A型解離  
情報提供   

ラーゲラフト   

1031  大動脈用ステントグラフト   パワーリンクステントグラフトシス   コスモテック   なし   仮性動脈癌の発生   国内   情報提供   
テム  

右脚ステントグラフトないし血管  

1032  大動脈用ステントグラフト   パワーリンクステントグラフトシス   コスモテック   不明  の閉塞による冷感および扱行出  国内   情報提供   
テム  現  

パワーリンクステントグラフトシス   コスモテック   不明   右総膿骨動脈損傷により開腹手  
1033  大動脈用ステントグラフト  術（人工血管置換術）への移行   

国内   情報提供   
テム  

プロキシマルタイブⅠエンドリー  

1034  大動脈用ステントグラフト   パワー」ノンクステントグラフトシス   コスモテック   不明  ク、デイスタル（右脚）タイプⅠエン  国内   情報提供   
テム  ドリーク  

1035  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   ステントグラフト留置部位の炎症 国内   
ラフトシステム  

1036  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプⅠエンドリーク   国内   
ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプⅠエンドリーク、上腸間膜動  
1037  大動脈用ステントグラフト  脈の部分閉鎖   

国内   
ラフトシステム  

1038  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプIlエンドリーク、動脈瘡拡大   国内   
ラフトシステム  

1039  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   腸壊死   国内   
ラフトシステム  

1040  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   内膜骨動脈閉鎖   国内   
ラフトシステム  

1041  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   左腎動脈の閉鎖   国内   
ラフトシステム  

1042  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテルの挿入不全  抜去不能による開胸手術   国内   
フトシステム  

1043  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ   ジャパンゴアテックス  不明   

タイプlエンドリーク   国内   2  

フトシステム  

1044  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ ム  ジャパンゴアテックス  不明   不全麻痔   国内   
フトシステ  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1045  体内固定用脛骨髄内釘   パーサネイルティビアル  横止めスクリューの破損   インプラントの破損による抜去術  国内   

ン  
情報提供   

1046  休内固定用ケーブル   ネスプロンケーブルシステム  アルフレツサファーマ  不明   創部感染   国内   情報提供   
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；‥、ご、、をイ姜  葦㌢警キ㌢ 警＞グヾ人モ空こ 
響号   こ般的名称   光針 金一好 

対傷欄膚㌣㌣ギぞ 野、男琴   

リューシステム   1047  休内固定用コンプレツションヒップ プレート  エースキャプチャードヒップスク   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  骨折によるパックアウト   再手術   国内   情報提供   

インプラントの／くッウアウトによる  

プレート   リューシステム   1048  体内固定用コンプレッションヒップ   エースキャプチャードヒップスク   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  スクリューのバックアウト  再固定   
国内   情報提供   

プレート   リューシステム   †049  体内固定用コンプレンションヒップ   エースキャプチャードヒップスク   ジョンソン・エンド・ジョンソ 一′  プレートの破損   
再固定   国内   情報提供   

プレート   リューシステム   †050  
プレートの破損による抜去術   国内  情報提供  

国内   1051  情報提供  

1052   
済み〉  

プレート破損   再手術   国内   
プレート   

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1053  体内固定用上肢髄内釘   エース上腕骨髄内釘システム   ン   転倒によるスグノユーのパックアウト  バックアウトによる再手術   国内   情報提供   

1054  体内固定用大腿骨餞内釘   OLSプロキシマルⅠ／Mネイルシス テム  KiSCO   ラグスクリューの中心性移動   ラグスクリューの骨頭穿孔   園内   情報提供   

ジョンソン・エント∴ジョンソ  
1055  体内国定用大腿骨髄内釘   エース大腿骨髄内釘システム   ン   ネイルの破損   インプラントの破損による再固定   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1056  体内固定用大腿骨欄内釘   エース大腿骨髄内釘システム   ン   ネイルの破損   再固定   国内   情報提供   

ジョンソン・エン†∴ジョンソ  
1057  体内固定用大腿骨髄内釘   エース大腿骨髄内釘システム   ン   横止めスクリューの破損   インプラントの体内遺残   園内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1058  体内固定用大腿骨髄内釘   エース大腿骨髄内釘システム   ン   横止めスクリューの破損   抜去による再手術   国内   情報提供   

エーストロカンテリックネイルシ  ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1059  体内固定用大腿骨髄内釘  ステム  

＿／   破損   の可能性   
国内   情報提供  

ネイル破損による体内遺残の可  
能性   

園内   1060  体内固定用大腿骨髄内釘   エーストロカンテリックネイルシ ステム  ジョンソン・エント∴ジョンソ ン  インプラントの破損  情報提供   

エーストロカンテリックネイルシ  
インプラントのバックアウト   

インプラントのバックアウトによる  

再画定   
国内   情報提供  

インプラントのカットアウトによる  
1062   エーストロカンテリックネイルシ ステム  ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  スクリューのカットアウト  再固定   

園内  情報提供   

エーストロカンテリックネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスケノユーのカットアウト   
インプラントのカットアウトによる  

1061   体内固定用大腿骨場内釘   ステム   ン  再国定  
匡＝夷  3  情報提供  
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1064  体内固定用大腿骨髄内釘   ステム   
エーストロカンテリックネイルシ  抜去による再手術   国内   情報提供   

ン   

エーストロカンテリックネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスクリューのバックアウト   
インプラントのバックアウトによる  

1065  体内固定用大腿骨髄内釘  ステム  再固定   
国内   4   情報提供   

ン  

エーストロカンテリックネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスクリューのバックアウト   
インプラントの／くックアウトによる  

1086  体内固定用大腿骨髄内釘  ステム  再手術   
国内   

ン  
情報提供   

エーストロカンテリツクネイルシ   ジョンソン■エンド・ジョンソ   ラグスクリューのバックアウト   
インプラントの／くックアウトによる  

1067  体内固定用大腿骨髄内釘  ステム  再手術の可能性   
国内   

ン  
情報提供   

エーストロカンテリックネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスケノユーのバックアウト   
インプラントのバックアウトによる  

1068  体内風定用大腿骨髄内釘  ステム  抜去術   
国内   

ン  
情報提供   

1069  体内固定用大腿骨髄内釘   ステム   エーストロカンテリックネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスクリューのバックアウト   再手術   国内   
ン  

情報提供   

1070  体内固定用大腿骨髄内釘   ステム   エーストロカンテリツクネイルシ   ジョンソン・エンド・ジョンソ   ラグスケノユーのバックアウト   抜去による再手術   国内   
ン  

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1071  体内固定用大腿骨髄内釘   パーサネイルTEN  ネイルの破損   

インプラントの破損による再固定  
の予定   

国内   
ン  

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1072  体内固定用大腿骨髄内釘   パーサネイルTEN  ネイルの変形   再固定   国内   

ン  
情報提供   

1073  体内固定用大腿骨髄内釘   骨髄内釘（滅菌）   瑞穂医科工業   セットスケ」ユーの緩み   体内遺残   国内   

1074  体内固定用プレート   エース3．5／4．0スクリュー＆プ  インプラントの破損による再手術   プレートの破損   国内   
レートシステム   ン  

情報提供   

1075  体内固定用プレート   
エース3．5／4．0スケノユー＆プ  

ン   
スケノユーの体内残留   スクリューの抜去不能   国内   

レートシステム   
情報提供   

10了6  体内固定用プレート   
エースシンメトリー上肢用プレー  

ン   
スレッド部の破損   破損片の体内遺残   国内   

トシステム   
情報提供   

107了  体内国定用プレート   ウォルターローレンツトータルマ  再手術   国内   
ンデイブラーシステム   

情報提供   

1078  体内固定用プレート   
ウォルターローレンツチタンネー  破損部位の骨内残留   国内   
ザルプレートシステム   

1079  単回使用遠心ポンプ   ジャイロボンプ   日本メドトロニック   
遠心ポンプからの異音発生および流暮   遠心ポンプ交換による血液損失   
低下  

国内   情報提供   

1080  単回使用遠心ポンプ   ジャイロポンプ   日本メドトロニック   遠心ポンプからの異音発生および流1   回路交換による血液損失   低下  
国内   情報提供   
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ラ∴隼、   誓 ：ヒナノ、き 

1材応檜t箋9 
孝   二・－ i   ミ1㌧㌣㍍∴〉∴沖聖 鰐  

1   自己血回収装置用デイスポーザ  
ブル回路AT－1   

回路からの血液リーク   なし   国内   回収（改修）   

1   
セルセーバーコレクションリザー  ヘモネテイクスジャパン  リザーバー上蓋接着部の吸引ポート周 のム  なし   
バー  囲接着ラ不良  

国内   情報提供   

j   ニチオン   接続部ハウジングの変形   なし   国内   回収（改修） 

経内視鏡的月旦管用Zilverステント  CookJapan   デリバリーシステムおよぴインナーカ  デリバリーシステムおよぴイン   
システム  テーテルの破断   ナーカテーテルの体内残存  国内   情報提供  

経内視鏡的胆管用Zilverステント システム  デリ／くリーシステムの破断、体内遺残  国内   情報提供  

軽内視鏡的胆管用Zilverステント システム   デリバリーシステムの破断、体内遺残   国内   情報提供  

F  

胆管用ジルバーステント   CookJapan   ステントの断裂   入院期間の延長   国内   情報提供  

エクスプレスLDビリアリーステン シスム  ボストン・サイエンテイ フジパン  ステント脱落   

トテ  ィツクャ  ステント体内遺残   国内   情報提供  

エクスプレスLDビリアリーステン   
トシステム  フィツクジャパン  皮膚切開  国内   情報提供  

旭ドライタイプ人工腎臓   旭化成クラレメディカル  血液透析施行時の血圧低下  国内  情報提供  

旭化成クラレメディカル  
血液透析施行時の血圧低下及  
び意識喪失  

国内   情報提供  

エバプレン〔K  川澄化学工業   ブラッドボート部溶着不良   なし   国内   情報提供  

フリージニアスダイアライザー  川澄化学工業   ダイアライザーの中空糸損傷   なし   国内   情報提供  

フリージニアスダイアライザー  川澄化学工業   ダイアライザーの中空糸破損   なし   国内   6   情報提供  

ホローファイバーダイアライザー KF－201  川澄化学工業   ダイアライザーの中空糸損傷   なし   国内   4   情報提供  

JMSBIOPESシリーズ   ジェイ・エム・エス   血液回路との鰊合不良   血液漏れ   国内   

JMSBIOPESシリーズ   ジェイ・エム・エス   中空糸破損   血液漏れ   国内   5  

イニヽ》モ  
号   こ般的   

裁 

1081  単回使用自己血回   

1082  単回使用自己血回   

1083  単回使用人工呼吸   

1084  胆管用ステント   

1085  胆管用ステント   

1086  月旦管用ステント   

1087  胆管用ステント   

1088  胆管用ステント   

1089  胆管用ステント   

1090  中空糸型透析器   

1091  中空糸型透析器   

1092  中空糸型透析器   

1093  中空糸型透析器   

1094  中空糸型透析器   

1095  中空糸型透析器   

1096  中空糸型透析器   

1097  中空糸型透析器   
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1098  中空糸型透析器   JMS別OPESシリーズ   ジェイ・エム・エス   中空糸破損の疑い   血液漏れ   国内   

1099  中空糸型透析器   トレスルホンTS   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   9   情報提供   

1100  中空糸型透析器   トレライト   東レ   血液回路の外れ   
失血による貧血、血圧低下、意  
識消失   国内   情報提供   

1101  中空糸型透析器   トレライト   東レ   中空糸破損   血瀞ノーク   国内   情報提供   

1102  中空糸型透析器   フィルトライザーBl   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

1103  中空糸型透析器   フィルトライザー83   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

1104  中空糸型透析器   フィルトライザーBG   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   24   情報提供   

1105  中空糸型透析器   
ホローファイバーダイアライザー FDシリ 

なし   
息苦しさの訴え、意識レベル低  

ーズ   下、心停止   国内   

1106  中空糸型透析器   
ホローファイバーダイアライザー FDシリ 

なし   
息苦しさの訴え、意識消失、血  

ーズ   圧低下   国内   

1107  中空糸型透析器   シュアライザ⊥   ニプロ   なし   血圧低下   国内   

1108  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   血圧低下、意識消失   国内   

1109  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   中空糸破損   血液リーク   国内   2  

1110  中空糸型透析器   イアライザー   トリアセテートホローファイバーダ   ニプロ   中空糸破損   血液リーク   国内   7  

11‖  腸骨動脈用ステント   イリアツクウォールステント   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ステント移動   シャント閉塞   園内   情報提供   

1112  腰骨動脈用ステント   
エクスプレスLD血管拡弓長用ステン トシステム  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ステント脱落   

ステント体内遺残   国内   情報提供   

＝13  デュアルチャンバ自動植込み型除   ジェムⅡDR   

細勤器  
日本メドトロニック   電磁干渉の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

1114  デュアルチャンバ自動植込み型除   メドトロニックバーチュオーソDR  日本メドトロニック   コネクタ内への血液の侵入が原因の  
細動器  オーバーセンシングの疑い   国内   情報提供   
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ジョンソン・エントジョンソ  
11†5  頭蓋骨固定用クランプ   臼iopIateZIPシステム  

ン   インプラントの緩み   なし   国内   情報提供   

1116  透析用血液回路セット   JMS人工腎臓用血液回路   ジェイ・エム・エス   他社留置針と血液回路との接続部の外 れ  600mlの失血、呼吸停止   国内   

1‖7  透析用血液回路セット   JMS人工腎臓用血液回路  ジェイ・エム・エス  チューブの亀裂   血液漏れ   国内   2  

1118  透析用血液回路セット  JMS人工腎臓用血液回路  ジェイ・エム・エス  ニードルアクセスポート根元穴あき  国内  

1119  JMS人工腎膿用血液回路  ジェイ・エム・エス  ニードルレスポートキャップ外れ  血液漏れ  園内  

1120   人工腎臓用血液回路  ハナコメディカル  チューブ屈曲   溶血   国内   情報提供   

1121  尿道用ステント   メモリーステントメモカス   コロブラスト   スクリューコネクター離脱   スクリューコネクターの体内遺残   国内   情報提供   

l122  半自動除織動器   自動休外式除細動器カルジオラ イフAED 患者に装着するも、パッドが貼られてい いとがした  なし   
－9200シリーズ   な機械認識  国内   

1123  半自動除細動器   
半自動除細動器TEC－2200シ  
リーズカルジオライフS   

なし   心室種動の持続   国内   

1124  半自動除細動器   半自動除細動器カルジオライフ AED 
－9100シリーズ   

不適切な除細動   一過性の心室細動   国内   

1125  半自動除細動器   ライフパックCRP山s   日本メドトロニック   音声ガイダンスの作動不良   死亡   国内   情報提供   

1126  半自動除細動器   ハートスタート4000   フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   充電中に電源オフ   不明   国内   情報提供   

1127  半自動除細動器   ハートスタートMRxE   
フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   除細動出来ず   不明   国内   情報提供   

1128  半自動除細動器   
レールダルメディカル  

レールダルり＼－トスタート4000   ジャパン   使用中に機器の電源が落ちた   なし   国内   

1129  汎用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータシリーズ  
モデルHT50  佐多商会  停電時バッテーリーモード作動せず  園内  

1130  汎用人工呼吸器  
ニューポートベンチレータシリーズ  
モデルHT50  佐多商会  不明   一時的な意識レベルの低下  国内   

1131  汎用人工呼吸器   iベント201   
タイコヘルスケアジャパン  AC電源使用中に内蔵バッテリの消耗が   なし   

ある  国内   
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1132  汎用人工呼吸器  ベンチレータアチー／けラス  タイコヘルスケアジャパン   国内   

1133  汎用人工呼吸器   レジェンドエア   タイコヘルスケアジャパン  コントロールモーターボード素子焼損  なし   園内   

1134  汎用人工呼吸器   レジェンドエア   タイコヘルスケアジャパン  人工呼吸時、吸気ガスの供給がなかっ た  なし   国内   

ドレーゲル・メディカル  国内   1135  汎用人工呼吸器   エビタ4  ジャパン   良   

1138  汎用人工呼吸器   エビタ4   
ドレーゲル・メディカル パ  ディスプレイの表示不良   なし   国内   
ジャン  

1137  汎用人工呼吸器   エビタXL   
ドレーゲル・メディカル  国内   
ジャパン   Mのデータエラー   

1138  汎用人工呼吸器   エビタXL   
ドレーゲル■メディカル  なし   国内   
ジャパン   ルポードの故障  

1139  汎用人工呼吸器   ザピーナ   ドレーゲル・メディカル パ  自己診断による装置故障アラーム  なし   国内   
ジャン  

1140  非中心循環系人工血管   アドバンタPTFEグラフトVXTスラ  なし   国内   2   

理不良  
回収（改修）   

イダーGDS   ル   

バスクテックePTFE人工血管  外部サポートを外した箇所から血液漏   なし   
1141  非中心循環系人工血管  れ発生  

国内   情報提供   
w「apped   

‖42  腹膜湾流液注排用チューブ及び  ミニキャップと接続チューブに隙間があ   細菌性腹膜炎   国内   
関連用兵セット   る可能性  

バクスター   スパイク折れ   なし   国内   65  
1143  腹膜濯流用回路及び関連用具 セット  CAPDUVフラッシュセット  

バクスター   スパイク折れ   細菌性腹膜炎   国内   
1144  腹膜潅流用回路及び関連用具 セット  CAPDUVフラッシュセット  

1145  腹膜濯流用回路及び関連用具   CAPDUVフラッシュセット   バクスター   スパイク亀裂から液漏れ   なし   園内   2  

セット  

114t5  腹膜濯流用回路及び関連用具 ト  CAPDUVフラッシュセット   バクスター   スパイク亀裂／破損   なし   国内   
セッ  

1147  腹膜濯流用回路及び聞達用具  バクスター   スパイク部亀裂によるリーク   なし   国内   
セット   

1148  腹膜濯流用回路及び関連用具   CAPDUVフラッシュセット   ／くクスター   接続チューブスパイク折れ   腹膜炎   国内   
セット  
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1149  ブタ心梶井   モザイク生体弁   日本メドトロニック   交連部の裂開   僧帽弁逆流   国内   2   情報提供   

1150  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   石灰化に伴う弁尖の変性   大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症   園内   情報提供   

1151  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   パンヌス増殖   大動脈弁狭窄   国内   情報提供   

1152  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   井尖の穿孔   弁周囲逆流および圧較差上昇   国内   情報提供   

1153  ブタ心臓弁  モザイク生体弁   日本メドトロニック  井尖の穿孔および断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ブタ心臓弁  モザイク生体弁  日本メドトロニック  弁尖の断裂   僧帽弁逆流   国内   情報提供   

1155  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   弁尖の断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

1156  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   不明   僧帽弁狭窄   国内   情報提供   

1157  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   不明   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ペースメーカ・除細動器リード抜去  
1158   キット   デイープイエックス   不明   

心タンボナーデ、上大静脈の損  
ステム  傷   

国内   情報提供   

1159  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の液面上昇   なし   国内   

1160  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の内圧上昇   なし   国内   

116†  ヘパリン使用人工心肺用回路シ スム  JMS人工心肺回路   
テ  ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の閉塞   なし   国内   

1162  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部通液不良   なし   国内   

ジェイ・エム・エス   流量低下   なし   国内   

1164  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   血液リーク   遠心ポンプ交換による血液損失   園内   情報提供   

1165  ヘパリン使用人二心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   

1163  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路  

日本メドトロニック   血液リーク   人工肺交換による血液損失   国内   情報提供   
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1166  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   製品の一部滅菌不良   なし   国内   6   回収（改修）   

1167  ヘパリン使用人工心肺用回路シ   カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   製品の一部滅菌不良   不明   国内   
ステム  

回収（改修）   

1188  ヘパリン使用体外式版型人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   人工肺入口圧の上昇   なし   国内   情報提供   

1169  ヘパリン使用体外式旗聖人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽の目詰まり   なし   国内   

1170  ヘパリン使用体外式膜型人工肺  オキシア   ジ工イ・エム・エス   通液不良   なし   国内   

1171  ヘパリン使用体外式膜聖人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   リザーバー内暢圧   なし   国内   

†172  弁形成リング   
ング   カーペンターエドゥーズフィジオリ   エドゥーズライフサイエ ンス  人工弁輪の部分的離脱   僧帽弁閉鎖不全症   国内   2   情報提供   

‖73  弁形成リング   
デュラン・フレキシブル・パーシヤ  
ルリング   日本メドトロニック   ホルダーの取り外し函難   弁組織の損傷   国内   情報提供   

1174  補助人工心臓駆動装置   モバートNCVC   泉工医科工業   機器の駆動停止   なし   国内   情報提供   

1175  麻酔システム   ファビウスGSシリーズドレーゲ ルファビスTi 

全身麻酔装置（ウro）   
なし   国内   

1176  網膜復位用人工補綴材   パーフルオロン   日本アルコン   パーフルオロン術後残留   視野検査異常、本村除去の為の  
再手術   国内   

1177  一酸化窒素ガス管埋システム  アイノベント   エア・ウオーター   NOデリバリー機能せず￥報発令   酸素飽和度低下   外国   

1178  ウシ心のう旗弁   
カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁マグナ   ンス   不明   急性人工弁血栓症   外国   情報提供   

1179  片側型人工膝関節   
ジェネシストータルニーシステム  スミス・アンド・ネフユー  

オーソペディックス   ティビアルベースプレートの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

1180  片側聖人工膝関節   ジェネシストータルニーシステム  スミス・アンド・ネフユー オーソペディックス  フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

1181  片側型人工膜関節   
ジェネシスユニコンパートメント  
ニーシステム   オーソペディックス   インサートの摩耗   再手術実施   外国   情報提供   

1182  冠動脈ステント   
MUしT卜しINKゼータコロナリース  

不明   
解離、冠動脈閉塞、不整脈、低  

テントシステム   ジャパン  血圧   外国   
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1183  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ンヤパン   カテーテルシャフト断裂   なし   外国   

1184  冠動脈ステント   MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   カテーテルシャフト断裂   断裂片の体内遺残   外国   

1185  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   カテーテルシャフト断裂、／くルーン断裂  なし   外国   

＝86  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム  ンヤパン  カテーテル抜去困難  追加処置   外国   

1187  MULT卜LINKビジョンコロナリース テントシステム   

ジャパン  なし   外国   6  

1188   
MULTトリNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ソヤパン   ステント脱落  ステント体内遺残   外国   

1189  冠動脈ステント   MUし丁卜UNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ンヤパン   ステント脱落   ステント体内遺残、追加処置   外国   

1190  冠動脈ステント   
MUしT卜UNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  ステント脱落   

ステント体内遺残の可能性   外国   情報提供   

1191  冠動朋ステント   
MULTI－UNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ソヤパン   ステント脱落   ステントの病変外留置   外国   情報提供   

1192  冠動脈ステント   MULTトリNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  ステント脱落   ステントの病変外留置、追加処  
置   

外国   情報提供   

1193  冠動脈ステント   MULTトリNKビジョンコロナリース ントシスム  
テテ  ソヤパン   病変外血管へのステント留置   外国  

1194  冠動脈ステント  
MULTトリNKビジョンコロナリース テントシステム   

ジャパン   なし  外国   

1195  冠動脈ステント   
MUしTトリNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  不明   

冠動脈バイパス術   外国   

1196  冠動脈ステント   
MULTトリNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   不明   冠動脈閉塞   外国   情報提供   

MULTトリNKミニビジョンコロナ  
リーステントシステム   ジャパン   ステント移動   なし   外国   情報提供   

1198  冠動脈ステント   
MULT卜しINKミニビジョンコロナ  

リ㌦ステントシステム   ジャパン   ステント脱落   なし   外国   3  

1199  冠動脈ステント   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
リーステントシステム   ジャパン   ステント体内遺残   

1197  冠動脈ステント  外国  6  
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1200   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  ステント体内遺残、追加処置   外国   2   情報提供   
リーステントシステム   ジャパン   

1201  冠動脈ステント   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  ステント体内遺残の可能性   外国   4  

リーステントシステム   ジャパン   

MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
1202  冠動脈ステント  追加処置   外国   

リーステントシステム   ジャパン   

1203  冠動脈ステント   
MULT卜L州Kミニビジョンコロナ  

ジャパン   不明   冠動脈バイパス術   外国   
リーステントシステム   

MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
1204  冠動脈ステント  ジャパン   不明   死亡   外国   

リーステントシステム   
情報提供   

1205  冠動脈ステント   
マイクロドライバーコロナリーステ  

日本メドトロニック   シャフトの断裂   体内遺残、冠閉塞   外国   
ントシステム  

情報提供   

1206  冠動脈ステント   
タクサスリパティーステントシス   ボストン・サイエンテイ  

顔面浮腫、肺浮腫   外国   
フィツクジャパン   

情報提供   
テム  

1207  冠動脈用ステントグラフト   ジョーステントグラフトマスター  アポットバスキュラー ジャパン  ステントグラフト脱落   スネアによる回収   外国   情報提供   

1208  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁からの逆流   死亡   外国   

1209  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁の閉鎖不全   不明   外国   

1210  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心腋弁  センチュリーメディカル  リーフレットの稼動不全   なし   外国   

1211  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心撮弁  センチュリーメディカル  リーフレットの脱落   なし   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

1212  機械式人工心臓弁  人工弁の破損   なし   ー外国   2  

ル  

1213  機械式人工心臓弁   早JM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

井葉の可動障害   なし   外国   
ル  

1214  機械式人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

弁葉の可動障害   血栓   外国   2  

ル  

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

1215  機械式人工心臓弁  弁葉の可動障害   パンヌス形成   外国   2  

ル  

1216  捷械武人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

弁葉の可動障害   不明   外国   
ル  
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番号   一般的毒   

1217  機械式人工心施弁   

1218  機械式人工心臓弁   

1219  

1220  機械式人工心施弁   

1221  

1222   

1223  機械式人工心臓弁   

1224  機械式人工心臓弁   

1225  血球細胞除去用浄′   

1226  コラーゲン使用人エ   

1227  

1228   

1229  人工骨頭   

1230  人工心腹用補撞材   

1232  ゼラチン使用人工血   

1233  全人工股関節   

1231  人工液関節大脇骨：  

i林   販売名 企業名 ＝二′ －■1－  
対応櫓t 

不具合発生♯斬∵＝チ、  こ二．′⊥．   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

ル   不明   逆流   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュートメデイカ  

ル   
不明   血栓   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

ル   不明   弁周囲逆流   外国   

SJM人工心臓弁   セントジュード・メデイカ  
ル   不明  リーク   外囲  

セントジュード・メディカ  
SJMリージェント人工心腹弁  人工弁の破損  なし  外囲   8  

SJMリージェント人工心臓弁  弁葉の可動障害  なし  外国   

SJMl」－ジュント人工心臓弁   
セントジュート∴メデイカ  

ル   弁実の可動障害   血栓   外国   

アドバンテージ人工心臓弁   日本メドトロニック   不明   突然死   外国   情報提供   

「ヒ器   アダカラム   JIMRO   なし   頭痛、嘔吐   外国   情報提供   

血管   インターガード・W   メディコスヒラタ   血液漏出   不明   外国   情報提供   

細  フリースタイル生体弁  日本メドトロニック  仮性癌  穿孔  外国  情報提供  

腹  フリースタイル生体井  日本メドトロニッウ  不明  大動脈弁狭窄による心不全  外国   情報提供  

ジルコニアヘッド   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   フェモラルヘッドの破損   再手術実施   外国   情報提供  

ASD閉鎖セット   日本ライフライン   左心室への脱落   開胸手柄による当該機器除去   外国   

ジェネシスlIオキシニウムフ工モ  
コンポーネント   ラルコンポーネント   オーソペディックス   不明   再手術実施   外国   情報提供   

L管   バスクテックゼルシール   テルモ   血液漏出   なし   外国   情報提供  

MATRIXヒップシステム   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   

再手術実施   外国   情報提供   
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1234  
スミス・アンド・ネフユー  

MATRIXヒップシステムⅠⅠⅠ  オーソペディックス  シェルの経み   再手術実施   外国   2   情報提供   

SNCPSPLUSシステム   
スミス・アンド・ネフユー  

1235  全人工股関節  ステムの折損   再手術実施   外国   情報提供   
オーソペディックス  

1236  全人工股関節   
SN人工股関節セメントレスシス   スミス・アンド・ネフユー  再手術実施   外国   情報提供   
テム  オーソペディックス   

1237  全人二股関節   SN人工股関節セメントレスシス   スミス・アンド・ネフユー  再手術実施   外国   情報提供   
テム  オーソペディックス   

1238  全人工膝関節   ジェネシスⅡHI－FLEX   スミス・アントネフユー  インサートの脱転   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1239  全人工膝関節   
スミス・アンド・ネフユー  

ジェネシスⅡHl－FしEX  インサートの摩耗   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1240  全人工膝関節   ジェネシスⅡH卜FLEX   
スミス・アンド・ネフユー  

術後感染   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1241  全人工膝関節   ジェネシスⅡ人工膝関節システ  ティビアルベースプレートの緩み   再手術実施   外国   3   

オーソペディックス  
情報提供   

ム   

1242  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  インサートの脱転   再手術実施   外国   

オーソペディックス  
情報提供   

テム   

1243  全人工陳関節   
ジェネシスⅡトータルニーシステ  

術後感染   再手術実施   外国   
ム   オーソペディックス  

情報提供   

1244  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

ステムの緩み   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   
テム   

1245  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

オーソペディックス   
ティビアルベースプレートの経み   再手術実施   外国   情報提供   

テム   

1246  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

オーソペディックス   
フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   3   情報提供   

テム   

1247  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

不明   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   
テム   

1248  全人工膝関節   
プロフィックストータルニーシス  

オーソペディックス   
フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

テム   

ケンクゼニスんIAエンドバスキュ  
1249  大動脈用ステントグラフト  なし   エンドリーク   外国   2   情報提供   

ラーゲラフト   

クックゼニスAAAエンドパスキュ  なし   エンドリークまたは癌拡大の疑  
1250  大動脈用ステントグラフト  い   外国   情報提供   

ラーゲラフト   
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1251  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   なし   腎動脈閉塞・開腹手術への移行   外国   情報提供   

1252  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーグラフト  CookJapan   なし   総腸骨動脈瘡および外腸骨動  
脈癌の破裂   外国   情報提供   

1253  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   なし   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1254  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドパスキュ ラーゲラフト  CookJ∂P8∩  なし  タイプⅠ廿エンドノー－ク   外国   2   情報提供   

1255  大動脈用ステントグラフト   CookJapan  
ラーゲラフト  なし  タイプⅠエンドリークの疑い   外国   情報提供   

1256  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ なし   
ディスタルエンドリークタイプ不  

ーゲラフト   明   
外国   情報提供   

1257  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニス岨エンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   なし   ディスタルタイブはンドリーク   外国   4   情報提供   

1258  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ なし   
ディスタルタイブⅠエンドリーク、癖  

ーゲラフト   の拡大   外国   情報提供   

1259  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJ8Pan   なし   プロキシマルタイブはンドリーク   外国   情報提供   

1260  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   なし   
プロキシマルタイブはンドリー  
ク、開腹手術への移行   外国   情報提供   

1281  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

なし   癌の拡大   外国   2   情報提供   

1262  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   グラフト同士の分離   なし   外国   情報提供   

1263  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   グレイポジショナ一枝去不可   なし   外国   情報提供   

1264  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

黒色トリガーワイヤーのリリース困難  なし   外国   4   情報提供   

1265  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   黒色トリガーワイヤーリリース困難  開腹手術への移行   外国   情報提供   

1266  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスんMエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   黒色トリガーワイヤーリリース困難  タイプlはンドリーク   外国   情報提供   

1267  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   右下腹部痛、心停止、腹腔内出  
黒色トリガーワイヤー」ノリース困難   血、右総腸骨動脈裂開   外国  l  情報提供   
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126る  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  両腎動脈一部閉塞、手技時間の  黒色トリガーワイヤーリリース困難   延長   外国   
ラーゲラフト   

情報提供   

1269  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスんへAエンドバスキュ  黒色トリガーワイヤーリリース困難止   出血   

血弁からの血液漏れ  
外国   

ラーゲラフト   
情報提供   

1270  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

CookJapan   ステントの展開困難   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1271  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ コンバーターの挿入不能   開腹手術   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1272  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  コンバーターの挿入困難および湾曲  なし   外国   
ラーゲラフト   

情報提供   

1273  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの血液漏れ   出血   外国   2   

ラーゲラフト   
情報提供   

1274  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

止血弁の離脱   なし   外国   情報提供   

1275  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   腎動脈上方ステント拡張不良   右内膳骨動脈閉塞   外国   情報提供   

1276  大動脈用ステントグラフト   
ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト 

腎動脈上方ステントのリリース不可  開腹手術に変更   外国   情報提供   

1277  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

ステント誤留置の疑い   右腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1278  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスんへAエンドバスキュ  

ラーゲラフト   
対側腸骨動脈レツゲ完全閉塞   対側膿骨動脈の血流不良   外国   情報提供   

1279  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

対側レツゲグラフトのマイグレーション  対側レツゲタイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1280  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

対側レツゲグラフトのリムからの離脱  大動脈瘡破裂   外国   情報提供   

1281  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  膿骨動脈レツゲデリバリーシステム挿入   なし   
ラーゲラフト   困難  

外国   情報提供   

1282  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

腸骨動脈レツゲのキンク   血流障害、エンドリークの疑い   外国   情報提供   

1288  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

膿骨動脈レッグの分離   エンドリークタイプ不明   外国   情報提供   

1284  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスんへAエンドバスキュ ラ 腸骨動脈レツゲの遊離   タイプIlIエンドリークによる腹部  

ーゲラフト   大動脈癌破裂   
外国   情報提供   
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1285  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

デリバリーシステム挿入不能   出血   外国   情報提供   

1286  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

デリバリーシステムの止血弁の破損  なし   外国   情報提供   

1287  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ デリ／くリーシステムの破損  
ーゲラフト  右腸骨動脈損傷   外国  情報提供   

1288  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスんへAエンドバスキュ ラ 

ーゲラフト  
トップキャップのリリース困難  なし  外国   3  情報提供   

1289  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

トップキャップのリリース困難  両腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1290  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ トリガーワイヤーの抜去不良   なし   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1291  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   なし   外国   13   情報提供   

1292  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAÅAエンドバスキュ ラ 

ーゲラフト   
トリガーワイヤーリリース困難   開腹手術へ変更   外国   情報提供   

1293  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1294  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   プロキシマルタイブ1エンドリーク   外国   情報提供   

1295  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  CookJapan   トリガーワイヤーリリース困難・レツゲグ  
ラーグラフト  ラフトのマイグレーション   

外国   情報提供   

1296  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

左側腸骨動脈レツゲの分離   なし   外国   情報提供   

1297  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

右側腸骨動脈レツゲのマイグレーション  なし   外国   情報提供   

1298  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディグラフトの展開不全   左総腸骨動脈閉塞   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1299  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  メインボディシース親水性コーティング  
ラーゲラフト   剥がれ   

なし   外国   情報提供   

1300  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディ損傷の疑い   タイプlIIエンドリーーク   外国   
ーグラフト   

情報提供   

1301  大動脈用ステントクラフト   
ケソクゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディデリバリーシステムを目的  
ーゲラフト   部位へ進めることができない   の移行   

外国   情報提供   
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1302  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディ同側リムからの再カニュ  
ーグラフト   レーション不可   開腹手術へ変更   外国   情報提供   

1303  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

メインボディのマイグレーション   なし   外国   2   情報提供   

1304  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapa メインボディのマイグレーション   エンドリーク   外国   情報提供   

1305  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   メインボディのマイグレーション   腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1306  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   メインボディのマイグレーション   不明   外国   情報提供   

1307  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディのマイグレーション、デリバ  
ーゲラフト   リーシステム挿入困難   プロキシマルタイブⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1308  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   メインボディ用デリバリーシステムのトッ  
プキャップドッキング不能   なし   外国   情報提供   

1309  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスÅAAエンドバスキュ  

CookJapan   不明   合併症および虚血性大腸炎の  
ラーゲラフト  発症   外国   情報提供   

1310  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   不明   膝窟動脈から下部の塞栓   外国   情報提供   

1311  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   不明   タイプⅠIlエンドリーク   外国   情報提供   

1312  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 不明   
タイプIlIエンドリーク、タイプlエン  

ーゲラフト   ドリーク   外国   情報提供   

1313  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   不明   タイプⅠ∨エンドリーク   外国   情報提供   

1314  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲララト  CookJapan   不明   タイプⅠエンドリーク、タイプ11Ⅰエン  
ドリーク   外国   情報提供   

1315  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   不明   腸管虚血   外国   情報提供   

1316  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   不明   ディスタルタイブlエンドリーク   外国   4   情報提供   

1317  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

CookJapan   不明   ディスタルタイブⅠエンドリーク、右  
ラーゲラフト  腸骨動脈癌の拡大   外国   情報提供   

1318  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   不明   動脈癌の拡大   外国   情報提供   
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1319  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  不明   プロキシマルタイブⅠエンドリーク   外国   4   

ラーゲラフト   
情報提供   

1320  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

不明   右膿骨動脈の癌の拡大   外国   情報提供   

1321  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスん入Aエンドバスキュ  
ラーグラフト   

不明   瘡の拡大   外国   情報提供   

1322  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスん軋Aエンドバスキュ ラ 不明   瘡拡大・ディスタルタイブⅠエンド  
リーク   

外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1323  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスAÅAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

不明   両腎動脈閉塞  外国  情報提供   

大動脈用ステントクラフト  ジャパンゴアテックス  
ラフトシステム  

不明  外国   

】325  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   計画外の位置でステントグラフト展開、 デリバリ 
ラフトシステム  ーカテーテル先端部の離断   

外国   

l  

1326  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   コントララテラル連結口へのアクセス不   なし   

能  
外国   

ラフトシステム  

1327  大動脈用ステントクラフト  エクスクルーダーY字型ステントグ   不明   外国   
ラフトシステム  

大動脈用ステントクラフト  エクスクルーダーY字型ステントグ  ステントグラフトの挿入不全  不明   外国   
ラフトシステム   

1329  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   ステントグラフトの挿入不全、デリバリー  

左内腸骨動脈閉鎖   外国   
ラフトシステム  カテーテル先端部の離断  

エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス   ステントグラフトの不適切な展開、デリ バ 
1330  大動脈用ステントクラフト  リ→カテーテル先端部の離断   

外国   
ラフトシテ  

1331  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス  ステントグラフトの不適切な留置   タイプⅠエンドリーク   外国   
ラフトシテ  

1332  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  ステントグラフトの留置不全   不明   外国   2  

ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の破断  なし   外国   
ラフトシステム  

1334  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の離断  なし   外国   
ラフトシテ  

1335  大動脈用ステントクラフト   

1333  大動脈用ステントクラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の艶断  ステントグラフト脚部の閉塞   外国   
ラフトシステム  
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1338   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の雛断  不明   外国   
ラフトシステム  

133了  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  茫＝・＝ ‘   不明   外国   
ラフトシステム  

1338  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不適切な位置への留置   片側下肢の血行障害   外国   
ラフトシステ  

1339  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不適切な位置への留置   不明   外国   
ラフトシステ  

1340  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  マイグレーション   

タイプlエンドリーク   外国   
ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   連結ロヘのデリバリーカテーテル挿入  
1341  不明   外国   

ラフトシステム  不能  

1342   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   ステントグラフトの脚部閉塞   外国   2  

ラフトシステム  

1343  
エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不明   ステントグラフトの閉塞   外国   
ラフトシステ  

エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス   不明   ステントグラフトの閉塞、留置部  
1344   外国   

ラフトシステ  の感染  

1345  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   ステントグラフト内の血栓形成   外国   
ラフトシステム  

1346  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプⅠエンドリーク   外国   24  
ラフトシステム  

1347  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠⅠエンドリーク   外国   
ラフトシステ  

1348  大動脈用ステントグラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス   不明   タイプlIlエンドリーク   外国   2  

ラフトシステ  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠエンドリーク、タイプⅠⅠエン  
1349  大動脈用ステントグラフト  ドリーク、動脈癌拡大   

外国   3  

ラフトシステム  

1350  大動脈用ステントグラフト   エクえクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプⅠエンドリーク、動脈癌拡大   外国   4  

ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   不明   タイプⅠエンドリーク、動脈癌拡  
1351  大動脈用ステントグラフト  大、動脈脈病根裂   

外国   
ラフトシステム  

1352  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠエンドリーク、動脈瘡破裂   外国   
ラフトシステ  
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1353  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   タイプ軋工ンドリーク、動脈痙拡大   外国   8  

ラフトシステム  

1354  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠⅠエンドリーク、動脈癌破裂   外国   
ラフトシステム  

1355  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   タイプ不明のエンドリーク   外国   
ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   タイプ不明のエンドリーク、動脈  
1356  大動脈用ステントグラフト  癌拡大   

外国   
ラフトシステム  

1357  大動脈用ステントグラフト  
エクスクルーダーY字型ステントグ   暢虚血   外国   
ラフトシステム  

大動脈用ステントグラフト  エクスクルーダーY字型ステントグ  腸骨動脈の閉塞   外国   
ラフトシステム   

1359  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   動脈膚拡大   外国   
ラフトシステム  

1360  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   動脈瘡拡大、タイプlはンドリーク   外国   
ラフトシステム  

1361  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   動脈癌破裂   外国   
ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   動脈癌破裂、ステントグラフトの  
1362  大動脈用ステントグラフト  外国   

ラフトシステム  感染  

1363  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   左腎動脈閉鎖及び右腎動脈部  

分閉鎖   
外国   

ラフトシステム  

136Jl  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  不明   腹部大動脈の感染   外国   
ラフトシステム  

1365  大動脈用ステントグラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ ム  ジャパンゴアテックス  不明   末梢血管の閉塞   外国   
ラフトシステ  

1366  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ   ジャパンゴアテックス  陥入   タイプはンドリーク   外国   
フトシステム  

ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ   不明   外国   
フトシステム  

ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ  鎖骨下動脈スチール症候群   外国   

1367  大動脈用ステントグラフト 大動脈用ステントグラフト  
フトシステム   外国   
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1370  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ ム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠエンドリーク   外国   
フトシステ  

1371  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ ム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠⅠⅠエンドリーク   外国   2  

フトシステ  

1372  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フステム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠⅠⅠエンドリーク、動脈瘡拡  
トシ  大   

外国   

1373  大動脈用ステントグラフト   
タイプⅠエンドリーク、タイプⅠⅠエン  

ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フトシステム  ジャパンゴアテックス  不明  ドリーク、動脈癌破裂   外国   

1374  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フシスム  ジャパンゴアテックス  不明   タイプⅠエンドリーク、膿骨動脈の  
トテ  損傷   

外国   

1375  大動脈用ネテントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントグラ フスム  ジャパンゴアテックス  不明   
トシテ  

タイプIエンドリーク、動脈癌拡大   外国   

1376  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フスム  ジャパンゴアテックス  不明   
トシテ  タイプⅠエンドリーク、動脈癌破裂   外国   

1377  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フトシステム  ジャパンゴアテックス  不明   動脈癌拡大、タイプ不明のエンド  

リーク   外国   

1378  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フスム  ジャパンゴアテックス   不明   タイプ不明のエンドリーク、動脈  
トシテ  癌破裂   

外国   

1379  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ ム  ジャパンゴアテックス  不明   
フトシステ  

膿骨動脈の損傷   外国   

1380  大動脈用ステントグラフト   ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ スム  ジャパンゴアテックス  不明   左頚動脈部分閉鎖による一過性  
フトシテ  脳虚血   

外国   

1381  大動脈用ステントグラフト   
ゴアTAG胸部大動脈ステントゲラ フスム  ジャパンゴアテックス  不明   
トシテ  

死亡   外国   

1382  体内固定用脛骨髄内釘   トライジェン   
スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   ネイルの折損   再手術実施   外国   2   情報提供   

1383  体内固定用大脳骨髄内釘   トライジェン   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   スケノユーの折損   再手術実施   外国   情報提供   

1384  体内固定用プレート   
PEFモトLOCプレーティングシステ  

ム   オーソペディックス   
プレートの折損   再手術実施   外国   2   情報提供   

1385  胆管用ステント   ERBDステント   CookJapan   ステントのマイグレーション   不明   外国   情報提供   

13朗  中空糸型透析器   エバプレンEK   川澄化学工業   不明   
アナフィラキシー様ショック症状  
（血圧低下）   

外国   情報提供   
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亘   一般的名称 販売名 企♯者、J、キヤ㌣  勤  ・三・・1・  三さ〆ぞ裏：㌔ 

1387  中空糸型透析器   フィルトライザーBl   東レ   不明   血圧低下   外国   情報提供   

1388  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   高血圧   外国   

1389  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   咳、痛み   外国   

1390  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   鼠蹟部痛・吐き気   外国   

1391  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   腹痛川匝吐   外国   

1392  中空糸型透析器   シュアライザー   ニプロ   なし   腹痛・吐き気・咽吐・吐血   外国   

1393  中空糸型透析器   
イアライザー   
トリアセテートホローファイバーダ   ニプロ   なし   発疹、浮腫、呼吸困難   外国   

1394  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   狭窄   心不全による患者死亡   外国   情報提供   

1395  ブタ心臓弁   モザイク生休弁   日本メドトロニック   不明   死亡   外国   情報提供   

1396  ブタ心喘弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   不明  重度の脳血管障害による患者死  
亡   外国  情報提供   

1397  井形成リング   SJMテイラー弁輪形成リング  セントジュード・メディカ ル  リングの変形  不明  外国   

86ページ   



医療機器不具合報告   

分類  ：治療・鋼製機儲等（71件）  

1398  一般的電気手術器   バイポーラ針子   メドトロニックソファモアダ  体内遺残の可能性   国内   
ネック   

情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
1399  エア式骨手術器械   パワーシステム  水分の付着   なし   

ン  
情報提供   

1400  エア式骨手術器械   マイダスレックスハイスピードドリ  破損   なし   国内   
ルレジェンドシステム   

情報提供   

1401  エア式骨手術器械   マイダスレックスハイスピードドリ  ベアリングの磨耗   なし   国内   
ルレジェンドシステム   

情報提供   

コツドマンディスポーザブルパー  
1402  関頭手術用ドリル  自動リリース機構の作動不良   硬膜損傷・脳実質損傷   国内   

フォレーター   ン  
情報提供   

1403  眼科用レーザ光凝固装置   アルコンオフサラス532アイライ   日本アルコン   使用不可能   再手術   国内   
ト眼科用光凝固装置  

1404  関節手術用器械   ドリルピン先端部の体内残留   国内   
テム用手術器械∵   LCSコンプリート人工膝関節シス   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  ドリルピンの破損  

情報提供   

1405  関節手術用器械   
S－ROM－A人工股関節システム  構成品の組み立て不良   手術時間の延長   国内   
用手術器械   ン  

情報提供   

1406  関節手術用器械   
S－ROM－A人工股関節システム  

折損   
ディスタルリーマー破断片の体  
内遺残   

国内   
用手術器械   ン  

情報提供   

1407  関節手術虜器械   用手術器械   S－ROM－A人工股関節システム   ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  不明   
パイロットシャフトの体内遺残   国内   情報提供   

1408  関節手術用器械   MIS手術用器械   ジンマー   器械の一部が破損   なし   国内   

1409  関節手術用器械   MISラスプハンドル   ジンマー   リティニングクリップの破損   体内遺残   国内   2   情報提供   

1410  関節手術用器械   人工股関節用手術器具   
日本メディカルマテリアル  器具（ブローチハンドル）から止め輪が  

脱落   
金属製器具の体内遺残   国内   情報提供   

川＝  経度心筋焼灼術用電気手術ユ ニ 日本メドトロニック   不明   不可逆的な房室ブロックの発生   国内   
ット   

情報提供   

1引2  高周波処置用能動器具   メス先電極   エルマンージャパン   不明   1翼、1尖部の熱傷後癒痕   国内   使用停止依頼   

1413  骨手術用器械   OLSプロキシマルⅠ／Mネイルシス   KiSCO   ドリル折損   ドリル先の体内遺残   国内   
テム用手術器械  

情報提供   
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1414  骨手術用器械   アキュトラックスクリュー用手術器   小林製薬   
械  

不明   使用部位周辺での組織の壊死   国内   情報提供   

1415  骨手術用器械   ステーブル用手術器械   
スミス■アンド・ネフユー  
オーソペディックス   抜去器の折損   体内遺残   国内   情報提供   

1416  骨手術用器械   エース3．5／4．0スケノユー＆プ レ 
ートインスッルメント   破片除去の為の関創   国内   情報提供   

1417  骨手術用器械   エース3．5／4．0スケノユー＆プ  日本エムーデイ・エム  破損ドリルの一部体内遺残   国内  レートインスッルメント  情報提供   

エース8．0キヤニュレイテッド  
1418  日本エム・デイ・エム   なし  国内   情辛皮提供  

ルメント  

1419   術中の二次的骨折  骨折  国内   リューインスッルメント   情報提供  

1420  骨手術用器械   
エースキャプチャードヒップスク  

ドリル周辺部の硯削   国内   リューインスッルメント   情報提供   

1421  骨手術用器械   
エースキャプチャードヒップスク リ 

ドリルの体内遺残   国内   
ューインスッルメント   

情報提供   

1422  骨手術用器械   スーパーKドリルインスッルメント  日本エム・デイ・エム  ドリルの破損   不要な部位の掘削、外科的抜去   国内   情報提供   

1423  骨手術用器械   スーパーSドリルインスッルメント  日本エム・ディ・エム  インスッルメントからの部品の逸脱  なし   国内   回収（改修）   

1424  骨手術用器械   スーパーSドリルインスッルメント  日本エム・デイ・エム  インスッルメントからの部品の逸脱  体内遺残の恐れあリ   国内   3   回収（改修）   

1425  骨手術用器械   スーパーSドリルインスッルメント  日本エム・デイ・エム  インスッルメントからの部品の脱落  なし   園内   回収（改修）   

1426  骨手術用器械   スーパーSドリルインスッルメント  日本エム・ディ・エム  インスッルメントからの部品の脱落  体内遺残の恐れあり   園内   回収（改修）   

1427  骨手術用器械   パーサネイルティビアルインスッ ルメント  日本エム・デイ・エム  誤出荷   再手術   国内   情報提供   

1428  骨手術用器械   
ペリアーティキュラープレートイ ンスメント  日本エム・デイ■エム   

ッル  
Kワイヤーの折損   Kワイヤー周辺部の掘削   園内   情報提供   

1429  焼灼術用電気手術ユニット   パルーl   日本エム・デイ・エム  ブロープ接続コードの不良   なし   園内   回収（改修）   
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ACL／PCL手術器械   
スミス・アンド・ネフユーエ  

1430  靭帯・腱手術用器械  破損   破損した先端部が脛骨内に遺残   国内   情報提供   
ンドスコピー  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
ドライバーシャフトの破損   

ドライバーシャフト先端部の体内  
1431  脊椎手術用器械   DePuySpineトルクレンチ  残留   

国内   情報提供   
ン  

セクスタント用器械   
メドトロニックソファモアダ  

1432  脊椎手術用器械  良   
手術時間の延長   国内   2   情報提供   

ネック   

1ヰ33  脊椎手術用器械   ユキパーサル器械   
メドトロニックソファモアダ   破損   体内遺残   国内   情報提供   
ネック  

エレクタ   
マイクロマルチリーフコリメータのケーブ  

1434  線形加速器システム   エレクタシナジー  治療できず取り外した   国内   ル断線   

1435  単回使用眼内レンズ挿入器  エタニティーナビ   参天製薬   10L前方ループの折れ曲がり   虹彩損傷   国内   情報提供   

1436  単回使用眼内レンズ挿入器  エタニティーナビ   参天製薬   
レンズ偏位（眼内レンズ表裏が逆になっ   なし   

国内   
た）  

情報提供   

1437  単回使用骨手術用器械   
ソファモアダネックインストウルメン  

破損   体内遺残   国内   2  

ト（ガイドワイヤー）   ネック  

スミス・アンド・ネフユーエ  
1438  単回使用靭帯・腱手術用器械  ドリルアンドゥイヤー（滅菌済）   ンドスコピー   折損   折損した先端が大腿骨内に遺残   国内   情報提供   

1439  超音波骨折治療器   セーフスSAFHS2000J   帝人ファーマ   なし   発赤、腫脹、熱感   国内   

川40  超音波手術器   
超音波白内陣手術装置20000レ  
ガシー   パワーサプライの故障（24V出力低下）  頭重感、手術時間の延長   国内   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
MitekVAPRプローブ  セラミック部の破損   

セラミック破損片の体内残留の  
1小＝  バイポーラ電極  可能性   

国内   2   

ン  
情報提供   

1442  バイポーラ電極   AtriCureアイソレータートランス  不明   左房壁の破れ   国内   
ポーラークランプ   

サージ（前房が一過性に浅くな  
1443  白内陣・硝子体手術装置   ソブリンコンパクト   エイエムオー・ジャパン  基盤の故障による停止  

る）   

国内   

1444  超音波白内陣手術装置インフイ ニョンシスム  日本アルコン   機器停止   眼圧上昇．前房内炎症   国内   
ティビジテ  

アシコモナークインジェクター  日本アルコン   
レンズ支持部破損、レンズ脱臼、レンズ   視機能低下、嚢胞様黄斑浮腫   

1445   偏位  
国内   
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i号   一般的名称   販   各   －・三 ■ ■  …野導；警 

1446  ラジオ波焼灼システム   ディスポーザブルハンドピース  AVS   絶縁被膜の被覆不良   第I11度熱傷   

1447  ラジオ波焼灼システム   RFAシステム   ボストンtサイエンテイ フジャパン  絶縁被膜の頓損   
ィツク  なし   

1448  医科用揮絹子   
宮頚管検体スワブ   BDプローブテックETCT／GC子   日本ベクトン・デイツキン ソン  スワブの綿球脱落   体内遺残の可能性   

1449  関節手術用器械   MIS手術用器械   ジンマー   器械の一部が破損   体内遺残   

1450  関節手術用器械   MIS手術用器械   ジンマー   器械の一部が破損   不明   

1451  骨手術用器械   トライジェン用手術器械   
スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   抜去器の折損   再手術実施予定   

1452  手術用ナビゲーションユニット  ステルスステーショントレオンシ スム  メドトロニックソファモアダ  
テ  ネック   

なし   手術時間の延長   

1453  単回使用手術用のこぎり   SNブレード   
スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   ソープレイドの破損   再手術実施   

1454  バイポーラ電極   AtriCureアイソレーター   センチュリーメディカル  不明   組織穿孔   

賛戦1蓑、鷲、；箸誉、てて‡ l穿状釘、－z＼  ：、、毒 

′マ；暑、、  
国内   

国内   2   情報提供   

性   外国   情報提供  

外国   4  

外国   

外国   情報提供  

外国   情報提供  

外国   情報提供  

外国   
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分類⑥  

1455   ピー・アイー150シリーズ  朝日レントゲンエ業  なし   国内   2   回収（改修）   

日本メディカルマテリアル  歯科用インプラントの破損   
歯科用インプラントの機能不全、  

1456  歯科用骨内インプラント材   POIファイナタイト  破損片の体内遺残   
国内   2   情報提供   

1457  歯科用象牙質接着材   クリアフィルDCボンド   クラレメディカル   なし   根尖性歯周炎   国内   2  

1458  歯科用手袋   デンタル用エバースマイルラテッ  不明   ラテックスアレルギーの疑い   国内   情報提供   
クス・グローブ（左右兼用）   

1459  歯科接着用レジンセメント   リライエックスユニセム   スリーエムヘルスケア  不明   上顎洞ヘセメントが混入   外国   情報提供  

新ポリグリップS  ゲラクソ・スミスクライン  
中毒、アレルギー反応、悪心、嘔  

1460  吐  
外国  

1461   ポリグリップパウダーa  ゲラクソ・スミスクライン   息詰まり、空嘔吐  外国   
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分類⑦：月別斗用機器（214件）  
轡扇紆、若′牽済  i∴ニi∴一∴■   

」般肘名称 、ヌ登 
∵∴rふで∴  

1462  後房レンズ  フエイコフレックスⅡ  エイエムオー・ジャパン   後発白内陣  国内  

1463  後房レンズ   フエイコフレックスⅡPMMA   エイエムオー・ジャパン  レンズ混濁   眼内レンズの摘出交換   国内   2  

1464  後房レンズ   

1465  後房レンズ   

1466  後房レンズ   

1467  後房レンズ   

1468  後房レンズ   

1469  後房レンズ   ワンピース眼内レンズ   

1470  後房レンズ   

1471  後房レンズ   

14了2  後房レンズ   

1473  後房レンズ   

1474  後房レンズ   

1475  後房レンズ   

1477  後房レンズ   

1476  後房レンズ   
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1478  後房レンズ   ハイドロヴュー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   視力低下、眼底視認性低下   国内   3   情報提供   

1479  後房レンズ   ハイドロヴユー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   霧視   国内   129   情報提供   

1480  後房レンズ   ハイドロヴュー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   霧視、眼底視認性低下   国内   22   情報提供   

1481  後房レンズ   ハイドロヴュー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   霧視、眼底視認性低下、視力低  
下   

国内   情報提供   

1482  後房レンズ   ハイドロヴュー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   環視、視力低下   国内   4   情報提供   

1483  後房レンズ   ハイドロヴュー眼内レンズ   ボシュロム・ジャパン  カルシウム沈着   霧視、羞明   園内   2   情報提供   

1484  再使用可能な視力補正用色付コ ズ  アキュビューオアシス   ジョンソン・エンド・ジョンソ  
ンタクトレン  ン   

不明   角膜潰瘍   国内   2   情報提供   

1485  再使用可能な視力補正用コンタク トレンズ  02オプティクス   
チパピジョン   なし   角膜潰瘍   国内   

148e；  再使用可能な視力補正用色付コ ンタレンズ  アキュビューアドバンス   ジョンソン・エンド・ジョンソ  
クト  ン   不明   角膜潰瘍   外国   3   情報提供   

1487  再使用可能な視力補正用色付コ ンタトレンズ  アキュビューオアシス   ジョンソン・エンド・ジョンソ  
ク  ン   不明   アナフィラキシー反応   外国   情報提供   
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医療機器不具合報告  

分類⑧：衛生材料・家庭用機器等（10件）  
t笹㌍、て々‥；、こ凱～  

劃㌢   ～、㌢ノ、か、、・；＼、ニム、、、L′、Jy人∴ 販売名   jihl、：、ヽ、小▲  
1488  家庭用創傷パッド   バンドエイドAH   コープリッジ   不明   左母指感染壊死によるIP関節不  

安定性癒痕拘縮   国内   

1489  家庭用電気マッサーージ器   アルピシェイプアップローラー  的場電機製作所   ローラーカバーはずれ   窒息   国内   情報提供   

1490  家庭用電気マッサーージ器   フィットフットキュット   マルタカテクノ   火災   消火時の換面及び肩の打撲   国内   情報提供   

1491  家庭用電熱式吸入器   不明   
口周辺から下顎部の熱傷（Ⅱ  

オムロン吸入器スチームサワー NE－S18  オムロンヘルスケア  度）   

国内   情報提供   

1492  子宮内避妊用具   マルチロードCU250R   シェリングtプラウ   不明   妊娠   国内   情報提供   

1493  生理用タンポン   エルデイブインガーb  ユニ・チャームプロダクツ  なし   国内   

1494  子宮内避妊用具  マルチロードCU250R  シェリング・プラウ   糸が切れた  なし   外国  情報提供   

1495  子宮内避妊用具   ノバT380   バイエル薬品   不明   子宮外妊娠破裂   外国   情報提供   

l                                l  
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国内報告数の上位5製品一覧表  

（参考）   

分類   
販売名  

（一般的名称）   
企業名   国内報告数   

オブテクリツク  

③   （インスリンペン型注入器）   
サノフイ・アベンティス   「ディスプレイの故障の疑い」他、251件   

ハイドロヴュー眼内レンズ  

⑦   （後房レンズ）   
ボシュロム・ジャパン   「カルシウム沈着」、187件   

④  クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト （大動脈用ステントグラフト）  CookJapan   
「止血弁からの血液漏れ」他、72件   

CAPDUVフラッシュセット  

④   （腹膜濯流用回路及び関連用具セット）   
バクスター   「スパイク折れ」他、72件   

臼蓋カップGAO2  

④   （人工股関節寛骨臼コンポーネント）   
日本メディカルマテリアル   「ライナーの脱転（金属製シェルからライナーが脱離）」他、51件   
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