
資料No．1－3  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施  
について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   



㊧  医政発第0416001号  

薬食発第0416001号  

平成21年4月16日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局長  

厚生労働省医薬食品局長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について  

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

一方で、AEDは、薬事法（昭和35年法律第145号）に規定する高度管理医療機器  

及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及  

び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。   

これらを踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備により性能  

を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にAEDの適切な管  

理等を徹底することが重要であることから、貴職におかれては、下記の事項について、御  

協力いただくようお願いします。   

なお、別添1のとおり、AEDの各製造販売業者に対して、AEDの設置者等が円滑に  

本対策を実施するために必要な資材の提供や関連する情報の提供等を指示するとともに、  

別添2のとおり、各省庁等に対して、各省庁等が設置・管理するAEDの適切な管理等の  

実施と各省庁等が所管する関係団体への周知を依頼したことを申し添えます。   



記  

1．AEl）の適切な管理等について、AEDの設置者等が行うべき事項等を別紙のとおり  

整理したので、その内容について御了知いただくとともに、各都道府県の庁舎（出先機  

関を含む。）、都道府県立の学校、医療機関、交通機関等において各都道府県が設置・管  

理しているAEDの適切な管理等を徹底すること。  

2．貴管下の各市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して、各市町村の庁舎（出先機  

関を含む。）及び市町村立の学校、医療機関、交通機関等において各巾町村が設置十管  

理しているAEDの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。  

3・貴管Fの学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民間の学校、   

医療機関、交通機関、商業掘娼㌍引こおいて当該関係団体及びその会員が設置・管理して   

いるAEDの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。  

4．各市町村及び関係団体との協力・連携の下、AEDの更なる普及のための啓発を行  

際には、AEDの適切な管理等の重要性についても幅広く周知すること。  

5・各都道府県、各市町村、関係団体等が実施するA岬   

AEDの適切な管理等の重要性についても伝えること。  

（照会先）  

医薬食品局安全対策課安全使用推進室   

電 話：03－5253－1111（内線2751，2758）   

夜間直通：03－3595－2435  

3   



別 紙  

AEDの設置者等が行うべき事項等について  

1．点検担当者の配置について   

AEDの設置者（AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等。）   

は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、且豊丘   

検等を実施させて下さい。   

なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、   

設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は   

複数の者による当番制とすることで差し支えありません。   

また、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者で   

あることが望ましいです。  

2．点検担当者の役割等について   

AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。   

1）日常点検の実施  

AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な   

状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。   

なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処  

を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者（以下「製造  

販売業者等」という。）に連絡して、点検を依頼して下さい。   

2）表示ラベルによる消耗品の管理   

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテ リの交換時期等  

ED本体又は収納ケース等   を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにA  

に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバブテリの交換時期を日頃か   

ら把握し、交換を適切に実施して下さい。   

なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者等が必要事項   

を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。   

3）消耗品交換時の対応   

電極パッドやバッテ リの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された   

新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに   

取り付けて下さい。  

3．AEDの保守契約による管理等の委託について   

AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設   

置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。   



4．AEDの設置情報登録について  

AEDの設置情報登録については、平成19年3月30日付け区政発第0330007号厚   

生労働省区政局指導課長通知「‡上欄J体外式除細動器（AED）の設置者登録に係る取り   

まとめの協力依頼について」において、AEDの設置場所に関する情報を製造販売業者   

等を通じて財団法人日本救急医療財巨引こ登録いただくよう依頼しているところです。  

同財団では、AEI〕の設置場所について公表を同意いただいた場合には、AEDの設   

置場所をホ｝ムペー∴ノ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があら   

かじめ地域に存在するAEl）の設置場所について把握し、必要な時にAEI〕が迅速に使   

用できるよう、取り組んでおります。  

また、AET）に重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造   

販売業者から迅速・確実に情報が得られる上うにするためにヰ、、設置場所を登録してい  

ない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施  

するようお願いします。   

なお、AEDを家庭や事業所内に設置している場合等では、AEDの設置場所に関す  

る情報を非公開とすることも可能です。  

（参考）AEI）設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ）URL  

http：／／www．qqzaidan．jp／AED／aed．htm  
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薬食安発第0416001号  

平成21年4月16日  

各製造販売業者代表者 殿  

厚生労働省医薬食品局安全対策課長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

この様な状況を踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備によ  

り性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、AEDの設置に当たっては、  

その適切な管理等を徹底することが重要です。   

このため、今般、別添のとおり、AEDの設置施設等において、その適切な管理等が実  

施されるよう、各都道府県知事あて医政局長及び医薬食品局長の連名通知を発出したとこ  

ろです。   

ついては、貴社が製造販売するAEDについて、速やかに、下記の対策を実施するよう  

お願いします。  

記  

1．表示ラベルの作成等について   

AEDの設置施設等において、設置されたAEDの電極パッドや及びバッテリの交換   

時期等を容易に確認することができるラベル（以下「表示ラベル」という。）を作成す   

ること。  

1）表示ラベルの記載内容について   

表示ラベルには、電極パッド及びバッテ リの交換時期の記入欄を作成すること。ま   

た、バッテ リの交換時期に関する注意事項として、「バッテリはAEDの設置環境や   



使用状況によって使用期間が興なる可能性があり、交換時期は目安である」旨を明記  

すること。  

2）表示ラベルの取扱いについて   

ア．新規のAED販売時の対応  

AEI〕を新たに販売する際には、電極パッド及びバッテリの交換時期を記入した  

表示ラベルを取り付けた上で販売すること。  

その際、表示ラベルは、辿常の設置状態において記載内容が容易に確認できるよ  

う、視認性に配慮した位置に取り付けること。  

また、容易に外れたり、使用時にAEDの取り出しを妨げたりすることのないよ  

う工夫して取り付けること。  

イ．既に設置されているAEl」への対応  

既に設置されているAEl〕については、薬事法施行規則第173条第1項及び第   

2項の規定により、AEDを販売、授与又は賃貸した際に記録した購入者又は把握   

丁 ていろ設置者に対して、販売業者又は賃貸業者と連携の上、表示ラベルを提供す   

ること。  

その際、設置者に対して、表示ラベルに現在設置されているAEDの電極パッド   

及びバッテリの交換時期を記入した上でAEDに取り付けるよう促すとともに、A   

EDの適切な管理等を実施するよう周知すること。  

ウ．消耗品交換時の対応  

交換のため、電極パッド又はバッテリのみを販売する際には、次回の交換時期を   

記入するための新しい表示ラベルやシール等を添付すること。  

その際、AEI〕の設置者に対して、電極パッド又はバッテリの交換時には、新た   

な表ホラベル又はシール等に次回の交換時期を記入し、古い表示ラベルの上から貼   

り付けることで、交換時期に【業け‾る情報を吏新する旨を分かりやすく説明すること。  

2．必要な情報の提供等について   

設置者がAI工I）の適切な管理を実施できるよう、電極パッド及びバッテリについて、   

表示ラベルへの交換時期の記入方法、AEl〕本体又はケース等への取り付け方法、日常   

点検の窮要件及び実施方法（インジケータの確認法、異常時の対応、連絡先等）その他   

必要な情報を分かりやすく提供するとともに、日常点検の結果を記録するためのシート   

や手帳等を販売業者及び賃貸業者等と連携し、購入者又は設置者からの求めに応じ交付   

すること。  

3．AI二L）の設置情報登綽について  

AEDの設置に関する情報について、販売業者又は賃貸業者と連携の上、把握に努め   

るとともに、AEDの購入者又は設置者に対して、財団法人日本救急医療財団への設躍   

者登録を依頼すること。  

7   



4．AED等の添付文書の改訂について  

製造販売するAED及びAEDの電極パッドの添付文書について、以下のとおり改訂   

すること。  

1）AEDの添付文書の【貯蔵・保管方法及び使用期間等】欄に、「バッテリの寿命   

（AED装着暗から○年）」を記載し、また、「バッテリはAEDの設置環境や使用状   

況によって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安である。」旨を記載する  

こと。  

2）AEDの添付文書の【取扱い上の注意】欄に、「日常の点検や消耗品（電極パッド   

やバッテリ）の交換時期の管理を適切に行う。」旨を記載すること。  

3）AEDの添付文書の【取扱い上の注意】欄に、「原則、AEDを第三者に販売・授  

与しないこと。授与等を行う際は、必ず、あらかじめ販売業者又は製造販売業者に連  
絡する。」旨を記載すること。  

4）AEDの添付文書の【保守・点検等に係る事項】欄に、「日常の点検として、イン  

ジケータを毎日確認する。」旨を記載すること。  

5）電極パッドの添付文書の【貯蔵・保管方法及び使用期間等】欄に、「使用期間（製  

造時から○年）」を記載すること。  

5．上記4に従い改訂したAEDの添付文書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以   

下「機構」という。）の「医薬品医療機器情報提供システム」ホームページ上に掲載す   

ること。  

6．上記に記載する対応の状況について、本年5月18日（通知発出の1か月後）までに、   

機構安全部医療機器安全課に報告をすること。  

なお、上記1、2、3の対応の状況については、当該報告の後も適宜、報告すること。   

また、上記4、5の対応については、当該報告期日までに完了すること。   



各製造販売会社代表者  

株式会社エムビーエス 代表取締役社長 三又 良昭  

日本光電工業株式会社 代表取締役社長 鈴木文雄  

日本メドトロニック株式会社 代表取締役社長 島机 隆  

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 代表取締役社長 上候 誠二  
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医政発第0416002号  

薬食発第0416002号  

平成21年4月16日  

関係省庁等 あて  

厚生労働省医政局長  

厚生労働省医薬食品局長  

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について  

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）   

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、平成16年7月1日付け  

医改発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器  

（AED）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について  

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、  

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。   

この様な状況を踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備によ  

り性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にAEDの適  

切な管理等を徹底することが重要です。   

このため、今般、AEDの適切な管理等について、 AEDの設置者等が行うべき事項等  

を整理し、別添のとおり、各都道府県知事あて通知したので、貴職におかれては、その内  

容について御了知いただくとともに、貴省庁等が閲  

て設置・管潤しているAEDの適切な管理等の微塵をお願いします。   

また、貴省庁等所管の学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民  

間の学校、医療機関、瑚哉置二  

管理してい坤こついて周知いただ  

きますよう御協力願います。   

併せて、貴省庁等、地方自治体（消防本部等）及び関係団体等が実施するAEDの使用  

に関する講習会においても、瑚郡引こ理解さ  

れるようにするため、当該対策の実施を含めたAEDの適切な管理等の重変性について伝  

ぇるよう御協力願います。  
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関係省庁等  

内閣官房内閣総務官  内閣法制局総務主幹  

人事院事務総局総括審議官  内閣府大臣官房長  

宮内庁長官官房審議官  公正取引委員会事務総局官房総括審議官  

警察庁長官官房長  金融庁総務企画局長  

総務省大臣官房長  公害等調整委貝会事務局長  

消防庁次長  法務省大臣官房長  

公安調査庁総務部長  最高検察庁総務部長  

財務省大臣官房長  y†づ′タJl」人い土［うノノカ1く  

国税庁次長  文部科学省大臣官房長  

文化庁次長  社会保険庁総務部長  

中央労働委員会事務局長  農林水産省大臣官房長  

林野庁次長  水産庁次長  

経済産業省大臣官房長  資源エネルギー庁次長  

特許庁総務部長  中小企業庁次長  

同上交通省大臣官房長  観光庁次長  

気象庁総務部長  運輸安全委員会事務局長  

海上保安庁総務部長  環境省大臣官房長  

防衛省大臣官房長  会計検査院事務総局次長  

最高裁判所事務総局経理局長  衆議院事務局庶務部長  

参議院事務局庶務部艮  国立国会図書館総務部良   
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A【pの点検をしてい手すか？  

緊 

A 
か 

い 二  

急時に、AED（自動体外式除細動器）を正常にご使用いただくために、日頃から  

Dの点検をお願いします。また、バッテリ等には使用期限や寿命があり、設置して  

ら日時が経過している場合には、注意が必要です。  

ざというときに、AEDをきちんと使用できるように、AEDの設置者は、特に以下の  
点に注意して、日常点検等を実施して下さい。  

I．インジケータの確認  2．電極パッドやバッチり  

の交換  
AEDの電極パッドやバッテリには、使  

用期限や寿命があります。  
AEDを正常に作動させるために、これ  

らの消耗品の交換時期を表示ラベル＊  

で把握し、適切に交換しましょう。   

＊各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。  

AEDには、AEDが正常かどうかを  

示すインジケータ＊が付いています。  

点検担当者は、日常点検として、こ  
のインジケータの表示を日常的に確  

認・記録しましょう。   
＊AEDの状態を確認するためのランプや画面  

※ 以上の日常点検や消耗品の交換などについてご不明な点は、お手持ちのAEDの購入店   

やメーカーにお問い合わせ下さい。  

製造販売業者  株式会社エムピーエス   日本光電工業   日本メドトロニック   株式会社フィリップス   
（販売業者）   （大字ジャパン株式会社）   株式会社   株式会社   エレクトロニクスジャパン   

製品名   
パラメディック   カルジオライフ   ライフパック   ハートスタート  
（Paramedic）   （cardiolife）   （uFEPAK）   （HEARTSTART）   

0120－915－256   
AED保守受付センタ  

ライフパック  
お問い合わせ先  又は  お客様センター  

AEDコールセンター  

03－3224－7143  
0120－233－821  

0120－715－545  
0120－802－337   

ホームページ   http：／力apan．daewoo．  http：／／www．nihonkohden  http：／／www，medtroni   

（URL）   COmパndexjsp   ．coJp／aed／   
http：／／www．philips．cojp／  

c一肝epak．com／   

《AEPの設置情報登録の訳解い≫  

AEDの設置に関する情報は、AEDの設置場所の把握や、メーカーから設置者の皆様にお  

手持ちのAEDに関する重要な安全性情報を提供するために、とても重要です。  
AEDを適切に管理するためにも、未登録のAEDをお持ちの場合、新規設置時及び設置場  

所の変更時等には、設置情報登録にご協力下さい。（登録した情報は、非公開とすることも  
可能です。）  
※ 設置情報登録の方法は、お手持ちのAEDの購入店やメーカー（上記参照）にお問い合わせ下さい。  

（参考）財団法人日本救急医療財団AED設置場所検索 http：／bww．qqzaidan．jp仏ED／aed．htm  

（問い合わせ先）  

厚生労働省医薬食品居安全対策課 電話：03－5253－1111（代表）  

AEDの管理等についての詳細は、厚生労働省HPをご覧下さい。  

URL：http：／／www．mhlw．goJp／   

厚生労働省  
ひと．，くらし‥みらいのために  
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http：／／’wwjnf0．Pmda．go．jp  

鳥一血N。．102009年5月  

自動体外式除細動器（▲ED）の  
適切な管理について  

‾［屯Ⅱ貯安全使用のために注意するポイント  

●AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示し  
ているか、日常的に確認すること。  

●インジケータが異常を示している場合には、メーカーに連絡するなど速やかに対応すること。  

AEDの点検担当者を決めて、インジケータの表示を  
日常的に確認・記録しましょう。  
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■医薬品医療機器総合機構PMDA医療安全情報   

http：／／www．info．pmda．go．jp  

●消耗品（／くッテリ、電極パッド）の交換を適切に行なうこと。  
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http：／／w）VW．info．pmda．go．jp  

問い合わせ先：（株）フィリップスエレクトロニクスジャパン▲EDコールセンターTELO120－802－337  

http：／／ww．ph川ps．co．jp／  

問い合わせ先：8本メドトロニック（株）ライフパックお客様センターTELO120－715－545  

http：／／www．medtronicrlifepak．com／   
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http：／／wwwjnfo．pmda．gojp  

問い合わせ先：大字ジャパン（株）TELO120－915－256又は03－3224－7143  

http：／／japan．daew00．COm／fndex．jsp  

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置L／たら、  
いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の  

有効期限などを日頃から点検することが重要です。  

この「PMDA医療安全情報No．10」に関連した通知が厚生労働省より出されています。  

●平成21年4月16日付医政発第0416001号・薬食発第0416001号連名通知  

「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」  

（参考）「AEDの適切な管理等の実施に係るQ＆A」  

●平成21年4月16日付薬食安発第0416001号通知  

「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」  

本通知については、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http：／／vw．info．Dmda．胆止）＞  

医療機器関連情報＞機器安全対策通知＞医療機器関連通知に掲載しております。  

本情報の官意点  

＊このPMDA医療安全情報は、財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業報告書及び   
薬事法に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などから、独立行政法人医薬品医療機   
器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医療機器の安全使用推進の観点から医療関係者に   
より分かりやすい形で情幸辰提供を行うものです。  

＊この情報の作成に当たり．作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来に   
わたり保証するものではありません。  

＊この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではなく、   
あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の安全使用の推進を支援する情報として作成したもの   
です。  

独立行政法人  帥安全胴壬（ 
医鮎医冊岩船糾お問合せ先二 ．．。f。．。mdaE。．j。  
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