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医療機器不具合等報告   



～医療機器不具合等報告の集計結果についての注意事項～  

1）医療機器不具合・感染症報告については、医療機器との因果関係が不明なものを含め製造販売業  

者等及び医薬関係者から報告されたものであり、医療機器との関連性が必ずしも明確になったも  

のばかりではない。  

2）医療機器の不具合等報告に関する分類については、「医療用具の一般的名称と分類（平成7年11  

月薬務局長通知）」等を参考とし、以下の8分類とした。なお、各分類中の順列は、国内・外国  

毎に一般的名称の五十音順とした。  

一 参考 医療機器不具合等報告分類 －  

① 画像診断用機器（例 Ⅹ線CT装置、Ⅹ線防護用具など）  

② 生体監視・臨床検査機器等（例 心電計、分娩監視装置、臨床化学自動分析装置など）  

③ 処置用・施設用機器等（例 注射器、カテーテル、医療用吸引器など）  

④ 生体機能補助・代行機器（例 心臓ペースメーカ、人工呼吸器など）  

⑤ 治療・鋼製機器等（例 放射線治療用装置、レーザ治療器、整形外科手術用機器など）  

⑥ 歯科用機器・材料（例 歯科治療機器、歯科技工用機器、充填用材料など）  

⑦ 眼科用機器（例 眼鏡、コンタクトレンズなど）  

⑧ 衛生材料・家庭用機器等（例 避妊用具、家庭用電気治療器など）  

3）不具合等報告の件数については、提出された報告書の件数を示したものであり、同一の症例に複  

数の医療機器が関与している場合、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告されることもある。  

このような場合、同一症例を重複してカウントするようになることから、ここに示された報告件   

数がそのまま症例数にはならない場合がある。  

4）「対応措置」欄の記載については、原則、平成21年3月31日時点における措置の内容を簡潔に  

示したものである。  

主な記載事項及び内容は次のとおり。  

・「回収」  

・「情報提供」  

当該報告又は類似の報告を契機として回収（改修）が行われたもの  

添付文書の改訂又は情報提供が行われたもの（当該報告が添付文書改訂の契  

機となった場合のほか、既に添付文書等で関連する情報提供が行われている  

場合を含む。）  

当該報告では不具合状況等の情報が不足しているもの   ・「空欄」  
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分類①：画像診断機器（11件）  

l  循環器用超音波画像診断装置  ボルケーノs5イメージングシステ ム  ボルケーノジャパン  製品後部の焼損   なし   国内   情報提供   

2  据置型デジタル式汎用X線診断装 置  AXIOMアリストスFX   
シーメンス旭メディテック  ディテクタ固定不能   なし   国内   

X線循環器診断システムとの信・号授受  
3  多相電動式造影剤注入装置  ACISTインジェクションシステム  デイープイエックス  の不具合により、造影剤インジェクショ  国内   情報提供   

ンを繰り返す   

4  多相電動式造影剤注入装置  ACISTインジェクションシステム  デイープイエックス   血管撮影装置との同期信号切断   なし   国内   情報提供   

5  超電導磁石式全身用MR装置  インテラアテーパ1．5T   
フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   なし   軽度（Ⅱ度）の火傷   国内   

6  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション   ジーイー横河メディカルシ  
ステム   患者情報の誤表示の恐れ   なし   国内   情報提供   

7  核医学診断用検出器回転型 PET  シンビアS   
SC装置  

シーメンス旭メディテック  なし   頭部打撲   外国   回収（改修）   

8  食道向け超音波診断用プローブ  軽食道マルチプレーンプローブ PET－511BTM  東芝メディカルシステム ズ  なし   食道壁の負傷   外国   情報提供   

巴  超電導磁石式全身用MR装置  MAGNETOMベリオ   シーメンス旭メディテック  磁性体ストレッチャの吸着   骨折   外国   情報提供   

ジーイー横河メディカルシ  
10  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション  ステム   他社製PET装置のSUV値の誤表示  なし   外国   

n  汎用画像診断装置ワークステー ション  アドバンテージワークステーション  ジーイ一様河メディカルシ スム   

テ   反転表示機能の不具合   なし   外国   
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終べ汗ぺ亘∵γで∵ヤ㌣寂阜暑l＼i、、∴う、Jくノ㌢′ミ、ギ、ギブ、、く、さ常子弓  

犠尉  一般的無線 蒜準攣琴攣          一て・・・L   ・・「・二寸 、平成21年8月き†乱獲覆∵   
12  遺伝子解析装置   コバスTaqMan   ロシュtダイアグノステイツ クス  測定値の変動   なし   国内   情報提供   

13  カプセル型撮像及び追跡装置  オリンパスカプセル内視鏡システ ム  オリンパスメディカルシス テムズ  滞留   腹腔鏡下外科手術による摘出   国内   情報提供   

14  カプセル型慢性及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンtイメージング  滞留   なし   国内   3  

15  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブン・イメージング  滞留   サブイレウス状態   国内   

16  カプセル型撮億及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  滞留   腸閉塞様症状、外科手術   国内   

17  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  内視鏡的摘出   国内   

18  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム  ギブンイメージング   腹痛、腹部膨満感、内視鏡的摘  
出   国内   

19  カプセル型撮億及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブン・イメージング  なし   国内   3  

20  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム  ギブン・イメージング   腹痛、イレウス   国内   

21  血液凝固分析装置   全自動血液凝固線溶測定装置 STA－R  ロシュ・ダイアゲノステイツ クス  電源スイッチの熱による溶着   なし   国内   回収（改修）   

22  血液凝固分析装置   
全自動血液凝固線溶測定装置  
STA－R   クス   

電源スイッチ部の焦げ   なし   国内   回収（改修）   

23  血液凝固分析装置   
全自動血液凝固緑酒測定装置  
STA－R   クス  の変色  

なし  国内   

24  自己検査用グルコーース測定器  グルテストエースGT－1640  
インスリンを喜呉って投与し低血糖  

アークレイファクトリー   国内   情報提供   

25  自己検査用グルコーース測定器  グルテストエースR   
インスリンを誤って投与し低血糖  

アークレイプアクトリー  血糖測定値が実際よりも高値となった   となった   国内   情報提供   

26  自己検査用グルコーース測定器  プレシジョンエクシード   アポットジャパン   偽高値   なし   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
27  自己検査用グルコーース測定器  ワンタッチウルトラ  ン   偽高値   低血糖昏睡による意識消失   国内   情報提供   
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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
28  自己検査用グルコース測定器  ワンタッチウルトラビュー  偽低値   高糖   国内   情報提供   

ン  

29  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックアビバ   
ロシュtダイアグノステイツ   測定値の誤表示   非ケトン性嵩浸透圧性昏睡によ  国内   
クス  るショック  

情報提供   

30  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックアビバ   ロシュ・ダイアグノステイツ ス  取扱い説明書の記載不備   なし   園内   
ク  

情報提供   

31  自己検査用グルコ→ス測定器  アキュチェックアビバ   
ロシュ・ダイアグノステイツ ス  取扱い説明書の記載不備   
ク  

不明   国内   情報提供   

32  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   
ロシュ・ダイアグノステイツ ス  測定異常の発生の疑い   
ク  

なし   国内   

33  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   
クス   
ロシュ・ダイアグノステイツ   測定値の偽高値   なし   国内   

34  自己検査用グルコース測定器  アキュチェックコンフォート   ロシュ・ダイアグノステイツ ス  添付文書及び取扱説明書の記載不備  なし   
ク  

国内   情報提供   

35  重要パラメータ付き多項目モニタ  生体情報モニタMシリーズ   
フィリップスエレクトロニク  
スジャパン   基板内部晶の焼損   なし   国内   情報提供   

36  重要パラメータ付き多項目モニタ  ダイナスコープ2100システム  フクダ電子   不明   不明   国内   

3了  睡眠評価装置   パルスリープしS－120   フクダ電子   付属品計測ソフトウェアの不具合   なし   国内   回収（改修）   

38  ディスクリート方式臨床化学自動   コバスインテグラ400プラス  ロシュ・ダイアグノステイツ ス  パワーサプライ内部の焦げ   
分析装置  ク  

なし   国内   

39  内視鏡用能動切除器具   モルセレーターⅡ   エム・シーtメディカル  鮒子先端部のリベットの頭が脱落  なし   国内   

40  内視鏡用／くルーンポンプ   
／くルーンポンプコントローラーP8  

フジノン   
－10  

／くルーン圧異常表示の疑い   回腸末端人工潰瘍   国内   

41  軟性気管支鏡   
ペンタックス気管支ファイバース  軟性気管支鏡湾曲部固定用接着剤剥   なし   
コープFB－15RBS   がれ  

国内   情報提供   

ヰ2  軟性喉頸鏡   
喉頭ファイバースコープロー   HOYA   軟性喉頭鏡の挿入管外皮チューブの剥   なし   
10RBS  艶  

国内   情報提供   

43  カプセル型撮像及び追跡装置  ギブン画像診断システム   ギブンイメージング  誤喋   内視鏡的摘出   外国   
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椚  ’ご－■  

畿件数′、滞 

外国  

外国  

外国  1  情報提供  

外国  1 情報提供  

外国  1 情報提供  

－   攣彗省筆㌫靂   

44  カプセル型撮像及び   

45  カプセル型撮像及び   

46  自己検査用グルコー   

4了  単回使閂電気手術ロ  

スネア   

48  レフラクトケラトメー  
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分類3・処置用t施言用 器等（1662）   

49  圧力モニタリング用チューブセット  血圧モニタリング・キット   日本べクトン・デイツキン   骸合部の績みの可能性   不明   国内   情報提供   
ソン  

50  医薬品・ワクチン注入用針   ペンニードル   こプロ   注射針の針折れ   破断針の体内残留   国内   

51  医薬品・ワクチン注入用針   体内残存   国内   情報提供  
BDマイクロファインプラス   日本ベクトン・デイツキン ソン  注射針の針折れ  

52  医薬品・ワクチン注入用針   日Dマイクロファインプラス   
日本ベクトン・デイツキン   注射針の針折れ   体内残存のおそれ   国内   5   情報提供   
ソン  

53  インスリン皮下投与用針付注射筒  マイジェクター   テルモ   針管折れ   
針管の体内遺儲及び切開を伴う  
針管の取り出し   

国内   情報提供   

54  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  カートリッジホルダーの故障の疑い  なし   国内   3   情報提供   

55  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い、注入 ボタンの故障の疑い  なし   国内   情報提供   

56  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   なし   国内   4   情報提供   

57  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンチイス  注入ボタンの故障の疑い   なし   国内   3   情報提供   

58  インスリンペン型注入器   イタンゴ   サノフイ・アベンティス  ピストン捧の故障の疑い   なし   国内   情報提供   

オブテクノック   59  インスリンペン型注入器  サノフイ・アベンティス  カートリッジシステム着脱部分の故障の 疑い  なし   国内   情報提供   

オブチケ」ック   60  インスリンペン型注入器  サノブイ・アベンティス  カートリッジシステム着脱部分の故障の 疑い  血糖値上昇   国内   仁   情報提供   

61  インスリンペン型注入器   オブテクリツク   サノブイ・アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い   なし   国内   31   情報提供   

オブテクリツク   62  インスリンペン型注入器  サノフイ・アベンチイス  単位設定ダイアルの故障の疑い、カート リツジシステム着脱部分の故障の疑い  なし   国内   情報提供   

オブテクノック   サノフイ・アベンチイス   
単位設定ダイアルの故障の疑い、注入   なし   

63  インスリンペン型注入器  器の故障の疑い  
国内   情報提供   

オブチケノック   サノフイ・アベンティス   
単位設定ダイアルの故障の疑い、注入   血糖値上昇   

64  インスリンペン型注入器  器の故障の疑い  
国内   情報提供   
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タ  
一般劇名和  1鏑由仁 －1■  

彗議詣警攣攣    “ ∴三∴∵■－  －・ニ∴・－ i      、平成21年3月さ1日現在“   
65  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ■アベンティス  単位設定ダイアルの故障の疑い、注入 器の故障の疑い  血糖値変動   国内   情報提供   

66  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   なし   国内   27   情報提供   

67  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   血糖値上昇   国内   情報提供   

68  インスリンペン型注入器   オブチクリック  サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い   低血糖症   国内   情報提供   

69  インスリンペン型注入器  オブチケ」ック  サノフイ・アベンティス  注入器の故障の疑い、カートリッジシス ム   
テ着脱部分の故障の疑い   なし   国内   情報提供   

70  インスリンペン型注入器   オブテクノック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障   なし   国内   5   回収（改修）   

インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   なし   国内   168  情報提供   

72  インスリンペン型注入器   オブテクリック   サノフイ・アベンティス  ディスプレイの故障の疑い   血糖値上昇   国内   情報提供   

73  インスリンペン型注入器   オートペン   日本イーライリリー   ペンの不具合の疑い   なし   国内   情報提供   

74  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  外部異物混入による摺動力の規格逸脱  国内   情報提供   

75  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ  日本イーライリリー  注入ボタンの外れ   なし   国内   2   情報提供   

76  インスl」ンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   なし   国内   12   情報提供   

77  インスリンペン型注入暑旨   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー  ペン本体の破損   なし   国内   情報提供   

78  インスリンペン型注入器   ヒューマペンエルゴ   日本イーライリリー   不明   血糖コントロール不良   国内   情報提供   

79  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー   円盤の外れの疑い   なし   国内   

ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  外部異物混入によるペンの動作不良  なし   

80  インスリンペン型注入器  

国内   2   情報提供   
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81  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  カートリッジホルダーの脱離不能   なし   国内   情報提供   

82  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ダイアルの外れ   なし   国内   情報提供   

83  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ダイアルの外れの疑い   なし   国内   

84  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  針取り付け部の破損の疑い   なし   国内   3  

85  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  ペンの不具合の疑い   なし   国内   12   情報提供   

86  インスリンペン型注入器   ヒューマペンラグジュラ   日本イーライリリー  不明   HbAIcが悪化   国内   情報提供   

87  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  潅が出ない   なし   国内   3   情報提供   

88  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  カートリッジとピストン樺に隙間   なし   国内   2   情報提供   

89  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  製品内部への粒子混入による投与機能 不良  なし   国内   情報提供   

90  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  単位合わせダイアルが回らない、ビスト ン樺リング破損  なし   国内   情報提供   

91  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入機能異常、カートリッジとピストン樺 に隙間  なし   国内   情報提供   

92  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入ボタンが押せない   なし   国内   情報提供   

93  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  注入ボタンが押せない、単位合わせダ イアルが回らない  なし   国内   情報提供   

ノボペン300   
注入ボタンが押せない、ピストンロッド  

94  インスリンペン型注入器  ノボノルディスクファーマ   ワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供   

95  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノポノルディスクファーマ  注入ボタンが途中で止まる   なし   国内   情報提供   

96  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ナットキャップ外れ（ピストン棒が戻りにく い、注入ボタンが押せない）  なし   国内   情報提供   
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97  インスリンペン型注入器   ノポペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒が動かない   なし   国内   情報提供   

98  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樺が動かない、単位あわせダイ アルが回らない  なし   国内   情報提供   

99  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒が注射時に戻ってしまう  なし   国内   情報提供   

100  インスリンペン型注入器   ノボペン300   
ピストン棒が戻らない、ピストンロッド  ノボノルディスクファーマ   ワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供  

101  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樺の破損  なし  国内   情報提供  

102  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ピストン棒の変形（ねじれ）  なし  園内   情報提供   

103  インスリンペン型注入器   ノボベン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン樟はずれ   なし   国内   情報提供   

104  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストン棒リング外れ   なし   国内   情報提供   

105  インスリンペン型注入器   ノボペン300   ノボノルディスクファーマ  ピストンロッドワッシヤー外れ   なし   国内   情報提供   

106  インスリンペン型注入器   ノボペン300デミ   ノボノルディスクファーマ  注入精度不良の疑い   血糖コントロール不良   国内   情報提供   

107  インスリンペン型注入器   ノポペン300デミ   ノボノルディスクファーマ  ピストン捧が戻らない、液が出ない  なし   国内   情報提供   

108  インスリンポンプ用輸液セット  クイックセット   日本メドトロニック   カニユーレとチューブの接続部の切断  なし   国内   情報提供   

109  エチレンオキサイドガス滅菌器  ユヤマウレーブ   湯山製作所   エチレンオキサイドガスの漏洩   なし   国内   情報提供   

110  オーバチューブ   トップオーバーチューブ   トップ   なし   下咽頭穿孔   園内   情報提供   

トップオーバーチューブ   トップ   なし  頚部食道裂孔   

112  加圧式医薬品注入器   皿  オーバチューブ  クーデックバルーンジェクター  大研医器  PCAリザーバーの破損  なし   

国内  l  情報提供             国内  l  
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113  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   プロ   流速異常   なし   国内   

＝月  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   ニプロ   流t異常   嘔吐、悪寒、頭痛   国内   

115  加圧式医薬品注入器   シュアーフユーザーA   ニプロ   流速異常   下痢   国内   

116  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   
フィルター脚部による下大静脈  

穿通   
国内   情報提供   

117  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   フィルター脚部の静脈壁穿通   国内   情報提供   

118  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   
フィルター脚部の静脈壁穿通、  
腰痛   

国内   情報提供   

119  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   なし   フィルターによる下大静脈穿通   国内   情報提供   

120  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   脚部フックがシースを穿通   なし   国内   情報提供   

121  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   シースからフィルターの脚部突出   なし   国内   情報提供   

122  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルター脚部によるシースの穿孔   シース破損部による穿刺部損傷   国内   情報提供   

123  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルターの破損および脚部によるシー スの  なし   
穿通  

国内   情報提供   

124  下大静脈フィルタ   下大静脈フィルターセット   CookJapan   フィルターのリリース困難   フィルター脚部による下大静脈  
穿通   

国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
125  下大静脈フィルタ   コーディストラビーズ  

ン   
フィルター折損   留置部以外への残存   国内   情報提供   

126  下大静脈フィルタ   
グリーンフィールドビナケーバ フル 
ィター   フィツクジャパン   

なし   国内   情報提供   

127  下大静脈フィルタ   
グリーンフィールドビナケーバ フル 
ィター   フィツクジャパン   不明   国内   情報提供   

128  活栓   多運活栓   ニプロ   メスコネクター部ひび割れ   一時的な意識消失   国内   
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129  カラム手術台システム   レッグホルダーの長時間かつタイトな固  
アルファマッケ手術台埋込型 1150  マッケ・ジャパン  定   面が壊死   

国内   2   情報提供   

130  換気用補強型気管チューブ  らせん入り気管内チューブ   東レ・メディカル   チューブから15mmコネクターがはずれ た  なし   国内   回収（改修）   

131  冠血管向けバルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   カネカ   カテーテルシャフトの破損   なし   国内   

132  冠血管向けバルーン拡張式血管  
形成術用カテーテル   ル   グッドマン   バルーン破裂   血管損傷   国内   情報提供   

133  冠血管向け／くルーン拡張式血管  
形成術用カテーテル   ル   日本アメリケア   カテーテルの離断   なし   国内   情報提供   

134  冠血管向け／くルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   日本メドトロニック   カテーテルの抜去困難   冠動脈穿孔、冠動脈解離   国内   情報提供   

135  冠血管向けバルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   日本メドトロニック   チップの断裂   チップ断片の体内遺残の疑い   園内   情報提供   

136  冠血管向け／くルーン拡張式血管 形成術用カテ 

ーテル   カテーテル   バルーンのラブチャー   冠動脈解離   国内   情報提供   

137  気管支吸引用カテー■テル   バラードトラックケアープロダケツ  センチュリーメディカル  カテーテル先端部の離断   カテーテル先端部の気管内  
チューブ内遺残   国内   

138  気管支吸引用カテー・テル   エコキヤス  日本シャーウッド   不明  カテーテル断端が気管内残存   国内   

139  気管支吸引用カテー・テル  サウションカテーテル  日本シヤーサンド  ゴムスリーブの脱落  なし   国内   

140  吸引用滅菌済みチューブ及び力 テーテル  バラードトラックケアープロダクツ  センチュリーメディカル  プローブの先端部の外れ   SpO2の低下   園内   

141  胸部排液用チューブ   
胸部ドレナージ用カテーテルセッ  

CookJapan   カテーテル先端部の離断   
カテーテル先端部が心裏内に残  

ト  留   国内   情報提供   

ジョンソン・エントジョンソ  
142  胸部用トロカール   エンドバストロッカーシステム   ン   外筒先端部の破損   破損片の体内残留の可能性   国内   情報提供   

ルセット   
カテーテルハブ接続解除困難   なし   国内   2   情報提供   

144  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  ブラッドアクセスカテーテル   

143  緊急時ブラッドアクセス留置用力 テーテル  アローブラッドアクセスカテーテ   アロウジャパン                   日本シャーウッド   

なし   血管穿孔   国内   
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