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ジョンソン・エンド・ジョンソ  
725  冠動脈ステント   Cyph8「ステント  不明   遅発性ステント血栓症（VLST）   国内   4   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
不明   

ポジティブリモデリング、遅発性  
726  冠動脈ステント   Cypherステント  ステント血栓症（VLST）   国内   3   

ン  
情報提供   

727  冠動脈ステント   ツナミ   テルモ   ステント脱落   体内遺残   国内   2   情報提供   

728  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ  日本バイオセンサーズ  ステント脱落、／くルーンラブチャー  冠動脈外へのステント体内遺残   国内   
ム  

情報提供   

729  冠動脈ステント   
S－St¢ntコロナリーステントシステ ム  日本／くイオセンサーズ  バルーン拡張困難   なし   国内   情報提供   

730  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ  日本バイオセンサーズ  ／くルーン先端チップの離脱   なし   国内   
ム  

情報提供   

731  冠動脈ステント   
S－Stentコロナリーステントシステ   日本バイオセンサーズ  ／くルーン破裂   なし   国内   
ム  

情報提供   

ドライバーコロナリーステントシス  
日本メドトロニック   ステントの脱落   

外科的処置くステント回収のた  
732  冠動脈ステント  め）、体内遺残の可能性   国内   テム  

情報提供   

733  冠動脈ステント   
ドライバーコロナリーステントシス  

日本メドトロニック   不明   亜急性ステント血栓症   国内   2   

テム  
情報提供   

了34  冠動脈ステント   
マイクロドライバーコロナリーステ  

日本メドトロニック   ステントの脱落   ステントの体内遺残の可能性   国内   
ントシステム  

情報提供   

735  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フジャパン  ステント脱落   
ィツク  

ステント体内遺残   国内   5   情報提供   

736  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント   ステント体内遺残、冠動脈閉塞   国内   情報提供   

737  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  ステントのずれ   皮庸切開   国内   情報提供   

738  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジヤ／くン  不明   亜急性ステント血栓症   国内   2   情報提供   

739  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   亜急性ステント血栓症の疑い   国内   情報提供   

急性心筋梗塞、亜急性ステント  
740  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明  血栓症   

国内   情報提供   

741  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   
急性心筋梗塞、遅発性ステント  
血栓症   

国内   情報提供   
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こ・てこ■・・て   
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742  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   

急性ステント血栓症、心筋梗塞、  
心室中隔穿孔   

国内   情報提供   

743  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   外科的処置   国内   情報提供   

ボストン・サイエンテイ  
不明  

心原性ショック、韮急性ステント  
744  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント   フィツクジャパン  血栓症   

国内   情報提供   

745  冠動脈ステント   ボストン・サイエンテイ フジャパン  心室頻拍（VT）、心室細動  
（VF）、亜急性ステント血栓症   国内   情報提供   

ィツク  

746  冠動脈ステント   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  
遅発性ステント血栓症（LST）の  
疑い   

国内   2   情報提供   

TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明   
遅発性ステント血栓症（VLST）の  

747  冠動脈ステント  
疑い   

国内   3   情報提供  

遅発性ステント血栓症、急性心  
748  冠動脈ステント   TAXUSエクスプレス2ステント  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  不明  筋梗塞   

国内   情報提供   

749  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁からの逆流の疑い   なし   国内   

750  機械式人工心臓弁   ATS／くイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  リーフレットの開放制限   不明   国内   

751  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心版弁  センチュリーメディカル  不明   
圧較差の上昇とリーフレット開放  
制限の疑い   

国内   

752  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  不明   人工弁感染性心内膜炎   国内   

753  織機式人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セント・ジュード・メディカ  

弁葉の可動障害   血栓   国内   
ル  

754  機械式人工心臓弁   人工弁の破損   なし   国内   
SJMリージェント人工心臓弁  セント・ジュートメディカ ル  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
755  吸収性靭帯固定具   バナロック  アンカーの破損・脱転   脱転したアンカー・の抜去柿   国内   情報提供   

ン  

ジョンソン・エントジョンソ  
バナロック  インサーターの破損  インサーター先端部の体内残存   国内   情報提供  

ン  

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
バナロックRC  アンカーの破損  

アンカー破損片の休内残存の可  
757  吸収性靭帯固定具  能性   

国内   情報提供  
ン  

758  吸収性体内固定用ネジ   

756  吸収性靭帯固定具  

スーパーフィクソープ30   タキロン   スクリューの破損   骨片の偏位   国内   2   情報提供   
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759  吸収性体内固定用プレート   ラクトソープ   メディカルユーアンドエイ  なし   再手術   国内   情報提供   

760  吸収性体内国定用プレート   ラクトソープ   メディカル皐－アンドエイ  プレートの破損   再手術   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
761  頸動脈用ステント   頸動脈用プリサイス  

目的部位以外へのステント体内  
ン   目的部位以外でのステント展開  遺残   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
762  頚動脈用ステント   頚動脈用プリサイス  ン   不明   脳卒中   国内   情報提供   

763  血液透析漉過器   旭中空糸型ヘモダイアフィルター  旭化成クラレメディカル  不明   血液透析漉退治療時の血圧低  
下   国内   情報提供   

764  血液透析濾過器   トレスルホンHDF   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

785  血球細胞除去用浄化器   セルソーバ   旭化成クラレメディカル  血液凝固、目詰まり   悪寒、溶血、貧血   国内   情報提供   

788  血球細胞除去用浄化器   セルソーバE   旭化成クラレメディカル  不明   体外循環施行時の血圧低下、気  
分不良、腹痛、呼吸困難   園内   情報提供   

767  合成人工硬膜   シームデュラ   グンゼ   製品が外れていたため抜去   髄液漏   国内   情報提供   

768  コラーゲン使用人工血管   ミードックスヘマシールドウーブ ンラフト  マッケ・ジャパン   
グ  人工血管の穿孔   出血   国内   4   情報提供   

769  再使用可能な麻酔用呼吸回路  ORジャクソンリースセット   五十嵐医科工業   人エ▲との併用による閉塞   肺損傷   国内   回収（改修）   

770  酸素濃縮装置   ハイサンソTO－90－5E   日本特殊陶業   機器内部の配管外れ   一時的酸素不足   国内   情報提供   

771  持続緯徐式血液濾過器   ヘモフィールCH   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   、 5   情報提供   

772  持続緒徐式血液濾過器   ヘモフィールSH   東レ   中空糸破損   血液リーク   国内   情報提供   

773  持続綻徐式血液濾過用血液回路  持続ろ過用血液回路   JUNKENMEDICAL  持続ろ過用血液回路の加温バッグより   なし   
液漏れ  国内   回収（改修）   

774  持続緩徐式血液濾過用血液回路  持続ろ過用血液回路   
持続ろ過用血液回路の加温／くッグよリ  

JUNKENMEDICAし   液漏れ   血圧低下   国内   回収（改修）   

775  持続的自動気道喘圧ユニット  KM－AUTOCPAPケイエムオート シーパップ  メトラン   強度不足によるひび割れ、インベラーの  
変形、焦げ   国内   
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776  自動植込み型除細勤器   アトラス十VR   セントジュード・メディカ  
ル   早期電池消耗   ICD交換柿の施行   国内   情報提供   

777  自動植込み型除細勤器   マキシモVR   日本メドトロニック   不明   軽い火傷   国内   情報提供   

778  自動植込み型除細動器   ベンタックMINIⅣシリーズ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  テレメトリ不全   除細動器交換術   園内   情報提供   

779  自動腹膜濯流用装碓   ホームAPDシステムゆめ   バクスター   システムエラー1103   発熱   国内   

780  食道用ステント   ウルトラフレックス食道用カバード  
久テント   フィツクジャパン   ステント移動   ステント追加留領   国内   情報提供   

781  食道用ステント   ウルトラフレックス食道用カバード  
ステント   フィツクジャパン   不明   大腸穿孔   国内   情報提供   

782  除細動機能付植込み型両心室 ペ 
ーシングパルスジェネレータ   日本メドトロニック   原因不明のノイズによる不要な除細動  不要な除細動   国内   情報提供   

783  除細動機儲付植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  コンチェルトC154DWK   日本メドトロニック   ルーズピンの疑い   ペーシング不全   国内   情報提供   

784  除細動機能付植込み型両心室 ペ 
ーシングパルスジェネレータ   日本メドトロニック   不明   心肺停止   国内   情報提供   

785  除細動機能付植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  メドトロニックInSync川マーキー  日本メドトロニック   電池早期消耗の疑い   なし   国内   情報提供   

788  除細動機能付植込み型両心室 ペ ボストンtサイエンテイ  

ーシングパルスジェネレータ   フィツクジャパン  早期電池消耗の疑い  なし   国内   情報提供   

787  除細動機能なし植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレ 

ータ   日本メドトロニック  リセット  なし   国内   情報提供   

788  除細動機能なし植込み型両心室 ペーシングパルスジェネレータ  メドトロニックInSync8040   
日本メドトロニック   CT検査後のリセット   なし   国内   情幸艮提供   

789  心外腰植込み型ペーースメーカリー ド  エンコアデック   
センチュリーメディカル  ペースメーカリードの断線の疑い   なし   国内   

790  心外旗植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーEpi（バイポーラ）  
ド  リード   日本メドトロニック   リード断線   なし   国内   情報提供   

心外旗植込み型ペーースメーカリー  
791   ド   日本メドトロニック   リード断線   

ペーシング不全、センシング不  
リード  全   国内   情報提供   

792  心外旗植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーEpi（ユニポーラ）  
日本メドトロニック   リード不全   

センシング不全、ペーシング不  
ド  リード  全   国内   情報提供   
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793  フリースタイル生体井   日本メドトロニック   心内膜炎による組織の変性   仮性瘡   国内   情報提供   

794  人工血管付ブタ心臓弁   フリースタイル生体弁   日本メドトロ土ック   弁尖の断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
795  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ピナクルメタルインサート  インプラントの摩耗   摩耗による再置換   国内   

ン  
情報提供   

ジョンソン・エンド・ジョンソ  
796  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ピナクルメタルインサート  メタルインサートの脱転   再留置   圏内   

ン  
情報提供   

術中骨折   国内   
了9了  人工股関節寛骨ロコンポーネント  ユニバーサルアセタブラーカップ システム  ジョンソン・エンド・ジョンソ ン  不明  

情報提供   

798  人工股関節寛骨臼コンポーネント  ODEVプリマロックトータルヒップ システム  日本エム・ディ・エム  インナーヘッドの脱転   股関節からの異音による再手術   国内   情報提供   

799  人工股関節寛骨臼コンポーネント  口蓋カップGAO2   
ソケットの関節据動部であるセラミックイ  日本メディカルマテリアル   ンレ一部の破損   

低下   
国内   情報提供   

800  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ソケットの関節摺働部であるセラミックイ  日本メディカルマテリアル   ンレ一部の破損   

低下の可能性   
国内   情報提供   

801  人工股関節寛骨臼コンポーネント  日量カップGAO2   
ライナーの阻節摺勤部であるセラミック  

日本メディカルマテリアル   インレ一部の破損   低下   国内   9   情報提供   

802  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   日本メディカルマテリアル  ライナーの関節据動部であるセラミック インレ 
低下の可能性   国内   

一部の破損   
情報提供   

803  人工股関節寛骨臼コンポーネント  日量カップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱雛）   
低下   

国内   22   情報提供   

804  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼重力ップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱離）   
低下の可能性   

国内   4   情報提供   

805  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの脱転（金属製シェルからライ  

日本メディカルマテリアル   ナーが脱離）の可能性   低下   国内   情報提供   

806  人工股関節実骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   日本メディカルマテリアル  ライナーの破損又は脱転（金属製シェル からライナ 
ーが脱離）   低下   

国内   情報提供   

807  人工股関節美骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）   低下の可能性   国内   情報提供   

808  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）の可能性   低下   国内   情報提供 

809  人工股関節寛骨臼コンポーネント  臼蓋カップGAO2   
ライナーの破損又は脱転（金属製シェル  

日本メディカルマテリアル   からライナーが脱離）の可能性   低下の可能性   国内   4   情報提供   
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811  人工股関節大腿骨コンポーネント   
GA76   

812  人工股関節大腿骨コンポーネント  PHYSJO－HJPSYSTEMステム GA76  日本メディカルマテリアル  ステムネック部の破損   人工関節の機能不全又は機能  
低下   国内   2   情報提供   

813  人工骨インプラント   骨補填柏オスフェリオン  オリンパステルモバイオ  
マテリアル  吸収（消失）  再手術   国内   情報提供   

814  人工骨インプラント  骨補填材オスフェリオン  オリンパステルモバイオ  
マテリアル  吸収（消失）  療病   国内   情幸艮提供   

815  人工骨インプラント   バイオセラム人工骨   ステム部の折損  人工関節の機能不全又は機能  
低下   

国内   情報提供   

816  人工骨インプラント   カルシタイト   白賄   異物混入   なし   国内   2   回収（改修）   

817  人工骨インプラント   アパセラム（滅菌済み）   HOYA   不明   術後感染症   国内   

818  人工骨インプラント   ／くイオペックスーR   HOYA   本品の脊柱管内漏出の疑い   両下肢麻痺   国内   

819  人工骨インプラント   ／くイオペックスーR   HOYA   不明   感染性偽関節   国内   

ジョンソン■エンド・ジョンソ  
820  人工骨頭   デビューエリートヘッド  

ン   インプラントの摩耗   腫脹による再置換   国内   情報提供   

821  人工骨頭   SN人工骨頭   
スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   術後感染   再手術実施   国内   情報提供   

822  人工骨頭   SN人工骨頭   
スミス・アント∴ネフユー  
オーソペディックス   PEインサートの摩耗   再手揃実施   園内   情報提供   

823  人工骨頭   タンデムバイポーラー   スミス・アンド・ネフユー オ 
ーソペディックス   手術時間の延長   国内   2   情報提供   

タンデムバイポーラー   スミス・アントネフユー  
オーソペディックス   フエモラルヘッドの脱転   再手術実施   国内   2   情報提供   

825  人工骨頭   タンデムバイポーラー   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   再手術実施   国内   情報提供   

826  人工骨頭   

824  人工骨頭  
OD∈∨バイポーラシステム   日本エム・ディ・エム  人工股関節の脱転   人工股関節の脱転による再手術   ライナーの摩耗  国内   情報提供   
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827  人工骨頭   ODEVバイポーラシステム   日本エム・デイ・エム  ステムのシンキング   ステムのシンキングよる再手術   国内   情報提供   

828  人工骨頭   K－MAXデュアルカップー05   
人工関節の機能不全又は機能  

日本メディカルマテリアル  ／くイポーラカップのインナーカラー脱転   低下   国内   情報提供   

829  人工骨頭   
PHYSIO－HIPSYSTEM／〈イポー  

日本メディカルマテリアル  バイポーラカップの脱転   
人工関節の機能不全又は横能  
低下   

国内   2   

ラGAO2  
情報提供   

830  人工骨頭   
人工関節の機能不全又は機能  

PHYSlOTHIPSYSTEMバイポー ラGAO2  日本メディカルマテリアル  バイポーラカップの破損  低下   
国内   情報提供   

831  人工心肺用回路システム   JMS人工心肺回路N   ジェイ・エム・エス   血液漏れ   なし   国内   情報提供   

832  人工心肺用回路システム   メラエクセライン回路N   泉工医科工業   熱交換器部の漏れ   なし   国内   回収（改修）   

833  人工心肺用システム   スタッカート人工心肺装置SⅢ  ソーリン   
人工心肺装置ローラーポンプのエラー  
表示   

なし   国内   

834  人工心肺用システム   スタッカート人工心肺装置SⅢ  ソーリン   人工心肺装置ローラーポンプの停止  なし   国内   情報提供   

835  人工心肺用貯血槽   JMS心内血貯血槽   ジ土イ・エム・エス   通液不良   なし   国内   情報提供   

836  人工内耳   コントウアインプラント   日本コクレア   不明   感染   国内   2  

837  人工内耳   クラリオン人工内耳システム  日本／くイオニクス   体外機器とリンクしない   インプラント摘出、交換   国内   3   情報提供   

838  人エ1   ハイグロベビー   タイコヘルスケアジャパン  ジャクソンリース回路との接続の組合せ による不具合  肺気胸   国内   

839  人工膝関節大腿骨コンポーネント  PHYSIO－KNEESYSTEM大腿骨コ ンポーネントGBO2  日本メディカルマテリアル  大腰骨コンポーネントの破損   人工膝関節の機能不全又は機  
能低下   国内   情報提供   

840  侵襲式体外型心臓ペースメーカ  5348体外式SSIペースメーカ  日本メドトロニック   ペーシングレートの異常   なし   国内   情報提供   

841  新生児り卜児用人工呼吸器  ベアーカブ750psv小児用人工呼 吸器  アイ・エム・アイ   
内部チューブ誤接続による酸素濃度不   不明   
良  

国内   情報提供   

842  新生児り卜児用人工呼吸器  新生児・小児用人工呼吸器 M川enn山m（ミレニアム）  エア・ウオーター   最大吸気圧設定不良   なし   国内   

843  新生児りト児用人工呼吸器  インフアントベンチレータSLE5000  佐多商会   換気停止   なし   国内   
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糾4  新生児り卜児用人工呼吸器  インフアントベンチレータSLE5000  佐多商会   タッチ画面の掛乍不能   なし   国内   

845  振せん剛嵐電気刺激装置   DBSリード   日本メドトロニック   なし   頭蓋内出血による片麻痺   国内   情報提供   

846  振せん用脳電気刺激装置   アイトレルⅡ   日本メドトロニック   刺激のOFF   PGの抜去および交換手術   国内   情報提供  

847  アイトレルⅡ   日本メドトロニック  刺激のON／OFF  右半身硬直、IPG交換手術  国内   情報提供  

848   アイトレルⅡ  日本メドトロニック  刺激のON／OFF  IPGの抜去および交換手術  国内   情報提供   

振せん用描電気刺激装置  アイトレルⅡ  日本メドトロニック  刺激設定のクリア  lPGの抜去および交換  国内   情報提供   

850  振せん用脳電気刺激装置   アイトレルⅡ   日本メドトロニック   接続不良の疑い   刺激感の変化   国内   情報提供   

851  心内旗植込み型ペーースメーカリー   DXリード   セントジュード・メディカ  

ド  ル   
リード不完全断線の疑い   なし   国内   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
852   ド   テンドリルSDX   セントジュード■メディカ ル  なし   心穿孔   国内   

853  心内陳植込み型ぺ【スメーカリー   テンドリルSDX   セントジュード・メディカ  
ド  ル   

リード不完全断線の疑い   なし   国内   

854  心内旗植込み型ペーースメーカリー   テンドリルSDX   セント・ジュード・メディカ  
ド  ル  

不明  心穿孔  国内   3  

855  心内膜植込み型ペーースメーカリー  テンドリルSDX  セントジュード・メディカ  
不明  

心タンボナーデ、血圧及び意識  

ド  ル  の低下  
国内   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
856   ド   エクセレンスプラス   日本メドトロニック   リード被覆損傷   ペーシング不全   国内   情報提供   

857  心内膜植込み型ペーースメーカリー   キャブシュアーFIXNOVUSリード  日本メドトロニック   
ド  

リード断線の疑い   不要な除細動   国内   情報提供   

キャブシュアーFIXNOVUSリード  日本メドトロニッウ   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   情報提供   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
859   ド   キャブシュアーRXNOVUSリード  日本メドトロニック   不明   心穿孔   国内   情報提供   

860  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーRXNOVUSリード  日本メドトロニック   
858  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  

不明   心タンボナーデによる関胸手術   国内   情報提供   
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861   リード被覆損傷   なし   
ド   

862  心内旗植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPNOVUSリード  日本メドトロニック   リード断線   なし   国内   情報提供   
ド  

863  心内膜植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   情報提供   
ド  

864  心内腹植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   リード被覆損傷   なし   国内   4   情報提供   
ド  

885  日本メドトロニック   リード被覆損傷   オーバーセンシング   国内   情報提供  
ド   

866   日本メドトロニック   リード被覆損傷   ツイッテンゲ   国内   情報提供   
ド   

867  心内膜植込み型ペースメーカリー  キャブシュアーSPリード   日本メドトロニック   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   3   情報提供   
ド  

868  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   2   情報提供   
ド  

869  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   めまい   国内   
ド  

情報提供   

870  心内版権込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   リード被覆損傷の疑い   ペーシング不全   国内   情報提供   

871  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーVDDリードシリーズ  日本メドトロニック   リード不全   失神   国内   情報提供   
ド  

872  心内旗植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ン アンカリングスリーブ付近でのリード断   なし   国内   2   

ド  リード   線  
情報提供   

心内旗植込み型ペースメーカリー  
日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断   胸部不快感   873   ド   

線  
国内   

ンリード  
情報提供   

874  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ン 日本メドトロニック   鎖骨下断線   なし   国内   
ド  リード  

情報提供   

875  心内膜植込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   鎖骨下断線   徐脈による不快感   国内   情報提供   

876  心内版権込み型ペースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   なし   国内   情報提供   

877  心内膜植込み型ペースメーカリー   キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリ 
日本メドトロニック   鎖骨下でのリード被覆損傷   めまい   国内   

ード  
情報提供   

ド  
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878  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリ 

ード   
鎖骨下付近でのリード被覆損傷の疑い  なし   国内   情報提供   

879  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZ、NOVUSシリコ ンリ 
ード   

リード断線の疑い   なし   国内   3   情報提供   

心内旗植込み型ペーースメーカリー  
880   ド   日本メドトロニック   リード断線の疑い   ペーシング不全   

ンリード  国内   情報提供   

881  心内膜植込み型ペ…スメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニック   リード被覆損傷  オーバーセンシング   国内   情報提供   

882  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ンリード  日本メドトロニッウ  リード被覆損傷の疑い  なし   国内   3   情報提供   

883  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZNOVUSシリコ ン リード不全   オーバーセンシング   
リード   

国内   情報提供   

884  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  キャブシュアーZシリコンリード  日本メドトロニック   アンカリングスリーブ付近でのリード断 線  ペーシング不全   園内   情報提供   

心内旗植込み型ぺ－－スメーカリー  
885   ド   クリスタルラインActFix   日本メドトロニック   リード断線   ペーシング不全   国内   情報提供   

886  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  CPI製植込み型ペースメーカ用  
リード   フィツウジャパン   なし   国内   情報提供   

887  心内膜植込み型ペーースメーカリー  アイロックス   ボストン・サイエンテイ パン  リード断線の疑い   
ド  フィツクジャ  

なし   国内   情報提供   

888  心内膜植込み型ペーースメーカリー   アイロックスシンライン   ボストン・サイエンテイ フジャパン  リード損傷の疑い   
ド  ィツク  なし   国内   情報提供   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
889   ド   

アイロックスシンライン   ボストン・サイエンテイ フ 
ィツクジャパン   

リード追加術   国内   2   情報提供   

890  心内旗植込み型ペーースメーカリー ド  アクティブステロイドエリューテイ ンリ なし   国内   
グード   フィツクジャパン   

情報提供   

891  心内膜植込み型ペーースメーカリー ド  植込み型リード   ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   リード追加術   国内   情報提供   

植込み型リード   
ボストン・サイエンテイ フツジャパン  リード被覆損傷の疑い   

892 F ィク  なし   国内   2   情報提供   

心内膜植込み型ペーースメーカリー  
893   ド   ステロイドエリューティングリード  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード損傷の疑い   なし   国内   2   情報提供   

894  心内旗植込み型ペ・－スメーカリー   ステロイドエリューティングリード   心内膜植込み型ペーースメーカリー ド                                        ド  ボストンーサイエンテイ フジャパン  リード損傷の疑い   
ィツク  

リード追加術   国内   情報提供   
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895  心内膜植込み型ペースメーカリー ド  ステロイドエリューティングリード  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード被覆損傷の疑い   なし   園内   2   情報提供   

896  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡEZPU   ボストン・サイエンテイ  なし   国内   
フィツクジャパン   

情報提供   
ド  

897  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡ PU   ボストン・サイエンテイ パン  リード損傷   なし   国内   
フィツクジャ  

情報提供   
ド  

898  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡ PU   ボストン・サイエンテイ パン  リード断線   
フィツクジャ  

なし   国内   情報提供   
ド  

899  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡPU   ボストン・サイエンテイ  
フィツクジャパン   

リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

900  心内旗植込み型ペースメーカリー   ファインラインⅡPU   ボストン・サイエンテイ  なし   国内   3   

フィツクジャパン   
情報提供   

ド  

901  心内膜植込み型ペースメーカリー   ファインラインⅡステロツクス   ボストン・サイエンテイ フジパン  リード断線の疑い   
ィツクャ  

なし   国内   
ド  

情報提供   

902  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクス  ボストン1サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

903  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクスEZ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線   リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

904  心内膜植込み型ペースメーカリー  ファインラインⅡステロツクスEZ  ボストン・サイエンテイ フィツクジャパン  リード断線の疑い   なし   国内   
ド  

情報提供   

905  心内膜植込み型ペースメーカリー  ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ ジパン  リード損傷の疑い   
フィツクャ  

なし   国内   
ド  

情報提供   

906  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ パ  リード断線   
フィツクジャン  

なし   国内   
ド  

情報提供   

90了  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡ   ボストン・サイエンテイ パ  リード断線   リード追加術   国内   
ド  フィツクジャン  

情報提供   

908  心内旗植込み型ペースメーーカリー   ポリシンライン血   ボストン■サイエンテイ  
フィツクジャパン   

なし   国内   3   

ド  
情報提供   

909  心内旗植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡEZ   ボストン・サイエンテイ  
フィツクジャパン   リード断線の疑い   リード交換術   国内   

ド  
情報提供   

910  心内膜植込み型ペースメーカリー   ポリシンラインⅡEZ   ボストン・サイエンテイ フジャパン  リード断線の疑い   
ィツク  

リード追加術   国内   
ド  

情報提供   

ボストン■サイエンテイ  
皿  心内腐植込み型ペースメーカリー ド  ライフラインスクリューインリード   フィツクジャパン   リード被覆損傷の疑い   なし   国内   情報提供   
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912  整形外科用骨セメント   
ジョンソン・エントジョンソ  

エンデュランスボーンセメント  
ン   骨セメントの破損   骨セメントの破損による再手術   国内   情報提供   

913  整形外科用骨セメント   
ジョンソン・エンド・ジョンソ  

エンデュランスボーンセメント  
ン   不明   血圧低下、肺塞栓症の疑い   国内   情報提供   

914  整形外科用骨セメント   サージカルシンプレックス   日本ストライカー   不明   肺塞栓の疑い   国内   

915  成人用人工呼吸器   人工呼吸器Tバードシリーズ  アイ・エム・アイ   アラーム鳴動、送気停止の疑い   なし   国内   情幸艮提供   

916  成人用人工呼吸器   人工呼吸器Tバードシリーズ  アイ・エムーアイ   バックライト消灯   なし   園内   情報提供   

917  成人用人工呼吸器   バード8400STi   アイ・エム・アイ   吸気側からのリーク、換気暮増加の疑 い  なし   国内   情報提供   

918  成人用人工呼吸器   バード糾00STi   アイ・エム・アイ   フロー波形異常の疑い   なし   園内   情報提供   

919  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
ElOOシリーズ   佐多商会   一時的な換気動作の停止   なし   国内   

920  成人用人工呼吸器   
ニューボートベンチレータモデル  
ElOOシリーズ   佐多商会   換気停止   なし   国内   

921  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e380   

佐多商会   タッチ画面フリーズ   なし   国内   3   回収（改修）   

922  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e360   

佐多商会   タッチパネルからの入力不可   なし   国内   回収（改修）   

923  成人用人工呼吸器   
ニューポートベンチレータモデル  
e360   

佐多商会   不明   一時的なSPO2の低下   国内   

924  成人用人工呼吸暑告   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  アラームが鳴動し作動停止   なし   国内   2  

925  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  アラームが鳴動し作動停止   SpO2の低下   国内   

926  ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  
た  国内  

927   ベンチレータ840  タイコヘルスケアジャパン   園内   

928  成人用人工呼吸器   ベンチレータ840   タイコヘルスケアジャパン  使用中、急に作動がストップした   なし   国内   
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