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1132  汎用人工呼吸器  ベンチレータアチー／けラス  タイコヘルスケアジャパン   国内   

1133  汎用人工呼吸器   レジェンドエア   タイコヘルスケアジャパン  コントロールモーターボード素子焼損  なし   園内   

1134  汎用人工呼吸器   レジェンドエア   タイコヘルスケアジャパン  人工呼吸時、吸気ガスの供給がなかっ た  なし   国内   

ドレーゲル・メディカル  国内   1135  汎用人工呼吸器   エビタ4  ジャパン   良   

1138  汎用人工呼吸器   エビタ4   
ドレーゲル・メディカル パ  ディスプレイの表示不良   なし   国内   
ジャン  

1137  汎用人工呼吸器   エビタXL   
ドレーゲル・メディカル  国内   
ジャパン   Mのデータエラー   

1138  汎用人工呼吸器   エビタXL   
ドレーゲル■メディカル  なし   国内   
ジャパン   ルポードの故障  

1139  汎用人工呼吸器   ザピーナ   ドレーゲル・メディカル パ  自己診断による装置故障アラーム  なし   国内   
ジャン  

1140  非中心循環系人工血管   アドバンタPTFEグラフトVXTスラ  なし   国内   2   

理不良  
回収（改修）   

イダーGDS   ル   

バスクテックePTFE人工血管  外部サポートを外した箇所から血液漏   なし   
1141  非中心循環系人工血管  れ発生  

国内   情報提供   
w「apped   

‖42  腹膜湾流液注排用チューブ及び  ミニキャップと接続チューブに隙間があ   細菌性腹膜炎   国内   
関連用兵セット   る可能性  

バクスター   スパイク折れ   なし   国内   65  
1143  腹膜濯流用回路及び関連用具 セット  CAPDUVフラッシュセット  

バクスター   スパイク折れ   細菌性腹膜炎   国内   
1144  腹膜潅流用回路及び関連用具 セット  CAPDUVフラッシュセット  

1145  腹膜濯流用回路及び関連用具   CAPDUVフラッシュセット   バクスター   スパイク亀裂から液漏れ   なし   園内   2  

セット  

114t5  腹膜濯流用回路及び関連用具 ト  CAPDUVフラッシュセット   バクスター   スパイク亀裂／破損   なし   国内   
セッ  

1147  腹膜濯流用回路及び聞達用具  バクスター   スパイク部亀裂によるリーク   なし   国内   
セット   

1148  腹膜濯流用回路及び関連用具   CAPDUVフラッシュセット   ／くクスター   接続チューブスパイク折れ   腹膜炎   国内   
セット  
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番号   販線 
㍉号㌣㌢響琉∴：こ、ミゝこ：  
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1149  ブタ心梶井   モザイク生体弁   日本メドトロニック   交連部の裂開   僧帽弁逆流   国内   2   情報提供   

1150  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   石灰化に伴う弁尖の変性   大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症   園内   情報提供   

1151  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   パンヌス増殖   大動脈弁狭窄   国内   情報提供   

1152  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   井尖の穿孔   弁周囲逆流および圧較差上昇   国内   情報提供   

1153  ブタ心臓弁  モザイク生体弁   日本メドトロニック  井尖の穿孔および断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ブタ心臓弁  モザイク生体弁  日本メドトロニック  弁尖の断裂   僧帽弁逆流   国内   情報提供   

1155  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   弁尖の断裂   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

1156  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   不明   僧帽弁狭窄   国内   情報提供   

1157  ブタ心臓弁   モザイク生体弁   日本メドトロニック   不明   大動脈弁逆流   国内   情報提供   

ペースメーカ・除細動器リード抜去  
1158   キット   デイープイエックス   不明   

心タンボナーデ、上大静脈の損  
ステム  傷   

国内   情報提供   

1159  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の液面上昇   なし   国内   

1160  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の内圧上昇   なし   国内   

116†  ヘパリン使用人工心肺用回路シ スム  JMS人工心肺回路   
テ  ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部の閉塞   なし   国内   

1162  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽部通液不良   なし   国内   

ジェイ・エム・エス   流量低下   なし   国内   

1164  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   血液リーク   遠心ポンプ交換による血液損失   園内   情報提供   

1165  ヘパリン使用人二心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   

1163  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  JMS人工心肺回路  

日本メドトロニック   血液リーク   人工肺交換による血液損失   国内   情報提供   
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1166  ヘパリン使用人工心肺用回路シ ステム  カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   製品の一部滅菌不良   なし   国内   6   回収（改修）   

1167  ヘパリン使用人工心肺用回路シ   カメーダカスタムパック   日本メドトロニック   製品の一部滅菌不良   不明   国内   
ステム  

回収（改修）   

1188  ヘパリン使用体外式版型人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   人工肺入口圧の上昇   なし   国内   情報提供   

1169  ヘパリン使用体外式旗聖人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   心内血貯血槽の目詰まり   なし   国内   

1170  ヘパリン使用体外式膜型人工肺  オキシア   ジ工イ・エム・エス   通液不良   なし   国内   

1171  ヘパリン使用体外式膜聖人工肺  オキシア   ジェイ・エム・エス   リザーバー内暢圧   なし   国内   

†172  弁形成リング   
ング   カーペンターエドゥーズフィジオリ   エドゥーズライフサイエ ンス  人工弁輪の部分的離脱   僧帽弁閉鎖不全症   国内   2   情報提供   

‖73  弁形成リング   
デュラン・フレキシブル・パーシヤ  
ルリング   日本メドトロニック   ホルダーの取り外し函難   弁組織の損傷   国内   情報提供   

1174  補助人工心臓駆動装置   モバートNCVC   泉工医科工業   機器の駆動停止   なし   国内   情報提供   

1175  麻酔システム   ファビウスGSシリーズドレーゲ ルファビスTi 

全身麻酔装置（ウro）   
なし   国内   

1176  網膜復位用人工補綴材   パーフルオロン   日本アルコン   パーフルオロン術後残留   視野検査異常、本村除去の為の  
再手術   国内   

1177  一酸化窒素ガス管埋システム  アイノベント   エア・ウオーター   NOデリバリー機能せず￥報発令   酸素飽和度低下   外国   

1178  ウシ心のう旗弁   
カーペンターエドゥーズ牛心のう  
膜生体弁マグナ   ンス   不明   急性人工弁血栓症   外国   情報提供   

1179  片側型人工膝関節   
ジェネシストータルニーシステム  スミス・アンド・ネフユー  

オーソペディックス   ティビアルベースプレートの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

1180  片側聖人工膝関節   ジェネシストータルニーシステム  スミス・アンド・ネフユー オーソペディックス  フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

1181  片側型人工膜関節   
ジェネシスユニコンパートメント  
ニーシステム   オーソペディックス   インサートの摩耗   再手術実施   外国   情報提供   

1182  冠動脈ステント   
MUしT卜しINKゼータコロナリース  

不明   
解離、冠動脈閉塞、不整脈、低  

テントシステム   ジャパン  血圧   外国   
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1183  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ンヤパン   カテーテルシャフト断裂   なし   外国   

1184  冠動脈ステント   MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   カテーテルシャフト断裂   断裂片の体内遺残   外国   

1185  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   カテーテルシャフト断裂、／くルーン断裂  なし   外国   

＝86  冠動脈ステント   
MULT卜LINKビジョンコロナリース  
テントシステム  ンヤパン  カテーテル抜去困難  追加処置   外国   

1187  MULT卜LINKビジョンコロナリース テントシステム   

ジャパン  なし   外国   6  

1188   
MULTトリNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ソヤパン   ステント脱落  ステント体内遺残   外国   

1189  冠動脈ステント   MUし丁卜UNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ンヤパン   ステント脱落   ステント体内遺残、追加処置   外国   

1190  冠動脈ステント   
MUしT卜UNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  ステント脱落   

ステント体内遺残の可能性   外国   情報提供   

1191  冠動朋ステント   
MULTI－UNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ソヤパン   ステント脱落   ステントの病変外留置   外国   情報提供   

1192  冠動脈ステント   MULTトリNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  ステント脱落   ステントの病変外留置、追加処  
置   

外国   情報提供   

1193  冠動脈ステント   MULTトリNKビジョンコロナリース ントシスム  
テテ  ソヤパン   病変外血管へのステント留置   外国  

1194  冠動脈ステント  
MULTトリNKビジョンコロナリース テントシステム   

ジャパン   なし  外国   

1195  冠動脈ステント   
MUしTトリNKビジョンコロナリース テントシステム  アポットバスキュラー ジャパン  不明   

冠動脈バイパス術   外国   

1196  冠動脈ステント   
MULTトリNKビジョンコロナリース  
テントシステム   ジャパン   不明   冠動脈閉塞   外国   情報提供   

MULTトリNKミニビジョンコロナ  
リーステントシステム   ジャパン   ステント移動   なし   外国   情報提供   

1198  冠動脈ステント   
MULT卜しINKミニビジョンコロナ  

リ㌦ステントシステム   ジャパン   ステント脱落   なし   外国   3  

1199  冠動脈ステント   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
リーステントシステム   ジャパン   ステント体内遺残   

1197  冠動脈ステント  外国  6  
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1200   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  ステント体内遺残、追加処置   外国   2   情報提供   
リーステントシステム   ジャパン   

1201  冠動脈ステント   
MULT卜LINKミニビジョンコロナ  ステント体内遺残の可能性   外国   4  

リーステントシステム   ジャパン   

MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
1202  冠動脈ステント  追加処置   外国   

リーステントシステム   ジャパン   

1203  冠動脈ステント   
MULT卜L州Kミニビジョンコロナ  

ジャパン   不明   冠動脈バイパス術   外国   
リーステントシステム   

MULT卜LINKミニビジョンコロナ  
1204  冠動脈ステント  ジャパン   不明   死亡   外国   

リーステントシステム   
情報提供   

1205  冠動脈ステント   
マイクロドライバーコロナリーステ  

日本メドトロニック   シャフトの断裂   体内遺残、冠閉塞   外国   
ントシステム  

情報提供   

1206  冠動脈ステント   
タクサスリパティーステントシス   ボストン・サイエンテイ  

顔面浮腫、肺浮腫   外国   
フィツクジャパン   

情報提供   
テム  

1207  冠動脈用ステントグラフト   ジョーステントグラフトマスター  アポットバスキュラー ジャパン  ステントグラフト脱落   スネアによる回収   外国   情報提供   

1208  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁からの逆流   死亡   外国   

1209  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心臓弁  センチュリーメディカル  人工弁の閉鎖不全   不明   外国   

1210  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心腋弁  センチュリーメディカル  リーフレットの稼動不全   なし   外国   

1211  機械式人工心臓弁   ATSバイリーフレット人工心撮弁  センチュリーメディカル  リーフレットの脱落   なし   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

1212  機械式人工心臓弁  人工弁の破損   なし   ー外国   2  

ル  

1213  機械式人工心臓弁   早JM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

井葉の可動障害   なし   外国   
ル  

1214  機械式人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

弁葉の可動障害   血栓   外国   2  

ル  

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メディカ  

1215  機械式人工心臓弁  弁葉の可動障害   パンヌス形成   外国   2  

ル  

1216  捷械武人工心臓弁   SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

弁葉の可動障害   不明   外国   
ル  
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番号   一般的毒   

1217  機械式人工心施弁   

1218  機械式人工心臓弁   

1219  

1220  機械式人工心施弁   

1221  

1222   

1223  機械式人工心臓弁   

1224  機械式人工心臓弁   

1225  血球細胞除去用浄′   

1226  コラーゲン使用人エ   

1227  

1228   

1229  人工骨頭   

1230  人工心腹用補撞材   

1232  ゼラチン使用人工血   

1233  全人工股関節   

1231  人工液関節大脇骨：  

i林   販売名 企業名 ＝二′ －■1－  
対応櫓t 

不具合発生♯斬∵＝チ、  こ二．′⊥．   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

ル   不明   逆流   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュートメデイカ  

ル   
不明   血栓   外国   

SJM人工心臓弁   
セントジュード・メデイカ  

ル   不明   弁周囲逆流   外国   

SJM人工心臓弁   セントジュード・メデイカ  
ル   不明  リーク   外囲  

セントジュード・メディカ  
SJMリージェント人工心腹弁  人工弁の破損  なし  外囲   8  

SJMリージェント人工心臓弁  弁葉の可動障害  なし  外国   

SJMl」－ジュント人工心臓弁   
セントジュート∴メデイカ  

ル   弁実の可動障害   血栓   外国   

アドバンテージ人工心臓弁   日本メドトロニック   不明   突然死   外国   情報提供   

「ヒ器   アダカラム   JIMRO   なし   頭痛、嘔吐   外国   情報提供   

血管   インターガード・W   メディコスヒラタ   血液漏出   不明   外国   情報提供   

細  フリースタイル生体弁  日本メドトロニック  仮性癌  穿孔  外国  情報提供  

腹  フリースタイル生体井  日本メドトロニッウ  不明  大動脈弁狭窄による心不全  外国   情報提供  

ジルコニアヘッド   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   フェモラルヘッドの破損   再手術実施   外国   情報提供  

ASD閉鎖セット   日本ライフライン   左心室への脱落   開胸手柄による当該機器除去   外国   

ジェネシスlIオキシニウムフ工モ  
コンポーネント   ラルコンポーネント   オーソペディックス   不明   再手術実施   外国   情報提供   

L管   バスクテックゼルシール   テルモ   血液漏出   なし   外国   情報提供  

MATRIXヒップシステム   スミス・アンド・ネフユー  
オーソペディックス   

再手術実施   外国   情報提供   
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1234  
スミス・アンド・ネフユー  

MATRIXヒップシステムⅠⅠⅠ  オーソペディックス  シェルの経み   再手術実施   外国   2   情報提供   

SNCPSPLUSシステム   
スミス・アンド・ネフユー  

1235  全人工股関節  ステムの折損   再手術実施   外国   情報提供   
オーソペディックス  

1236  全人工股関節   
SN人工股関節セメントレスシス   スミス・アンド・ネフユー  再手術実施   外国   情報提供   
テム  オーソペディックス   

1237  全人二股関節   SN人工股関節セメントレスシス   スミス・アンド・ネフユー  再手術実施   外国   情報提供   
テム  オーソペディックス   

1238  全人工膝関節   ジェネシスⅡHI－FLEX   スミス・アントネフユー  インサートの脱転   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1239  全人工膝関節   
スミス・アンド・ネフユー  

ジェネシスⅡHl－FしEX  インサートの摩耗   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1240  全人工膝関節   ジェネシスⅡH卜FLEX   
スミス・アンド・ネフユー  

術後感染   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   

1241  全人工膝関節   ジェネシスⅡ人工膝関節システ  ティビアルベースプレートの緩み   再手術実施   外国   3   

オーソペディックス  
情報提供   

ム   

1242  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  インサートの脱転   再手術実施   外国   

オーソペディックス  
情報提供   

テム   

1243  全人工陳関節   
ジェネシスⅡトータルニーシステ  

術後感染   再手術実施   外国   
ム   オーソペディックス  

情報提供   

1244  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

ステムの緩み   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   
テム   

1245  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

オーソペディックス   
ティビアルベースプレートの経み   再手術実施   外国   情報提供   

テム   

1246  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

オーソペディックス   
フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   3   情報提供   

テム   

1247  全人工膝関節   
ジェネシスⅡトータルニーシス  

不明   再手術実施   外国   
オーソペディックス  

情報提供   
テム   

1248  全人工膝関節   
プロフィックストータルニーシス  

オーソペディックス   
フエモラルコンポーネントの緩み   再手術実施   外国   情報提供   

テム   

ケンクゼニスんIAエンドバスキュ  
1249  大動脈用ステントグラフト  なし   エンドリーク   外国   2   情報提供   

ラーゲラフト   

クックゼニスAAAエンドパスキュ  なし   エンドリークまたは癌拡大の疑  
1250  大動脈用ステントグラフト  い   外国   情報提供   

ラーゲラフト   
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1251  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   なし   腎動脈閉塞・開腹手術への移行   外国   情報提供   

1252  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーグラフト  CookJapan   なし   総腸骨動脈瘡および外腸骨動  
脈癌の破裂   外国   情報提供   

1253  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   なし   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1254  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドパスキュ ラーゲラフト  CookJ∂P8∩  なし  タイプⅠ廿エンドノー－ク   外国   2   情報提供   

1255  大動脈用ステントグラフト   CookJapan  
ラーゲラフト  なし  タイプⅠエンドリークの疑い   外国   情報提供   

1256  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ なし   
ディスタルエンドリークタイプ不  

ーゲラフト   明   
外国   情報提供   

1257  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニス岨エンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   なし   ディスタルタイブはンドリーク   外国   4   情報提供   

1258  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ なし   
ディスタルタイブⅠエンドリーク、癖  

ーゲラフト   の拡大   外国   情報提供   

1259  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJ8Pan   なし   プロキシマルタイブはンドリーク   外国   情報提供   

1260  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   なし   
プロキシマルタイブはンドリー  
ク、開腹手術への移行   外国   情報提供   

1281  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

なし   癌の拡大   外国   2   情報提供   

1262  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   グラフト同士の分離   なし   外国   情報提供   

1263  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   グレイポジショナ一枝去不可   なし   外国   情報提供   

1264  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

黒色トリガーワイヤーのリリース困難  なし   外国   4   情報提供   

1265  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   黒色トリガーワイヤーリリース困難  開腹手術への移行   外国   情報提供   

1266  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスんMエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   黒色トリガーワイヤーリリース困難  タイプlはンドリーク   外国   情報提供   

1267  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   右下腹部痛、心停止、腹腔内出  
黒色トリガーワイヤー」ノリース困難   血、右総腸骨動脈裂開   外国  l  情報提供   
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126る  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  両腎動脈一部閉塞、手技時間の  黒色トリガーワイヤーリリース困難   延長   外国   
ラーゲラフト   

情報提供   

1269  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスんへAエンドバスキュ  黒色トリガーワイヤーリリース困難止   出血   

血弁からの血液漏れ  
外国   

ラーゲラフト   
情報提供   

1270  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

CookJapan   ステントの展開困難   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1271  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ コンバーターの挿入不能   開腹手術   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1272  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  コンバーターの挿入困難および湾曲  なし   外国   
ラーゲラフト   

情報提供   

1273  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  止血弁からの血液漏れ   出血   外国   2   

ラーゲラフト   
情報提供   

1274  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

止血弁の離脱   なし   外国   情報提供   

1275  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   腎動脈上方ステント拡張不良   右内膳骨動脈閉塞   外国   情報提供   

1276  大動脈用ステントグラフト   
ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト 

腎動脈上方ステントのリリース不可  開腹手術に変更   外国   情報提供   

1277  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

ステント誤留置の疑い   右腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1278  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスんへAエンドバスキュ  

ラーゲラフト   
対側腸骨動脈レツゲ完全閉塞   対側膿骨動脈の血流不良   外国   情報提供   

1279  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

対側レツゲグラフトのマイグレーション  対側レツゲタイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1280  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

対側レツゲグラフトのリムからの離脱  大動脈瘡破裂   外国   情報提供   

1281  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  膿骨動脈レツゲデリバリーシステム挿入   なし   
ラーゲラフト   困難  

外国   情報提供   

1282  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

腸骨動脈レツゲのキンク   血流障害、エンドリークの疑い   外国   情報提供   

1288  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーグラフト   

膿骨動脈レッグの分離   エンドリークタイプ不明   外国   情報提供   

1284  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスんへAエンドバスキュ ラ 腸骨動脈レツゲの遊離   タイプIlIエンドリークによる腹部  

ーゲラフト   大動脈癌破裂   
外国   情報提供   
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1285  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

デリバリーシステム挿入不能   出血   外国   情報提供   

1286  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

デリバリーシステムの止血弁の破損  なし   外国   情報提供   

1287  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ デリ／くリーシステムの破損  
ーゲラフト  右腸骨動脈損傷   外国  情報提供   

1288  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスんへAエンドバスキュ ラ 

ーゲラフト  
トップキャップのリリース困難  なし  外国   3  情報提供   

1289  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

トップキャップのリリース困難  両腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1290  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ トリガーワイヤーの抜去不良   なし   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1291  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   なし   外国   13   情報提供   

1292  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAÅAエンドバスキュ ラ 

ーゲラフト   
トリガーワイヤーリリース困難   開腹手術へ変更   外国   情報提供   

1293  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   タイプⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1294  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

トリガーワイヤーリリース困難   プロキシマルタイブ1エンドリーク   外国   情報提供   

1295  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  CookJapan   トリガーワイヤーリリース困難・レツゲグ  
ラーグラフト  ラフトのマイグレーション   

外国   情報提供   

1296  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   

左側腸骨動脈レツゲの分離   なし   外国   情報提供   

1297  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

右側腸骨動脈レツゲのマイグレーション  なし   外国   情報提供   

1298  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディグラフトの展開不全   左総腸骨動脈閉塞   外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1299  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  メインボディシース親水性コーティング  
ラーゲラフト   剥がれ   

なし   外国   情報提供   

1300  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディ損傷の疑い   タイプlIIエンドリーーク   外国   
ーグラフト   

情報提供   

1301  大動脈用ステントクラフト   
ケソクゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディデリバリーシステムを目的  
ーゲラフト   部位へ進めることができない   の移行   

外国   情報提供   
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1302  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディ同側リムからの再カニュ  
ーグラフト   レーション不可   開腹手術へ変更   外国   情報提供   

1303  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   

メインボディのマイグレーション   なし   外国   2   情報提供   

1304  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapa メインボディのマイグレーション   エンドリーク   外国   情報提供   

1305  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   メインボディのマイグレーション   腎動脈閉塞   外国   情報提供   

1306  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   メインボディのマイグレーション   不明   外国   情報提供   

1307  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ メインボディのマイグレーション、デリバ  
ーゲラフト   リーシステム挿入困難   プロキシマルタイブⅠエンドリーク   外国   情報提供   

1308  大動脈用ステントグラフト   ケンクゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   メインボディ用デリバリーシステムのトッ  
プキャップドッキング不能   なし   外国   情報提供   

1309  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスÅAAエンドバスキュ  

CookJapan   不明   合併症および虚血性大腸炎の  
ラーゲラフト  発症   外国   情報提供   

1310  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   不明   膝窟動脈から下部の塞栓   外国   情報提供   

1311  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーゲラフト   不明   タイプⅠIlエンドリーク   外国   情報提供   

1312  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 不明   
タイプIlIエンドリーク、タイプlエン  

ーゲラフト   ドリーク   外国   情報提供   

1313  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   不明   タイプⅠ∨エンドリーク   外国   情報提供   

1314  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲララト  CookJapan   不明   タイプⅠエンドリーク、タイプ11Ⅰエン  
ドリーク   外国   情報提供   

1315  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   CookJapan   不明   腸管虚血   外国   情報提供   

1316  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラ 
ーグラフト   不明   ディスタルタイブlエンドリーク   外国   4   情報提供   

1317  大動脈用ステントグラフト   
クックゼニスAAAエンドバスキュ  

CookJapan   不明   ディスタルタイブⅠエンドリーク、右  
ラーゲラフト  腸骨動脈癌の拡大   外国   情報提供   

1318  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ ラーゲラフト  CookJapan   不明   動脈癌の拡大   外国   情報提供   
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1319  大動脈用ステントグラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  不明   プロキシマルタイブⅠエンドリーク   外国   4   

ラーゲラフト   
情報提供   

1320  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスAAAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

不明   右膿骨動脈の癌の拡大   外国   情報提供   

1321  大動脈用ステントクラフト   
クックゼニスん入Aエンドバスキュ  
ラーグラフト   

不明   瘡の拡大   外国   情報提供   

1322  大動脈用ステントクラフト   クックゼニスん軋Aエンドバスキュ ラ 不明   瘡拡大・ディスタルタイブⅠエンド  
リーク   

外国   
ーゲラフト   

情報提供   

1323  大動脈用ステントグラフト  
クックゼニスAÅAエンドバスキュ  
ラーゲラフト   

不明   両腎動脈閉塞  外国  情報提供   

大動脈用ステントクラフト  ジャパンゴアテックス  
ラフトシステム  

不明  外国   

】325  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   計画外の位置でステントグラフト展開、 デリバリ 
ラフトシステム  ーカテーテル先端部の離断   

外国   

l  

1326  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   コントララテラル連結口へのアクセス不   なし   

能  
外国   

ラフトシステム  

1327  大動脈用ステントクラフト  エクスクルーダーY字型ステントグ   不明   外国   
ラフトシステム  

大動脈用ステントクラフト  エクスクルーダーY字型ステントグ  ステントグラフトの挿入不全  不明   外国   
ラフトシステム   

1329  大動脈用ステントクラフト   
エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス   ステントグラフトの挿入不全、デリバリー  

左内腸骨動脈閉鎖   外国   
ラフトシステム  カテーテル先端部の離断  

エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス   ステントグラフトの不適切な展開、デリ バ 
1330  大動脈用ステントクラフト  リ→カテーテル先端部の離断   

外国   
ラフトシテ  

1331  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス  ステントグラフトの不適切な留置   タイプⅠエンドリーク   外国   
ラフトシテ  

1332  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  ステントグラフトの留置不全   不明   外国   2  

ラフトシステム  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の破断  なし   外国   
ラフトシステム  

1334  大動脈用ステントクラフト   エクスクルーダーY字型ステントグ スム  ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の離断  なし   外国   
ラフトシテ  

1335  大動脈用ステントクラフト   

1333  大動脈用ステントクラフト  

エクスクルーダーY字型ステントグ   ジャパンゴアテックス  デリバリーカテーテル先端部の艶断  ステントグラフト脚部の閉塞   外国   
ラフトシステム  
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